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DEUTSCH

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgféltig durch, bewahren
Sie sie fiir den spateren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen
Benutzern zugénglich und beachten Sie die Hinweise.
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e Milchpumpe (Motoreinheit)

e Silikonschlauch

e Pumpenaufsatz mit Silikonmembran und Silikonventil
e Silikonkissen (normale GréBe)

e Flaschchen

e Schraubverschluss

e 2x Adapter flr Avent + NUK Fléschchen

¢ Netzstecker

* 4x 1,5V, Typ AA-Batterien

e Diese Gebrauchsanweisung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fur eines unserer Produkte entschieden haben. Unser Name steht fiir hochwer-
tige und eingehend gepriifte Qualitatsprodukte aus den Bereichen Warme, Sanfte Therapie, Blutdruck/
Diagnose, Gewicht, Massage, Beauty, Luft und Baby. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig
durch, bewahren Sie sie fiir spateren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugénglich und
beachten Sie die Hinweise.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team

1. Zeichenerklarung

Folgende Symbole werden in dieser Gebrauchsanweisung verwendet:

WARNUNG
Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren fiir Ihre Gesundheit

ACHTUNG
Sicherheitshinweis auf mégliche Schédden am Gerat/Zubehér

Hinweis
Hinweis auf wichtige Informationen

Gebrauchsanweisung beachten

Anwendungsteil Typ BF

Gleichstrom

Entsorgung geméaB Elektro- und Elektronik-Altgerdte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment)

Hersteller

Zuléssige Betriebstemperatur und -luftfeuchtigkeit

Zulassige Lagerungstemperatur und -luftfeuchtigkeit

IP 21 Geschutzt gegen Fremdkdrper 12,5 mm und gegen senkrechtes Tropfwasser.
Il Zeigt an, dass die Verpackung gemaéss Verordnung 1935/2004 Produkte enthalt, die dazu
bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berlihrung zu kommen.
Seriennummer
c € Die CE-Kennzeichnung bescheinigt die Konformitat mit den grundlegenden Anforderun-
0483 | gen der Richtlinie 93/42/EEC fur Medizinprodukte.
REF| |Katalognummer des Herstellers

Das Gerét ist doppelt schutzisoliert und entspricht der Schutzklasse 2.




2. Zum Kennenlernen

Mit der Beurer Milchpumpe BY 40 kdnnen stillende Frauen lhre Muttermilch einfach und bequem zu
Hause abpumpen. Wird die weibliche Brust der stillenden Frau nicht ausreichend entleert, kann dies zu
einem schmerzhaften Milchstau flhren, welcher sich im schlimmsten Fall zu einer Brustwarzenentziin-
dung (Mastitis) entwickeln kann. Mit der Milchpumpe kann ein Milchstau durch gezieltes Abpumpen der
Muttermilch verhindert werden.

Hinzukommend helfen Milchpumpen auch bei rissigen oder wunden Brustwarzen Linderung zu verschaf-
fen. Mit Hilfe der eingebauten Stimulationsfunktion kdnnen Sie auch Flach- oder Hohlwarzen hervorholen,
um das anschlieBende Abpumpen der Muttermilch zu erleichtern. Die Milchpumpe ermdglicht es lhnen
auch die Muttermilch in der Flasche aufzubewahren, z.B. fiir Reisen oder wenn Sie von dem Baby Uber
einen léngeren Zeitraum getrennt sind.

Mit der Milchpumpe kdénnen auch Babys mit Muttermilch versorgt werden, die aus gesundheitlichen
Grlinden (Friihgeburt, Gaumenspalte) nicht direkt an der Brust der Mutter saugen kénnen.

3. BestimmungsgeméBer Gebrauch

Verwenden Sie die Milchpumpe ausschlieBlich an der Brust von stillenden Frauen zum Abpumpen von
Muttermilch. Verwenden Sie die Milchpumpe nicht an Tieren! Die Milchpumpe ist nur fiir den Einsatz im
hauslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.

Dieses Gerét darf nur flr den Zweck verwendet werden, fiir den es entwickelt wurde, und auf die in der
Gebrauchsanweisung angegebene Art und Weise. Jeder unsachgemaBe Gebrauch kann geféhrlich sein.
Der Hersteller haftet nicht flir Schaden, die durch unsachgeméBen oder falschen Gebrauch verursacht
wurden.

4. Hinweise

/\ WARNUNG

Sicherheitshinweise

e Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

e Halten Sie Kleinteile auBerhalb der Reichweite von Kindern.

¢ Achten Sie darauf, dass Kabel nicht in Reichweite des Kindes sind.

e \lerwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Steckernetzteil.

e Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen.

¢ Reinigung und Benutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

e Ziehen, verdrehen und knicken Sie das Netzkabel nicht.

e Bevor Sie die Milchpumpe in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass die technischen Angaben auf
dem Steckernetzteil mit den technischen Angaben auf der Motoreinheit Gbereinstimmen.

e Ziehen Sie das Steckernetzteil im Falle von Betriebsstérungen, vor der Reinigung und wenn das Geréat
nicht in Gebrauch ist.

e Die Milchpumpe darf nicht mit heiBen Oberflachen oder scharfkantigen Gegenstanden in Berlihrung kommen.

e \lerwenden Sie keine Zusatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen bzw. als Zubehdr angeboten werden.

e \lerwenden Sie die Milchpumpe aus hygienischen Griinden nur bei einer Person. Teilen Sie die Milchpum-
pe nicht mit anderen stillenden Mattern.

e Die Milchpumpe ist nur an der weiblichen Brust zu verwenden.

e \lerwenden Sie die Milchpumpe niemals, wenn Sie sich schlafrig fiihlen oder wahrend des Schlafens.

e \lerwenden Sie die Milchpumpe niemals im Bad oder unter der Dusche.

e Im Falle einer Fehlfunktion oder Betriebsstdrung, 6ffnen oder schitteln Sie unter keinen Umstanden die
Milchpumpe. Lesen Sie das Kapitel ,Was tun bei Problemen®, sollte Ihr Problem dort nicht beschrieben
sein, wenden Sie sich an den Kundendienst oder lhren Handler.

e Reparaturen dirfen nur vom Kundendienst oder autorisierten Handler durchgefiihrt werden. Sie selbst
durfen die Milchpumpe keinesfalls 6ffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr
gewdhrleistet ist. Bei Nichtbeachten erlischt die Garantie.
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e Tauchen Sie die Milchpumpe niemals in Wasser.

e Fassen Sie die Milchpumpe nicht mit nassen oder feuchten Handen an.

e Greifen Sie niemals nach der Milchpumpe, wenn sie ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie das Steckernetzteil
der Milchpumpe sofort aus der Steckdose, wenn es ins Wasser gefallen ist.

* Wenn Sie die Milchpumpe verwenden, legen Sie die Milchpumpe auf eine stabile und ebene Fléche.

* Rollen Sie das Netzkabel vollstandig aus, um eine Uberhitzung zu vermeiden.

e Stellen Sie die Milchpumpe und das Steckernetzteil niemals in die Mikrowelle.

e Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, wenn Sie die Milchpumpe nicht verwenden. Lassen
Sie die Milchpumpe nicht eingesteckt.

¢ Wenn das Netzkabel der Milchpumpe besch&digt wird, muss es entsorgt werden.

e Erhitzen Sie niemals die Muttermilch in der Mikrowelle, da Sie ungleichméBig erhitzt werden kénnte und
sich das Kind beim Trinken daran verbrennen kénnte.

e Halten Sie das Netzkabel fern von heiBen Oberflachen.

e Dieses Geréat darf nicht von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkei-
ten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden.

e Die Milchpumpe benétigt keine Kalibrierung.

¢ Die Milchpumpe und das Zubehdr dirfen nicht modififiziert werden.

/\ ACHTUNG

e Befeuchten Sie niemals die Milchpumpe mit Wasser. Sie ist nicht gegen Wasserspritzer oder Flussigkei-
ten geschutzt.

e Halten Sie die Milchpumpe von starken elektromagnetischen Feldern fern, da elektromagnetische Inter-
frenzen auftreten kdnnten und die Funktionalitét der Milchpumpe beeintrachtigt werden kénnte.

e Schiitzen Sie die Milchpumpe und das Zubehdr vor StéBen, Feuchtigkeit, Schmutz, starken Temperatur-
schwankungen und direkter Sonneneinstrahlung.

e Ziehen Sie nicht an den Schlduchen der Milchpumpe.

e Ziehen Sie das Steckernetzteil nicht am Netzkabel aus der Steckdose.

/\ AcHTUNG

Hinweise zum Transport des Fldschchens

e Wenn Sie Muttermilch im Flaschchen transportieren (z.B. unterwegs oder auf Reisen) , achten Sie darauf,
dass der Schraubverschluss des Flaschchens immer fest aufgeschraubt ist.

e Wir empfehlen Ihnen gefilllte Flaschchen wahrend des Transports NICHT in einem Koffer oder einer Ta-
sche zu verstauen.

/\ WARNUNG

Zur Sicherheit lhres Kindes!

e Dieses Gerat darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

e Andauerndes und l&ngeres Saugen von Flussigkeiten am Sauger (nicht im Lieferumfang des BY 40 ent-
halten) verursacht Karies.

e \lerwenden Sie die Sauger (nicht im Lieferumfang des BY 40 enthalten) zum Fittern nicht als Schnuller.

e \/or dem Fittern immer die Temperatur priifen.

e Untersuchen Sie das Gerét vor jeder Verwendung, und ziehen Sie den Sauger (nicht im Lieferumfang des
BY 40 enthalten) in alle Richtungen.

e Entsorgen Sie den Sauger bei ersten Anzeichen von Beschédigung oder Abnutzung.

e Setzen Sie den Sauger (nicht im Lieferumfang des BY 40 enthalten) nicht direkter Sonneneinstrahlung oder
Hitze aus, und legen Sie ihn nicht langer als empfohlen in Desinfektionsmittel (“Sterilisierungslésung”), da
dies den Sauger beschadigen kann.

e Halten Sie den Sauger (nicht im Lieferumfang des BY 40 enthalten) von siiBen Substanzen fern, da diese
die Kariesbildung begtinstigen kénnen.

e \lerwenden Sie keine Scheuermittel oder antibakteriellen Reiniger.

o Sterilisieren Sie alle Teile, die mit Muttermilch in Kontakt kommen fiir fiinf Minuten in kochendem Wasser.



e Reinigen Sie das Gerat vor jeder Anwendung.
e Achten Sie darauf, dass die Fllissigkeit in der Flaschen nie heiBer als 50°C ist.

/\ WARNUNG

Hinweise zum Umgang mit Batterien

e Wenn Flissigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit
Wasser auswaschen und é&rztliche Hilfe aufsuchen.

« /\ Verschluckungsgefahr! Kleinkinder kénnten Batterien verschlucken und daran ersticken. Daher Batte-
rien fur Kleinkinder unerreichbar aufbewahren!

e Auf Polaritatskennzeichen Plus (+) und Minus (-) achten.

e Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trocke-
nen Tuch reinigen.

e Schiitzen Sie Batterien vor UbermaBiger Warme.

e /N Explosionsgefahr! Keine Batterien ins Feuer werfen.

e Batterien dirfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.

e Bei l&ngerer Nichtbenutzung des Geréts die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.

e \lerwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.

e [mmer alle Batterien gleichzeitig auswechseln.

e Keine Akkus verwenden!

e Keine Batterien zerlegen, 6ffnen oder zerkleinern.



5. Geratebeschreibung
5

1 Milchpumpe mit Display

6 Adapter fur NUK

2 Pumpaufsatz inklusive Silikonmembran und
Silikonventil

7 Adapter fir Avent

3 Silikonschlauch

8 Silikonmembran

4 Flaschchen (180ml)

9 Silikonventil

5 Schraubverschluss fiir Flaschchen

10 Silikonkissen

Display- und Tastenbeschreibung

036 _
S
/n"
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1 Batterie-Status (bei Betrieb ohne Netzstecker)

6 + Taste (Stimulation oder Abpump-Stufe erhdhen)

2 Abpump-Modus (Muttermilch wird abgepumpt)

7 EIN/AUS-Taste

3 Zeit-Anzeige (Countdown Stimulation/Anwen-
dungsdauer Abpumpmodus)

8 - Taste (Stimulation oder Abpumpstufe verringern)

4 Stimulations- bzw. Abpump-Stufen

9 MODUS-Taste (Wechsel zwischen Abpump- und
Stimulation-Modus)

5 Stimulation-Modus (Die Brustwarze wird stimu-
liert, es wird keine Muttermilch abgepumpt)




6. Inbetriebnahme

@ Hinweis
Uberpriifen Sie die Milchpumpe auf duBere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollstan-
digkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerét und Zubehdr keine sichtbaren

Schéden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall
nicht und wenden Sie sich an lhren Handler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

6.1 Milchpumpe zusammenbauen

Nachdem Sie die Milchpumpe aus der Verpackung enthommen haben, lberprifen Sie insbesondere
die Plastikbehalter auf Risse, damit die elektrischen Komponenten nicht ungeschitzt Flissigkeiten aus-
gesetzt sind.

1.Schrauben Sie den Pumpaufsatz auf das Flaschchen. J
Achten Sie darauf, dass der Pumpaufsatz fest sitzt, 3
damit keine Flissigkeit austreten kann. © :\J/ =
( * |
9
4
2.Stecken Sie den Silikonschlauch in den Pumpaufsatz \1/§ = -
und die Milchpumpe SS e .
pump 1=
= J
3.Verbinden Sie die Milchpumpe mit dem Netzkabel =
und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. = =R
—-— ) <
4.Sie kénnen die Milchpumpe alternativ auch mit Bat-
terien betreiben. Offnen Sie hierzu die Abdeckung —
des Batteriefachs auf der Rickseite der Motorein- —
heit. Legen Sie vier AA-Batterien ein (im Lieferum- —
fang enthalten). Achten Sie unbedingt darauf, dass g
die Batterien entsprechend der Kennzeichnung mit —
korrekter Polung eingelegt werden. Beachten Sie die h'
Grafik im Batteriefach. VerschlieBen Sie anschlieBend ‘\_/‘@\ /
das Batteriefach bis es hér- und splirbar fest einrastet. —
Eine Batterieladung mit vier neuen AA-Batterien reicht
flr ca. 60 Minuten Betrieb (auf hochster Stufe) aus.




6.2 Milchpumpe reinigen und sterilisieren
/\ WARNUNG

Sterilisieren und Reinigen Sie die einzelnen Komponenten der Milchpumpe (ausgenommen
Motoreinheit und Silikonschlauch), welche in direkten Kontakt mit der Muttermilch kommen,
einzeln vor der ersten und jeder weiteren Anwendung! Sterilisieren Sie niemals die Motoreinheit!
Um die Milchpumpe korrekt zu sterilisieren, befolgen Sie die folgenden Handlungsschritte:

1.Schrauben Sie den Pumpaufsatz von dem Flaschchen ab.

2.Ziehen Sie den Silikonschlauch aus dem Pumpaufsatz und der Motoreinheit heraus.
3.Entfernen Sie die Silikonmembran und das Silikonventil von dem Pumpaufsatz.

4 Sterilisieren Sie das Flaschchen und den Pumpaufsatz (mit Silikonmembran und Silikonventil) fir flinf Mi-
nuten in kochendem Wasser oder mit einem Dampsterilisator. Verwenden Sie die Milchpumpe erst wieder,
wenn alle Einzelteile getrocknet sind. Verwenden Sie keine antibakteriellen Reinigungsmittel, da diese das
Plastik der Milchpumpe beschadigen kénnten.

5.Reinigen Sie die Motoreinheit vorsichtig nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine
Reinigungs- oder Lésungsmittel. Sie dlirfen Motoreinheit auf keinen Fall unter Wasser halten, da sonst
Flissigkeit eindringen kann und die Milchpumpe beschadigt wird. Wenn Sie die Milchpumpe uber einen
l&ngeren Zeitraum nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien.

7. Bedienung

7.1 Tipps fiir eine besseren Milchfluss

e Wahlen Sie zum Abpumpen einen Ort, an dem Sie besonders gut entspannen kénnen.

e Wahlen Sie zum Abpumpen einen Zeitpunkt, zu dem Sie besonders gut entspannen kénnen.

e Wenn Mitter ihr Kind nahe bei sich haben oder ein Bild des Kindes betrachten, begtinstigt dies den Milchfluss.

e Wenn Sie Ihr Kind an einer Brust stillen, verwenden Sie die Milchpumpe zeitgleich an der anderen Brust.

e Warme und Entspannung férdert den Milchfluss. Verwenden Sie die Milchpumpe nach dem Duschen
oder einem Bad.

e Wenn lhre Briiste geschwollen oder wund sind, legen Sie fir wenige Minuten ein warmes Tuch auf die
Briste. Dies beglinstigt den Milchfluss.

e Wenn nicht sofort Milch aus den Briisten kommt, versuchen Sie sich zu entspannen und probieren Sie es
wenige Minuten spéter erneut.

e Sollte mit der Milchpumpe nach fiinf Minuten immer noch keine Milch aus den Briisten kommen, brechen
Sie die Anwendung ab und versuchen Sie es spater erneut.

e Wenn Ihnen die Anwendung mit der Milchpumpe starke Schmerzen bereitet, konsultieren Sie einen Arzt.




7.2 Milchpumpe bedienen

1.Bevor Sie mit der Anwendung beginnen, waschen Sie sich griind-
lich Ihre H&ande und Bruste.

2.Setzen Sie sich mit dem Oberkdrper leicht nach vorne gebeugt.
Sie kdnnen zur besseren Unterstiitzung des Riickens ein Kissen
verwenden.

3.Platzieren Sie die Brusthaube mit Silikonkissen behutsam auf der
Brust. Achten sie darauf, dass die Brustwarze vollstandig einge-
schlossen ist und es keine Luftblasen gibt. Um eine einwandfreie
Funktion zu gewéhrleisten, muss die Brusthaube fest an der Brust
angesaugt sein.

4.Um die Milchpumpe einzuschalten, driicken Sie die (@ -Taste. Die
Milchpumpe beginnt nun automatisch im Stlmulatlon Modus (©)
und im Display erscheint ein 2-Minuten-Countdown. In den 2 Mi-
nuten wird lhre Brustwarze stimuliert, um Sie auf das Abpumpen
der Muttermilch vorzubereiten. Stellen Sie mit den .= /i -Tasten
die gew(inschte Stérke der Stimulation ein.

2538 _ 1. Stimula-
’..‘5 tion-Mo-

- dus ein-

- schalten
2. Intensitat

5.Nach Ablauf der 2 Minuten beginnt im Display @ zu blinken. Um
nun mit dem Abpumpen der Muttermilch zu beginnen, driicken
Sie die | -Taste. Stellen Sie mit den (= /i -Tasten die Saugstér-
ke so ein, dass es sich fiir Sie noch angenehm anflihlt. Sobald sich
180 ml Muttermlich in dem Flaschen befinden, beenden Sie die
Anwendung ab.

3 Abpumpen starten

ES :IE_
’n. 4 M4 Intensitét

6.Wenn Sie zurlick in den Stimulation-Modus schalten wollen, driicken
Sie die | -Taste. Die Stimulation und der 2-Minuten-Countdown
beginnen von vorne.

Die Milchpumpe verflgt Uber eine ,Memory Funktion®, das
heiBt, wenn Sie die Milchpumpe wieder einschalten, ist die
zuletzt eingestellte Stimulations-, Abpump-Stufe aktiv.

: 3532 e
| § 3

O
’.."
N =

5. Zurlick zu Stimulation-Modus

7.Um die Milchpumpe auszuschalten, driicken Sie die .» -Taste.
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7.3 Aufbewahrung der Muttermilch

Sie kdnnen die abgepumpte Muttermilch fiir eine bestimmte Zeit auch im Kiihischrank oder Tiefkiihlfach

aufbewahren.

e Wenn Sie Muttermilch aufbewahren wollen, achten Sie darauf, dass die Milchpumpe und die Behalter vor
der Anwendung desinfiziert wurden. Bewahren Sie Muttermilch ausschlieBlich in desinfizierten Behaltern auf.

e Wenn Sie Muttermilch aufbewahren wollen, stellen Sie diese direkt nach dem Abpumpen in den Kihl-
schrank oder das Tiefkiihlfach. Lassen Sie die Muttermilch nicht bei Raumtemperatur stehen.

e Wenn Sie Muttermilch im Tiefkihlfach aufbewahren wollen, empfiehlt es sich die Flasche mit dem Ab-
pump-Datum zu deklarieren.

A WARNUNG
Halten Sie sich unbedingt an die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Haltbarkeitszeiten:
RAUMTEMPERATUR | KUHLSCHRANK TIEFKUHLFACH
(ca. 3-5°C) (ca. -16°C)
24 Stunden haltbar
Frisch abgepumpte Mut- (Nicht in der Kuihlschrank-
termilch 6 Stunden haltbar tir aufbewahren, da es 3 Monate haltbar
dort nicht kiihl genug ist)
a?;iizil:t;n;‘f’:;g: ‘:\:::; sofort aufbrauchen 10 Stunden Nicht erneut einfrieren!

7.4 Flittern der Muttermilch

e Bevor Sie die aufbewahrte Muttermilch vor dem Fiittern in eine Flasche umfiillen, achten Sie darauf, dass
die Flasche desinfiziert wurde.

e Um gefrorene Muttermilch aufzutauen, lassen Sie die Muttermilch Gber Nacht im Kuhlschrank stehen.
Auf diese Weise bleiben die Néhrstoffe erhalten. Sobald die Muttermilch aufgetaut ist, muss Sie innerhalb
von 24 Stunden verflittert werden. Nur in besonders dringenden Féllen sollte die Muttermilch im warmen
Wasser aufgetaut werden.

e Sollte die Muttermilch unangenehm riechen, entsorgen Sie diese sofort.

e Erhitzen Sie niemals die Muttermilch in der Mikrowelle, da Sie ungleichméBig erhitzt werden kénnte und
sich das Kind beim Trinken daran verbrennen kdnnte.

e Wenn Sie Muttermilch erwérmen, Gberprifen Sie die Temperatur der Muttermilch, bevor das Baby davon trinkt.
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8. Was tun bei Problemen?

Problem

Mogliche Lésungen

Die Milchpumpe saugt nicht.

» Uberpriifen Sie, ob alle Teile der Milchpumpe kor-
rekt miteinander zusammengebaut sind.

e Uberpriifen Sie, ob der Pumpaufsatz korrekt an
der Brust angelegt ist.

Es wird keine Muttermilch abgepumpt.

° Uberpr[]fen Sie, ob der Silikonschlauch korrekt ein-
gesteckt ist, die eingestellte Saugkraft nicht auf
Minimum ist und die Milchpumpe eingeschaltet ist.

e Vergewissern Sie sich, dass sich keine Milchreste
im Silikonventil befinden, die den Milchfluss be-
hindern.

Das Abpumpen der Muttermilch bereitet Schmerzen.

e Versuchen Sie sich zu entspannen und probieren
Sie es erneut. Je mehr Ubung Sie haben, desto
besser wird Ihnen das Abpumpen der Muttermilch
gelingen.

e Setzen Sie die eingestellte Saugkraft mit der Mi-
nus-Taste herunter.

e Konsultieren Sie lhren Arzt.

Die Muttermilch lauft unterhalb des Silikonkissens
aus.

e Entfernen Sie das Silikonkissen und setzen Sie
es erneut auf. Achten Sie darauf, dass das Sili-
konkissen korrekt positioniert ist und der Pum-
paufsatz fest sitzt.

¢ Beugen Sie lhren Oberkdrper leicht nach vorne.

Eine Komponente der Milchpumpe hat sich verén-
dert oder ist beschéadigt.

e \lerwenden Sie keine atzenden, gasférmigen Rei-
nigungs- oder Losungsmittel.

¢ In manchen Fallen kdnnen starke Temperatur-
schwankungen das Plastik der Milchpumpe be-
schédigen.

e Sollte eines der Bauteile beschadigt sein, verwen-
den Sie die Milchpumpe nicht weiter.

Die Milchpumpe lasst sich nicht einschalten

e \lergewissern Sie sich, dass die Milchpumpe kor-
rekt zusammengebaut und eingeschaltet ist.

e \ergewissern Sie sich, dass das Steckernetzteil
korrekt mit der Milchpumpe verbunden ist.

8.1 Ersatz- und VerschleiBteile

Artikel

Artikelnummer

Pumpaufsatz inklusive Silikonkissen (normale Gré- | 953.15
Be), Silikonmembran, Silikonventil, Silikonschlauch,
Flaschchen und Fldschchendeckel

Flaschchen mit Sauger und Flaschchendeckel 163.719
Adapter fur Avent- und NUK-Fl&schchen 163.720
2 Silikonkissen (klein und normal) 163.721
Handpumpenaufsatz inklusive Silikonkissen (nor- | 163.722
male GroBe)

StandfuB fir Flaschchen 163.723
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9. Entsorgung

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien mussen Sie Uber speziell gekennzeichnete Sam-

melbehélter, Sondermdllannahmestellen oder Uber den Elektrohdndler entsorgen. Sie sind
gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: PB = Batterie enthalt Blei,

Cd = Batterie enthélt Cadmium, Hg = Batterie enthalt Quecksilber.

NI
X

Pb Cd Hg

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerat am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem

Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerat gemaB der Elektro- und Elektronik-Altgerate EG-Richt-

Hausmlill entfernt werden. Die Entsorgung kann Uber entsprechende Sammelstellen in lhrem ﬁ

linie - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rlckfragen wenden Sie sich an
die fur die Entsorgung zustéandige kommunale Behdrde.

10. Technische Daten

Modell BY 40

Stromversorgung 4 x 1,5V AA-Batterien (Alkaline Batterien)
Spannung (Eingang) 100-240V (AC~) 50/60Hz

Spannung (Ausgang) 6V (DC =—=)1,0A

MaBe 168 x 100 x 53 mm

Gewicht 310 g (ohne Batterien)

Maximale Saugleistung

0.32 bar

Zulassige Betriebsbedingungen

+5°C bis +40°C; 30% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend); 700 —1060 hPa Umgebungsdruck

Zulassige Aufbewahrungsbedingungen

-20°C bis +60°C; 10% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend); 700 —1060 hPa Umgebungsdruck

Zu erwartende Laufzeit

500 Stunden

Intervallbenutzung

30 Minuten ON / 30 Minuten OFF

Schutzklasse

Das Gerat ist doppelt schutzisoliert und entspricht der

Schutzklasse 2 @

Elektromagnetische Vertraglichkeit gemaB EN 60601-1-2

Sicherheitsanforderungen gemas EN 60601-1

Artikel fir Sauglinge und Kleinkinder — Artikel fr fllissige Kindernahrung geméB EN 14350
Gerat zum Absaugen von Muttermilch

Gerat mit Feinvakuum und geringem FlieBvermégen

Anwendungsteil Typ BF
Gerat zur Benutzung in Abwesenheit von explosiven oder giftigen Gasgemischen oder Stick-
stoffoxiden (Lachgas)

Anderungen der technischen Angaben ohne Benachrichtigung sind aus Aktualisierungsgriinden vorbe-
halten

Dieses Gerat entspricht der europédischen Norm EN60601-1-2 und unterliegt besonderen Vorsichtsmas-
nahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Vertréglichkeit. Bitte beachten Sie dabei, dass tragbare
und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen dieses Gerét beeinflussen kdnnen. Genauere Angaben
kdnnen Sie unter der angegebenen Kundenservice-Adresse anfordern oder am Ende der Gebrauchs-
anweisung nachlesen.
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11. Netzteil

Modell Nr. LXCP12-06

Eingang 100-240V, 50-60 Hz 0.3 A max

Ausgang 6V DC, 1A

Hersteller Shenzhen longxc power supply co., Itd

OC® Polaritat des Gleichspannungsanschlusses

IE Schutzisoliert/ Schutzklasse 2

Gehause und Schutz- | Das Netzteilgehduse schiitzt vor Berlihrung von Teilen, die unter Strom ste-

abdeckungen hen bzw. stehen kdnnen (Finger, Nadel, Priifhaken). Der Anwender darf nicht
gleichzeitig den Patienten und den Ausgangsstecker des AC/DC-Netzteils
berihren.

12. Garantie

Wir leisten 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum fiir Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die
Garantie gilt nicht:

¢ Im Falle von Schaden, die auf unsachgemaBer Bedienung beruhen.

e Fir VerschleiBteile.

¢ Bei Eigenverschulden des Kunden.

e Sobald das Gerat durch eine nicht autorisierte Werkstatt gedffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewahrleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberihrt. Fir Geltendma-
chung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes
zu flihren. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Kaufdatum gegentlber der
Beurer GmbH, Ulm (Germany) geltend zu machen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:
Service Hotline:

Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144

E-Mail: kd@beurer.de

www.beurer.com

Fordern wir Sie zur Ubersendung des defekten Produktes auf, ist das Produkt an folgende Ad-
resse zu senden:

Beurer GmbH

Servicecenter

LessingstraBe 10 b

89231 Neu-Ulm

Germany
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ENGLISH

Read these instructions for use carefully and keep them for later
use, be sure to make them accessible to other users and observe
the information they contain.
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Included in delivery

e Breast pump (motor unit)

e Silicone tube

e Pump attachment with silicone membrane and silicone valve
e Silicone cushion (standard size)

e Bottle

e Screw plug

e 2 x adapter for Avent and NUK bottles
e Mains plug

® 4 x 1.5V AA batteries

e These instructions for use
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Dear customer,

Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested prod-
ucts for applications in the areas of heat, gentle therapy, blood pressure/diagnosis, weight, massage,
beauty, air and babycare. Read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure
to make them accessible to other users and observe the information they contain.

With kind regards,
Your Beurer team

1. Signs and symbols

The following symbols appear in these instructions for use:

WARNING
Warning instruction indicating a risk of injury or damage to health

IMPORTANT
Safety note indicating possible damage to the device/accessory

Note
Note on important information

Observe the instructions for use

Application part, type BF

Direct current

Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive
- WEEE

Manufacturer

RO

Permissible operating temperature and humidity

Permissible storage temperature and humidity

IP 21 Protected against foreign objects equal to or greater than 12.5 mm in diameter and against
vertically falling drops of water.
Il Indicates that the packaging contains products that are intended to come into contact
with food pursuant to Regulation (EC) No 1935/2004.
Serial number
c € The CE labelling certifies that the product complies with the essential requirements of
0483 | Directive 93/42/EEC on medical products.
REF| |manufacturer's catalogue number

The unit is double-protected and thus corresponds to protection class 2
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2. Getting to know your device

The Beurer BY 40 breast pump allows nursing mothers to express their breast milk easily and conveniently.
If not enough breast milk is taken from mothers who have recently given birth, this can lead to the pain-
ful build-up of milk, which in the worst-case scenario could cause inflammation of the nipples (mastitis).
This build-up of milk can be prevented through targeted expressing of breast milk using the breast pump.
In addition, breast pumps help to alleviate cracked or sore nipples. You can use the integrated stimulation
function to draw out flat or inverted nipples, making it easier to then pump the breast milk. The breast
pump also allows you to store breast milk in the bottle, for example if you will be travelling or away from
your baby for an extended period of time.

Babies who cannot be breast-fed directly for health reasons (due to a premature birth or cleft palate) can
still be given breast milk by using the breast pump.

3. Intended use

The breast pump must be used exclusively for pumping breast milk from nursing mothers. Do not use
the breast pump on animals. The breast pump is only intended for domestic/private use, not for com-
mercial use.

This device may only be used for the purpose for which it is designed and in the manner specified in the
instructions for use. Improper use can be dangerous. The manufacturer is not liable for damage resulting
from improper or careless use.

4. Notes

/\ WARNING

Safety notes

e Keep packaging material away from children to avoid danger of suffocation.

e Keep small parts out of reach of children.

e Make sure that cables are not accessible to children.

e Only use the mains part plug included in delivery.

e Children must not play with the device.

e Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless supervised.

e Do not pull, twist or bend the mains cable.

e Before using the breast pump for the first time, ensure that the technical specifications of the mains part
plug match those of the motor unit.

e Pull the mains part plug out of the socket in the case of operational faults, before cleaning and when the
device is not in use.

¢ The breast pump must not come into contact with hot surfaces or sharp-edged objects.

¢ Do not use any additional parts that are not recommended by the manufacturer or offered as accessories.

e For hygiene reasons, the breast pump may only be used on one person. Do not share the breast pump
with other nursing mothers.

e The milk pump must only be used on the female breast.

® Never use the breast pump if feeling drowsy or when asleep.

¢ Never use the breast pump in the bath or the shower.

e |n the event of a fault, do not open or shake the breast pump under any circumstances. Refer to the "What
if there are problems" chapter. If your problem is not described there, please contact Customer Services
or your retailer.

e Repairs must only be carried out by Customer Services or authorised retailers. Under no circumstances
should you open or repair the breast pump yourself, as faultless functionality can no longer be guaranteed
thereafter. Failure to comply will result in voiding of the warranty.

* Never submerge the breast pump in water.

¢ Never touch the breast pump with wet or damp hands.
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¢ Never reach for the breast pump if it has fallen into water. Remove the mains part plug from the socket
immediately if the breast pump has fallen into water.

e When using the breast pump, place it on an even and stable surface.

e Unwind the mains cable fully in order to avoid overheating.

¢ Never place the breast pump or mains part plug in the microwave.

® Remove the mains part plug from the socket when the breast pump is not in use. Do not leave the breast
pump plugged in.

e |f the mains cable of the breast pump is damaged, it must be disposed of.

¢ Never heat up breast milk in the microwave as it may be heated unevenly and could burn your child when
they drink it.

e Keep the mains cable away from hot surfaces.

e This device may not be used by people with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of expe-
rience or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the device
safely, and are fully aware of the consequent risks of use.

e The breast pump does not need calibration.

¢ No modification to this equipment are allowed.

/N IMPORTANT

¢ Never moisten the breast pump with water. It is not protected against water splashes or liquids.

¢ Keep the breast pump away from strong electromagnetic fields, since electromagnetic interference can
occur and adversely affect the functionality of the breast pump.

e Protect the breast pump and its accessories against impacts, humidity, dirt, marked temperature fluctu-
ations and direct sunlight.

¢ Do not pull on the breast pump tubes.

e Do not use the mains cable to pull the mains part plug out of the socket.

/\ IMPORTANT

Instruction for Transport of the feeding bottle

e When transporting breast milk in the bottle (e.g. when on the move or travelling), make sure that the screw
plug is always screwed on tightly.

¢ We recommend not to store the filled bottle into suitcase, bags, etc. during transport.

/\ WARNING

FOR YOUR CHILD'S SAFETY AND HEALTH WITH THE FEEDING BOTTLE

e Always use this product with adult supervision.

¢ Never use feeding teats as a soother (not included in BY 40).

e Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay (not included in BY 40).

e Always check food temperature before feeding.

e Inspect before each use and pull the feeding teat in all directions. Throw away at the first signs of damage
or weakness (not included in BY 40).

e Do not leave a feeding teat in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant (“sterilising solution”) for longer
than recommended, as this may weaken the teat. (not included in BY 40)

¢ Do not tip the teat in sweet substances as they encourage the formation of tooth decay (not included in
BY 40).

¢ Do not use solvents or abrasive cleaning agents.

e Before first use place the parts which are in contact with milk in boiling water for 5 minutes. This is to
ensure hygiene.

e Clean before each use.

e Make sure that the liquid inside the bottle never exceed 50°C.
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/\\ WARNING

Notes on handling batteries

e |f your skin or eyes come into contact with battery fluid, rinse the affected areas with water and seek
medical assistance.

° A Choking hazard! Small children may swallow and choke on batteries. Store the batteries out of the
reach of small children.

e Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.

e |f a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.

e Protect batteries from excessive heat.

e /\ Risk of explosion! Never throw batteries into a fire.

¢ Do not charge or short-circuit batteries.

e |f the device is not to be used for a relatively long period, take the batteries out of the battery compartment.

¢ Use identical or equivalent battery types only.

e Always replace all batteries at the same time.

¢ Do not use rechargeable batteries.

¢ Do not disassemble, split or crush the batteries.
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5. Device description
5

1 Breast pump with display

6 Adapter for NUK bottles

2 Pump attachment incl. silicone membrane
and silicone valve

7 Adapter for Avent bottles

3 Silicone tube

8 Silicone membrane

4 Bottle (180ml)

9 Silicone valve

5 Screw plug for bottle

10 Silicone cushion

Description of display and buttons

i

1 Battery status (for operation without mains plug)

6 +button (to increase stimulation or pumping level)

2 Pumping mode (to pump breast milk)

7 ON/OFF button

3 Time display (timer for stimulation/duration of
use for pumping mode)

8 —button (to decrease stimulation or pumping
level)

4 Stimulation or pumping level

9 MODE button (change between pumping and
stimulation mode)

5 Stimulation mode (to stimulate the nipple — no
breast milk is pumped)
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6. Initial use

@ Note

Check that the packaging of the breast pump has not been tampered with and make sure that all com-
ponents are present. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and
that all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact
your retailer or the specified Customer Services address.

6.1 Assembling the breast pump

Once the breast pump has been removed from the packaging, check the plastic containers for cracks to

ensure that the electrical components are not exposed to liquids without protection.

1.Screw the pump attachment onto the bottle. Ensure
the pump attachment is firmly secured so that no lig-
uid can escape.

TS

|

b

2.Insert the silicone tube into the pump attachment and
the breast pump

L

-

3.Connect the breast pump to the mains cable and in-
sert the mains plug into the socket.

4.1f you instead choose to operate the breast pump
using batteries, open the battery compartment cov-
er on the rear side of the motor unit. Insert four AA
batteries (included in delivery). Make sure that the
batteries are inserted the correct way round. See
the graphic in the battery compartment. Next, close
the battery compartment until you can hear and feel it
click into place. A single battery charge with four new
AA batteries will last for approximately 60 minutes of
operation (at the highest setting).
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6.2 Cleaning and sterilising the breast pump

/\ WARNING

Clean and sterilise the separate parts of the breast pump that come into direct contact with the
breast milk (except for the motor unit and silicone tube) individually before the first use and before
each use. Never sterilise the motor unit.

To sterilise/clean the breast pump correctly, proceed as follows:

1.Unscrew the pump attachment from the bottle.

2.Remove the silicone tube from the pump attachment and the motor unit.
3.Seperate the pump attachment from silicon membrane and silicone valve.

4 Sterilise the bottle and pump attachment (with silicone membrane and silicone valve) for five minutes in boil-
ing water or using a steam steriliser. Do not use the breast pump until all individual parts are completely dry.
Do not use any antibacterial cleaning products, since these may damage the plastic on the breast pump.

5.Clean the motor unit carefully using a slightly damp cloth only. Do not use any cleaning agents or sol-
vents. Under no circumstances should you hold the motor unit under water, as this can cause liquid to
enter and damage the breast pump. If you do not intend to use the breast pump for a prolonged period
of time, remove the batteries.

7. Operation

7.1 Tips to ensure a better milk flow

e Choose a location to use the pump where you can relax.

e Choose a time to use the pump when you can relax.

e Having your child nearby or looking at a picture of your child can have a positive effect on the milk flow.

e [f feeding your child using one breast, use the breast pump on the other breast at the same time.

e Warmth and relaxation encourage milk flow. Use the breast pump after having a shower or bath.

e [f your breasts are swollen or sore, place a warm towel on them for a few minutes. This will improve the
milk flow.

e |f the milk does not start to flow from your breasts immediately, try to relax and then try again a few min-
utes later.

e |f the breast pump still does not extract any milk from your breasts after five minutes, stop using it and
try again later.

e |f you experience any sharp pains when using the breast pump, consult a doctor.
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7.2 Operating the breast pump

1.Before using the breast pump, wash your hands and breasts thor-
oughly.

2.Sit with your upper body lent forwards slightly. You can support
your back better by using a pillow.

3.Place the breast shield with silicone cushion gently on the breast.
Make sure that the nipple is completely enclosed and there are no
air pockets. To ensure proper function, the breast shield must be
drawn firmly onto the breast.

4.To switch on the breast pump, press the | © button. The breast
pump will begin automatically in stimulation mode ( @) ) and a

D . 1. switch on
o \e— stimulation

display. To begin pumping the breast milk, press the = button.
Use the . /. buttons to select a suction intensity that is com-

two-minute timer will appear on the display. During these two min- Sans® / mode
utes, your breast nipple will be stimulated in order to prepare it for )
pumping the breast milk. Use the . /i buttons to set the desired o
stimulation intensity. 2. itensity
3. start pumping
5.After the two minutes have passed, @) will start to flash on the "y ‘

"‘ege_ o IR
S 3
Sans®” Xﬁ[ 4. itensity

last programmed stimulation or pumping level when it is
switched on.

fortable for you. When the milk reaches 180ml inside the feeding )
bottle, interrupt suction
6.If you want to switch back to stimulation mode, press the ~ ’
button. The stimulation and the two-minute timer will start from es3co) (ORd |
. . " O §
the beginning. “ans® /
The breast pump has a memory function, which recalls the N '

5. switch back to
stimulation mode

7.To switch off the breast pump, press the (o button.
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7.3 Storing the breast milk

Expressed milk can be stored in the fridge or freezer for certain period of time.

¢ When storing breast milk, ensure that the breast pump and the container are disinfected before usage.
Only store breast milk in disinfected containers.

e Store breast milk in the fridge or freezer immediately after expressing. Do not leave breast milk out at
room temperature.

e |f storing breast milk in the freezer, it is recommended that you mark the bottle with the date of expressing.

A WARNING
Observe the storage periods in the following table:

ROOM REFRIGERATOR FREEZER
TEMPERATURE (approx. 3 -5°C) (approx. -16°C)
Can be kept for 24 hours
Recently expressed breast | Can be kept for 6 (Do not store in the fridge | Can be kept for
milk hours door, as it is not suffi- | 3 months

ciently cool there)

Defrosted breast milk (that

had been frozen) Use immediately 10 hours Do not refreeze

7.4 Feeding with the breast milk

* Prior to feeding, ensure the bottle has been disinfected before filling it with the breast milk that has been
stored.

e To defrost breast milk, store it overnight in the fridge, so as to retain the nutrients. Once the breast milk
is defrosted, it must be used within 24 hours. Breast milk should only be defrosted in warm water in es-
pecially urgent cases.

e [f the breast milk smells unpleasant, it should be disposed of immediately.

* Never heat up breast milk in the microwave as it may be heated unevenly and could burn your child when
they drink it.

e |f heating up the breast milk, check its temperature before feeding it to your baby.

8. What if there are problems?

Problem Potential solutions

e Check all parts of the breast pump are correctly
assembled.

e Check whether the pump attachment is correctly
placed on the breast.

e Check that the silicone tube is correctly inserted,
the suction level is not set to the minimum and the

No breast milk is being pumped. breast pump is switched on.

e Ensure that there is no milk remaining in the sili-
cone valve and obstructing the milk flow.

e Try to relax and then attempt it again a few minutes
later. As you use the breast pump more and more,

Pumping the breast milk is causing pain. you will find it easier to pump milk.

¢ Reduce the suction level using the - button.

e Consult your doctor.

There is no suction from the breast pump.
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Problem

Potential solutions

The breast milk is leaking out underneath the sili-
cone cushion.

® Remove the silicone cushion and re-attach it. En-
sure the silicone ¢ ushion is correctly positioned
and firmly secured to the pump attachment.

e Lean your upper body forwards slightly.

One of the breast pump components has become
altered or damaged.

¢ Do not use any corrosive, gaseous cleaning agents
or solvents.

e In some cases, marked fluctuations in tempera-
ture can damage the plastic on the breast pump.

e |f any of the parts becomes damaged, stop using
the breast pump.

The breast pump will not switch on.

e Ensure that the breast pump is correctly assem-
bled and switched on.

e Ensure that the mains part plug is correctly con-
nected to the breast pump.

8.1 Replacement parts and wearing parts

ltem ltem number
Pump attachment including silicone cushion (stand- | 953.15
ard size), silicone membrane, silicone valve, silicone

tube, bottle and bottle cap

Bottle with teat and bottle cap 163.719
Adapter for Avent and NUK bottles 163.720
2 silicone cushions (small and standard) 163.721
Hand pump attachment including silicone cushion | 163.722
(standard size)

Bottle stand 163.723
9. Disposal

Empty, completely flat batteries must be disposed

tion boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the

batteries.

The codes below are printed on batteries containing harmful substances: Pb = Battery con-
tains lead, Cd = Battery contains cadmium, Hg = Battery contains mercury.

of through specially designated collec-

For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of
its useful life. Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point. Dispose of
the device in accordance with EC Directive — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.
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10. Technical data

Model BY 40

Power supply 4 x 1.5V AA batteries (Alkaline batteries)

Voltage (input) 100-240V (AC~) 50/60Hz

Voltage (output) 6V(DC=—==)1.0A

Dimensions 168 x 100 x 53 mm

Weight 310 g (without batteries)

Maximum suction pressure 0.32 bar

Permissible operating conditions +5°C to +40°C, 30% to 85% relative humidity (non-con-
densing), 700 — 1060 hPa ambient pressure

Permissible storage conditions -20°C to +60°C, 10% to 95% relative humidity (non-con-
densing), 700 — 1060 hPa ambient pressure

Expected life 500 hours

Equipment for intermittent use 30 min. ON/30 min. OFF.

Useful life of accessoires subject to the conditions the conditions of cleanliness and conservation
Electronic Compability in accordance with EN 60601-1-2

Safety requirements in accordance with EN 60601-1

Child use and care articles - Drinking equipment in accordance to EN 14350

Unit for suction of breast milk

Unit for medium vacuum alnd low flow

Class Il equipment (safety insulation)

Unit suitable for use in the absence of atmosphere containing oxidising, exploding gases, nitrous oxide.

BF type equipment (unit with specific grade of protection against electrical hazards) N
Unit suitable for use in the absence of atmospheres containing oxidising, explosive gases or ni- ﬂ
trous oxide.

The technical specifications are subject to change without notice!

This device complies with European Standard EN 60601-1-2 and is subject to particular precautions
with regard to electromagnetic compatibility. Please note that portable and mobile HF communication
systems may interfere with this unit. More details can be requested from the stated Customer Service
address or found at the end of the instructions for use.

11. Mains part

Model no. LXCP12-06

Input 100-240V, 50-60 Hz 0.3 A max

Output 6VDC,1A

Manufacturer Shenzhen longxc power supply co., Itd

@-@—@ Polarity of the DC voltage connection

IE Insulated/protection class 2

Housing and protec- | The housing of the mains part protects users from touching live parts or parts

tive covers that could be live (for example with finger, needle, checking hook). Do not
touch the patient and the output connector of the AC/DC mains part at the
same time.
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FRANCAIS

Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage
ultérieur, mettez-la a disposition des autres utilisateurs et suivez
les consignes qui y figurent.
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Contenu

e Tire-lait (moteur)

e Tuyau en silicone

e Embout de pompe avec membrane et soupape en silicone
e Coussinet en silicone (taille normale)

¢ Biberon

e Bouchon a vis

e 2 adaptateurs pour biberons Avent et NUK

® Prise

® 4 piles 1,5V, type AA

e Le présent mode d'emploi
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Cheére cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi I'un de nos produits. Notre société est réputée pour I'excellence de
ses produits et les contrbles de qualité approfondis auxquels ils sont soumis dans les domaines suivants :
chaleur, thérapie douce, diagnostic de pression artérielle, contréle de poids, massage, beauté, purifi-
cation d'air et bébé. Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la a
disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Sinceres salutations,
Votre équipe Beurer

1. Symboles utilisés

Voici les symboles utilisés dans ce mode d'emploi :

AVERTISSEMENT
Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé

ATTENTION
Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de |'appareil ou d'un
accessoire

Remarque
Indication d'informations importantes

Respecter les consignes du mode d'emploi

Appareil de type BF

BAe B>

Courant continu

Elimination conformément & la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

E I

Fabricant

(=]

perating
e

Température et taux d'humidité d'utilisation admissibles

@
T
13

2

HelHe

o
Fl
2
$

Température et taux d'humidité de stockage admissibles

o
N
-

Protection contre les corps solides > 12,5 mm et contre les chutes verticales de gouttes
d‘eau.

a8

Indique que, selon le reglement 1935/2004, I'emballage contient des produits destinés
a entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Numéro de série
c € Le sigle CE atteste de la conformité aux exigences fondamentales de la directive 93/42/
0483 | EEC relative aux dispositifs médicaux.
REF| |Numéro de catalogue du fabricant

L'appareil bénéficie d'une double protection et est conforme a la classe de sécurité 2.
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2. Familiarisation avec l'appareil

Avec le tire-lait BY 40, les femmes qui allaitent peuvent tirer leur lait maternel facilement et dans le
confort de leur foyer. Si le sein de la femme allaitante n'est pas suffisamment vidé, cela peut entrainer
un engorgement douloureux qui peut, dans le pire des cas, évoluer en inflammation des mamelons
(mammite). Le tire-lait permet d'éviter un engorgement grace a un tirage ciblé du lait maternel.

Les tire-lait aident également & apaiser la douleur en cas de crevasses ou de blessures sur les mamelons.
A I'aide de la fonction intégrée de stimulation, vous pouvez également faire ressortir les mamelons
plats ou ombiliqués pour faciliter le tirage du lait. Le tire-lait vous permet également de conserver le lait
maternel dans la bouteille, par exemple pour les voyages ou si votre bébé et vous étes séparés pendant
un certain temps.

Le tire-lait permet aussi d'alimenter en lait maternel les bébés incapables de téter le sein de leur mére
pour des raisons de santé (naissance prématurée, fente palatine).

3. Utilisation conforme aux recommandations

Utilisez le tire-lait exclusivement pour tirer le lait de la poitrine de femmes allaitantes. N'utilisez pas le
tire-lait sur des animaux ! Le tire-lait ne doit étre utilisé que dans un environnement domestique/privé et
en aucun cas dans un cadre professionnel.

Cet appareil ne doit étre utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été congu et conformément aux indications
données par ce mode d'emploi. Toute utilisation inappropriée peut étre dangereuse. Le fabricant ne peut
étre tenu pour responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.

4. Remarques

/\ AVERTISSEMENT

Consignes de sécurité

* Eloignez les enfants de I'emballage. lis pourraient s'étouffer.

e Gardez les petites pieces hors de portée des enfants.

e Assurez-vous que le cable n'est pas a portée de main de I'enfant.

e Utilisez uniguement I'adaptateur secteur fourni.

e Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

* Le nettoyage et I'entretien ne doivent pas étre effectues par des enfants sans surveillance.

e Evitez de tirer, de vriller ou de plier le cable.

e Avant de mettre le tire-lait sous tension, assurez-vous que les données techniques de I'adaptateur secteur
correspondent a celles du bloc moteur.

¢ En cas de panne, avant de nettoyer I'appareil et lorsque vous ne I'utilisez pas, débranchez-le.

e | e tire-lait ne doit pas étre mis en contact avec une surface brilante ou un objet contondant.

e N'utilisez aucun élément supplémentaire non recommandé ou proposé comme accessoire par le fabricant.

e Pour des raisons d'hygiéne, n'utilisez le tire-lait que pour une seule personne. Ne partagez pas le tire-lait
avec d'autres meres allaitantes.

e Le tire-lait ne doit étre utilisé que sur le sein de la femme.

e N'utilisez jamais le tire-lait si vous étes fatiguée ou lorsque vous dormez.

¢ N'utilisez jamais le tire-lait dans le bain ou sous la douche.

¢ En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, vous ne devez en aucun cas ouvrir ou secouer le
tire-lait. Consultez le chapitre « Que faire en cas de problémes ? ». Si votre probleme n'y est pas décrit,
adressez-vous au service client ou a votre revendeur.

e Seul le service client ou un opérateur autorisé peut procéder a une réparation. Vous ne devez en aucun
cas ouvrir ou réparer le tire-lait vous-méme ; le bon fonctionnement de I'appareil ne serait plus assure.
Le non-respect de cette consigne annulera la garantie.

* N'immergez jamais le tire-lait.

¢ Ne touchez jamais le tire-lait avec les mains humides ou mouillées.
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¢ Ne touchez pas e tire-lait s'il est tombé dans I'eau. Débranchez immédiatement I'adaptateur secteur du
tire-lait s'il est tombé dans I'eau.

e Lorsque vous utilisez le tire-lait, posez-le sur une surface plane et stable.

e Déroulez completement le cable d'alimentation afin d'éviter toute surchauffe.

e Ne mettez jamais le tire-lait et I'adaptateur secteur dans un four @ micro-ondes.

e Débranchez I'adaptateur secteur de la prise lorsque vous n'utilisez pas le tire-lait. Ne laissez pas le tire-lait
branché.

e Si le cable d'alimentation du tire-lait est endommagé, il doit étre mis au rebut.

¢ Ne réchauffez jamais le lait maternel au four & micro-ondes, car il pourrait étre chauffé de maniere inégale
et I'enfant pourrait se brler en le buvant.

e Eloignez le cable d'alimentation des surfaces chaudes.

e Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou
mental ou des personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience.

e Le tire-lait ne nécessite aucun réglage.

e Le tire-lait et ses accessoires ne doivent pas étre modifiés.

/\ ATTENTION

¢ N'humidifiez jamais le tire-lait avec de I'eau. Il n'est pas protégé contre les projections d'eau ou les liquides.

e Maintenez e tire-lait éloigné des champs magnétiques puissants, car des interférences électromagné-
tiques peuvent avoir lieu et perturber le bon fonctionnement du tire-lait.

e Protégez le tire-lait et les accessoires contre les chocs, I'humidité, les saletés, les fortes variations de
température et I'ensoleillement direct.

e Ne tirez pas sur les tuyaux du tire-lait.

e Ne tirez pas I'adaptateur secteur de la prise par le cable.

/\ ATTENTION

Consignes concernant le transport du biberon

e Lorsque vous transportez du lait maternel dans le biberon (par exemple en déplacement ou en voyage),
veillez a ce que le bouchon a vis du biberon soit toujours fermé correctement.

¢ Nous vous recommandons de ne PAS coincer le biberon dans une valise ou un sac lors du transport.

/\ AVERTISSEMENT

Pour la sécurité de votre enfant !

e Cet appareil ne doit étre utilisé que sous la surveillance d'un adulte.

¢ Une succion prolongée de liquides via la tétine (non fournie avec le BY 40) donne des caries.

e Utilisez la tétine (non fournie avec le BY 40) pour I'alimentation uniquement, et non pour calmer les enfants.

e Contrdlez toujours la température avant de nourrir I'enfant.

e Avant chaque utilisation, contrdlez I'appareil et tirez la tétine (non fournie avec le BY 40) dans toutes les
directions.

e Mettez-la au rebut dés les premiers signes d'usure ou de dommage.

* Ne laissez pas la tétine (non fournie avec le BY 40) directement exposée a la lumiére du soleil ou a proximité
d'une source de chaleur. Ne la laissez pas exposée a des produits désinfectants (« produit stérilisant »)
plus longtemps que nécessaire, car une exposition prolongée a ces produits peut I'endommager.

e Evitez le contact entre la tétine (non fournie avec le BY 40) et les substances sucrées, car celles-ci favorisent
la formation de caries.

e N'utilisez aucun produit agressif ou nettoyant antibactérien.

e Stérilisez tous les composants entrant en contact avec le lait maternel pendant cinqg minutes dans de
I'eau bouillante.

¢ Nettoyez |'appareil avant chaque utilisation.

¢ \eillez & ce que la température du liquide dans le biberon ne dépasse jamais 50 °C.
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/\ AVERTISSEMENT

Remarques relatives aux piles

e Si du liquide de la cellule de pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez la zone touchée avec
de I'eau et consultez un médecin.

* /\ Risque d'ingestion ! Les enfants en bas &ge pourraient avaler des piles et s'étouffer. Veuillez donc
conserver les piles hors de portée des enfants en bas age !

e Respectez les signes de polarité plus (+) et moins ().

e Si une pile a coulé, enfilez des gants de protection et nettoyez le compartiment a piles avec un chiffon sec.

e Protégez les piles d'une chaleur excessive.

* /\ Risque d'explosion ! Ne jetez pas les piles dans le feu.

e Les piles ne doivent étre ni rechargées, ni court-circuitées.

e En cas de non-utilisation prolongée de I'appareil, sortez les piles du compartiment a piles.

e Utilisez uniquement des piles identiques ou équivalentes.

e Remplacez toujours I'ensemble des piles simultanément.

e N'utilisez pas d'accumulateur !

¢ Ne démontez, n'ouvrez ou ne cassez pas les piles.
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5. Description de I'appareil
5 6

|

1 Tire-lait avec écran

6 Adaptateur pour NUK

2 Embout de pompe avec membrane
et soupape en silicone

7 Adaptateur pour Avent

3 Tuyau en silicone

8 Membrane en silicone

4 Biberon (180 ml)

9 Soupape en silicone

5 Bouchon a vis pour biberons

10 Coussinet en silicone

Description de I'écran et des boutons

1

1 Etat de la pile (pour le fonctionnement sans cable
d'alimentation)

6 Bouton + (augmenter la stimulation ou I'aspiration)

2 Mode aspiration (le lait maternel est pompé)

7 Touche MARCHE/ARRET

3 Affichage du temps (compte a rebours pour la sti-
mulation / durée d'utilisation du mode aspiration)

8 Bouton — (réduire la stimulation ou I'aspiration)

4 Niveaux de stimulation ou d'aspiration

9 Bouton MODE (passage entre le mode stimulation
et le mode aspiration)

5 Mode stimulation (le mamelon est stimulé, le lait
maternel n'est pas pompé)
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6. Mise en service

@ Remarque

Vérifiez que I'emballage carton extérieur du tire-lait est intact et qu’il contient I'intégralité des éléments.
Avant |'utilisation, assurez-vous que I'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible
et que la totalité de I'emballage a bien été retirée. En cas de doute, ne I'utilisez pas et adressez-vous a

votre revendeur ou au service client indiqué.

6.1 Montage du tire-lait

Apres avoir retiré le tire-lait de son emballage, vérifiez notamment que le conteneur en plastique ne

comporte pas de fissure qui pourrait exposer les composants électriques au liquide.

les piles en respectant la polarité indiquée. Confor-
mez-vous pour cela au schéma dans le comparti-
ment a piles. Refermez le couvercle du comparti-
ment a piles jusqu'a encliquetage audible et sensible.
Quatre nouvelles piles AA suffisent pour environ
60 minutes de fonctionnement (au niveau maximum).

1.Vissez I'embout de pompe sur le biberon. Veillez a ce L/
que I'embout de pompe soit fermement vissé pour 3
que le liquide ne sorte pas. © ~ j/,
|
el
>
/
2.Insérez le tuyau de silicone dans I'embout de pompe \1/ = -
et le tire-lait SZ N
), &
3.Connectez le tire-lait au céble d'alimentation et G =
branchez la fiche dans la prise. - e ‘
) &
4.Le tire-lait peut également fonctionner sur piles.
Pour cela, ouvrez le couvercle du compartiment a e
piles situé a I'arriere du bloc moteur. Insérez quatre =
piles AA (fournies). Veillez impérativement a insérer
_——
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6.2 Nettoyage et stérilisation du tire-lait
/\ AVERTISSEMENT

Stérilisez et nettoyez a tour de réle chaque composant du tire-lait (excepté le bloc moteur et le
tuyau en silicone) entrant directement en contact avec le lait maternel avant la premiére utilisation
et avant chaque utilisation ! Ne stérilisez jamais le bloc moteur !

Pour stériliser correctement le tire-lait, suivez les étapes suivantes :

1.Dévissez I'embout de pompe du biberon.

2.Tirez le tuyau en silicone hors de I'embout de pompe et du bloc moteur.
3.Retirez la membrane et la soupape en silicone de I'embout de pompe.

4.Stérilisez le biberon et I'embout de pompe (avec membrane et soupape en silicone) pendant cing minutes
dans de I'eau bouillante ou a I'aide d'un stérilisateur a vapeur. Ne réutilisez le tire-lait que lorsque tous
les composants sont entierement secs. N'utilisez aucun produit nettoyant antibactérien, car il pourrait
endommager le plastique du tire-lait.

5.Nettoyez soigneusement le bloc moteur, uniquement a I'aide d'un chiffon Iégérement humide. N'utilisez pas
de détergent ni de solvant. Ne passez jamais le bloc moteur sous I'eau ; I'eau pourrait s'infiltrer a I'intérieur
et endommager le tire-lait. Si vous n'utilisez pas le tire-lait pendant une période prolongée, retirez les piles.

7. Utilisation

7.1 Conseils pour un meilleur écoulement du lait

e Pour tirer le lait, choisissez un endroit ou vous pouvez étre particulierement détendue.

e Pour tirer le lait, choisissez un moment ol vous pouvez étre particulierement détendue.

e L 'écoulement du lait est facilité lorsque la mére a I'enfant avec elle ou lorsqu'elle regarde une photo de I'enfant.

e Lorsque vous allaitez votre enfant a un sein, utilisez le tire-lait simultanément sur I'autre sein.

e La chaleur et la détente facilitent I'écoulement du lait. Utilisez le tire-lait apres la douche ou le bain.

e Si vos seins sont tumescents ou douloureux, posez une serviette chaude sur votre poitrine pendant
quelques minutes. Cela facilitera I'écoulement du lait.

e Si le lait ne s'écoule pas immédiatement de vos seins, essayez de vous détendre et réessayez de nouveau
quelques minutes plus tard.

e Sile lait ne s'écoule toujours pas apres cing minutes d'utilisation du tire-lait, arrétez I'appareil et réessayez
de nouveau plus tard.

e Si |'utilisation du tire-lait vous est trés douloureuse, consultez un médecin.
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7.2 Utilisation du tire-lait

1.Avant d'utiliser I'appareil, lavez soigneusement vos mains et votre
poitrine.

2.Asseyez-vous avec le haut du corps légerement penché vers
['avant. Pour un meilleur soutien du dos, vous pouvez utiliser un
coussin.

3.Placez avec précaution la téterelle équipée d'un coussinet en
silicone sur votre sein. Veillez a ce que le mamelon soit complete-
ment dans la téterelle et qu'aucune bulle d'air ne se soit formée. Afin
de garantir le bon fonctionnement, la téterelle doit étre fermement
pressée par aspiration contre le sein.

N \

4.Appuyez sur la touche (2 pour allumer le tire-lait. Le tire-lait démarre
alors automatiquement en mode stimulation ( @) ) et un compte
a rebours de 2 minutes s'affiche a I'écran. Pendant ces deux
minutes, votre mamelon est stimulé pour vous préparer au tirage
du lait maternel. Avec les touches .* /= , réglez la puissance de
stimulation souhaitée.

25:32_) [ Veop_ 1. Activer
S’ i le mode
- stimula-
- tion
2. Intensité

5.Au bout des 2 minutes, @ commence & clignoter & I'écran. Pour
commencer a tirer le lait maternel, appuyez alors sur le bouton = .
Utilisez les boutons .= /.= pour régler la puissance d'aspiration de

3. Démarrer le tirage

baurer

(35 ‘ ;

3 9%

\ W —j§ "
Sans®” /- 4. Intensité

Le tire-lait dispose d'une « fonction mémoire », ce qui signifie
que lorsqu'il s'allume, la derniére puissance de stimulation
et d'aspiration est active.

sorte qu'elle vous soit agréable. L'utilisation s'interrompt dés que S ~
180 ml de lait maternel se trouvent dans le biberon.
6.Si vous voulez revenir au mode stimulation, appuyez sur le bouton oy
. La stimulation et le compte a rebours de 2 minutes recom- 2532 (9a) |
. .5 i /
mencent au début. s /
N =

5. Retour au mode stimulation

7.Appuyez sur la touche (o pour éteindre le tire-lait.
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7.3 Conservation du lait maternel

Vous pouvez conserver le lait maternel pompé pendant un certain temps au réfrigérateur ou au congélateur.

e Sivous souhaitez conserver le lait maternel, veillez a ce que le tire-lait et le « récipient » soient désinfectés
avant chaque utilisation. Conservez le lait maternel exclusivement dans des récipients désinfectés.

e Si vous voulez conserver le lait maternel, mettez-le au réfrigérateur ou au congélateur immédiatement
apres |'avoir pompé. Ne laissez pas le lait maternel a température ambiante.

e Sivous voulez conserver le lait maternel au congélateur, nous vous recommandons d'étiqueter la bouteille
avec la date de tirage.

A AVERTISSEMENT
Respectez absolument les durées de conservation figurant dans le tableau suivant :
TEMPERATURE REFRIGERATEUR CONGELATEUR
AMBIANTE (env.3a5 °C) (env. -16 °C)
Peut étre conservé
24 heures
Lait maternel fraichement | Peut étre conservé (Ne pas conserver dans | Peut étre conservé
tiré 6 heures la porte du réfrigérateur, | 3 mois
car elle n'est pas suffi-
samment réfrigérée)
:ﬁ;;gt:;:::aﬂfzg:gzlé) utiliser immédiatement | 10 heures Ne pas recongeler !

7.4 Alimentation au lait maternel

¢ Avant de remplir une bouteille de lait maternel préparée pour nourrir I'enfant, veillez a ce que cette bouteille
soit bien désinfectée.

e Pour décongeler du lait maternel, laissez-le reposer au réfrigérateur pendant la nuit. Cela permet de
conserver les nutriments. Dées que le lait maternel est décongelé, il doit étre consommé dans les 24 heures.
Le lait maternel ne peut étre décongelé dans de I'eau chaude qu'en cas d'urgence.

e Si le lait maternel a une odeur désagréable, jetez-le immédiatement.

e Ne réchauffez jamais le lait maternel au four & micro-ondes, car il pourrait étre chauffé de maniere inégale
et I'enfant pourrait se brller en le buvant.

e Lorsque vous réchauffez du lait maternel, controlez sa température avant de le donner a boire au bébé.
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8. Que faire en cas de problemes ?

Probléme

Solutions possibles

Le tire-lait n'aspire pas.

e \érifiez que tous les composants du tire-lait sont
correctement montés.

e \érifiez que I'embout de pompe repose correcte-
ment sur le sein.

Le lait maternel ne s'écoule pas.

e \érifiez que le tuyau en silicone est correctement
inséré, que la puissance d'aspiration n'est pas
réglée au minimum et que le tire-lait est allumé.

e Assurez-vous qu'aucun reste de lait ne se trouve
dans la soupape en silicone, ce qui pourrait
empécher |'écoulement du lait.

Le tirage du lait maternel est douloureux.

e Essayez de vous détendre et réessayez de
nouveau. Plus vous y serez habituée, plus le tirage
du lait maternel aura de chances de réussite.

e Réglez la puissance d'aspiration a un niveau
inférieur a I'aide du bouton moins.

e Consultez votre médecin.

Le lait maternel s'écoule en dessous du coussinet
en silicone.

e Retirez le coussinet en silicone et reposition-
nez-le. Veillez & ce que le coussinet en silicone
soit correctement positionné et que I'embout de
pompe tienne fermement en place.

¢ Inclinez Iégérement votre buste vers I'avant.

Un composant du tire-lait a été altéré ou est
endommageé.

e N'utilisez pas de détergent ni de solvant décapant
OU gazeux.

¢ Dans certains cas, de forts changements de
températures peuvent endommager le plastique
du tire-lait.

¢ Si l'un des éléments est endommagé, n'utilisez
plus le tire-lait.

Impossible d'allumer le tire-lait

e Assurez-vous que le tire-lait est correctement
monté et allumé.

e Assurez-vous que le cable d'alimentation est
correctement connecté a I'appareil.

8.1 Piéces de rechange et consommables

Article

Référence de l'article

Embout de pompe avec coussinet en silicone (taille | 953.15
normale), membrane en silicone, soupape en sili-

cone, tuyau en silicone, biberon et couvercle de

biberon

Biberon avec tétine et couvercle de biberon 163.719
Adaptateur pour biberons Avent et NUK 163.720
2 coussinets en silicone (taille petite et normale) 163.721
Embout de tirage manuel avec coussinets en sili- | 163.722
cone (taille normale)

Pied pour biberon 163.723
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9. Mise au rebut

Les piles usagées et completement déchargées doivent étre mises au rebut dans des conteneurs spéciaux
ou aux points de collecte réservés a cet usage ou bien déposées chez un revendeur d'appareils
électriques. L'élimination des batteries est une obligation légale qui vous incombe.

Ces pictogrammes se trouvent sur les piles a substances nocives : PB = pile contenant du
plomb, Cd = pile contenant du cadmium, Hg = pile contenant du mercure. P ood H

Dans I'intérét de la protection de I'environnement, I'appareil ne doit pas étre jeté avec les
ordures ménageéres a la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais
des points de collecte compétents dans votre pays. Eliminez I'appareil conformément a la
directive européenne - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils
électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales
responsables de I'élimination et du recyclage de ces produits.

N/
N

L)

134

10. Données techniques

Modele BY 40

Alimentation électrique 4 piles AA de 1,5V (piles alcalines)

Tension (entrée) 100-240 V (CA~) 50/60 Hz

Tension (sortie) 6V({DC=—)1,0A

Dimensions 168 x 100 x 53 mm

Poids 310 g (sans les piles)

Performance d'aspiration maximale 0,32 bar

Conditions d'utilisation applicables +5 °C a +40 °C, 30 % a 85 % d'humidité de I'air relative

(sans condensation), 700-1060 hPa de pression ambiante

Conditions de conservation admissibles |-20°C a +60°C, 10 % a 95 % d'humidité de I'air relative
(sans condensation), 700-1060 hPa de pression ambiante

Autonomie attendue 500 heures
Intervalle d'utilisation 30 minutes ON/30 minutes OFF
Classe de sécurité L'appareil bénéficie d'une double protection et est

conforme a la classe de sécurité 2 @

Compatibilité électromagnétique conforme a EN 60601-1-2

Exigences de sécurité conformes a EN 60601-1

Articles de puériculture — Articles pour I'alimentation liquide selon EN 14350
Appareil d'aspiration de lait maternel

Appareil avec technologie de vide fin et fluidité réduite

Appareil de type BF
Appareil a utiliser dans un milieu dépourvu de mélanges gazeux, explosifs ou toxiques et d'oxyde
d'azote (gaz hilarant)

Des modifications pourront étre apportées aux caractéristiques techniques sans avis préalable a des
fins d'actualisation.

Cet appareil est en conformité avec la norme européenne EN 60601-1-2 et répond aux exigences de
sécurité spéciales relatives a la compatibilité électromagnétique. Veuillez noter que les dispositifs de
communication HF portables et mobiles sont susceptibles d'influer sur cet appareil. Pour plus de détails,
veuillez contacter le service apres-vente a I'adresse mentionnée ou vous reporter a la fin du mode
d'emploi.
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11. Adaptateur secteur

N° du modeéle LXCP12-06

Entrée 100-240V, 50-60 Hz 0,3 A max.
Sortie 6VDC,1A

Fabricant Shenzhen longxc power supply co., Itd

&>eo

Polarité du connecteur CC

ol

Isolation de protection/classe de sécurité 2

Boitier et couvercle de
protection

Le boitier de I'adaptateur évite tout contact avec des éléments sous tension
ou pouvant I'étre (doigt, aiguille, testeur). L'utilisateur ne doit pas toucher en
méme temps le patient et la prise de sortie de I'adaptateur secteur AC/DC.
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Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su
futura utilizacion, pongalas a disposicion de otros usuarios y
respete las indicaciones.
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Articulos suministrados

e Extractor de leche (unidad del motor)

e Tubo flexible de silicona

e Cabezal de extraccién con membrana de silicona y valvula de silicona
¢ Almohadilla de silicona (tamafio normal)

e Biberon

e Cierre roscado

e 2 adaptadores para biberones Avent + NUK
e Enchufe

¢ 4 pilas de 1,5V, tipo AA

e [nstrucciones de uso
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Estimada clienta, estimado cliente:

Muchas gracias por haberse decidido por uno de nuestros productos. Nuestro nombre es sinénimo
de productos de calidad de primera clase sometidos a un riguroso control en los ambitos del calor, las
terapias no agresivas, la presion arterial/el diagndstico, el peso, los masajes, la belleza, el aire y el bebé.
Lea atentamente estas instrucciones de uso, conseérvelas para su futura utilizacion, pdngalas a disposicion
de otros usuarios y respete las indicaciones.

Atentamente,

El equipo de Beurer

1. Simbolos

En estas instrucciones de uso se utilizan los siguientes simbolos:

ADVERTENCIA
Indicacién de advertencia sobre peligro de lesiones o para la salud

ATENCION
Indicacion de seguridad sobre posibles fallos en el aparato/accesorios

Nota
Indicacién de informacion importante

Observe las instrucciones de uso

Pieza de aplicacién tipo BF

Corriente continua

Eliminacion segun la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electré-
nicos (RAEE)

E | 2@

Fabricante

Operating
e

sC RH =85%

Temperatura y humedad de funcionamiento admisibles

Temperatura y humedad de almacenamiento admisibles

Proteccion contra cuerpos extrafios = 12,5 mm y contra goteo vertical de agua.
Il Indica que segun lo dispuesto en el Reglamento 1935/2004 el embalaje contiene produc-
tos que son aptos para entrar en contacto con alimentos.
Numero de serie
c € El sello CE certifica que este aparato cumple con los requisitos establecidos en la direc-
0483 | tiva 93/42/EEC relativa a los productos sanitarios.
REF| |Numero de catalogo del fabricante

El aparato tiene una proteccién de aislamiento doble y cumple con los requisitos de la
clase de proteccion 2.
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2. Informacion general

Con el extractor de leche BY 40 de Beurer, las mujeres en periodo de lactancia pueden extraer su leche
materna facil y comodamente desde casa. Si el pecho de la mujer lactante no se vacia lo suficiente,
puede provocar una congestion del pecho dolorosa, la cual puede derivar, en el peor de los casos, en
una mastitis. Gracias al extractor de leche, se puede evitar la congestion del pecho mediante la precisa
extraccién de la leche materna.

Ademas los extractores de leche también contribuyen a aliviar los pezones agrietados o irritados. Con
ayuda de la funcion de estimulacién integrada también puede sacar los pezones planos o invertidos para
facilitar la consiguiente extraccion de leche materna. Ademas el extractor de leche le permite conservar
la leche materna en el biberdn, por ejemplo, para viajes o si va a estar separada del bebé durante un
periodo de tiempo prolongado.

Gracias al extractor de leche, también pueden alimentarse con leche materna los bebés que por motivos
de salud (parto prematuro, fisura palatina) no pueden mamar directamente del pecho de la madre.

3. Uso correcto

Utilice el extractor de leche exclusivamente para la extraccion de leche materna del pecho de mujeres
en periodo de lactancia. jNo utilice el extractor de leche en animales! El extractor de leche esta disefiado
exclusivamente para su uso privado o en el hogar y no para uso industrial.

Solo podra usarse para el fin para el que ha sido disefiado y del modo indicado en las instrucciones de
uso. Todo uso inadecuado puede ser peligroso. Por lo tanto, el fabricante declinara toda responsabilidad
por dafios y perjuicios debidos a un uso inadecuado o incorrecto.

4. Indicaciones

/\ ADVERTENCIA

Indicaciones de seguridad

e Mantenga a los nifios alejados del material de embalaje. Existe peligro de asfixia.

e Mantenga las piezas pequenfas fuera del alcance de los nifios.

e Asegurese de que no haya cables al alcance del nifio.

e Utilice unicamente el bloque de alimentacién que ha sido suministrado.

e Los nifios no deberan jugar nunca con el aparato.

e |as tareas de limpieza y de mantenimiento ordinario no deberan ser realizadas por nifios sin supervision.

 No tire, retuerza ni doble el cable de red.

e Antes de utilizar el extractor de leche, asegurese de que los datos técnicos del bloque de alimentacion
coincidan con los datos técnicos de la unidad del motor.

¢ Desenchufe el bloque de alimentacion en caso de producirse fallos de funcionamiento, antes de limpiar
el aparato o si no se va a utilizar el mismo.

e El extractor de leche no debe entrar en contacto con superficies calientes ni objetos afilados.

¢ No utilice piezas adicionales no recomendadas por el fabricante ni ofrecidas como accesorio.

* Por razones de higiene, el extractor de leche solo debe utilizarlo una persona. No comparta el extractor
de leche con otras mujeres en periodo de lactancia.

e El extractor de leche solo debe utilizarse en el pecho femenino.

¢ Nunca utilice el extractor de leche cuando duerma o esté sofiolienta.

¢ Nunca utilice el extractor de leche en el bafio o en la ducha.

e En caso de que se produzca un fallo o averia de funcionamiento, no abra ni agite el extractor de leche bajo
ninguna circunstancia. Lea el capitulo "Solucion de problemas". Si su problema no aparece ahi descrito,
pongase en contacto con su distribuidor o con el servicio de atencion al cliente.

e Las reparaciones solo deben ser realizadas por el servicio de atencién al cliente o por distribuidores
autorizados. El extractor de leche no se deberd abrir ni reparar por cuenta propia bajo ningun concepto.
De lo contrario no se garantiza su funcionamiento correcto. El incumplimiento de esta disposicién anula
la garantia.
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¢ No sumerja nunca el extractor de leche en agua.

e No agarre el extractor de leche con las manos mojadas o humedas.

¢ Nunca toque el extractor de leche si ha caido al agua. Si ha caido al agua, desenchufe de inmediato el
bloque de alimentacién del extractor de leche de la toma de corriente.

e Coloque el extractor de leche sobre una superficie estable y lisa cuando lo utilice.

e Extienda el cable de red por completo para evitar un sobrecalentamiento.

e Nunca meta el extractor de leche ni el bloque de alimentacion en el microondas.

e Desenchufe el bloque de alimentacion de la toma de corriente cuando no utilice el extractor de leche.
No deje el extractor de leche enchufado.

e Si el cable de red del extractor de leche se dafia, debera sustituirse.

¢ Nunca caliente la leche materna en el microondas, ya que podria calentarse de forma irregular y el nifio
podria sufrir quemaduras al beber.

¢ No coloque el cable de red cerca de superficies calientes.

e Este aparato no debe ser utilizado por personas con facultades fisicas, sensoriales o mentales limitadas,
0 con poca experiencia 0 conocimientos.

¢ No es preciso realizar ningun calibrado en el extractor de leche.

¢ No se pueden realizar cambios en el extractor de leche y los accesorios.

/I\ ATENCION

¢ Nunca humedezca el extractor de leche con agua. No esta protegido contra salpicaduras de agua o
liquidos.

e Mantenga el extractor de leche alejado de campos magnéticos de gran intensidad, ya que podrian
producirse interferencias electromagnéticas y la funcionalidad del extractor de leche podria verse afectada.

e Proteja el extractor de leche y los accesorios de impactos, humedad, suciedad, grandes oscilaciones
térmicas y la radiacion solar directa.

¢ No tire de los tubos flexibles del extractor de leche.

¢ No desenchufe el bloque de alimentacion de la toma de corriente tirando del cable de red.

/\ ATENCION

Indicacion sobre el transporte del biberon

e Cuando transporte la leche materna en el biberdn (por ejemplo, cuando esté fuera o de viaje), asegurese
de que el cierre roscado del biberdn esté siempre bien enroscado.

e Le recomendamos que NO guarde biberones llenos en una maleta o en un bolso para transportarlos.

/\ ADVERTENCIA

iPara la seguridad de su hijo!

e Este aparato solo puede utilizarse bajo la vigilancia de adultos.

¢ Una succidn constante y prolongada de liquidos de la tetina (no se incluye en el suministro del extractor
de leche BY 40) produce caries dental.

e Utilice la tetina (no se incluye en el suministro del extractor de leche BY 40) para dar de comer al bebé,
no como un chupete.

e Compruebe siempre la temperatura antes de dar de comer al bebé.

e Examine el aparato antes de cada uso y tire de la tetina (no se incluye en el suministro del extractor de
leche BY 40) en todas direcciones.

e Deseche el aparato en cuanto presente dafios o signos de desgaste.

¢ No exponga la tetina (no se incluye en el suministro del extractor de leche BY 40) a la luz directa del sol o
al calor y no la deje en desinfectante ("esterilizante") mas tiempo del recomendado, ya que puede causar
dafios en la tetina.

e Mantenga la tetina (no se incluye en el suministro del extractor de leche BY 40) alejada de sustancias
azucaradas, ya que estas podrian favorecer la formacién de caries dental.

e No emplee ningun producto de limpieza o limpiador antibacteriano.
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e Esterilice todas las piezas que entren en contacto con la leche materna en agua hirviendo durante cinco
minutos.
e Limpie el aparato antes de cada uso.

e Asegurese de que la temperatura del liquido del biberén no sea superior a 50°C.
[ ]

/\ ADVERTENCIA

Indicaciones para la manipulacion de pilas

¢ En caso de que el liquido de una pila entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con
agua y busque asistencia médica.

° ﬁ iPeligro de asfixial Los nifios pequefios podrian tragarse las pilas y asfixiarse. Guarde las pilas fuera
del alcance de los nifios.

e Fijese en los simbolos mas (+) y menos (-) que indican la polaridad.

e Si se derrama el liquido de una pila, pdngase guantes protectores y limpie el compartimento de las pilas
con un pafo seco.

* Proteja las pilas de un calor excesivo.

« /N iPeligro de explosion! No arroje las pilas al fuego.

e Las pilas no se pueden cargar ni cortocircuitar.

e Sino va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del compartimento.

e Utilice Unicamente el mismo tipo de pila o un tipo equivalente.

e Cambie siempre todas las pilas a la vez.

e iNo utilice baterias!

¢ No despiece, abra ni triture las pilas.
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5. Descripcion del aparato
5 6

|

= S
XSS
1 @@\%zo -

\ oamas™
\:i\\ .

1 Extractor de leche con pantalla

6 Adaptador para biberones NUK

2 Cabezal de extraccion, incluye membrana
de silicona y valvula de silicona

7 Adaptador para biberones Avent

3 Tubo flexible de silicona

8 Membrana de silicona

4 Biberon (180ml)

9 Valvula de silicona

5 Cierre roscado para biberones

10 Almohadilla de silicona

Descripcion de la pantalla y los botones

enchufado)

1 Estado de la bateria (en funcionamiento sin estar

6 Boton + (aumento del nivel de estimulacién o
extraccion)

2 Modo extraccion (extrae la leche materna)

7 Tecla de encendido y apagado

atras/duracion del modo extraccién)

3 Indicacién de tiempo (estimulacién con cuenta

8 Botdn - (reduccion del nivel de estimulacién o
extraccion)

4 Niveles de estimulacion o extraccion

9 Botén MODO (cambie entre el modo de extrac-
cién y el modo de estimulacién)

leche materna)

5 Modo estimulacion (estimula el pezon, no extrae
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6. Puesta en funcionamiento

@ Nota

Compruebe que el envoltorio del extractor de leche esté intacto y que su contenido esté completo. Antes
de utilizar el aparato debera asegurarse de que ni este ni los accesorios presentan dafos visibles y de
que se retira el material de embalaje correspondiente. En caso de duda no lo use y péngase en contacto
con su distribuidor o con la direccion de atencién al cliente indicada.

6.1 Montaje del extractor de leche

Después de retirar el envoltorio del extractor de leche, compruebe en especial que el recipiente de
plastico no presente grietas para que los componentes eléctricos no estén expuestos al contacto con
liquidos sin proteccion.

1.Enrosque el cabezal de extraccion en el biberon. J
Asegurese de que el cabezal de extraccion esté bien 3 \]/
enroscado de forma que no pueda salir ningun liquido. © =

‘\ palv |
9
4
2.Introduzca el tubo flexible de silicona en el cabezal de ‘1/ s -
extraccion y en el extractor de leche , &
J
3.Conecte el extractor de leche con el cable de red y - — =
enchufe el cable de red a la toma de corriente. =l L

4.Como alternativa, el extractor de leche también
puede funcionar con pilas. Para ello, abra la tapa
del compartimento para pilas de la parte posterior
de la unidad del motor. Coloque cuatro pilas AA —

(se incluyen en el suministro). Compruebe que las

pilas se hayan colocado segun la polaridad indicada. T —

Preste atencion al grafico del compartimento de las ; =3

pilas. A continuacion cierre el compartimento de las ‘\_/‘i !‘

pilas hasta que oiga y note como encaja. Una carga ——
de la bateria con cuatro pilas AA es suficiente para w
aprox. 60 minutos de funcionamiento (ajustado al nivel

mas alto).
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6.2 Limpieza y esterilizacion del extractor de leche
/\ ADVERTENCIA

Esterilice y limpie de forma individual los distintos componentes del extractor de leche (excepto la
unidad del motor y el tubo flexible de silicona) que entren en contacto directo con la leche materna,
antes del primer uso y de cada uso posterior. {Nunca esterilice la unidad del motor!

Para esterilizar el extractor de leche correctamente, siga los siguientes pasos:

1.Desenrosque el cabezal de extraccion del biberdn.

2.Extraiga el tubo flexible de silicona del cabezal de extraccién y de la unidad del motor.
3.Retire la membrana de silicona y la valvula de silicona del cabezal de extraccién.

4.Esterilice el biberdn y el cabezal de extraccion (con la membrana de silicona y la valvula de silicona) en
agua hirviendo durante cinco minutos o con un esterilizador de vapor. No vuelva a usar el extractor de
leche hasta que no estén todas las piezas secas. No utilice ningun limpiador antibacteriano, ya que podria
danar el plastico del extractor de leche.

5.Limpie con cuidado la unidad del motor solo con un pafio ligeramente humedecido. No use limpiadores
ni disolventes. No debe sumergir la unidad del motor en agua en ningun caso, ya que, de lo contrario,
puede penetrar liquido y danar el extractor de leche. Si no utiliza el extractor de leche durante un tiempo
prolongado, extraiga las pilas.

7. Manejo

7.1 Consejos para un mejor flujo de leche

e Elija un lugar para la extraccion donde pueda relajarse bien.

e Elija un momento para la extraccion en el que pueda relajarse bien.

e Si tiene a su hijo cerca o puede verlo en una fotografia, favorecera el flujo de la leche.

¢ Cuando su hijo se esté alimentando de un pecho, utilice el extractor de leche en el otro pecho al mismo
tiempo.

e El calor y la relajacion estimulan el flujo de leche. Utilice el extractor de leche después de ducharse o
banarse.

e Si sus pechos estan hinchados o irritados, coloque un pafio caliente sobre ellos durante unos minutos.
Esto favorece el flujo de leche.

e Sino sale leche de los pechos de inmediato, intente relajarse y vuelva a probar unos minutos mas tarde.

e Si después de cinco minutos continda sin salir leche de los pechos, interrumpa el uso y vuelva a intentarlo
mas tarde.

e Si el uso del extractor de leche le provoca dolor intenso, consulte a su médico.

47



7.2 Manejo del extractor de leche

1.Antes de comenzar a utilizarlo, lavese a fondo las manos y los
pechos.

2.Siéntese con la parte superior del cuerpo ligeramente inclinada
hacia delante. Puede usar un cojin para apoyar mejor la espalda.

3.Coloque el embudo con almohadilla de silicona sobre el pecho con
cuidado. Asegurese de que el pezdn quede totalmente cubierto y
de que no haya burbujas de aire. Para garantizar un funcionamiento
correcto, el embudo debe quedar bien sujeto contra el pecho.

4.Para encender el extractor de leche, pulse el boton (o . El extractor
de leche comienza de forma automatica en el modo estimula-
cion (@) y en la pantalla aparece una cuenta atrés de 2 minutos.
Durante estos 2 minutos se estimula el pezén para prepararlo para
la extraccion de la leche materna. Ajuste la intensidad deseada de
la estimulacion con los botones & /i .

25:32_) V.1 Activarel
S’ i\ ) modoes-
7 timulacion

N =
2. Intensidad

5.Una vez transcurridos los 2 minutos comienza a parpadear @) en
la pantalla. Para a continuacién comenzar con la extraccion de la
leche materna, pulse el boton . Ajuste la intensidad de succion
que le resulte agradable con los botones . /i . Interrumpa el uso
en cuanto haya 180 ml de leche materna en el biberon.

3. Comenzar el modo extraccion

bourer ‘

k_/u. Intensidad

/5550
3
% o
Yans®
N =

u

6.Si desea volver a cambiar al modo estimulacion, pulse el boton .
La estimulacion y la cuenta atras de 2 minutos vuelven a empezar
desde el principio.

El extractor de leche dispone de una "funcién de memoria",
es decir, cuando encienda el extractor de leche, se activa el
Gltimo nivel de estimulacién o de extraccién ajustado.

5 :

= ) o \
| WS 2
Sans® /

N =

5. Volver al modo estimulacién

7.Para apagar el extractor de leche, pulse el boton (o .
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7.3 Conservacion de la leche materna

Puede conservar la leche materna extraida durante un determinado periodo de tiempo en el frigorifico

o en el congelador.

e Si desea conservar la leche materna, asegurese de que el extractor de leche y el "contenedor" se hayan
desinfectado antes de su uso. Conserve la leche materna exclusivamente en recipientes desinfectados.

e Si desea conservar la leche materna, coléquela en el frigorifico o en el congelador directamente después
de la extraccién. No deje la leche materna a temperatura ambiente.

e Si desea conservar la leche materna en el congelador, es aconsejable indicar la fecha de la extraccién
en la botella.

A ADVERTENCIA
Respete sin falta los tiempos de conservacion indicados en la siguiente tabla:
TEMPERATURA FRIGORIFICO CONGELADOR
AMBIENTE (aprox. 3-5°C) (aprox. -16°C)
Se puede conservar
hasta 24 horas
No conservar en la
Leche materna recién Se puede conservar ( I Se puede conservar
extraida hasta 6 horas puerta del frigorifico, ya hasta 3 meses

que ahi la temperatura
no es lo suficientemente
baja)

Leche materna desconge- Consumir inmediata-
lada (congelada con ante-

i 10 horas iNo volver a congelar!
rioridad) mente

7.4 Alimentar con la leche materna

e Antes de trasvasar la leche materna conservada a un biberdn para dar de comer al bebé, asegurese de
que el biberdn se haya desinfectado.

e Para descongelar la leche materna congelada, deje la leche materna en el frigorifico durante la noche.
De esta manera, se conservan los nutrientes. Una vez se haya descongelado la leche materna, debe ser
consumida en 24 horas. La leche materna solo se debe descongelar en agua caliente en casos especial-
mente urgentes.

e En caso de que el olor de la leche materna resulte desagradable, deséchela de inmediato.

e Nunca caliente la leche materna en el microondas, ya que podria calentarse de forma irregular y el nifio
podria sufrir quemaduras al beber.

e Cuando caliente la leche materna, compruebe la temperatura de la leche antes de que el bebé la tome.
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8. Solucion de problemas

Problema

Posible solucion

El extractor de leche no succiona.

e Compruebe que todas las piezas del extractor de
leche estén unidas unas a otras.

e Compruebe que el cabezal de extraccion esté
colocado correctamente sobre el pecho.

No extrae leche materna.

e Compruebe que el tubo flexible de silicona esté
conectado correctamente, que la fuerza de succion
no esté ajustada al minimo y que el extractor de leche
esté encendido.

e Asegurese de que no se encuentren restos de leche
en la valvula de silicona que impidan el flujo de leche.

La extraccion de leche materna causa dolor.

e Intente relajarse y vuelva a probar. La extraccion
de leche materna ird mejorando conforme vaya
practicando.

e Reduzca la fuerza de succion ajustada con el boton
menos (-).

e Consulte a su médico.

La leche materna se derrama por debajo de la
almohadilla de silicona.

e Retire la almohadilla de silicona y vuelva a colocarla.
Asegurese de que la almohadilla de silicona esté en
la posicion correcta y de que el cabezal de extraccion
esté bien enroscado.

e Incline la parte superior del cuerpo ligeramente hacia
delante.

Un componente del extractor de leche se ha
modificado o esta dafiado.

¢ No use productos de limpieza ni disolventes abrasivos
ni COrrosivos.

e En algunos casos, las grandes oscilaciones térmicas
pueden dafar el plastico del extractor de leche.

e En caso de que uno de los componentes esté dafiado,
deje de utilizar el extractor de leche.

El extractor de leche no se puede encender.

e Asegurese de que el extractor de leche esté montado
correctamente y de que esté encendido.

e Asegurese de que el bloque de alimentacion esté
conectado al extractor de leche correctamente.

8.1 Piezas de repuesto y de desgaste

Articulo

Numero de articulo

Cabezal de extraccion incluida la almohadilla de | 953.15
silicona (tamafio normal), membrana de silico-

na, valvula de silicona, tubo flexible de silicona,

biberdn y tapa del biberdn

Biberdn con tetina y tapa 163.719
Adaptador para biberones Avent y NUK 163.720
2 almohadillas de silicona (pequefia y normal) | 163.721
Cabezal de extraccion manual incluida la almo- | 163.722
hadilla de silicona (tamafio normal)

Soporte de apoyo para el biberén 163.723
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9. Eliminacidn

Las pilas usadas, completamente descargadas, deben eliminarse a través de contenedores de recogida
sefialados de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o a través de [=;
los distribuidores de equipos electrénicos. Los usuarios estan obligados por ley a eliminar las x
pilas correctamente. /)
Estos simbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias toxicas: PB = la pila contiene | w2
plomo, Cd = la pila contiene cadmio, Hg = la pila contiene mercurio.

Para proteger el medio ambiente, no se debe desechar el aparato al final de su vida Util junto con
la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en
su zona. Deseche el aparato segun la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos (RAEE). Para mas informacion, péngase en contacto con la autoridad municipal
competente en materia de eliminacion de residuos.
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10. Datos técnicos

Modelo BY 40

Alimentacion 4 pilas de 1,5V AA (pilas alcalinas)

Tension (entrada) 100-240V (CA~) 50/60 Hz

Tension (salida) 6V (DC =—==)1,0A

Dimensiones 168 x 100 x 53 mm

Peso 310 g (sin pilas)

Potencia de succion maxima 0,32 bar

Condiciones de servicio admisibles De +5°C a +40°C, de 30% a 85% de humedad relativa del

aire (sin condensacion), 700-1060 hPa de presion ambiente
Condiciones de almacenamiento admisi- | De -20°C a +60°C, de 10% a 95% de humedad relativa del

bles aire (sin condensacion), 700-1060 hPa de presion ambiente
Duracion esperada 500 horas

Intervalos de uso 30 minutos ON/30 minutos OFF

Clase de proteccion El aparato tiene una proteccion de aislamiento doble y cum-

ple con los requisitos de la clase de proteccion 2 @

Compatibilidad electromagnética segun la norma EN 60601-1-2
Requisitos de seguridad segun la norma EN 60601-1

Articulos para bebés y nifios pequefios. Articulos para alimentos infantiles liquidos segun la norma
EN 14350

Aparato para la succién de leche materna
Aparato de vacio bajo y poca capacidad de flujo

Pieza de aplicacion tipo BF
Aparato para uso en ausencia de mezclas gaseosas explosivas o toxicas u éxido de nitrégeno
(gas hilarante)

Reservado el derecho a realizar modificaciones de los datos técnicos sin previo aviso por razones de
actualizacion
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Este aparato cumple con la norma europea EN60601-1-2 y esta sujeto a las medidas especiales de
precaucion relativas a la compatibilidad electromagnética. Tenga en cuenta que los dispositivos de comu-
nicacion de alta frecuencia portatiles y moéviles pueden interferir en el funcionamiento de este aparato.
Puede solicitar informacion mas precisa al servicio de atencion al cliente en la direccion indicada en este
documento o leer el final de las instrucciones de uso.

11. Fuente de alimentacion

N.° de modelo LXCP12-06

Entrada 100-240 V, 50-60 Hz 0.3 A max.
Salida 6VDC, 1A

Fabricante Shenzhen longxc power supply co., Itd

NACA

Polaridad de la conexion de tension continua

ol

Con proteccién de aislamiento/clase de proteccién 2

Carcasa y cubiertas
de proteccion

La carcasa de la fuente de alimentacion actua como proteccion frente a las
partes sometidas, o que pueden verse sometidas, a la corriente (dedo, agu-
jas, gancho de seguridad). El usuario no debe tocar al mismo tiempo al pa-
ciente y el enchufe de salida de la fuente de alimentacién de CA/DC.

52

Salvo errores y modificaciones



ITALIANO

Leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso, conservarle
per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti e attenersi
alle indicazioni.
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Fornitura

e Tiralatte (unita motore)

e Tubo in silicone

e Accessorio per |'estrazione inclusa membrana in silicone e valvola in silicone
e Coppa in silicone (dimensione normale)

¢ Biberon

e Tappo a vite

e 2 adattatori per biberon Avent e NUK

e Alimentatore

e 4 batterie AAda 1,5V

e Le presenti istruzioni per I'uso
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Gentile cliente,

grazie per avere scelto uno dei nostri prodotti. Il nostro marchio € garanzia di prodotti di elevata qualita,
controllati nei dettagli, relativi ai settori calore, terapia dolce, pressione/diagnosi, peso, massaggio,
bellezza, aria e baby. Leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso, conservarle per impieghi futuri,
renderle accessibili ad altri utenti e attenersi alle indicazioni.

Cordiali saluti
|l team Beurer

1. Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per I'uso vengono utilizzati i seguenti simboli:

AVVERTENZA

Segnalazione di rischio di lesioni o pericoli per la salute
ATTENZIONE

Segnalazione di rischi di possibili danni all'apparecchio
Nota

Indicazione di importanti informazioni

Seguire le istruzioni per I'uso

Parte applicativa tipo BF

Corrente continua

Smaltimento secondo le norme previste dalla Direttiva CE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)

Produttore

¢ | | Temperatura e umidita di esercizio consentite

| A =T TS

/#, ¢ | | Temperatura e umidita di stoccaggio consentite

RRRRRR

IP 21 Protetto contro la penetrazione di corpi solidi = 12,5 mm e contro la caduta verticale di
gocce d‘acqua.

il Indica che, in conformita con la direttiva 1935/2004, I'imballo contiene prodotti concepiti
per entrare in contatto con gli alimenti.

Numero di serie

c € Il marchio CE certifica la conformita ai requisiti di base della direttiva 93/42/EEC sui
0483 | dispositivi medici.

REF| |Numero di catalogo del produttore

IE L'apparecchio & dotato di doppio isolamento di protezione e corrisponde alla classe di
protezione 2.
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2. Introduzione

Grazie al tiralatte BY 40 di Beurer le donne che allattano al seno possono tirare il loro latte in modo
semplice e pratico, direttamente a casa. Se il seno non viene sufficientemente svuotato, puo verificarsi un
doloroso ingorgo mammario, che nel peggiore dei casi pud comportare un'infiammazione della mammella
(mastite). Effettuando un'estrazione mirata del latte materno con il tiralatte, & possibile evitare I'ingorgo
mammario.

Inoltre, il tiralatte aiuta a trovare sollievo in caso di capezzoli screpolati o irritati. Grazie alla funzione di
stimolazione integrata, & possibile anche favorire la fuoriuscita di capezzoli piatti o introflessi, in modo da
facilitare la successiva estrazione di latte materno. Il tiralatte consente di conservare il latte materno nel
biberon, ad esempio per i viaggi oppure quando & necessario separarsi dal bambino per un lungo periodo.
Con il tiralatte € possibile alimentare con latte materno anche i bambini che per motivi di salute (nascita
prematura, palatoschisi) non possono attaccarsi direttamente al seno.

3. Uso conforme

Utilizzare il tiralatte esclusivamente per tirare il latte materno dal seno di donne che allattano. Non utilizzarlo
sugli animali. Il tiralatte € destinato solo a uso domestico/privato e non commerciale.

Questo apparecchio pud essere utilizzato solo per lo scopo per il quale € stato concepito e descritto
nelle presenti istruzioni per I'uso. Qualsiasi uso non conforme comporta un pericolo. Il produttore non
risponde di danni causati da un uso inappropriato o non conforme.

4. Note

/\ AVVERTENZA

Avvertenze di sicurezza

e Tenere lontani i bambini dal materiale d'imballaggio. Pericolo di soffocamento.

e Tenere le parti piccole fuori dalla portata dei bambini.

e Accertarsi che i cavi siano fuori dalla portata del bambino.

e Utilizzare esclusivamente |'alimentatore compreso nella fornitura.

¢ | bambini non devono giocare con |'apparecchio.

e | a pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non
siano sorvegliati.

* Non tirare, torcere e piegare il cavo di alimentazione.

e Prima di utilizzare il tiralatte, verificare che i dati tecnici dell'alimentatore siano conformi ai dati tecnici
dell'unita motore.

e Estrarre I'alimentatore in caso di malfunzionamenti, prima della pulizia e quando I'apparecchio non € in uso.

e || tiralatte non deve venire a contatto con superfici calde oppure oggetti con spigoli vivi.

¢ Non utilizzare moduli aggiuntivi non raccomandati dal produttore o non proposti come accessori.

¢ Per motivi igienici, il tiralatte deve essere utilizzato solo da una persona. Non condividere il tiralatte con
altre madri che allattano.

e Utilizzare il tiralatte esclusivamente sul seno femminile.

e Non utilizzare il tiralatte quando si & assonnati oppure mentre si dorme.

¢ Non utilizzare il tiralatte durante il bagno o sotto la doccia.

¢ |n caso di malfunzionamento o di guasto, non aprire o scuotere il tiralatte in nessuna circostanza. Leggere
il capitolo "Che cosa fare in caso di problemi"; nel caso il problema non sia descritto in questo capitolo,
rivolgersi al Servizio clienti o al proprio rivenditore.

e Le riparazioni possono essere effettuate solo dal Servizio clienti o da rivenditori autorizzati. Non aprire o
riparare personalmente il tiralatte per non comprometterne il corretto funzionamento. In caso contrario la
garanzia decade.

e Non immergere mai il tiralatte in acqua.

e Non afferrare il tiralatte quando si hanno mani bagnate o umide.
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 Non afferrare il tiralatte dopo che & caduto nell'acqua. Nel caso il tiralatte cada in acqua, estrarre subito
I'alimentatore dalla presa.

e Durante I'utilizzo, posizionare il tiralatte su una superficie piana e stabile.

e Srotolare completamente il cavo di alimentazione per evitare un surriscaldamento.

e Non mettere mai il tiralatte e I'alimentatore nel forno a microonde.

e Quando non si utilizza il tiralatte, estrarre I'alimentatore dalla presa. Non lasciare il tiralatte collegato alla
presa.

e Se il cavo di alimentazione del tiralatte viene danneggiato, € necessario smaltirlo.

¢ Non scaldare mai il latte materno nel forno a microonde, in quanto il riscaldamento avviene in modo non
uniforme e il bambino potrebbe scottarsi.

e Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.

¢ Questo apparecchio non puo essere utilizzato da persone con ridotte capacita fisiche, percettive o mentali,
0 non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza.

e || tiralatte non necessita di una calibrazione.

¢ Non € consentito modificare il tiralatte e gli accessori.

/\ ATTENZIONE

e Non inumidire il tiralatte con acqua. Non € protetto contro gli spruzzi d'acqua o i liquidi.

e Tenere il tiralatte lontano da forti campi elettromagnetici, in quanto potrebbero verificarsi interferenze e la
funzionalita del tiralatte potrebbe essere compromessa.

e Proteggere il tiralatte e gli accessori da urti, umidita, sporco, forti variazioni termiche e irraggiamento
solare diretto.

¢ Non tirare i cavi del tiralatte.

¢ Non tirare il cavo di alimentazione per estrarre I'alimentatore dalla presa.

/\ ATTENZIONE

Nota per il trasporto del biberon

e Se si trasporta il latte materno nel biberon (ad esempio, mentre si € lontani da casa o in viaggio), verificare
che il tappo a vite del biberon sia sempre ben avvitato.

e Si consiglia di NON trasportare un biberon pieno in una valigia o in una borsa.

/\ AVVERTENZA

Per la sicurezza del bambino!

¢ Questo apparecchio deve essere utilizzato solo sotto sorveglianza degli adulti.

e La suzione continua e prolungata di liquidi dalla tettarella (non fornita in dotazione con BY 40) provoca carie.

* Non utilizzare la tettarella (non fornita in dotazione con BY 40) per I'allattamento come ciuccio.

e Prima della somministrazione, verificare sempre la temperatura.

e Controllare I'apparecchio prima di ogni utilizzo e tirare la tettarella (non fornita in dotazione con BY 40) in
ogni direzione.

e Gettarla ai primi segni di danneggiamento o usura.

¢ Non sottoporre la tettarella (non fornita in dotazione con BY 40) a luce solare o calore diretto, e non tenerla
nel disinfettante (“soluzione sterilizzante") piu a lungo di quanto consigliato, perché potrebbe essere
danneggiata.

e Tenere la tettarella (non fornita in dotazione con BY 40) lontano da sostanze dolci, perché potrebbero
favorire la formazione di carie.

¢ Non utilizzare detergenti abrasivi o antibatterici.

e Sterilizzare tutti i componenti che entrano in contatto con il latte materno per cinque minuti in acqua
bollente.

e Pulire I'apparecchio prima di ogni utilizzo.

e Accertarsi che il liquido nel biberon non superi mai la temperatura di 50 °C.
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/\ AVVERTENZA

Avvertenze sull'uso delle batterie

e Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciacquare le parti interessate con
acqua e consultare il medico.

e /\ Pericolo d'ingestione! | bambini possono ingerire le batterie e soffocare. Tenere quindi le batterie
lontano dalla portata dei bambini!

e Prestare attenzione alla polarita positiva (+) e negativa (-).

e In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un
panno asciutto.

e Proteggere le batterie dal caldo eccessivo.

* /\ Rischio di esplosione! Non gettare le batterie nel fuoco.

* Le batterie non devono essere ricaricate o mandate in cortocircuito.

¢ Qualora I'apparecchio non dovesse essere utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie dal
vano batterie.

e Utilizzare solo tipologie di batterie uguali o equivalenti.

e Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.

* Non utilizzare batterie ricaricabili!

e Non smontare, aprire o frantumare le batterie.
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5. Descrizione dell'apparecchio
5 6

[

I/

1 Tiralatte con display

6 Adattatore per NUK

2 Accessorio per |'estrazione inclusa mem-
brana in silicone e valvola in silicone

7 Adattatore per Avent

3 Tubo in silicone

8 Membrana in silicone

4 Biberon (180 ml)

9 Valvola in silicone

5 Tappo a vite per biberon

10 Coppa in silicone

Descrizione del display e dei pulsanti

1 Stato batteria (per utilizzo senza alimentatore)

6 Pulsante +(aumento del livello di stimolazione o
estrazione)

2 Modalita di estrazione (il latte materno viene tirato)

7 Pulsante ON/OFF

3 Indicazione del tempo (countdown stimolazione/
durata modalita di estrazione)

8 Pulsante — (riduzione del livello di stimolazione
0 estrazione)

4 Livello di stimolazione o estrazione

9 Pulsante MODALITA (commutazione tra le
modalita di estrazione e stimolazione)

5 Modalita di stimolazione (viene solo stimolato il
capezzolo, non viene tirato il latte materno)
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6. Messa in funzione

@ Nota

Controllare I'integrita esterna della confezione e del contenuto. Prima dell'uso assicurarsi che |'appa-
recchio e gli accessori hon presentino nessun danno palese e che il materiale di imballaggio sia stato
rimosso. In caso di dubbio non utilizzare I'apparecchio e consultare il proprio rivenditore o contattare il
Servizio clienti indicato.

6.1 Assemblaggio del tiralatte

Dopo aver estratto il tiralatte dall'imballo, controllare in particolare la presenza di crepe sui contenitori in
plastica, in modo che i componenti elettrici non siano esposti ai liquidi senza protezione.

1.Avvitare I'accessorio per I'estrazione sul biberon.
Verificare che I'accessorio per I'estrazione sia fissato {
saldamente, in modo che non possano fuoriuscire
liquidi. =

2.Inserire il tubo in silicone nell'accessorio per I'estra-
zione e nel tiralatte.

3.Collegare il tiralatte con il cavo di alimentazione e

poli posizionati in base alle indicazioni. Attenersi alla
grafica presente nel vano batterie. Infine, chiudere il
vano batterie finché non scatta in posizione. La carica
di quattro nuove batterie AA ¢ sufficiente per ca.
60 minuti di esercizio (al livello massimo).

inserire la spina nella presa. - G
4.In alternativa, € possibile alimentare il tiralatte anche

con le batterie. A tale scopo, aprire il coperchio del

vano batterie sul retro dell'unitd motore. Inserire —

quattro batterie AA (fornite in dotazione). Verificare

che le batterie siano inserite correttamente, con i D
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6.2 Pulizia e sterilizzazione del tiralatte
/\ AVERTENZA

Sterilizzare e pulire i singoli componenti del tiralatte (ad eccezione dell'unita motore e del tubo in
silicone) che entrano a diretto contatto con il latte materno prima del primo e di ogni successivo
utilizzo! Non sterilizzare I'unita motore.

Per sterilizzare correttamente il tiralatte, procedere come descritto di seguito:

1.Svitare I'accessorio per I'estrazione dal biberon.

2.Estrarre il tubo in silicone dall'accessorio per I'estrazione e dall'unita motore.
3.Rimuovere la membrana in silicone e la valvola in silicone dall'accessorio per I'estrazione.

4.Sterilizzare il biberon e I'accessorio per I'estrazione (con membrana in silicone e valvola in silicone) per
cinque minuti in acqua bollente o con uno sterilizzatore a vapore. Riutilizzare il tiralatte solo quando e
completamente asciutto. Non utilizzare detergenti antibatterici, in quanto la plastica del tiralatte potrebbe
essere danneggiata.

5.Pulire con attenzione I'unita motore utilizzando solo un panno leggermente inumidito. Non utilizzare
detergenti o solventi. L'unita motore non deve per nessun motivo essere immersa nell'acqua, in quanto il
liquido potrebbe infiltrarsi e danneggiare il tiralatte. Se il tiralatte non viene usato per un periodo di tempo
prolungato, togliere le batterie.

7. Uso

7.1 Consigli per un migliore flusso di latte

e Per |'estrazione scegliere un luogo particolarmente rilassante.

® Per |'estrazione scegliere un momento di particolare relax.

e Avere il proprio figlio vicino oppure osservare una foto del proprio figlio favorisce il flusso di latte.

e Mentre si allatta il bambino a un seno, utilizzare contemporaneamente il tiralatte sull'altro seno.

e || calore e il relax favoriscono il flusso di latte. Utilizzare il tiralatte dopo la doccia o il bagno.

e Se i seni sono gonfi o doloranti, appoggiarvi un panno caldo per alcuni minuti. Questo favorisce il flusso
di latte.

¢ Se il latte non fuoriesce subito dai seni, cercare di rilassarsi e provare di nuovo dopo alcuni minuti.

e Se utilizzando il tiralatte non esce latte dai seni e sono trascorsi cinque minuti, interrompere I'utilizzo e
provare di nuovo piu tardi.

e Se |'utilizzo del tiralatte provoca forti dolori, consultare un medico.
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7.2 Utilizzo del tiralatte

1.Prima di iniziare, lavarsi accuratamente le mani e i seni.

2.Sedersi con il busto leggermente piegato in avanti. Per un migliore
sostegno della schiena, € possibile utilizzare un cuscino.

3.Posizionare la coppa in silicone con cautela sul seno. Verificare
che il capezzolo sia completamente incluso e che non vi siano
bolle d'aria. Per un utilizzo corretto, la coppa deve essere fissata
saldamente al seno.

4.Per accendere il tiralatte, premere il pulsante | © . ll tiralatte si avvia auto-
maticamente in modalita di stimolazione (@) e sul display
viene visualizzato un countdown di 2 minuti. In questi 2 minuti
il capezzolo viene stimolato per prepararsi all'estrazione del latte
materno. Tramite i pulsanti .= /.- impostare I'intensita di stimola-
zione desiderata.

= 1. Attivazi-
/= - one della
2353 § modalita
Sans®” di stimola-
N = zione
2. Intensita

5.Una volta trascorsi i 2 minuti, sul display inizia a lampeggiare @.
Per iniziare I'estrazione del latte materno, premere il pulsante
. Tramite i pulsanti " /L= impostare I'intensita di aspirazione, in

3. Awio dell'estrazione

oo

5 ‘ :
L os N\ ) "
Sams® M 4. Intensita

I tiralatte € dotato di una "funzione Memory", vale a dire, che
quando si accende |'apparecchio, viene attivato I'ultimo
livello di stimolazione o estrazione impostato.

modo che non risulti sgradevole. Quando il livello di latte materno )
nel biberon arriva a 180 ml, interrompere |'utilizzo.
6.Per passare di nuovo alla modalita di stimolazione, premere il oy
pulsante . La stimolazione e il countdown di 2 minuti ricomin- °257) 89 )
ciano da capo. Sonss’ )/
~ = )

5. Ritorno alla modalita di stimolazione

7.Per spegnere il tiralatte, premere il pulsante (o .
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7.3 Conservazione del latte materno

Il latte materno estratto pud essere conservato per un determinato periodo di tempo in frigorifero o in

freezer.

e Se si desidera conservare il latte materno, prima dell'utilizzo disinfettare il tiralatte e il contenitore.
Conservare il latte materno esclusivamente in contenitori disinfettati.

e Per conservare il latte materno, metterlo in frigorifero o in freezer subito dopo I'estrazione. Non lasciare il
latte materno a temperatura ambiente.

e Se si conserva il latte materno in freezer, & consigliabile apporre la data di estrazione sul contenitore.

A AVVERTENZA
E necessario attenersi ai tempi di conservazione indicati nella tabella seguente:

TEMPERATURA FRIGORIFERO FREEZER
AMBIENTE (ca.3-5°C) (ca. -16 °C)
24 ore

(non conservare nella

Latte materno appena porta del frigorifero, in

r mesi
estratto 6 ore quanto la temperatura 3 mes
non € abbastanza
fredda)
Latte materno scongelato
(precedentemente consumare subito 10 ore Non ricongelare!

congelato)

7.4 Somministrazione del latte materno

¢ Prima di versare il latte materno conservato in un biberon, verificare che il biberon sia stato disinfettato.

e Per scongelare il latte materno congelato, lasciarlo tutta notte nel frigorifero. In questo modo le proprieta
nutritive vengono mantenute. Una volta scongelato, il latte materno deve essere consumato entro 24 ore.
Solo in casi particolarmente urgenti, & possibile scongelare il latte materno in acqua calda.

e Qualora il latte materno avesse un cattivo odore, € necessario smaltirlo immediatamente.

e Non scaldare mai il latte materno nel forno a microonde, in quanto il riscaldamento avviene in modo non
uniforme e il bambino potrebbe scottarsi.

¢ Quando si riscalda il latte materno, verificare la temperatura prima di farlo bere al bambino.
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8. Che cosa fare in caso di problemi?

Problema

Possibili soluzioni

Il tiralatte non aspira.

e \lerificare che tutti i componenti del tiralatte siano
assemblati correttamente.

e Verificare che I'accessorio per |'estrazione sia
posizionato correttamente sul seno.

Non viene estratto latte.

e Verificare che il tubo in silicone sia inserito corret-
tamente, l'intensita di aspirazione non sia al
minimo e il tiralatte sia acceso.

e Accertarsi che nella valvola in silicone non vi siano
residui di latte che ostacolano il flusso di latte.

L'estrazione del latte materno provoca dolori.

e Cercare di rilassarsi e provare di nuovo. La
capacita di estrarre il latte migliora con |'esercizio.

e Ridurre l'intensita di aspirazione impostata con il
pulsante meno.

e Consultare il medico.

Il latte materno fuoriesce da sotto la coppa in silicone.

e Rimuovere la coppa in silicone e riposizionarla.
Verificare che la coppa in silicone sia posizionata
correttamente e I'accessorio per |'estrazione sia
fissato saldamente.

e Piegare leggermente in avanti il busto.

Un componente del tiralatte € alterato o
danneggiato.

¢ Non utilizzare detergenti o solventi corrosivi o
gassosi.

e |n alcuni casi, forti variazioni termiche possono
danneggiare la plastica del tiralatte.

e Se uno dei componenti & danneggiato, interrom-
pere |'utilizzo del tiralatte.

Il tiralatte non si accende.

e Accertarsi che il tiralatte sia assemblato corretta-
mente e che sia acceso.

e Accertarsi che |'alimentatore sia collegato corret-
tamente al tiralatte.

8.1 Pezzi di ricambio e parti soggette a usura

Articolo Codice articolo
Accessorio per |'estrazione inclusa coppa in sili- | 953.15
cone (dimensione normale), membrana in silicone,

valvola in silicone, tubo in silicone, biberon e tappo

per il biberon

Biberon con tettarella e tappo per il biberon 163.719
Adattatori per biberon Avent e NUK 163.720
2 coppe in silicone (piccola e normale) 163.721
Accessorio per |'estrazione manuale inclusa coppa | 163.722
in silicone (dimensione normale)

Supporto per biberon 163.723
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9. Smaltimento

Smaltire le batterie esauste e completamente scariche negli appositi punti di raccolta, nei punti di raccolta
per rifiuti tossici o presso i negozi di elettronica. Lo smaltimento delle batterie € un obbligo di ﬁv_,
legge. 3

| simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossiche. Pb = batteria w
contenente piombo, Cd = batteria contenente cadmio, Hg = batteria contenente mercurio. R

A tutela dell'ambiente, al termine del suo utilizzo |'apparecchio non deve essere smaltito nei
rifiuti domestici. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire ﬁ

I'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorita comunali competenti per lo smaltimento.

10. Dati tecnici

Modello BY 40

Alimentazione 4 batterie AA da 1,5V (batterie alcaline)

Tensione (ingresso) 100-240V (AC~) 50/60Hz

Tensione (uscita) 6V (DC=—==)1,0A

Dimensioni 168 x 100 x 53 mm

Peso 310 g (senza batterie)

Potenza di aspirazione massima 0,32 bar

Condizioni operative ammesse Da +5 °C a +40 °C, dal 30% al 85% di umidita relativa
(senza condensa), 700 - 1060 hPa di pressione ambiente

Condizioni di stoccaggio ammesse Da -20 °C a +60 °C, dal 10 al 95% di umidita relativa
(senza condensa), 700 - 1060 hPa di pressione ambiente

Durata prevista 500 ore

Utilizzo a intervalli 30 minuti ON/30 minuti OFF

Classe di protezione L'apparecchio e dotato di doppio isolamento di protezione
e corrisponde alla classe di protezione 2

Compatibilita elettromagnetica in conformita con EN 60601-1-2

Requisiti di sicurezza in conformita con EN 60601-1

Articolo per puericultura — Dispositivo per bere in conformita con EN 14350
Apparecchio per I'estrazione di latte materno

Apparecchio con vuoto basso e fluidita ridotta

Parte applicativa tipo BF
Apparecchio per I'utilizzo in assenza di miscele gassose esplosive o tossiche o ossidi di azoto
(gas esilarante)

Ai fini dell'aggiornamento i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso

L'apparecchio & conforme alla norma europea EN60601-1-2 e necessita di precauzioni d'impiego
particolari per quanto riguarda la compatibilita elettromagnetica. Apparecchiature di comunicazione HF
mobili e portatili possono influire sul funzionamento di questo apparecchio. Per informazioni piu dettagliate,
rivolgersi all'Assistenza clienti oppure consultare la parte finale delle istruzioni per I'uso.
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11. Alimentatore

Codice LXCP12-06

Ingresso 100 -240V, 50 - 60 Hz; 0,3 A max

Uscita 6VDC,1A

Produttore Shenzhen longxc power supply co., Itd

@@—@ Polarita del collegamento di tensione continua

IE Isolamento di protezione / Classe di protezione 2

Corpo e coperture Il corpo dell'alimentatore protegge dal contatto con parti sotto tensione o

di protezione potenzialmente sotto tensione (dito, ago, gancio di prova). L'operatore non
deve toccare contemporaneamente il paziente e la spina di uscita dell'alimen-
tatore CA/DC.
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Litfen bu kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak
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Teslimat kapsami

e S(it pompasi (motor Unitesi)

e Silikon hortum

e Pompa basligl, silikon diyafram ve silikon valf
e Silikon yastik (normal boy)

® Biberon

e Vidall kapak

e 2 x Avent ve NUK biberon adaptorii
e Figli elektrik adaptori

°4x 1,5V, tip AA pil

¢ Bu kullanim kilavuzu
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Sayin miisterimiz,

Urtinlerimizden birini sectiginiz icin tesekkiir ederiz. s, yumusak terapi, kan basinci/diyagnoz, agirlik,
masaj, glizellik, hava ve bebek konularinda degerli ve titizlikle test edilmis kaliteli Grlinlerimiz, diinyanin
her tarafinda tercih edilmektedir. Litfen bu kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak Uizere
saklayin, diger kullanicilarin erisebilmesini saglayin ve igindeki ydnergelere uyun.

Yeni cihazinizi iyi gtinlerde kullanmanizi dileriz.
Beurer Ekibiniz

1. isaretlerin aciklamasi

Kullanim kilavuzunda asagidaki simgeler kullaniimigtir:

UYARI

Yaralanma tehlikelerine veya sagliginizla ilgili tehlikelere yonelik uyarilar
DIKKAT

Cihazla/aksesuarlariyla ilgili olasi hasarlara yonelik glivenlik uyarilari

Not
Onemli bilgilere yonelik not

Kullanim kilavuzunu dikkate alin

Uygulama parcasi tip BF

Dogru akim

AB Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atik Direktifi (WEEE - Waste Electrical and Electronic
Equipment) uyarinca bertaraf edilir.

Uretici

" ¢ | |zin verilen calisma sicakligi ve hava nemi

| A =T TS

) /uf ¢ | | izin verilen depolama sicakligi ve hava nemi

RRRRRR

IP 21 12,5 mm ve daha blyuk yabanci cisimlere ve dikey bir sekilde damlayan suya karsi
korumalidir

Il Ambalajin 1935/2004 sayili yonetmelik uyarinca gida maddeleriyle temas edecek Urlinler
icerdigini gosterir.

Seri numarasi

c € M3 CE isareti, tibbi Grinler icin 93/42/EEC direktifinin temel sartlari ile uyumlulugu belgeler.

REF | | Ureticinin katalog numarasi

IE Cihaz gift koruyucu izolasyonludur ve bu nedenle Koruma Sinifi 2'ye uygundur.
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2. Uriin ozellikleri

Emziren kadinlar, Beurer BY 40 siit pompasiyla anne sitlini evde kolayca ve rahatlikla sadabilirler.
Emziren kadinin gégsi yeterince bosaltimazsa, bu durum agrili bir siit birikmesine yol agabilir, bu da en
kotl durumda gégus ucu iltihabina (mastit) déniisebilir. St pompasi ile anne sitinln kontrolll olarak
pompalanmasi sayesinde sut birikmesi dnlenebilir.

Bunun disinda sit pompalari catlayan veya yara olmus gégus uglarinin iyilesmesine de yardimci olur.
Entegre stimilasyon fonksiyonuyla dliz veya igce donik gégis uglarini da disari ¢ikarabilir ve bdylece anne
sttlinlin sagiimasini kolaylastirabilirsiniz. Siit pompasi ayni zamanda anne siitlini sisede saklamaniza da
olanak verir, 6rn. seyahatlerde veya bebeginizden uzunca bir siire ayn kaldiginizda.

Saglik nedenleriyle (erken dogum, damak yarigi) dogrudan annenin gégsiini ememeyen bebekler de siit
pompasiyla anne sitd alabilirler.

3. Amacina uygun kullanim

St pompasini yalnizca emziren kadinlarin gégstinden anne sutl sagmak igin kullanin. Stit pompasini
hayvanlar lzerinde kullanmayin! Siit pompasi ticari kullanim igin degil, yalnizca evde/kisisel amaclarla
kullaniimak tzere tasarlanmigtir.

Bu cihaz sadece gelistiriime amacina uygun olarak ve bu kullanim kilavuzunda belirtilen sekilde kulla-
nilmalidir. Amacina uygun olmayan her tirli kullanim tehlikeli olabilir. Amacina uygun olmayan ve yanlis
kullanimdan 6tiird olusacak hasarlardan uretici firma sorumlu degildir.

4. Notlar

/\ uvari

Giivenlik bilgileri

e Cocuklari ambalaj malzemesinden uzak tutun. Bogulma tehlikesi vardir.

e Kiicik pargalar gocuklarin ulasamayacagi bir yerde saklayin.

e Kablonun ¢ocugun ulasamayacag! bir yerde olmasina dikkat edin.

¢ Sadece teslimat kapsami dahilinde verilen figli elektrik adaptoriini kullanin.

e Cocuklar cihazla oynamamalidir.

e Temizlik ve kullanici bakimi, gézetim altinda olmadiklar stirece ¢cocuklar tarafindan yapilmamalidir.

e Elektrik kablosunu gekmeyin, kivirmayin ve blkmeyin.

e Siit pompasini galistirmadan &énce fisli elektrik adaptoriinin izerindeki teknik bilgilerin motor Unitesi
Uzerindeki teknik bilgilerle uyumlu oldugundan emin olun.

e Cihaz arizalandiginda, cihazi temizlemeden &nce ve cihazi kullanmadiginizda, fisli elektrik adaptérini
prizden cekin.

* Sit pompasi sicak yiizeylere veya keskin kenarli nesnelere temas etmemelidir.

e Uretici tarafindan tavsiye edilmeyen veya aksesuar olarak sunulmayan ek parcalar kullanmayin.

e St pompasini hijyen nedeniyle yalnizca bir kiside kullanin. Stit pompasini bagka emziren annelerle
paylasmayin.

e S(it pompasi sadece kadin gégsiinde kullaniimak (izere tasarlanmistir.

e St pompasini asla uykuluyken veya uyurken kullanmayin.

e S(it pompasini asla banyoda veya dus altindayken kullanmayin.

e Hatall calismasi veya bir ¢calisma arizasi olmasi durumunda siit pompasini higbir surette agmayin veya
sallamayin. “Sorunlarin giderilmesi” bélimini okuyun, eger sorununuz orada tarif ediimemisse musteri
hizmetlerine veya saticiniza basvurun.

e Tamir islemleri yalnizca musteri hizmetleri veya yetkili saticilar tarafindan yapilabilir. Sit pompasini higbir
surette kendiniz agmayin veya tamir etmeyin, aksi halde kusursuz calismasi garanti edilemez. Bu husus
dikkate alinmadidi takdirde garanti gegerliligini yitirir.

e S{it pompasini asla suya daldirmayin.

e S{it pompasini islak veya nemli elinizle ellemeyin.
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e S{it pompasi suya dismisse, asla cihazi tutmaya ¢alismayin. Siit pompasi suya dlstiigiinde derhal siit
pompasinin figli elektrik adaptorini prizden gekin.

e St pompasini kullanirken, siit pompasini saglam ve duiz bir ylzey lzerine koyun.

e Asir isinmayi énlemek igin elektrik kablosunu tamamen agin.

e SUt pompasini ve figli elektrik adaptérini asla mikrodalga firin icine koymayin.

e Siit pompasini kullanmadiginizda figli elektrik adaptoriini prizden ¢ikarin. Siit pompasini prize takiimis
halde birakmayin.

e Sut pompasinin elektrik kablosu hasar gérdigiinde bertaraf edilmelidir.

¢ Anne sutunu asla mikrodalga finnda isitmayin, ¢uinki stt homojen olarak 1sinmayacaktir ve gocuk situ
icerken yanabilir.

e Elekirik kablosunu sicak ylzeylerden uzak tutun.

e Bu cihaz fiziksel, duyusal veya akli becerileri kisitl olan veya deneyimi ve bilgisi olmayan kisiler tarafindan
kullaniimamalidir.

e St pompasi kalibrasyona gereksinim duymaz.

e Siit pompasi ve aksesuarlar modifiye ediimemelidir.

/\ DIKKAT

e Sit pompasini asla suyla nemlendirmeyin. Cihaz sigrayan suya veya sivilara karsi korumali degildir.

e S{it pompasini giiglii elektromanyetik alanlardan uzak tutun, aksi halde elektromanyetik etkilesim olabilir
ve st pompasinin calisma ézellikleri olumsuz etkilenebilir.

e S{it pompasini ve aksesuarlarini darbelerden, nemden, kirden, asiri sicaklik degisimlerinden ve dogrudan
glnes isigindan koruyun.

e SUt pompasinin hortumlarini gekmeyin.

e Figli elektrik adaptoriini kablosundan tutarak prizden gekmeyin.

/\ DIKKAT

Biberonun taginmasi icin uyarilar

¢ Anne sUtlni biberonda tasirken (6rn. yolda iken veya seyahatlerde) biberonun vidali kapaginin daima si-
kica kapatiimis olmasina dikkat edin.

¢ Dolu biberonlari tasima sirasinda valiz veya ¢anta icinde SAKLAMAMANIZI 6neririz.

/\ uvARI

Cocugunuzun giivenligi i¢in!

¢ Bu cihaz yalnizca yetigkinlerin gozetiminde kullanilabilir.

e Biberon emziginin (BY 40 teslimat kapsamina dahil degildir) strekli veya uzun sireli emilmesi dis ¢lrligiine
neden olur.

 Bu nedenle biberon emziklerini (BY 40 teslimat kapsamina dahil degildir) normal emzik olarak kullanmayin.

e S(itli bebege vermeden 6nce daima sicakligi kontrol edin.

e Her kullanimdan 6nce cihazi kontrol edin ve biberon emzigini (BY 40 teslimat kapsamina dahil degildir)
her yéne dogru gekin.

e Ancak hasar veya yipranma belirtileri oldugunda degistirin.

e Biberon emzigini (BY 40 teslimat kapsamina dahil degildir) dogrudan gilines Isinlarina veya Isiya maruz
birakmayin ve tavsiye edilenden daha uzun bir siire dezenfektan (“sterilizasyon ¢ézeltisi”) icinde birakmayin,
¢uinkl bunlar biberon emzigine zarar verebilir.

e Biberon emzigini (BY 40 teslimat kapsamina dahil degildir) tatl maddelerden uzak tutun, ¢iinki bunlar dis
cUrumeleri icin elverigli ortam yaratabilir.

e Asindirici maddeler veya antibakteriyel temizleyiciler kullanmayin.

¢ Anne siitliyle temas eden parcalarin hepsini bes dakika boyunca kaynar su iginde sterilize edin.

e Cihazi her kullanimdan &nce temizleyin.

e Sise icindeki sivinin asla 50°C'den daha sicak olmamasina dikkat edin.
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/\ uvARI

Pillerin kullanimiyla ilgili bilgiler

e Pilden sizan sivi cilt veya gdzlerle temas ettiginde, ilgili yeri suyla yikayin ve bir doktora basvurun.

e /\ Yutma tehlikesi! Kiigik cocuklar pilleri yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir. Bu nedenle pilleri,
kuicuk cocuklarin erismeyecegi yerlerde saklayin!

® Arti (+) ve eksi (-) kutup isaretlerine dikkat edin.

e Bir pil aktiginda koruyucu eldiven giyin ve pil b&lmesini kuru bir bezle temizleyin.

e Pilleri asiri 1siya karsi koruyun.

e /\ Patlama tehlikesi! Pilleri atesle atmayin.

e Piller sarj edilmemeli veya kisa devre yaptirnimamalidir.

e Cihazi uzun sure kullanmayacaginiz durumlarda pilleri pil bdlmesinden ¢ikarin.

e Sadece ayni tip veya esdeger tip piller kullanin.

e Her zaman tim pilleri ayni anda degistirin.

e Sarj edilebilir pil kullanmayin!

e Pilleri pargalarina ayirmayin, agmayin veya pargalamayin.
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5. Cihaz aciklamasi
5

1 Ekranl slt pompasi

6 NUK cin adaptor

2 Pompa bagshd ile birlikte silikon diyafram ve
silikon valf

7 Avent icin adaptér

3 Silikon hortum

8 Silikon diyafram

4 Biberon (180ml)

9 Silikon valf

5 Biberon icin vidal kapak

10 Silikon yastik

Ekran ve diigmelerin acgiklamalari

1 Pil durumu (fisli elektrik adaptérii olmadan
calistinldiginda)

6 +digmesi (stimllasyon veya sagma kademesini
artirmak igin)

2 Sagma modu (anne sitiin sagmak icin)

7 ACMA/KAPAMA digmesi

3 Zaman gostergesi (stimilasyon geri sayim / sag-
ma modu kullanim siresi)

8 — diigmesi (stimiilasyon veya sagma kademesini
azaltmak igin)

4 Stimilasyon sagma kademeleri

9 MOD dutgmesi (sagma ve stimulasyon modlari
arasinda gegis icin)

5 StimUlasyon modu (g6gus ucu uyarilir, anne siti
sagimi yapiimaz)
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6. Calistirma
@ Not

St pompasini kontrol ederek karton ambalajin distan hasar gérmemis ve icerigin eksiksiz oldugundan
emin olun. Cihaz kullanmadan énce, cihazda ve aksesuarlarinda gézle gérilir hasarlar olmadigindan ve
tlim ambalaj malzemelerinin ¢ikarildigindan emin olunmalidir. Stipheli durumlarda kullanmayin ve saticiniza

veya belirtilen musteri hizmetleri adresine bagvurun.

6.1 Siit pompasinin birlestirilmesi

St pompasini ambalajindan cikardiktan sonra, elektrikli bilesenlerin korunmasiz olarak sivilara maruz

kalmamasi icin 6zellikle plastik kaplarda gatlak olup olmadigini kontrol edin.

ma gelecek sekilde yerlestiriimesine dikkat edin. Pil
bélmesindeki grafige dikkat edin. Ardindan duyula-
bilir ve hissedilebilir sekilde yerine oturacak sekilde
pil bélmesini kapatin. Dért adet yeni AA tipi pil yak-
lasik 60 dakika calisma (en yiiksek kademede) igin
yeterlidir.

1.Pompa bagligini biberon lzerine vidalayin. Sivinin di- L/
sarl clkamamasi igin pompa basliginin sikica oturma- 3
sina dikkat edin. T v,
/-
el
9
/
2.Silikon hortumu pompa baslidina ve siit pompasina \1/( - -
takin SE .
, &
J
3.Elektrik kablosunu siit pompasina baglayin ve fisli = I~
elektrik adaptériini prize takin. o e L
p P =
4.Sut pompasini alternatif olarak pillerle de calistirabi-
lirsiniz. Bunun igin motor Unitesinin arka tarafindaki
pil bdlmesinin kapagdini ¢ikarin. Dért adet AA tipi pil —_—
yerlestirin (teslimat kapsamina dahil degildir). Pille- —_—
rin, isaretlere uygun bicimde kutuplari dogru konu- |
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6.2 Siit pompasinin temizlenmesi ve sterilize edilmesi
UYARI

Siit pompasinin anne siitiiyle dogrudan temas eden bilesenlerini (motor iinitesi ve silikon hortum
hari¢ olmak lizere) ilk kullanimdan 6nce ve her kullanimdan 6nce tek tek temizleyin ve sterilize
edin! Motor linitesini asla sterilize etmeyin!

St pompasini dogru sekilde sterilize etmek icin asagidaki adimlari izleyin:

1.Pompa bagligini biberondan ayirin.

2.Silikon hortumu pompa basligindan ve motor Unitesinden gekip ¢ikarin.
3.Silikon diyaframi ve silikon valfi pompa basligindan ¢ikarin.

4.Biberonu ve pompa basligini (silikon diyafram ve silikon valf ile birlikte) bes dakika boyunca kaynak su iginde
veya bir buharli sterilizatér ile sterilize edin. Sit pompasini ancak tiim parcalar kuruduktan sonra tekrar
kullanin. Antibakteriyel temizlik maddeleri kullanmayin ¢linki bunlar siit pompasinin plastigine zarar verebilir.

5.Motor Uinitesini dikkatli bir sekilde, sadece hafif nemlendirilmis bir bezle temizleyin. Temizlik maddeleri veya
¢6zlict maddeler kullanmayin. Motor Gnitesini hicbir sekilde suyun altina tutmayin, aksi takdirde igine su
girebilir ve slit pompasi zarar gorebilir. Siit pompasini uzun stire kullanmayacaksaniz pilleri ¢ikarin.

7. Kullanim

7.1 Daha iyi bir siit akisi i¢in 6neriler

e St sagmak icin 6zellikle rahat olabileceginiz bir yer segin.

e Sut sagmak igin &zellikle rahat olabileceginiz bir zamani segin.

e Cocugun annenin yaninda olmasi veya annenin gocugun resmine bakmasi st akisi igin yararlidir.

e Cocugunuzu emzirdiginiz sirada diger gdgsiinlizde ayni anda stit pompasini kullanmayin.

e [si ve rahatlama st akisini artinir. Sit pompasini dus aldiktan veya banyo yaptiktan sonra kullanin.

e Gogusleriniz sismisse veya yara olmussa bir kag dakikaligina goéguslerinizin tzerine sicak bir bez koyun.
Bu sut akisl icin yararlidr.

e GOgslinlizden hemen siit gelmiyorsa rahatlamaya galisin ve bir kag dakika sonra yeniden deneyin.

¢ Bes dakika sonra siit pompasiyla hala gégstiniizden siit alamiyorsaniz uygulamay! birakin ve daha sonra
yeniden deneyin.

e SUt pompasinin kullanimi siddetli agrilara neden oluyorsa bir hekime danisin.
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7.2 Siit pompasinin kullanimi

1.Kullanmaya baslamadan 6nce ellerinizi ve gogUslerinizi 6ézenle
yikayin.

2.Govdenizin Ust kismi hafifce ileri egilmis olarak oturun. Sirtinizin
daha iyi desteklenmesi icin yastik kullanabilirsiniz.

3.Gogus bashgini silikon yastikla birlikte dikkatlice gégsiinize
yerlestirin. G6glis ucunuzun tamamen Ortllmesine ve hava
kabarcigi olmamasina dikkat edin. Sorunsuz galismasini saglamak
icin g6gUs bashgi siki bir sekilde vakumla gégse oturmus olmalidir.

4.S0t pompasini agmak igin (© dugmesine basin. Siit pompasi
otomatik olarak stimllasyon modunda (@) calismaya baglar
ve ekranda 2 dakikallk geri sayim baslar. Bu 2 dakika icinde sizi
sit sagma islemine hazirlamak igin gégus ucunuz uyarilir. =/
(. diigmeleriyle stimiilasyon igin istenen seviyeyi ayarlayin.

1. Stim(lasyon

-l :

#532_) /. \.._. modunun
’.9"5 3 / aglimasi
~ = 7

2. Yogunluk

5.2 dakika dolduktan sonra ekranda @ yanip sénmeye basglar.

3. Sagma isleminin baglatiimasi

oo ‘

actiginizda en son ayarlamis oldugunuz stimilasyon ve
sagma kademeleri etkin olur.

Anne sitiinlin sagiimaya baglanmasi igin [ digmesine basin. 35@33 G
. /i diugmeleriyle sagma siddetini kendinizi rahat hissedece- A S k | 4. Yogunluk
giniz sekilde ayarlayin. Biberon icinde 180 ml anne siitii oldugunda - J
uygulamayi durdurun.
6.Stim(ilasyon moduna geri donmek istiyorsaniz . diigmesine basin. 58 R
Stimulasyon ve 2 dakikalik geri sayim bastan baglar. S’ /
St pompasinin “hafiza ¢zelligi” vardir, yani siit pompasini (N—

5. Stimiilasyon moduna geri ddnme

7.S0t pompasini kapatmak icin (o digmesine basin.
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7.3 Anne siitiiniin saklanmasi

Sagilan anne sitlind belli bir slire buzdolabinda veya derin dondurucu bélmesinde de saklayabilirsiniz.

e Anne sitlinli saklamak istiyorsaniz, kullanmadan énce siit pompasinin ve saklama kaplarinin dezenfekte
edilmis olmasina dikkat edin. Anne s(itlinii yalnizca dezenfekte edilmis kaplar icinde saklayin.

e Anne sutlnl saklamak istiyorsaniz, sagdiktan sonra hemen buzdolabina veya derin dondurucuya koyun.
Anne s(itlinl oda sicakliginda bekletmeyin.

e Anne sitini derin dondurucuda saklamak istiyorsaniz, biberonun (izerine sagma tarihini yazmanizi 6nerilir.

A UYARI

Asagidaki tabloda belirtilen dayaniklilik sirelerine mutlaka uyun:

ODA SICAKLIGI BUZDOLABI DERIN DONDURUCU
(vakl. 3-5°C) (vakl. -16°C)

24 saat dayanabilir

(Buzdolabinin kapaginda
saklamayin, ¢iinki burasi
yeterince soguk degildir)

Taze sagilmis anne siitii 6 saat dayanabilir 3 ay dayanabilir

Coziilmiis anne siitii (6nce-

sinde dondurulmus) Derhal tiiketin 10 saat Yeniden dondurmayin

7.4 Anne siitliniin bebege verilmesi

e Sakladiginiz anne sitiini bebeginize vermeden dnce 6nce bir biberona aktariyorsaniz biberonun dezenfekte
edilmis olmasina dikkat edin.

¢ Dondurulmus anne sutiunl ¢ézmek igin anne stlini geceden buzdolabinda bekletin. Bu sekilde besinler
korunur. Anne sttt ¢ozlldlkten sonra 24 saat icinde bebege verilmelidir. Yalnizca acil durumlarda anne
sUty ik suyla ¢ozilebilir.

¢ Anne sutl nahos kokuyorsa derhal atin.

e Anne siitiind asla mikrodalga firnda isitmayin, ¢iinki stit homojen olarak 1sinmayacaktir ve gocuk st
icerken yanabilir.

e Anne sUtln( isitiyorsaniz, bebek icmeden dnce anne sttindn sicakhdini kontrol edin.
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8. Sorunlarin giderilmesi

Sorun

Olasi ¢oziimler

Sit pompasi siit sagmiyor.

e Siit pompasinin tim pargalarinin dogru sekilde
birlestiriimis olup olmadigini kontrol edin.

e Pompa basliginin dogru sekilde gédse yerlesti-
riimis olup olmadigini kontrol edin.

Anne sitl gelmiyor.

e Silikon hortumun dogru sekilde takilmis olup
olmadigini, ayarlanan emme kuvvetinin minimumda
olmadigini ve st pompasinin agik oldugunu
kontrol edin.

e Silikon valf icinde sut akisini engelleyen kalintila-
rinin olmadigindan emin olun.

Anne stinln sagiimasi agrilara neden oluyor.

¢ Rahatlamaya calisin ve yeniden deneyin. Ne kadar
¢cok deneyim kazanirsaniz anne sitl sagmayi o
kadar iyi basaracaksiniz.

e Ayarlanan emme kuvvetini eksi digmesiyle azaltin.

e Doktorunuza danigin.

Anne siitl silikon yastigin altindan disari siziyor.

e Silikon yastigl yerinden g¢ikarin ve yeniden
yerine yerlestirin. Silikon yastigin dogru yerles-
tirilmis olmasina ve pompa basliginin yerine siki
oturmasina dikkat edin.

e Govdenizin Ust kismini hafifce ileri egin.

Sut pompasinin bilesenlerinden biri degisiklige
ugramistir veya zarar gérmistar.

e Asindiricl, gaz halindeki temizlik maddeleri veya
¢Ozicl maddeler kullanmayin.

e Bazi durumlarda siddetli sicaklik degisimleri sit
pompasinin plastik kismina zarar verebilir.

® YapI pargalarindan biri zarar gérmusse sit
pompasini kullanmaya devam etmeyin.

Sut pompasi acilmiyor

e Siit pompasinin dogru sekilde birlestiriimis
oldugundan ve agik oldugundan emin olun.

e Fisli elektrik adaptérinlin siit pompasina dogru
sekilde baglandigindan emin olun.

8.1 Yedek parcalar ve yipranan parcalar

Uriin Uriin numarasi
Pompa basligi ile birlikte silikon yastik (normal boy), | 953.15

silikon diyafram, silikon valf, silikon hortum, biberon

ve biberon kapagi

Emzikli ve kapakli biberon 163.719

Avent ve NUK biberon adaptérleri 163.720

2 silikon yastik (kuigik ve normal) 163.721

El pompasi basligi ile birlikte silikon yastik (normal | 163.722

boy)

Biberon icin ayak 163.723

76




9. Bertaraf etme

Kullanilmig, tamamen bosalmis piller ¢zel isaretli toplama kutularina atilarak, 6zel atik toplama yerlerine
veya elektrikli cihaz saticilarina teslim edilerek bertaraf edilmelidir. Pillerin bertaraf edilmesi,
yasal olarak sizin sorumlulugunuzdadir.

Bu isaretler, zararll madde iceren pillerin Uzerinde bulunur: Pb = pil kursun igerir, Cd = pil
kadmiyum icerir, Hg = pil civa igerir. oca
Cevreyi korumak igin, kullanim émri sona erdikten sonra cihazin evsel atiklarla birlikte elden
cikariimamasi gerekir. Cihaz, Ulkenizdeki uygun atik toplama merkezleri araciligiyla bertaraf
edilmelidir. Cihazi AB Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atik Direktifine (WEEE — Waste Electrical
and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularinizi, ilgili
yerel makamlara iletebilirsiniz.

A

134

10. Teknik veriler

Model BY 40

Glg kaynagi 4 x 1,5V AA pil (alkalin pil)
Voltaj (girig) 100-240V (AC~) 50/60Hz
Voltaj (¢ikis) 6V (DC=—=)1,0A
Olgiler 168 x 100 x 53 mm
Agirlik 310 g (piller harig)
Maksimum emme glici 0,32 bar

+5°C ila+40°C, %30 ila %85 bagil hava nemi (yogusma-
yan), 700 - 1060 hPa ortam basinci
-20°C ila+60°C, %10 ila %95 bagil hava nemi (yogusma-
yan), 700 - 1060 hPa ortam basinci

izin verilen kullanim sartlari

izin verilen saklama sartlari

Beklenen calisma siresi 500 saat
Fasilal kullanim 30 dakika ON/30 dakika OFF
Koruma sinifi Cihaz cift koruyucu izolasyonludur ve bu nedenle Koruma

Sinifi 2'ye uygundur @

Elektromanyetik uyumlulugu EN 60601-1-2 standardina uygundur
Guvenlik gereklilikleri EN 60601-1 standardina uygundur

EN 14350 standardina uygun bebekler ve kiiclik ¢cocuklar icin olan Urlinler — sivi gocuk besinleri icin
olan Urunler

Anne slitl sagmak igin cihaz

Hassas vakumlu ve akis kapasitesi diisiik cihaz

Uygulama parcasi tip BF

Patlayici veya zehirli gaz karisimlarinin veya azot oksitlerin (glldlirme gazi) olmadigi ortamda
kullanilmak i¢in olan cihaz

Glncelleme nedeniyle dnceden haber verilmeksizin teknik bilgilerde degisiklik yapilabilir

Bu cihaz Avrupa Normu EN60601-1-2'ye uygundur ve elektromanyetik uyumluluk bakimindan ¢zel koruma
tedbirlerine tabidir. Litfen tasinabilir veya mobil HF iletisim sistemlerinin bu cihazi etkileyebilecegini
dikkate alin. Ayrintili bilgileri belirtilen misteri servisi adresinden talep edebilir veya kullanim kilavuzunun
son kisminda bulabilirsiniz.
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11. Elektrik adaptéri

Model no. LXCP12-06

Girig 100-240V, 50-60 Hz 0,3 A maks

Cikis 6V DC, 1A

Uretici Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd

>eo

Dogru akim baglantisinin kutuplari

&

Koruyucu izolasyonlu / Koruma sinifi 2

Govde ve koruyucu
kapaklar

Elektrik adaptort gévdesi, elektrik yukll olan veya olabilecek pargalara dokun-
maya karsi koruma saglar (parmaklar, igne, kontrol kancasi). Kullanici ayni anda
hastaya ve AC/DC elektrik adaptérinin ¢ikis fisine dokunmamalidir.
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YBa)kaeMmblii noKynatesnb!

Mol 6narogapmm Bac 3a Bbi6op npogyKumm Hawen hupmbl. Mbl ponM3BoaMM COBPEMEHHbIE, TLLATENbHO
NpoTECTNPOBAHHbIE, BbICOKOKA4YeCTBEHHbIEe n3nenna onsa 060rpeBa, nerkon Tepanun, n3amepeHnsa
KPOBSIHOMO [iaBMNEHNs/AnarHoCTUKI, U3MEPEHISt MaCChbl, a TaKXXe [N Maccaa, KOCMETOSOMU, O4YUCTKM
BO3MyXa 11 yxofa 3a AeTbMi. BHUMaTeNbHO NpoYTUTe AaHHY0 MHCTPYKLIO MO NPUMEHEHMIO, COXpaHUTe
ee A1 NOCNENyYOLLEro NCMonb30BaHNsA U MPEROCTABNSATE APYIUM NOMb30BATENSIM BOSMOXHOCTb C HE
03HaKOMUTbLCS, @ TaKXXe BCerfa crefyiite ee ykaszaHusm.

C HannyyLwmn noxxenaHnsmu,
komnaHusi Beurer

1. MNosicHeHUs K cuMmBonam

B HacTosiLLel MHCTPYKLMM MO MPUMEHEHUIO NCMOSb3YIOTCS CRedytoLLMe CUMBOSTbI.

A

NMPEOAOCTEPEXXEHUE
Mpenynpexaaet 06 onacHOCTV TPAaBMUPOBaHUS UK yiiepba A1s 3LOPOBbS.

BHUMAHUE
O6pallaeT BHUMaHNe Ha BO3MOXXHOCTb NOBPEXAeHNs Npubopa/npuHagiexxHOCTEN.

YkasaHue
BaxxHasa nHcdopmaums.

®
©

CobntogaiiTe NHCTPYKLMIO MO MPYMEHEHMIO.

Paboyas yactb Tvina BF

[TOCTOSAHHBIV TOK

X

YTunusaums npubopa B cootseTcTBUM ¢ JupekTnson EC no oTxogam anekTpuyeckoro
1 anekTpoHHoro obopyposaHus — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

A
l

[pounssognTens

Operating

o
sc RH 85%

Jonyctumas pa6oyasi Temneparypa 1 BNaxXHOCTb BO3AyXa

Storage

o
-20'c RH <95%

,D,OI'IyCTI/IMaH Temneparypa xpaHeHna 1 BNaXKHOCTb BO3AyXa

IP 21

3alUyLLEHO OT NPOHVKHOBEHIIS TBEPAbIX TeN pasMepoM =12,5 MM 11 OT BEPTVKAambHO
nafatoLLmnX Kanesb Bofbl.

YnakoBka B cooTBeTcTBUM C OupekTnon 1935/2004 copepXxuT nagenus, npegHasHa-
YeHHble J19 HEMOCPELCTBEHHOrO KOHTAKTa C MPOoAyKTaMu MUTaHUS.

%

CepuiiHblil HoMep

C€oss

Cumeon CE noptBepXXAaeT COOTBETCTBME OCHOBHbIM TPebOBaHUSAM AUPEKTUBSI
0 MeguUmHCKnX nspenusix 93/42/EEC.

REF

Homep npondsogutens no karanory

[=]

MpnGop MMeeT ABOIHYIO 3aLLUTHYIO M3ONSALWIO 1 COOTBETCTBYET KNaccy 3aluTbl 2.
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2. Ana o3HakomneHus

MonokooTcoc BY 40 ¢upmbl Beurer no3BONSET KOPMSALLMM XXEHLLMHAM NErko U yoobHO OTKaunBaTb
rPYAHOE MOMOKO B AOMALLUHKX YCNOBUAX. ECnv y KopMsLLEel XXEHLLMHbI B FpyAM OCTAeTCst MONOKO, 3T0
MOXET NPUBOANTL K 60NIE3HEHHOMY 3aCTOK MOJIOKa, YTO B HEONAronpUATHOM Cllyvae MOXET NPUBECTU
K BOCMasIEHN0 COCKOB 1 MOJIOYHOI xenesdbl (MacTuTy). C NOMOLLbI0 MOIOKOOTCOCA MOXHO 136exaTh
3aCTOsl MOJIOKa C NMOMOLLBIO LiENeHanpaBieHHOro OTKauMBaHus rpyaHoro Mosoka.

Kpome Toro, MOSIOKOOTCOC NMO3BOMAET CMAMYNTL 60/b MOTPECKABLUMXCS N NOBPEXAEHHbBIX COCKOB.
BcTpoeHHas yHKUMA CMynsaLmM NO3BOASET NPUNOAHNMATL MOCKNE WK BTSHYTbIE COCKU, YTO
obnervaet fanbHENLUNIA OTCOC FPYAHOro Monoka. MoIOKOOTCOC TakXe NMO3BOMSIET XPaHWUTb IPyAHOE
MOJIOKO B 6YTbINo4Ke. 310 yoobHO, Hanpumep, A1 MICNOoNb30BaHWS B NOE3QKax Wan ANt Cinyvaes, koraa
Bbl fonbLue 06bI4HOO HE MOXETE ObITb PSAOM CO CBOMM PEBEHKOM.

C noMoLLblo MOMOKOOTCOCa BO3MOXHO TaKXXe BCKapMAMBaTh rpyaHbIM MOIOKOM TeX OETENR, KOoTopble
Mo COCTOSIHUIO 30,0POBbS (HELOHOLIEHHOCTb, pacLuenneHre Heba) He MOryT BCKapM/MBaTbLCS MpyaObHo.

3. Ucnonb3oBaHne no Ha3Ha4YeHuo

MonokooTcoc cnepyeT UCMob30BaTh UCKOYNTENBHO A1 FPYAN KOPMSALLEHA XEHLWHbI C Lienbto
oTCachiBaHusl FpyaHOro Mosoka. He ncnonb3ayiiTe MONoKOOTCOC Ha MBOTHbIX! MonokooTcoc npeaHa-
3Ha4eH [N [OMALLHEro/4acTHOrO MCMONb30BaHWS, 1CMOMb30BaHNE Npuoopa B KOMMEPYECKIIX Liensix
3anpeLLeHo.

[aHHbIi nprbop paspeLuaeTcs UCMoNb30BaTh UCKMIOYUTENBHO B LENSX, 1S KOTOPbIX OH Gbi paspaboTaH,
a TakXXe B COOTBETCTBUM C YKa3aHUAMY, NPUBELEHHbIMU B MHCTPYKLMM MO npumMeHeHuto. Jlto6oe
MPUMEHEHIE He MO Ha3HAYeHNI0 MOXET BbITb OMacHbIM. M3roToBuTeNb He HECET OTBETCTBEHHOCTM 32
yLLEeP6, BbI3BaHHbIN HEKBANMMULMPOBAHHbLIM U HEHaANEXaLLyM UCTOoNb30BaHeM npuéopa.

4. Yka3aHus

/\ NPEAOCTEPEXXEHME

YKa3saHus no TexHmke 6e30mnacHoCTu

¢ He pagaiite ynakoBoYHbIi MaTepuan getsM. CyLecTByeT OnNacHOCTb YayLLEHUS.

® XpaHuTe MenKue NpegMeTsbl B HEAOCTYNHOM ANs OeTell MecTe.

e CnegyTe 3a TeM, 4TOObl MPOBOAA HE HAXOAWNNCh B 30HE AOCAraeMoCTy pebeHKa.

e |/icnonb3yiiTe TONbKO CETEBOI afanTep, BXOASALLMIA B KOMMAEKT NOCTaBKY.

e He nossonsiiTe LETSM UrpaTh C NPUGOPOM.

® OUMCTKY 1 TEXHUYECKOe 06CNYXXMBaHWE AETAM Pa3peLLaeTcs BbIMOMHATL TOMbKO MOf MNPUCMOTPOM
B3POC/bIX.

e He TsHUTe, HE NepeKpy4rBaiTe 1 He nepernbainTe CeTeBON Kaberb.

e [lepen BBOLOM MOJIOKOOTCOCA B 3KCMTyaTaLmio yOeanTeCh, HTO TEXHUHECKME XapaKTEPUCTUKI CETEBOTO
ajanTepa COOTBETCTBYIOT TEXHNHYECKVM XapakTepUCTMKaM MOTOPHOro 610Ka.

e |/13BneKainTe ceTeBOI aganTep Npy BO3HNKHOBEHWN MOBPEXAEHWIA, Nepe O4UCTKON npubopa, nan ecnm
He 1CMonb3yeTe ero.

e |136eraiTe CONPUKOCHOBEHKS MONIOKOOTCOCA C FOPSYMMI NOBEPXHOCTSMI UMK C NPeaMeTamit C OCTPbIMU
Kpasimu.

© He ncnonbayiite AONONHNATENbHBIX JeTanel, KOTopble He PEKOMEHA0BaHbI NPON3BOAUTENEM W HE MPea-
naraloTcsi B KQ4ECTBE NPUHAANEXHOCTEN.

® /13 cO0BpaKeHuin rnurieHbl MOIOKOOTCOC CleAYeT NCMOoMb30BaTh TOMLKO OOHOMY YeNnoBeky. He ncnonb3yiite
OAVH 11 TOT XX€ MOMIOKOOTCOC COBMECTHO C APYrMMU XXEHLLMHAMM.

® MookooTCOC NpegHasHavdeH Ans UCNonbL30BaHNs TONbKO Ha XXEHCKOW rpyau.

e Hukorga He Ucnonb3ayinTe MOMIOKOOTCOC BO BPEMS CHa W eCit Bbl 4yBCTBYETE, YTO 3acbinaerte.

¢ Hukoraa He UCnonb3yinTe MOSIOKOOTCOC, MPMHUMAs BaHHY WA OyLu.
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® Hu B kOeM Cnyyae He OTKpbIBaNTe 1 He BCTPSIXVBATE MOSIOKOOTCOC B Ciyyae c60s uim Henonagok
B paboTte npubopa. BHmaTensHo npoyTuTe masy «HT0 fenatb Npu BO3HWKHOBEHUM NPOGAEM?», eCnn
Balwwa npo6nema Tam He onuncaHa, 06paTuTeCch B CEPBICHYIO CNy>XOy Unm K Balemy nocTasLupKy.

® PeMOHTHble paboTbl JOMKHbI NPON3BOAUTECS TOSIBKO CEPBUCHOI CY>XXO0M 1M aBTOPU30BaHHbLIM
TOProBbIM NpefcTaButenem. Hu B Koem crnyyae He OTKpbIBaiTe MOMIOKOOTCOC 1 HE PEMOHTUPYITE €ro
CaMOCTOSATENBbHO, MOCKOMbKY ero CNPaBHOCTL B TaKOM Crly4ae He rapaHTpyeTcs.

e HecobntogeHne aToro TpeboBaHnst BEAET K NOTEPE rapaHTuu.

e Hukorga He norpy»xaiite MONoKOOTCOC B BOAY.

¢ He gotparvBaitecb [0 MOMOKOOTCOCA BXKHBIMI UM MOKPBIMIA PyKaMu.

e Hukorga He foTparysanTech O MONOKOOTCOCa, ECAM OH ynan B BoAy. Ecnn MonokooTcoc ynan B BOAY,
Cpasy OTCOefMHMTE ero OT PO3ETKN.

e [py NICNONBb30BaHWK KNaguTe MONOKOOTCOC Ha POBHYIO YCTONYMBYIO MOBEPXHOCTb.

e [TonHOCTBIO pasmoTaliTe ceTeBoii kabesb, YTOObI M36eXaTh NEPErpPEBOB.

® Hukorga He KnaguTe MOMIOKOOTCOC 1 CETEBOWN afanTep B MUKPOBOHOBYHO MeYb.

e Korga MOnoKOOTCOC He UCMOoNb3yeTCsl, U3BMeKanTe CETEBON aganTtep U3 po3eTku. He octasnsaiTe
MOJIOKOOTCOC BK/TIOYEHHBIM B PO3ETKY.

e Ecnn ceTeBol Kabenb MOIOKOOTCOCA MOBPEXAEH, Er0 HEOOXOAVMO YTUAN3NPOBATb.

e Hukorga He pa3orpesaiiTe rpygHoOe MOSIOKO B MUKPOBOJSTHOBOW MEYM, Tak Kak OHO MOXET pa3orpeTbes
HEPaBHOMEPHO, B pPe3yNbTaTe Hero pebeHOK MOXET 06XXeYbCS.

e CeTeBON kabenb cregyeT aep>karb nogasblie OT ropsymx NOBEPXHOCTEN.

® JT0T I'IpVI60p He [JOo/MKeH NCnonb3oBaTbCa nnuamn ¢ orpaHnyeHHbIMN C|3VI3VI‘-IeCKVIMI/I, CEHCOPHbIMK nnn
YMCTBEHHbIMI CMNOCOBHOCTAMU UK C HeJoCTaTto4YHbIMN 3HAHNAMK 1 OMNbITOM.

e [1n ncnonb30BaHKs MONOKOOTCOCa He TPeByeTCs KanmbpoBKM.

® [/I3MeHeHNe KOHCTPYKLM MONOKOOTCOCA U €r0 MPUHAANEXHOCTER HegomyCTUMO.

/\ BHUMAHUE

® Hukorga He cMaunBaiTe MOIOKOOTCOC BOAOoi. OH He 3aluLLEH OT 6PbI3F U OT XIOKOCTEN.

e [pefoxpaHsiiiTe MOIOKOOTCOC OT BO3LENCTBUSA CUSbHbIX SIEKTPOMArHUTHbIX NOJEN, ANeKTPOMArHUTHbIE
NoMexu MOryT OTpULATENEHO NOBKSTL HA PaboTy MOMOKooTCoCa.

e 3alumiaiiTe MOMOKOOTCOC 1 MPUHAZNIEXXHOCTY OT YAAPOB, NMPOHUKHOBEHWS Blaru, 3arpsisHeHIi, CUMbHbIX
KonebaHuin TemnepaTypbl 1 BO3LEACTBIS NMPAMbIX CONHEYHbIX TyHe.

e He TAHMTe 3a LWNaHrM MONOKOOTCOCA.

o [pu 13BNEYEHUN CETEBOIO afanTepa U3 PO3ETKN He TAHUTE 3a CETEBOI Kabenb.

/\ BHUMAHME

PekomeHpauuy ans TpaHCMOPTMPOBKU GYTbINIOYKM

e Ecnn Bbl nepeBo3iTe rpyaHOE MOJIOKO B By ThiNOYKe (Hanpumep B Noesake Uni nyTeLlecTsum), cnegute
3a TeM, YTOGbI 3aBUHYMBAIOLLASCS KPbILLKa BYThINOYKI BCErha 0CTABaach MioTHO 3aKpy4eHHON.

© Mbl HE coBeTyeM pasmeLLiaTb 3anofiHeHHYt0 GyThINOUKY B YeMOLAHE NN CYMKE BO BPEMSst TPAHCNIOPTUPOBKIA.

/\ NPEAOCTEPEXEHME

Ans 6esonacHocTu Bawero pe6eHka!

e |icnonb3oBaHyie 6yTbINoYKY AOMYCTUMO TONBKO NOA NPUCMOTPOM B3POCHbIX.

® [popomKNTeNLHOE 1 AONTOBPEMEHHOE COCAHUE XXOKOCTEN C MOMOLLbIO COCKM (He BXOOUT B KOMMNEKT
noctasku BY 40) BbI3biBaeT Kapuiec.

® He ucnonbayiiTe COCKy (He BXOAWT B KOMMAEKT nocTaeku BY 40) ans KopMneHysi B Ka4eCTBe NYCThILLKM.

¢ [lepen kOpMneHVieM BCeraa NPOBEPSITE TeMnepaTtypy.

e [lepeq kaxabIM MPUMEHEHEM OCMOTPITE BYThINOYKY U MPOBEPLTE COCKY (HE BXOQUT B KOMMEKT NOCTABKM
BY 40), notsHyB ee BO BCex HanpaeneHusiX.

© 3aMmeHsiiiTe COCKY MpU NEPBbIX NPY3HAKaX NOBPEXAEHUS UK 13HOCA.

e He noggepraiTe COCKy (He BXOAWT B KOMNEKT nocTaskm BY 40) BO3AENCTBMIO MPSMbIX COTHEYHbIX JTyHen
N1 BbICOKOW TEMMNEPATYPbI, HE OCTaBNANTE ee LONbLUE, YeM CNEAYeT, B CPELCTBE ANs Ae3nHDEKLMM
(pacTBope pnsa ctepunm3aumm), Tak Kak 3T0 MOXET NPUBECTU K MOBPEXAEHNO COCKY.
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e He noggepraiite COCKy (He BXOAMT B KOMMNEKT nocTasku BY 40) BO3LeNCTBMIO ClafKkux BELWECTB, Tak Kak
OHM CMOCOBCTBYIOT BO3HUKHOBEHUIO Kapmeca.

e He cnonb3yiTe MOKLWMX CPEACTB N aHTUOaKTEPUaNbHbIX O4UCTUTENEN.

¢ Bce petanu, KOTOpble KOHTAKTUPYIOT C rPYAHBIM MOJIOKOM, CTEPUNM3YNTE B KUNSLLEW BOAE B TEYEHUE
NATA MUHYT.

e [lepen kaxabIiM NPYMEHEHNEM MOTe NPUGOP.

e Cnepute 3a TeM, 4TOObI TeMMepaTypa XXUEKOCTU B ByTbiouKe HUKorga He npesbiwana 50 °C.

/\ NPEAOCTEPEXEHME

Oo6palueHue ¢ 6aTaperikamu

e [py nonagaHnn XXMEKOCTU 3 aKKyMyNSTopa Ha KOXY Uu B ria3a HEO6XO0ANMO MPOMbITb COOTBETCTBY-
IOLLMI y4aCTOK GOMbLUMM KOMMHYECTBOM BOAbI 11 06PATUTLCS K BpaYy.

e /\ OnacHocTb mpornaTbiBaHus Menkux YacTell! ManeHbkue [T MOryT MPOMOTUTL GaTapeiiki
11 nopaBuTbCs MK, [ToaToMy HaTapeiikii HeOOXOAMMO XPaHWTb B HELOCTYMHOM ANt feTel mecTe!

e ObpalLaiiTe BH/IMaHNe Ha 0603Ha4eHNEe MNONSPHOCTU: MAOC (+) ¥ MUHYC (-).

e Ecnun 6atapelika noTeksa, 04UCTATE OTAENEHNE Ans 6aTapeek Cyxon candeTkomn, NpeasapuTensHO Hafes
3alLMTHbIE NepHaTKM.

e 3awynuiaiite 6atapeiki OT YPe3MePHOro BO3AENCTBIS Tenna.

e /\ OnacHocTb B3pbiBal He 6pocaiite 6atapeiikil B OroHb.

 He 3apspkaiiTe 1 He 3aMbikaiTe 6aTapeiikn HakopoTKO.

e Ecnun npmbop onutensHOe BpeMsi He UCTIONb3YETCS!, U3BNIEKUTE U3 HEro GaTapeviki.

e [Icnonb3yiiTe 6aTapeiiki TONbKO OBHOMO TVMNa WK PaBHOLEHHbIX TUMOB.

e 3ameHsiTe Bce 6aTapeiikn cpasy.

e He ncnonbayiite nepesapspkaeMble akKymynstopsbi!

® He pasbupaiite, He OTKpbIBaiTE N He pa3buBaiite GaTapeiku.
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5. OnucaHue npubopa
5 6

Y/

— e

> S
é %

1 \;\ \ S 7T

S —

1 MornokooTcoc ¢ aucnieem 6 Apantep onsa 6yTbinodexk NUK

2 Hacapgka gns otcoca Mofioka € CUAMKOHO- |7 AganTep gns 6yTbinoyek Avent
BO MEMOPAHOI 1 CUNIMKOHOBBIM KNanaHom

3 CWIMKOHOBBIN LUNaHr 8 CunnkoHoBas membpaHa

4 ByTtbinoyka (180 mn) 9 CwnuKoHOBbIN KnanaH

5 3aBuHuMBatoLasics Kpblluka gns 6yTeinoyku |10 CunmkoHoBasi nogyLlueyka
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OnucaHnue gucnnes U KHONOK

- '

cl-3b N A
- ')
=y \ \

‘$ | \\\ 7
° 9
8
4
1 Cratyc 3apsina 6arapeek (nMpw paboTe 6e3 6 KHomMKa «+» (yBENNYEHIE MHTEHCUBHOCTM
MOAKITFOYEHNISI CETEBOIO LUTEKEPA) CTUMYNALUW UK OTCACbIBaHNS Ha OOHY
CTyneHb)

2 Pexum oTcacbiBaHus (oTcacbiBaHue rpygHoro | 7. KHonka BKJT1./BbIKI1.
MOJIOKa)

3 OtobpaxeHue BpeMeHy (06paTHbIi oTcHeT 8 KHonka «—» (yMeHbLUEHNE NHTEHCUBHOCTM
CTUMYNALM/NMPOJOMKNTENBHOCTb UCTOMB30- CTUMYNSALMUN AN OTCaCbIBaHUS Ha OFHY
BaHS B PEXIME 0TCaChIBaHWs) CTyMeHb)

4 CTyneHW UHTEHCVUBHOCTY CTUMYAALWN NN 9 Kronka MODE (Pexwum) (BblI60p Mexay
oTcacbiBaHus PEXMNMOM OTCaCbIBAHUSA U CTUMYNSALIAM)

5 Pexum cTUMynsiumm (CTUMYNMPYIOTCS COCKU,
MOJIOKO HE OTCachIBaeTCs)
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6. MoproTtoBKa K paboTe

@ YkasaHue

MpoBepLTe KOMMIEKTHOCTL MOCTABKN MOMIOKOOTCOCA U YOEANTECH B TOM, YTO Ha KApPTOHHOI YNakoBKe HET
BHELLHMX NoBpexaeHuil. Mepen ncnonb3oBaHeM y6eamuTech B TOM, YTO MPUGOP 1 ero NpUHaAIexXHOCTH
HEe MMEIOT BUAMMbIX NOBPEXAEHWIA, 11 YAanMTe BCe YNakoBO4Hble MaTepuabl. Mpu Hanu4mm CoOMHeHNI
He UCMoNb3yiiTe NPUGOP M 06PaTUTECH K MPOLABLY WM B CEPBUCHYIO CNY>XBY MO YKasaHHOMY afipecy.

6.1 C6opka mosiokooTcoca

BbIHyB MOJIOKOOTCOC 13 YNakOBKN, Npexae BCero nposepbTe nnacTMkKoBble EMKOCTU Ha OTCYTCTBME
TPELWH, YTOObI NCKMIOHNTE BO3MOXXHOCTb BO3LENCTBUS XXNOKOCTEN Ha He3allMLLEHHble ANeKTpun4e-
CKNe KOMMOHEHTbI.

1.HaBuHTUTe Hacapgky QANs MONOKOOTCOoCa Ha /‘
6yTbinoyky. Cnegute 3a TeM, 4ToObl Hacagka st {
MOJIOKOOTCOCA [ep)Kanacb [OCTATO4HO MMIOTHO, © \]/
4TOOGbI UCKMIOUNTD YTEYKY XUOKOCTW. ==
| |
-
. b/
2. MNopcoenmnHnTe CUMKOHOBBIN LUNAHr K Hacaake ans 2
oTcoca MoJioKa U K MONOKOOTCOCY
) &
~ — 1 /‘
3. MopgkntounTe K MOMIOKOOTCOCY CETEBOMN Kabenb 1 =
BCTaBbTE CETEBOW LUTEKEP B PO3ETKY. =l
4.B Ka4ecTBe anbTepHaTVBbl TAKXXE MOXKHO UCMONb-
30BaTb MONIOKOOTCOC ¢ 6aTtapeiikamu. [na atoro
OTKPOWTE KPbILWKY OTAENeHns ons 6atapeek Ha
o6paTHoI CTOpoHe MOTOpHOro 6noka. BeTtaBste
yeTblpe H6atapeiiku Tna AA (BXOOAT B KOMMEKT —_—
nocTasku). O6s3aTensHO NpocneauTe 3a Tem, YToob!
6atapenkn OblN YCTaHOBNEHbI C MPaBUIbHON S
MONSIPHOCTbLIO B COOTBETCTBUM C MapKMPOBKOIA. ; =3
O6paTuTte BHUMaHVE Ha N300paXKeHIs B OTAENEHUM ‘i !‘
ans 6atapeek. 3atem 3aKpomnTe KpbILLKY OTAeNeHus ——
ana 6atapeek, Noka oHa He 3aduKCupyeTcs Co w
wenykoM. 3apsiga 4deTbipex 6atapeek Tuna AA
XBaTaeT NPUMEPHO Ha 60 MUHYT paboThl (B pexnme
MaKCUMasbHO MHTEHCUBHOCTN).
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6.2 OuncTka u cTepunn3aymusa MoJIoKkooTcoca
/\ NPEAOCTEPEXEHME

Mepep nepBbiM 1 Nepea KaXKAbiM NocneyoLWum NPUMEHEHNEM O4YULLANTE U CTEPUNUIYIATE AeTanm
MOJIOKOOTCOCA (3a UCKJIHOYEHNEM MOTOPHOro 6510Ka U CUJIMKOHOBOTO LLIIaHra), KOTopble BCTynaroT
B HEMOCPEACTBEHHbIN KOHTAKT € rpyAHbIM Mosiokom! He cTtepunusyiite MOTOPHbIN 610K!

[na npasunbHON CTepunnsaummy MonoKooTcoca CobMofaiTe cnepyoLlyio NoCnefoBaTeNnsHOCTb
LeicTBUN.

1. CBMHTWTe HacagKy 1S 0Tcoca MOSoKa € By ThbINOYKM.

2. 13BneknTe CUNMKOHOBBIN LNaHT U3 Hacafku Ans MONOKOOTCoCa 1 U3 MOTOPHOIO 6r1oKa.
3. Ypanute cunnkoHOBYO MeMOpaHy 1 CUMIMKOHOBBIN KflanaH 13 HacagKku 4ns MOMIOKOOTCOoCa.

4, CTepunuayiTe GyTbINOYKY 1 HacadKy A MOIOKOOTCoca (C CUNMKOHOBO MEMOPaHOI N CUNMKOHOBbIM
KnanaHom) B TEHEHWE MATU MUHYT B KUMSILLEIA BOLE I C MOMOLLbIO MapoBOro ctepunmuaartopa. Vcnonbayiite
MOJIOKOOTCOC CHOBA TOMbKO MOCNE TOro, Kak BCE AeTanu NOMHOCTbO BbICOXHYT. He ucnonbayiite aHTu-
6aKTepuanbHbIX YUCTALLWX CPELCTB, Tak Kak OHM MOTYT NOBPELNTL NNACTUKOBbIE AETaNN MONIOKOOTCOCA.

5. MNpon3eoauTe O4NCTKY MOSTIOKOOTCOCA C OCTOPOXKHOCTBLIO. icnonbayinTe cnerka BnaxHyro candeTky.
He ucnonbayiiTe YMCTALLE CPEaCcTBa UM pacTBOpUTEN. Hit B KOem cryyae He onyckaiiTe MOTOPHbIi
610K B BOZY, TaK Kak B 3TOM Clly4ae B HEFO MOXET MOMnacTb Bfiara, YTo NPUBELET K MOBPEXAEHO MOMO-
KooTtcoca. Ecnn MonokooTCoC He CMONb3YeTCst ANMTENBHOE BPEMS, U3BNIEKUTE U3 HEro 6aTapeiikiu.

7. Akcnnyartauus

7.1 PekomeHpauumn ans ynydilueHus BblAeNeHnst MoJioka

e [1ns oTcacbiBaHUst Mosoka BblGepuTe MecTo, rie Bbl MoXeTe HyBCTBOBATH Ce6st MaKCMMaSIbHO KOMAOPTHO.

e [Ins oTCcacbiBaHUs MONOKa BblbepuTe Bpems, koraa Bel MoxeTe 4yBCTBOBaTL CE651 MakCUMMaIbHO paccna-
6reHHo.

e [pucyTcTaure pebeHka Noban3ocTy Unn B3rmMsg Ha ero hotorpadmio ynyyLwaeT BblLeneHe Monoka.

e Ecnu Bel kopmuTe pebeHka ofHON rpyfblo, MCMONb3YiATe B TO XXE CaMOe BPEMSI MOJIOKOOTCOC Aflst [ipyroi
rpyau.

e Tenno 1 paccnabnexne crnoco6CTBYIOT BblAeNeHo Monoka. /icnonb3ayiiTe MONOKOOTCOC NOCe NPUHSATAS
JyLla nan BaHHbI.

e Ecnv rpyan onyxiu Uam BOCManeHbl, NOLEPXKUTE HECKOMbKO MUHYT Ha FpyAu Tensoe MonoTeHLe.
3T0 CTUMYNMPYET BbiAENeHe MOMOoKa.

e Ecn MONOKO Cpasy He HaunHaeT Teub 13 rpyay, nonpobyiite paccnabuTbes 1 NonbITaiTeCh MOBTOPUTbL
MOMbITKY YEPE3 HECKOMBKO MUHYT.

e Ecnu B Te4eHne NAT MUHYT NPUMEHEHWS] MOIOKOOTCOCA MOJIOKO U3 IPYAN Tak 1 He Havano Teyb,
MpeKpaTuTe NpoLeaypy 1 NOBTOPUTE NOMbITKY MO3XE.

e Ecnv npu UCMonb30BaHni MOIOKOOTCOCa Bbl ncnbiTbiBagTe CunbHble 60NE3HEHHBIE OLLYLLEHNS, MPOKOH-
CYNETUPYITECH C BPA4OM.
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7.2 Ucnonb3oBaHue MOJIOKOOTCOCA

1.Mpexae 4yeM HayaTb NpoLueaypy, TLATENbHO BbIMOWTE PYKM
1 rpyau.

2. CapbTe 1 cnerka HakmoHWTE BEPXHIOK YacTb Tena Bnepegd. Ons
y#o6CTBa CrHbI MOXXHO MCMOb30BaTh AMs yrnopa NogyLUKY.

3. OCTOPOXHO pasMecTuTe HaknagKy ¢ CUIMKOHOBOM NOAYLIEYKON
Ha rpyau. Cnepute 3a TeM, YToObl COCOK Bblin NMOMHOCTHIO OXBAY€EH
1 4TOGbI HE BO3HMKANO My3blpbKOB Bo3ayxa. [ns 6e3ynpeyHoi
paboTbl npubopa Haknagka nna rpyau LOMKHa MNAOTHO
npucocaTbCs K rpyau.

N \

4. [1ns BKNIOYEHNS MONIOKOOTCOCA HAXKMUTE KHOMKY | © . Monokootcoc
aBTOMATWNYECKN HaYMHAET PaboTy B pexxnme CTUMYNALN (@),
a Ha gycnnee oTobpaxaeTcs 2-MUHYTHbIN 0OPaTHbIN OTCHET. B
TeYeHne 3TUX 2 MUHYT NPOUCXOAUT CTUMYMSALIS COCKOB, MOLIO-
TaB/MBAOLLASA X K OTCACHIBAHMIO FPYAHOro Monoka. C NoMOLLbio
KHOMOK /( yCTaHOBUTE HYXHYIO CTeNeHb WHTEHCUBHOCTU
cTumynaumn.

5 1. BknounTb
2532_) (0 \o L pexum
o § :
L R /) cTAMynsLAN
N = 4

2. NHTen-
CUBHOCTb

5. Mo ncTe4eHIM 2 MUHYT Ha aucnnee HaunHaeT murats @) . YTobebi
Ha4aTb OTCACbIBaHNE MOJOKA, HAXKMUTE KHOMKY |« . G NOMOLLbto
KHOMOK (' /(= OTperyn1pyiTe Ciny BCaChbiBaHIA TakuM 06pas3oM,
4yTo6bl Bbl He owywanu guckomdopta. Korga B OyTblnouke

3. Hayatb otcacbiBaHue

baurer ‘

o532

ECAREN 4. VHTeH-
o § —jg
’.. "v ’ CNBHOCTb

MonokooTcoc ocHalleH «yHKLUMEN NaMsT», 3TO 3HAYNT,
4YTO MPW BKIOYEHUM MOMOKOOTCOCA aKTUBMPYETCS TOT
YPOBEHb WHTEHCWBHOCTY CUMYNALMM U OTCaChlBaHWS,
KOTOPbIN UCMONBb30BaNCs B NPOLLbIN pas.

N =
HabepeTcs 180 M Monoka, 3aBepLUMTeE UCMONL30BaHe Nprbopa.
6. Ecnu Bbl xoTUTE NepekntounTbes 06paTHO B PEXUM CTUMYNALWAN, e
HaXXMUTe KHOMKY = . CUMynsLma 1 2-MUHYTHbIA 0BPaTHbIN d532_ o
OTCYET HAYHYTCS 3aHOBO. =R )
N =

5. BepHyTbCSt B PeXUM CTUMYNSALANA

7. ,D,J'IFI BbIKJTIOHYEHNA MOJIOKOOTCOCA HAXKMUTE KHOMKY (© .
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7.3 XpaHeHue rpyaHoro Mosioka

Mony4eHHOe MOJIOKO MOXXHO B TEHEHIE HEKOTOPOIO BPEMEHU XPaHUTb B XONOAMIbHUKE UM B MOPO3UIIKE.

* B cryyae xpaHeHusl FpyaHOro MOoka no3aboTsTech O NPeaBapUTENbHOM Ae3UHMEKLN MONIOKOOTCOCa
1 EMKOCTW. XpaHiTe rpyLHOe MOMIOKO UCKIOYNTENBHO B E3NHMULMPOBAHHBIX EMKOCTSIX.

* [py HEOGXOAVMOCTN COXPaHUTL FPYLHOE MOJOKO, Cpa3y MOCne OTCAachiBaHWs MOMECTUTE €ro B
XOMOAWIBHIIK UK B MOPO3WIIKY. He XpaHuTe rpyaHOe MOSIOKO Mpy KOMHATHOI TeMmepaType.

® B cnydyae XpaHeHusi rpygHOro Mosioka B MOPO3WSIKe PEKOMEHAYETCS OTMETUTb Ha ByTbifouKe faty
oTcacblBaHus.

A NPEAOCTEPEXXEHUE
06s3aTensHO cobnoganTe CPoKN XpaHeHnst, ykasaHHble B CnegytoLLen Tabnuue.

KOMHATHASA XOonoauJIbHUK MOPO3WUJIbHUK
TEMMEPATYPA (ok. 3-5 °C) (ok. -16°C)
CpoK xpaHeHus:
24 vaca
TonbKo 4TO Mosy4eHHoe CpoK XpaHeHusi: (He xpaHuTe Ha pBepu CpoK XpaHeHusi:
TPYAHOE MOJIOKO 6 yacos XONOAUNbHUKA, Tak Kak | 3 Mecsila

TemnepaTtypa Tam Hefo-
CTaTOYHO HU3Kasl)

OTTasiBlLee rpyaHoe
MOJIOKO (KOTOpoe 6bl10
[10 3TOro 3aMOPOXKEHO)

Vcnonb3osatb cpasy 10 yacos He 3amopaxmsatb
xe BTOPWYHO!

7.4 BckapmnmBaHue rpygHbIM MOJIOKOM

e [pexpae 4Yem nepennBaTb COXPaHEHHOE rPyAHOE MOJIOKO B BYTbINIOHKY, N03ab0TLTECH O TOM, YTOObI
6yTbINIoYKa 6bina NPoAe3nHpMLMpoBaHa.

® YT100blI PA3MOPO3UTb 3aMOPOXXEHHOE FPYAHOE MOJIOKO, OCTaBbTE MOJIOKO Ha HOYb B XONOAUIBHIIKE.
OT0 NO3BOANT COXPaHNTb BCE NUTATENbHbIE BELLECTBA. Kak TONbKO FPyAHOE MOSIOKO Pa3MOPOXEHO, ero
HeobXoMMO YNoTPebUTb B TEHeHIe 24 Yaca. PasmopaxusaTb rpyaHOe MOOKO B TEMN/ION BOLE AOMYCTUMO
TONBKO B Cry4yae KpanHell HeOOXOLMOCTH.

e Ecnuy rpygHoro Momnoka nosiBUCs HEMPUATHBIN 3anax, ero cnegyeT HEMEANEHHO BbIUTb.

e Hukorga He pa3orpesaiiTe rpygHoOe MOSIOKO B MUKPOBOSTHOBOW MeYM, Tak Kak OHO MOXET pa3orpeTbecs
HEPaBHOMEPHO, B pe3yNkTaTe Hero PebeHOK MOXET 06XXe4bCs.

e Ecnu Bbl pasorpeBaete rpygHoe MOMOKO, NPOBEPSTE ero TeMneparypy, NPexae Yem AaBaTb ero pebeHky.
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8. Yto penartb Npu BO3HUKHOBEHUMU Npo6nem?

Mpo6nema

Bo3amoXxHble peLweHns

MonokooTcoc He BcachIBaeT.

e [poBepsTe, NPaBUILHO S COEAMHEHBI MEXY COGOiA
BCE [ieTanu MosIokooTcoca.

* [poBepbTe, XOPOLIO M Hacafka MoNoKooTcoca
npuneraer K rpyau.

byoHOe MONOKO He BCaCbIBAETCS.

° I'IpOBepre, npasuabHO N nopcoefnHeH
CWJIMKOHOBbIN LUMAHr, HE BbICTaBNEHa NN UHTEH-
CMBHOCTb BCacblBaHMA Ha MUHUMYM W BKNKOYEH NN
MOJTOKOOTCOC.

e Y6eanTecb, 4TO B CWIMKOHOBOM KfanaHe HeT
OCTaTKOB MOJIOKa, KOTOPbIe MO 6bl npendaTcTBo-
BaTb NOTOKY MOJIOKa.

OTcacbiBaHe rpygHOro Mosioka mnpoxoguT
60ne3HEHHO.

e [TonbiTanTecb paccnabuTsCs 1 MOBTOPUTE MOMbITKY.
C onbITOM oTCackiBaHMe rpygHoro Mosnoka éynet
MPOXOAUTb BCE NErYe U nerye.

 C NOMOLLbO KHOMKY «MUHYC» CHU3LTE MHTEHCUBHOCTb
BCaCblBaHus.

® [TpOKOHCYNLTUPYNTECH CO CBOVIM BPA4OM.

prp,Hoe MOJIOKO CTEKaeT W3-Nog, CUIIMKOHOBOW
nogyLe4ku.

o CHUMWTE CUNIMKOHOBYIO MOMYLLIEYKY 1 HAfieHTe ee
ewle pas. Cregute 3a TeM, 4TOGbI CUNMKOHOBAS!
rnofyLueYKa Gbina pacrofioXXeHa npasuibHO 1 YTOGHI
Hacafika [insl MOMIoKoOoTCcoca npunerana nioTHo.

e Crierka HakJ1oHI1Te BEPXHIOK YacTb Tena Brepeq,.

OpHa 13 feTaneil MolIoKoOTCOoCa NoBpexaeHa
nnm gecdopmMmpoBaHa.

® He ncnonb3yinte egkre 1 ra3o06pasHble YNCTALLME
CpencTBa Unv pacTBOPUTENH.

e B HeKkoTOpbIX Cny4Yasx nnacTuk, U3 KOTOPOro
3roTOBNEH MOJIOKOOTCOC, MOXET ObITb NOBPEX/EH
B pesynkTaTe konebaHuii Temneparypb!.

e Ecnn ofgHa 13 petanein noBpexpaeHa, 6onblue He
CNONb3YINTE MONOKOOTCOC.

MonoKooTCOC He BKIHOHaeTCs.

e Y6eoutecb B TOM, YTO MOSIOKOOTCOC MPaBUSIbHO
cob6paH 1 NOAKIIOYEH.

© Y6enuTech B NPaBUbHOCTY MOACOEANHEHNS CETEBOTO
ajanTepa K MOIOKOOTCOCY.
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8.1 3anacHble geTanu u getanu, nogsepXXeHHble 6bICTPOMY U3HOCY

HaumeHoBaHue nsgenus ApTukyn
Hacapka pns wmonokooTtcoca, Bkhto4as | 953.15
CUNNKOHOBYIO NMOAYLLEYKY (HOPMasbHOMO pasmepa),
CUJIMKOHOBYIO MemMbpaHy, CUNNKOHOBbIN KianaH,
CWJIMKOHOBBIV LUNAHT, BYTbINOYKY U KPbILKY Ans

6y TbINOYKN

ByTbinoyka ¢ COCKO 1 KPbILLKORA Ans 6yTeinoukn | 163.719
Apantepbl gnsa 6yTeinodek Avent n NUK 163.720
2 CWINKOHOBblE MOAYLWEYKN (ManeHbkoro u | 163.721
HOpManbHOro pasmepa)

Hacapgka pna pydHoro Hacoca, BKto4as | 163.722
CUNMKOHOBYHO NOAYLLEYKY (HOPMasbHOro pa3Mepa)
MopcTaska ansa 6yTbinoYKy 163.723
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9. YTunusauusa

Bbl6paCbIBaI7lTe 1MCNoNb30BaHHbIE, NMONTHOCTLIO Pa3psAXKeHHble 6aTape|7|K|/| B cneunanbHblie KOHTeI7IHepr,

CAaBaiiTe B MyHKTbl Mprema CrneLoTX0[0B UK B MarasuHbl aneKkTpoobopyaoBaHus. 3akoH
0053bIBaeT NoNb30BaTenen 06ecneqnTb yTUnn3aumo 6atapeek.

OT1 3HaKM NpegynpexzatoT 0 Hanuyum B 6aTapeiikax TOKCMYHbIX BelecTs: Pb = 6aTapeiika
copepxut cBuHel, Cd = 6aTtapeiika ConepXxut kagmMuii, Hg = 6atapeiika CoOnepXXuT pTyTb.

B vHTepecax 3aLwnTbl OKpyatoLLen cpefbl N0 OKOHYaHUM cpoka CiyX6bl cnegyeT yTunmau-
poBaTb NpMGOP OTAENLHO OT ObITOBOMO Mycopa. YTuiusaums SomKHa Npon3BoanTLCS Yepes
COOTBETCTBYIOLLE MYHKTbI c6opa B Balueln ctpaHe. MNpubop cnegyeT yTunmsnposaTth COrnacHo
IunpekTrse EC no oTxogam anekTpuyeckoro n anekTpoHHoro o6opyposaHus — WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment). [Mpu nossneHnn Bonpocos obpallantecb B MECTHYIO

KOMMYHASbHYHO Cry>KOY, OTBETCTBEHHYIO 38 YTUNN3ALIMI0 OTXOA0B.

10. TexHU4YecKue xapakTepucTUKM

Mopgenb

BY 40

3neKTpon|/|TaHme

4 ankanvHoBble 6aTapeiikn AA 1,5 B

HanpsixeHune (BxogHoe)

100 - 240 B (nepemeHHoro Toka~), 50/60 Iy

HanpsikeHue (BbIXOgHOE)

6 B (mocT. Toka ===) 1,0 A

Paawmepsl 168 x 100 x 53 mm
Bec 310 r (6e3 6aTapeek)
MakcumanbHas MoLHOCTb BeacbiBaHus | 0,32 6ap

,D,OI'IyCTI/IMbIe ycnosua aKkcnyataymm

Ot +5 °C po +40 °C, oTHocuTeNbHas BnaxHocTb 30-85 %
(6e3 06pazoBaHMa KOHAEHcaTa), AaBNEHNE OKPYXKaKOLLEN
cpenbl 700-1060 rla

JonycTuMble yCnoBust XpaHeHust

OT1-20 °C po +60 °C, oTHocuTenbHast BnaxxHocTb 10-95 %
(6e3 06pa3oBaHNst KOHOEHCATA), AABMIEHNE OKPYIKAIOLLEN
cpepp! 700-1060 rlMa

MNpegnonaraemoe Bpemsi paboTbl

500 yacos

Vcnonb3oBaHue ¢ nepepbiBamm

30 muHyT BKJ1./30 MuHyT BbIKJI.

Knacc 3aluthbl

MpuGop UMEET ABOIHYIO 3ALLUUTHYIO U3ONSALMIO 11 COOTBET-
CTBYET K/accy 3aliuTbl 2

OneKTpoMarHUTHas CoBMeCTUMOCTb B cooTBeTcTBMM ¢ EN 60601-1-2

CootBetcTBYeT TPEHOBaHNAM K 6e3onacHocTn cornacHo EN 60601-1

cornacHo EN 14350

Visnenus ans rpyaHbIX AeTeil v feTeil Mnaiiero Bo3pacta — U3AENNS ANs XKIUOKOro KOPMIeHs aeTeil

|'|p|/|60p ONnsa oTCcacblBaHNA rpyaHOro Monoka

Mpunbop ¢ ncnonb3oBaHeM ryboKoro Bakyyma, C HU3KOW BA3KOCTbIO

Pa6ouas yacTtb Tvna BF

Mpr6op Anst UCTIONb30BaHNS B YCNIOBUSIX OTCYTCTBUS B3PbIBOOMACHbIX WM TOKCUYHbIX ra30BbIX
CMECEN 1N OKCKAOB a3oTa (Becensiuero rasa)

B cBSi3n ¢ yCcOBEPLLIEHCTBOBAHMEM MPOAYKTa KOMMNaHUs OCTaBNSET 3a COGOM NPaBo Ha U3MEHeHue
TEXHUYECKNX XapaKTepuUCTUK 6e3 NpenBapuTebHOMO YBEAOMIEHUS!
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[aHHbIi nprbop cooTBETCTBYET eBponeiickomy cTaHaapty EN60601-1-2 n TpebyeT 0cobbix Mep npeao-
CTOPOXHOCTN B OTHOLLEHWM SNIEKTPOMArHUTHON COBMECTUMOCTM. CrieflyeT y4ecTb, YTO MEPEHOCHbIE 1
MOGWSIbHBIE BEICOKOYACTOTHbIE KOMMYHIKALMOHHbBIE YCTPONCTBA MOMYT NOBAUSTL HAa paboTy AaHHOro
npubopa. bonee TouHble AaHHbIE MOXXHO 3aMPOCUTb MO YKa3aHHOMY afipecy CEPBUCHOI CyXX6bl UK
HaTN B KOHLE MHCTPYKLMM MO NPUMEHEHUIO.

11. Bnok nutaHus

Ne Mopenu LXCP12-06

Bxopg, 100-240B, 50 -60 Iy 0,3 A makc.

Bbixon 6 B nocT. Toka, 1 A

NpoussoanTens Shenzhen longxc power supply co., Itd
é)-@—@ MonsipHOCTb pasbemMa NOCTOAHHOMO HaMPSHXKEHNS
@ C 3aluTHo usonsumein/knace sawuTbl 2

Kopnyc 1 3awwutHble | Kopnyc 610Ka nuTaHus 3alumllaeT oT NPUKOCHOBEHUS K AeTansM, KoTopble
MOKPbITNS HaXOZATCS UMM MOTYT HAXOAWUTLCS MOK, HAMPSLKEHNEM (LUTUTBI, UITbl, KOH-
TPObHbIE KPtoYKN). Monb3oBaTeNb He AOMKEH OAHOBPEMEHHO MpuKacaTbCs
K NMauyeHTy 1 K BbIXOQHOMY LUTEKEPY 610Ka NUTaHWS MOCTOSIHHOTO/NepemMeH-
HOro TOKa.

12. MapaHTus

MbI npegocTaBnsem rapaHTuio Ha AedekTbl MaTepuanos 1 3roTOBNIEHNS 3TOro Mpubopa Ha CPoK 24 MecsiLa Co [iHS NPOAaXK
4epes PO3HINYHYIO CETb.
[apaHTIs He pacnpocTpaHsieTcs:
- Ha cnyyan yLep6a, Bbi3BaHHOMO HenpaBulbHbIM NCTONb30BaHNEM,
- Ha GbICTPOM3HALLMBAIOLLNECS YacTy ( 6aTaperiku, 6NoK NUTaHNs ,HacagKy),
- Ha fedhekTbl, O KOTOPbIX MOKyNaTenb 3Han B MOMEHT MOKYMKY,
- Ha cryyqan COBCTBEHHOI BUHbI MOKyNaTens.
ToBap ceptudmumpoBaH: Moniokootcoc — OO0 “TapaHT MNntoc “,
Ne TC RU C-DE.AJ116.B.07019, Cepust RU Ne 0331430. cpok pevictsus ¢ 01.10.2015 no 30.09.2018 rr.
Cpok akcnnyartaumn U3penus: MuH. 5 net
®upma-usrotosuTens: boipep MoX,
CodnmHrep wrpacce 218, 89077-YIIM, lepmaHus
®upma-umnoptrep: 00O Boiipep, 109451 r. Mocksa, yn.
Nepepsa 62, kopn. 2, oduc 3
CepsucHbiin ueHTp: 109451 . Mocksa, yn., MNepepsa 62, kopr. 2
Ten(chakc) 495—658 54 90, bts-service@ctdz.ru

[ata npogaxm
Moanuck npopasLa
LLITamn marasuHa

nO,qI'II/ICb nokynarens
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POLSKI

Nalezy doktadnie przeczytac¢ i zachowaé niniejsza instrukcje
obstugi, przechowywaé ja w miejscu dostepnym dla innych
uzytkownikow i przestrzegaé¢ podanych w niej wskazowek.

Spis tresci

1. Objasnienie Symboli.......c.ccorrmrsmrsmssmssnssnssmssssssssssssssnsans 95
2. Informacje 0g0INe .......ccccerrrrrrmrmnsnrsnssesse s 96
3. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..........cuosees 96
4, WSKAZOWKI ..uevnrersnsassssasssssssssssssssssnsssssssssasssssssssasssssssnnas 96
5. OPiS Urzadzenia ......cosuceessessssmsssssssssssssssssssssssssssssssssnsas 99
6. Uruchomienie.......cccuemvmnmsmsemsensessessnssnssesssssssssssssnsass 100
6.1 Montaz laktatora.........ccceererieriininieneeeeeseeeeee 100
6.2 Mycie i sterylizacja laktatora..........c..cceveerveivninnnnns 101
R0 ¢ (1T - 101
7.1 Porady dotyczace lepszego odciggania mleka ....... 101
7.2 Obstuga laktatora ...........cooeveeveeneinecreeseseeeens 102
7.3 Przechowywanie poKarmu..........ccocevreeerrenerrenenenens 103
7.4 Podawanie poKarmMu........cccceeveeeenesieesesseeseeseesnnens 103
8. Co nalezy zrobi¢ w przypadku problemoéw?............ 104
8.1 Czesci zamienne i czesci ulegajgce zuzyciu............ 104
9. UtYliZacja....ccusmssmssmsamssmssmsamsmssassassmssesssssnssessssssssssssssnsas 105
10. Dane techniczne........cccorrrrnminmnsssnssnssssssssssssnnnens 105
11. ZaSIlacz ....ccvecerererererre s 106

Zawartos¢ opakowania

e Laktator (silniczek)

e Wezyk silikonowy

e \Wktad laktatora tagcznie z membrana silikonowa i zaworem silikonowym
e Poduszka silikonowa (normalny rozmiar)
e Buteleczka

e Zamkniecie zakrecane

e 2x adapter do butelek Avent i NUK

e Wtyczka

e 4 baterie 1,5V AA

¢ Niniejsza instrukcja obstugi
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Szanowna Klientko, szanowny Kliencie!

Serdecznie dziekujemy za zakup naszego produktu. Nasza marka jest znana z wysokiej jakosci produktow
poddawanych surowej kontroli, przeznaczonych do ogrzewania, tagodnej terapii, pomiaru ci$nienia
i badania krwi, pomiaru ciezaru ciata, masazu, zabiegdw upiekszajacych, uzdatniania powietrza oraz
utatwiajgcych opieke nad dzie¢mi. Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji obstugi, umiesz-
czenie jej w bezpiecznym miejscu, udostepnianie innym uzytkownikom oraz o stosowanie sie do zawartych
w niej wskazdwek.

Z powazaniem,

zespot Beurer

1. Objasnienie symboli
W instrukcji obstugi zastosowano nastepujgce symbole:

OSTRZEZENIE
Ostrzezenie przed niebezpieczeristwem obrazen ciata lub utraty zdrowia

UWAGA
Ostrzezenie przed niebezpieczenstwem uszkodzenia urzadzenia lub akcesoriow

Wskazowka
Wazne informacije

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi

Czes¢ aplikacyjna typu BF

== IS] ===

Prad staty

Utylizacja zgodnie z dyrektywa WE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektro-
nicznego

E I

Producent

(=]

perating
e

Dopuszczalna temperatura i wilgotnos¢ powietrza podczas pracy

@
T
13

2

Dopuszczalna temperatura i wilgotnos¢ powietrza w miejscu przechowywania

o
N
-

Ochrona przed ciatami obcymi o wielkosci =12,5 mm i ochrona przed kroplami wody
spadajgcymi pionowo.

S

Oznacza, ze opakowanie zawiera wedtug rozporzadzenia 1935/2004 produkty przezna-
czone do kontaktu z zywnoscia.

Numer seryjny
c € Oznakowanie CE potwierdza zgodnos$¢ z zasadniczymi wymogami dyrektywy 93/42/EEC
0483 | w sprawie wyrobow medycznych.
REF| |Numer katalogowy producenta

Urzadzenie posiada podwdjng izolacje ochronng i jest zgodne z klasa ochronnosci Il.
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2. Informacje ogélne

Laktator BY 40 firmy Beurer umozliwia kobietom karmigcym tatwe i wygodne odcigganie swojego
pokarmu. Jesli kobieca piers nie zostanie w wystarczajgcym stopniu oprdzniona, moze to doprowadzi¢ do
bolesnego zastoju pokarmu, ktdry z kolei w najgorszym razie moze przeksztatci¢ sie w zapalenie gruczotu
sutkowego (mastitis). Laktator moze zapobiec zastojowi pokarmu dzieki jego celowemu odciggnieciu.
Dodatkowo laktator pomaga takze w tagodzeniu dolegliwosci zwigzanych ze spekanymi lub poranionymi
brodawkami sutkowymi. Za pomoca funkcji stymulacji mozna rowniez wyciagnac ptaskie lub wciagniete
brodawki sutkowe, aby nastepnie utatwi¢ odciaganie pokarmu. Laktator umozliwia przechowywanie
pokarmu w butelce, np. w czasie podrézy lub gdy na diuzszy czas dziecko znajduje si¢ z dala od matki.
Laktatorem mozna takze karmi¢ dzieci, ktére z powoddw zdrowotnych (wczesniactwo, rozszczep podnie-
bienia) nie moga ssa¢ bezposrednio piersi matki.

3. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Prosze uzywaé laktatora wytacznie w celu odciagania pokarmu matek karmiacych. Laktatora nie nalezy
stosowac u zwierzat! Laktator jest przeznaczony tylko do uzytku domowego/prywatnego, a nie do celéw
komercyjnych.

Urzadzenie moze by¢ uzywane wytgcznie do celu, w jakim zostato zaprojektowane, i w sposdb okreslony
w niniejszej instrukcji obstugi. Kazde niewtasciwe uzycie moze by¢ niebezpieczne. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z niewtadciwego uzycia urzadzenia.

4. Wskazowki

/\ OSTRZEZENIE

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

e Opakowanie nalezy trzymaé z dala od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.

e Drobne elementy nalezy trzymac z dala od dzieci.

¢ Nalezy uwazac, aby kable nie znajdowaty sie w zasiegu dziecka.

e Uzywaé wytacznie zasilaczy dostarczonych w komplecie.

e Dzieciom nie wolno bawi¢ sie urzadzeniem.

e Czyszczenie i konserwacja urzadzenia nie moga by¢ przeprowadzane przez dzieci, chyba ze znajduja sie
one pod opiekg osoby doroste;.

e Nie ciggna¢, nie skrecac ani nie zagina¢ kabla.

e Przed podtgczeniem laktatora prosze sie upewnic, czy dane techniczne na zasilaczu sg zgodne z danymi
na silniczku.

¢ W razie niewtasciwego dziatania, przed czyszczeniem i gdy urzadzenie nie jest uzywane nalezy wyjac
wtyczke z gniazdka.

e Urzadzenie nie moze dotykac goragcych powierzchni ani przedmiotéw o ostrych krawedziach.

¢ Nie stosowac zadnych dodatkowych elementdw, ktdre nie sa zalecane ani oferowane jako akcesoria
przez producenta.

e Ze wzgleddw higienicznych laktatora powinna uzywac tylko jedna osoba. Prosze nie dzieli¢ laktatora
z innymi matkami karmigcymi.

e Laktator wolno stosowac wytacznie do kobiecych piersi.

¢ Nigdy nie stosuj laktatora, gdy czujesz sie senna ani podczas snu.

e Nigdy nie stosuj laktatora w tazience ani pod prysznicem.

e W przypadku wadliwego funkcjonowania lub zaktécenia pracy w zadnym wypadku nie wolno otwierac¢
laktatora ani potrzasa¢ nim. Prosze przeczytac rozdziat ,,Postepowanie w przypadku probleméw”, a gdyby
Wasz problem nie byt tam opisany, prosze sie zwrdci¢ do dziatu obstugi klienta lub swojego dystrybutora.

¢ Naprawy nalezy zleca¢ wytacznie serwisowi lub autoryzowanym punktom sprzedazy. Nie nalezy otwiera¢
laktatora ani przeprowadza¢ napraw we wtasnym zakresie, gdyz moze to zaktdcic¢ jego prawidtowe
dziatanie. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad powoduje utrate gwarancji.

¢ Nigdy nie zanurzac laktatora w wodzie.
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e Nie nalezy chwyta¢ laktatora mokrymi lub wilgotnymi rekami.

e Nie siegac po laktator, jesli wpadt on do wody. Nalezy natychmiast wyciagna¢ zasilacz laktatora z gniazdka,
jesli wpadt on do wody.

e Uzywajac laktatora nalezy go ustawiac na stabilnej i rownej powierzchni.

e Nalezy catkowicie rozwina¢ kabel sieciowy, aby unikna¢ jego przegrzania.

e Nigdy nie nalezy wstawia¢ laktatora i kabla sieciowego do kuchenki mikrofalowe;.

e Jesli laktator nie jest uzywany, to zasilacz nalezy wyciagna¢ z gniazdka. Nie wolno pozostawia¢ laktatora
podtaczonego do gniazdka.

e Jesli kabel sieciowy laktatora ulegnie uszkodzeniu, nalezy go zutylizowac.

e Nigdy nie wolno podgrzewa¢ pokarmu w kuchence mikrofalowej, gdyz mogtby zostac nierdwnomiernie
podgrzany i dziecko mogtoby sie nim oparzyc.

¢ Prosze utrzymywac kabel sieciowy z daleka od nagrzanych powierzchni.

e Tego urzadzenia nie moga obstugiwaé osoby o obnizonej sprawnosci fizycznej, czuciowej ani umystowej
albo niemajgce odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy.

e L aktator nie wymaga kalibracji.

¢ Nie wolno modyfikowac laktatora i akcesoriow.

/\ uwaGA

e Nigdy nie zwilza¢ laktatora woda. Laktator nie posiada ochrony przed pryskajaca woda i ptynami.

e Laktator nalezy utrzymywacé z dala od silnych pdl elektromagnetycznych, gdyz mogtyby wystapic interfe-
rencje elektromagnetyczne, mogace negatywnie wptyna¢ na funkcjonowanie urzadzenia.

e Nalezy chroni¢ urzadzenie oraz akcesoria przed uderzeniami, wilgocia, zanieczyszczeniem, duzymi
wahaniami temperatury oraz bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

e Nie ciagna¢ za wezyki laktatora.

¢ Nie wycigga¢ zasilacza z gniazdka pociagajac go za kabel sieciowy.

/\ uwaGA

Wskazoéwki dotyczace transportu buteleczki

e Transportujac pokarm w buteleczce (np. podczas podrézy), nalezy zadbaé o to, aby zamkniecie zakrecane
buteleczki byto zawsze dobrze zakrecone.

¢ NIE zalecamy przewozenia napetnionych buteleczek w walizce lub torbie.

/I\ OSTRZEZENIE

Bezpieczenstwo Waszego dziecka!

e Urzadzenie to moze by¢ uzywane tylko pod nadzorem dorostych.

e Ustawiczne, diugotrwate picie ptyndw przez smoczek (ktérego nie ma w zestawie BY 40) powoduje
préchnice.

e Nie nalezy uzywac smoczka butelki do karmienia (ktérego nie ma w zestawie BY 40) jako smoczka uspo-
kajajgcego.

e Przed karmieniem nalezy zawsze sprawdzac temperature.

® Prosze sprawdzac urzadzenie przed kazdym uzyciem i pociagna¢ smoczek butelki (ktérego nie ma
w zestawie BY 40) we wszystkich kierunkach.

e Prosze utylizowa¢ smoczek butelki przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zuzycia.

e Nie wolno naraza¢ smoczka butelki (ktérego nie ma w zestawie BY 40) na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych ani upat i wktada¢ go do $rodka dezynfekujacego (,roztwdr sterylizujacy”) na czas dtuzszy
niz zalecany, gdyz moze to uszkodzi¢ smoczek.

e Smoczek butelki (ktérego nie ma w zestawie BY 40) nie moze stykac si¢ ze stodkimi substancjami, gdyz
moze to sprzyja¢ tworzeniu sie préchnicy.

¢ Niewolno uzywac srodkéw szorujgcych lub antybakteryjnych.

¢ Nalezy sterylizowac wszystkie czesci majgce kontakt z pokarmem przez pie¢ minut we wrzacej wodzie.

e Urzadzenie nalezy myc¢ przed kazdym uzyciem.

e Prosze zwraca¢ uwage na to, aby temperatura ptynu w butelce nigdy nie przekraczata 50°C.
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/I\ OSTRZEZENIE

Wskazoéwki dotyczace postepowania z bateriami

e Jedli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skdra lub oczami, nalezy przemy¢ je woda i skontaktowac sie
z lekarzem.

* /N Istnieje niebezpieczeristwo potkniecial Mate dzieci mogtyby potknaé baterie i sie nimi udusi¢. Dlatego
baterie nalezy przechowywac w miejscach niedostepnych dla dzieci.

e Nalezy zwréci¢ uwage na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).

e Jesli z baterii wyciekt elektrolit, nalezy zatozy¢ rekawice ochronne i wyczys$ci¢ przegrode na baterie sucha
szmatka.

e Baterie nalezy chroni¢ przed nadmiernym dziataniem wysokiej temperatury.

e /\ Zagrozenie wybuchem! Nie wrzucaé baterii do ognia.

e Nie wolno fadowac ani zwiera¢ baterii.

e W przypadku niekorzystania z urzadzenia przez dtuzszy czas wyjac baterie z przegrody.

e Uzywac tylko tego samego lub rownowaznego typu baterii.

e Zawsze wymieniaé jednoczesnie wszystkie baterie.

e Nie nalezy uzywac¢ akumulatoréow!

e Nie wolno rozmontowywaé, otwiera¢ ani rozdrabnia¢ baterii.

98



5. Opis urzadzenia
5

1 Laktator z wyswietlaczem

6 Adapter do NUK

2 Wkiad laktatora tgcznie z membrang siliko-
nowa i zaworem silikonowym

7 Adapter do Avent

3 Wezyk silikonowy

8 Membrana silikonowa

4 Buteleczka (180 ml)

9 Zawdr silikonowy

5 Zamkniecie zakrecane do buteleczki

10 Poduszka silikonowa

Opis wyswietlacza i przyciskéw

1

1 Status baterii (w przypadku uzytkowania bez
zasilacza)

6 Przycisk + (podwyzszenie stymulacji lub stopnia
odciggania)

2 Tryb odciggania (pokarm jest odciagany)

7 Przycisk wiaczania/wytaczania

3 Wyswietlacz czasu (odliczanie stymulacja/
czastrwania trybu odciggania)

8 Przycisk —(zmniejszanie stymulacji lub stopnia
odciagania)

4 Stopnie stymulacji badz odciggania

9 Przycisk TRYB (zmiana miedzy trybem odciaga-
nia i stymulaciji)

5 Tryb stymulacji (brodawka sutkowa jest stymu-
lowana, pokarm nie jest odciggany)
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6. Uruchomienie

@ Wskazéwka

Laktator nalezy sprawdzi¢ pod katem zewnetrznych uszkodzer opakowania kartonowego oraz komplet-
nosci zawartosci. Przed uzyciem nalezy upewnic sie, ze urzadzenie i akcesoria nie wykazuja zadnych
widocznych uszkodzen i ze wszystkie elementy opakowania zostaty usunigte. W razie watpliwosci nalezy
przestac korzystac z urzadzenia oraz zwrdcic sie do przedstawiciela handlowego lub serwisu na podany
adres.

6.1 Montaz laktatora

Po wyciagnieciu laktatora z opakowania prosze sprawdzi¢ w szczegdlnosci plastikowy zbiornik pod katem
uszkodzen, tak aby podzespoty elektryczne nie byly narazone na dziatanie cieczy.

1.Dokreci¢ wktad laktatora do buteleczki. Prosze /“‘
uwazac na to, aby wktad laktatora byt dokrecony we {
wiasciwy sposob tak, aby nie mogta wyptyngé¢ zadna © \]/
ciecz. r—
Ll
9
4
2.Nalezy wtozy¢ silikonowy wezyk do wkiadu laktatora ‘1’ - =
i samego laktatora e .
9 ) &
= J
3.Potaczy¢ laktator z kablem sieciowym i wtozy¢ =
wtyczke do gniazdka sieciowego. o =R ke
1] /
4 Alternatywnie mozna tez uzywac laktatora za
pomocag baterii. W tym celu nalezy otworzy¢ pokrywe
przegrody na baterie na odwrocie silniczka. Wtozy¢ —
cztery baterie AA (ktdre sg zawarte w zestawie). —
Nalezy koniecznie zwroci¢ uwage na to, aby baterie —_—
zostaty wiozone wtasciwymi biegunami, odpowiednio .
do oznaczen. Prosze sprawdzi¢ oznaczenia graficzne —
znajdujace sie w przegrédce na baterie. Nastepnie ?"‘1,
nalezy zamkna¢ przegrodke na baterie w taki sposdb, ‘\_/‘@\ /
aby zablokowata sie w sposob styszalny i widoczny. ——
Jeden komplet baterii sktadajacy sie z czterech
nowych baterii AA wystarcza na ok. 60 minut pracy
(na najwyzszym stopniu pracy).
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6.2 Mycie i sterylizacja laktatora
/\ osTRzEZENIE

Poszczegolne podzespoly laktatora (za wyjatkiem silniczka i weza silikonowego), stykajace sie
bezposrednio z pokarmem, nalezy pojedynczo sterylizowac i my¢ przed pierwszym i kazdym
nastepnym uzyciem! Nigdy nie sterylizowa¢ silniczka!

Aby wiasciwie wysterylizowaé laktator, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi punktami:

1.0dkreci¢ wkiad laktatora od buteleczki.

2.Wyciagnaé wezyk silikonowy z wktadu laktatora i silniczka.
3.Usuna¢ membrane silikonowa i zawdr silikonowy z wktadu laktatora.

4.Sterylizowac buteleczke i naktadke laktatora (z membrang silikonowa i zaworem silikonowym) przez piec¢
minut we wrzacej wodzie lub w innym sterylizatorze parowym. Laktator moze by¢ uzywany ponownie po
catkowitym wyschnieciu wszystkich poszczegdlnych czesci. Nie wolno uzywac antybakteryjnych srodkéw
czyszczacych, gdyz mogtyby uszkodzi¢ plastikowe elementy laktatora.

5.Silniczek nalezy czyscié¢ ostroznie lekko zwilzong $ciereczka. Nie uzywac $rodkow czyszczacych i rozpusz-
czalnikéw. W zadnym wypadku nie wolno zanurza¢ silniczka w wodzie, poniewaz ciecz moze przedostac
sie do wnetrza i spowodowac uszkodzenie laktatora. Jesli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas,
nalezy wyjac z niego baterie.

7. Obstuga

7.1 Porady dotyczace lepszego odciggania mleka

¢ Do odciaggania nalezy wybiera¢ miejsce, w ktérym mozna sie wyjatkowo dobrze odprezy¢.

¢ Do odciggania nalezy wybiera¢ moment, w ktérym mozna sie wyjgtkowo dobrze odprezyé.

e Laktacja jest lepsza u matek, ktére majg w poblizu swoje dziecko lub patrzg na jego zdjecie.

e W przypadku karmienia dziecka jedna piersig prosze réwnoczesnie uzywac laktatora przy drugiej.

e Ciepto i odprezenie sprzyjaja laktacji. Laktatora nalezy uzywac¢ po wzigciu prysznica lub kapieli.

e Jedli piersi sg obrzmiate lub poranione, nalezy na kilka minut potozy¢ na nie ciepta chuste. To sprzyja laktacii.

e Jesli mleko nie poptynie z piersi od razu, prosze sprobowac sie odprezy¢ i sprébowaé ponownie za kilka
minut.

e W przypadku, gdyby przy uzyciu laktatora po pigciu minutach nadal nie poptyneto mleko z piersi, nalezy
przerwac proces i sprébowaé pdzniej.

¢ W razie pojawiania sie silnego bdlu przy stosowaniu laktatora prosze sie skonsultowa¢ z lekarzem.
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7.2 Obstuga laktatora

1.Przed rozpoczeciem uzytkowania prosze doktadnie umyc¢ rece
i piersi.

2.Usias¢ z tutowiem lekko pochylonym do przodu. W celu lepszego
podparcia plecow nalezy uzy¢ poduszki.

3.0stroznie umiesci¢ naktadke piersiowa z poduszka silikonowa
na piersi. Prosze zwroci¢ uwage na to, aby brodawka piersiowa
byta w cato$ci zamknieta i nie byto pecherzykdw powietrza. Aby
zagwarantowac prawidtowe dziatanie, naktadka piersiowa musi by¢
mocno przyssana do piersi.

4.W celu wigczenia laktatora prosze nacisng¢ przycisk . . Laktator
rozpoczyna teraz odliczanie automatyczne w trybie stymulacii (@ )s
a na wyswietlaczu pojawia sie odliczanie dwdch minut. W czasie
tych dwdch minut brodawka sutkowa jest stymulowana w celu przy-
gotowania na odcigganie pokarmu. Prosze nastawi¢ odpowiednia
site stymulaciji, uzywajac przyciskdw o /i .

55%733_ .\ 1. Wigczanie
’.9"5 W\ ) trybusty-
mulacii
N =
2. Intensyw-

nos$é

5.Po uptywie dwoch minut wy$wietlacz zaczyna @ migac. Teraz
w celu rozpoczecia odciggania mleka nalezy nacisna¢ przycisk
. Uzywajac przyciskdw ' /i nalezy ustawi¢ site ssania tak,

3. Rozpoczecie odciggania

baurer

(5 "

= s\e) |

| We) 2

Sens® \_,L 4. Intensyw-

u

wigcza sie laktator, aktywny jest ostatnio ustawiony stopien
stymulacji i odciagania.

aby byta odczuwana jako przyjemna. Kiedy w buteleczce znajdzie . = ~ nosc
sie 180 ml pokarmu, prosze przerwaé proces.
6.Aby przetaczy¢ sie z powrotem na tryb stymulacji, nalezy nacisnaé )
. przycisk. Stymulacja i odliczanie dwdch minut rozpoczynajg E-ges 9 |
sig od nowa. Yans® /)
Laktator posiada funkcje pamieci, co oznacza, ze kiedy - -

5. Z powrotem do trybu stymulaciji

7.W celu wytaczenia laktatora nalezy nacisng¢ przycisk (o .
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7.3 Przechowywanie pokarmu

Odciagniety pokarm mozna przez pewien czas przechowywac takze w lodéwce lub zamrazarce.

e Chcac przechowywaé pokarm, prosze zwrdci¢ uwage na to, aby laktator i ,kontener” byty zdezynfekowane
przed uzyciem. Pokarm nalezy przechowywac wytacznie w zdezynfekowanych pojemnikach.

e Aby przechowac pokarm, prosze go wstawi¢ bezposrednio po odciagnieciu do loddwki lub zamrazalnika.
Pokarm nie moze sta¢ w temperaturze pokojowe;j.

e Jesli chcemy przechowac pokarm w zamrazalniku, zalecane jest opisanie butelki i umieszczenie na niej
daty odciggniecia.

A OSTRZEZENIE
Prosze koniecznie kierowac sie datami przydatnosci podanymi w nastepujacej tabeli:

TEMPERATURA LODOWKA ZAMRAZALNIK
POKOJOWA (ok. 3-5°C) (ok. -16°C)
Czas przechowywania:
24 godziny
< - Czas przechowywania: | (Nie przechowywaé na | Czas przechowywania:
Swiezo odciagniety pokarm 6 godzin drzwiach lodéwki, gdyz | 3 miesigce
nie jest tam wystarczaja-
€0 zimno)
Pokarm rozmrozony (ktéry . . . Nie zamraza¢ ponow-
wezegnie] byl zamirozony) zuzy¢ natychmiast 10 godzin niel

7.4 Podawanie pokarmu

e Przed przelaniem przechowywanego pokarmu do butelki prosze zwrdci¢ uwage na to, czy butelka zostata
zdezynfekowana.

e Aby rozmrozi¢ zamrozony pokarm, nalezy go pozostawi¢ przez noc w lodéwce. W ten sposéb zostang
zachowane substancje odzywcze. Po rozmrozeniu pokarmu nalezy go podac¢ w ciagu 24 godzin. Pokarm
rozmrazaé w cieptej wodzie tylko w szczegdlnie nagtych przypadkach.

e W przypadku, gdyby pokarm miat nieprzyjemny zapach, nalezy go natychmiast wylaé.

e Nigdy nie wolno podgrzewa¢ pokarmu w kuchence mikrofalowej, gdyz mogtby zostac nieréwnomiernie
podgrzany i dziecko mogtoby sie nim oparzyc.

¢ Podgrzewajac pokarm prosze sprawdzi¢ jego temperature, zanim dziecko zacznie go pic.
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8. Co nalezy zrobi¢ w przypadku prob

lemow?

Problem

Mozliwe rozwigzania

Laktator nie zasysa.

® Prosze sprawdzi¢, czy wszystkie czesci laktatora
sg ze sobg wiasciwie zmontowane.

* Prosze sprawdzi¢, czy naktadka laktatora jest wia-
sciwie przytozona do piersi.

Pokarm sie nie odcigga.

e Prosze sprawdzi¢, czy wezyk silikonowy jest wia-
Sciwie wtozony, nastawiona sita ssania nie jest
ustawiona na minimum, a laktator wigczony.

e Prosze sie upewni¢, czy w zaworze silikonowym
nie znajduja sie resztki mleka utrudniajgce laktacje.

Odciaganie pokarmu powoduje bdle.

® Prosze sie odprezy¢ i sprobowacé ponownie. Im
wiecej cwiczen, tym lepiej powiedzie sie odcig-
ganie pokarmu.

e Nalezy obnizy¢ ustawiong site ssania przyciskiem
»minus”.

® Prosze zasiegna¢ porady lekarza.

Pokarm wycieka spod poduszki silikonowe;.

¢ Usuna¢ poduszke silikonowa i osadzi¢ ja ponow-
nie. Prosze zwrdci¢ uwage, czy poduszka siliko-
nowa ma wiasciwe potozenie, a naktadka laktatora
jest dobrze osadzona.

e Prosze lekko pochyli¢ tutéw do przodu.

Zmienit si¢ podzesp6t laktatora lub jest uszkodzony.

e Nie wolno stosowac zracych Srodkéw czyszcza-
cych oraz $rodkéw w stanie gazowym i rozpusz-
czalnikdw.

e W niektdrych przypadkach silne zmiany tempe-
ratury moga uszkodzi¢ plastikowe elementy lak-
tatora.

e Jesli jeden z elementow jest uszkodzony, prosze
juz nie uzywac laktatora.

Laktatora nie udaje sie tatwo wiaczy¢

® Prosze sie upewnic, czy laktator jest prawidtowo
ztozony i wtgczony.

® Prosze sie upewnic, czy zasilacz jest prawidtowo
potaczony z laktatorem.

8.1 Czes$ci zamienne i cze$ci ulegajagce zuzyciu

Artykut

Numer artykutu

Nakfadka laktatora tacznie z poduszka silikonowa | 953.15
(normalny rozmiar), membrana silikonowa, zawor
silikonowy, wezyk silikonowy, buteleczka i pokry-

wa buteleczki

Buteleczka ze smoczkiem i pokrywa buteleczki 163.719
Adapter do butelek Avent i NUK 163.720
2 poduszki silikonowe (mate i normalne) 163.721
Reczna naktadka laktatora tagcznie z poduszka sili- | 163.722
konowa (normalny rozmiar)

Ndézka do butelki 163.723
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9. Utylizacja

Zuzyte, catkowicie roztadowane baterie nalezy wyrzucaé do specjalnie oznakowanych pojemnikow
zbiorczych, przekazywac do punktow zbiorki odpaddw specjalnych lub do sklepu ze sprzgtem ==
elektrycznym. Uzytkownik jest zobowigzany do utylizacji baterii zgodnie z przepisami. 3 /
Na bateriach zawierajgcych szkodliwe zwigzki znajduja sie nastepujace oznaczenia: Pb = bateria

zawiera otéw, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rte¢. R

W zwiazku z wymogami w zakresie ochrony $rodowiska urzadzenia po zakonczeniu eksplo-
atacji nie nalezy wyrzuca¢ wraz z odpadami domowymi. Utylizacje nalezy zlecié w odpowiednim
punkcie zbidrki w danym kraju. Urzadzenie nalezy zutylizowa¢ zgodnie z dyrektywa o zuzytym
sprzecie elektrycznym i elektronicznym. W razie pytan nalezy zwréci¢ sie do odpowiedniej
instytucji odpowiedzialnej za utylizacje.

b°¢|
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10. Dane techniczne

Model BY 40

Zrédto zasilania 4 baterie AA 1,5V (baterie alkaliczne)
Napiecie (wejscie) 100 - 240V (AC~) 50/60Hz

Napiecie (wyjscie) 6V (DC=—=)1,0A

Wymiary 168 x 100 x 53 mm

Masa 310 g (bez baterii)

Maksymalna moc ssania 0,32 bar

Dopuszczalne warunki eksploatacyjne od +5°C do +40°C, 30-85% wzglednej wilgotnosci powie-
trza (bez kondensacji), cisnienie otoczenia 700-1060 hPa

Dopuszczalna warunki w miejscu przecho- | od -20°C do +60°C, 10-95% wzglednej wilgotnosci powie-

wywania trza (bez kondensacji), cisnienie otoczenia 700-1060 hPa

Oczekiwana zywotnosc 500 godzin

Uzytkowanie w przedziatach czasowych | 30 minut ON / 30 minut OFF

Klasa bezpieczenstwa Urzadzenie posiada podwdjng izolacje ochronng i jest
zgodne z klasg ochronnosci Il E'

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna wedtug EN 60601-1-2
Wymogi bezpieczenstwa wedtug EN 60601-1

Artykuty dla niemowlat i dzieci — Sprzet do picia wedtug EN 14350
Urzadzenie do odciggania pokarmu

Urzadzenie z proznig niska i matg ptynnoscia

Czes¢ aplikacyjna typu BF
Urzadzenia nie wolno uzytkowa¢ w obecnosci wybuchowych lub trujgcych mieszanek gazowych
ani tlenkéw azotu (gaz rozweselajacy)

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych z powodu aktualizacji bez koniecz-
nosci powiadamiania

Urzadzenie spetnia europejska norme EN60601-1-2 i wymaga zachowania szczegdlnych srodkéw
ostroznosci dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej. Nalezy pamietaé, ze przeno$ne
urzadzenia komunikacyjne pracujace na wysokich czestotliwos$ciach moga zaktécac dziatanie urzadzenia.
Szczegdtowe dane mozna uzyskaé pod podanym adresem obstugi klienta lub na korcu instrukcji obstugi.
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11. Zasilacz

Nr modelu LXCP12-06

Wejscie 100 - 240V, 50 - 60 Hz 0,3 A maks.
Wyjscie 6V DC, 1A

Producent Shenzhen longxc power supply co., Itd

>eo

Biegunowos$¢ przytacza napiecia statego

&

Izolacja ochronna/klasa bezpieczenstwa 2

Obudowa i ostony
ochronne

Obudowa zasilacza chroni przed kontaktem z przedmiotami lub czescia-

mi ciata, ktére przewodza lub mogtyby przewodzi¢ prad (palce, igly, haczyk
kontrolny). Uzytkownikowi nie wolno jednoczesnie dotykaé pacjenta i wtyczki
wyjsciowej zasilacza AC/DC.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic emissions

The BY 40 Breast Pump is designed to be operated in the electromagnetic environment described below. The client or
user of the BY 40 Breast Pump must ensure that the product is used in such environment.

Emissions test Compliance Electromagnetic environment - guidance
RF emissions Group 1 The BY 40 Breast Pump uses RF energy for its internal operation only.
CISPR 11 Consequently its RF emissions are very low and cause no interference of
nearby electronic equipment.
RF emissions Class B The BY 40 Breast Pump is suitable for use in all types of facilities, dome-
CISPR 11 stic buildings included, and in those buildings directly connected to the
Harmonic emissions Class A low vplta_ge publlc electricity §upply system of domestic buildings always
IEC 61000-3-2 keeping in mind what follows:
Caution: This apparatus/system has to be used by health care professio-
Voltage fluctuations/ Complying nals only. This apparatus/system could cause radio interferences or alter
flicker emissions operation of nearby equipment. Attenuation measures could be neces-
IEC 61000-3-3 sary, such as re-orienting or re-positioning of the BY 40 Breast Pump or
shielding of the current position.

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity

The BY 40 Breast Pump is designed to be operated in the electromagnetic environment described below. The client or
user of the BY 40 Breast Pump must ensure that the product is used in such environment.

Immunity test

Electrostatic discharges

Test level

I+ 6KV in contact

Conformity level

|+ 6KV in contact

Electromagnetic environment -
guidelines
Floors have to be made in wood, ce-
ment, or ceramic. If fl oors are coated

electric trains

power supply lines

power supply lines

|IEC 61000-4-2 + 8KV in air + 8kV in air with synthetic materials relative humi-
dity must range at least at 30%.
Transients / Fast + 2kV for + 2kV for The quality of the mains voltage should

be that of a typical commercial or hos-
pital environment.

IEC 61000-4-4 + 1kV for + 1kV for
input/output lines input/output lines
Pulses + 1kV in differential way | + 1kV in differential way | The quality of the mains voltage should
be that of a typical commercial or hos-
IEC 61000-4-5 + 2kV in common way | +2kV in common way pital environment.

Voltage holes, voltage
short interruptions and
variations on the power
supply input lines

IEC 61000-4-11

<56% U;
(>95% dip in Uy)
for 0.5 cycle

40% U
(60% dip in Uy)
for 5 cycles

70% U
(30% dip in Uy)
for 25 cycles

0% UT
for 10 ms

40% UT
for 100 ms

70% UT
for 500 ms

The quality of the mains voltage
should be that of a typical com-
mercial or hospital environment. If
the user of the BY40 Breast Pump
requires continuous operations even
in case of power supply cutoff, it is
recommended to plug the BY40 Bre-
ast Pump to a uninterruptible power
supply or batteries.

gnetic field (50/60 Hz)
|IEC 61000-4-8

<5% U; 0% UT for 5 sec
(>95% dip in Uy)
for 5 sec
Mains frequency ma- 3 A/m Non applicable Mains frequency magnetic fi eld

has to be at a level typical of a
commercial or hospital environment.

NOTE U, is the a.c. mains voltage before to application of the test level.
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Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity

The BY40 Breast Pump is designed to be operated in the electromagnetic environment described below. The client or
user of the BY 40 Breast Pump must ensure that the product is used in such environment.

Immunity test Test level
IEC 60601
Conducted RF 3Vrms

IEC 61000-4-6 to 150kHz from 80MHz
Irradiated RF 3V/m
IEC 61000-4-3 to 80MHz from 2,5GHz

Conformity level
I+ 6KV in contact

+ 8KV in air

3Vrms
to 150kHz from 80MHz
3V/m

to 80MHz from 2,5GHz

Electromagnetic environment -
guidelines

RF portable and mobile communica-
tion equipment should not be used
closer than the separation distance
calculated through the equation appli-
cable to the transmitter frequency to
any part of the BY40 Breast Pump,
Cables included. Recommended se-
paration distances.

d=117/P
d = 4/Pda 80 MHz to 800 MHz
d =2.33VP 800 MHz to 2.5 GHz

where P is the maximum rated Watt
(W) power from the transmitter as
declared by the manufacturer while

d is the recommended separation
distance expressed in metres (m).
Field intensity produced by fixed RF
transmitters, as set by electromagne-
tic test on site a, should be lower than
the conformity level of every frequen-
cy interval. b Interferences nearby the
systems signalled by the following
symbol could occur:

<<<i>>>

NOTE 1: For 80MHz and 800MHz, the highest frequency interval is applied.
NOTE 2: These guidelines cannot always be applied. Electromagnetic propagation is altered by absorption and refl

ection of facilities, objects and people.

a. For field intensity of fi xed transmitters, such as the base stations for radiophones (cellular and cordless) EN and
terrestrial radiophones, radio amateur equipment, AM and FM radio and TV transmitters whose presence ca not
be foreseen an on-site electromagnetic test should be planned. If fi eld intensity measured where the BY40 Bre-
ast Pump is used exceeds the RF conformity level then the BY40 Breast Pump has to be kept under control to
check for its correct operation. If anomalies are detected, additional measures can be taken such as a reorienting

or repositioning of the BY40 Breast Pump

b. Over the frequency interval of 150kHz - 80MHz, field intensity has to be lower than 3V/m.
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Recommended separation distances between portable or mobile radio-communication tools
and the BY40 Breast Pump

The BY40 Breast Pump is designed to be operated in electromagnetic environments where RF irradiated disturbances are
kept under control. The client or user of the BY40 Breast Pump can favour electromagnetic interferences prevention by
keeping a minimum distance between portable or mobile RF communication systems (transmitters) and the BY40 Breast
Pump as recommended, according to the maximum output power of radio-communication tools.

Rated maximum Separation distance according to frequency of transmitter
output m
power of ansmitter 150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2,5 GHz
1.174P 4P 2.33/P
0,01 0.12 0.4 0.23
0,1 0.37 1.26 0.74
1 117 4.00 2.33
10 3.7 12.65 7.37
100 11.70 40.00 23.3

For those transmitters whose maximum rated output power is not indicated in the above list, the recommended separation
distance in metres (m) can be calculated by the equation applicable to the transmitter frequency, where P is the maximum
rated output of the transmitter in Watt (W) as declared by the manufacturer.

NOTE 1: For 80MHz and 800MHz, the highest frequency interval is applied.

NOTE 2: These guidelines cannot always be applied. Electromagnetic propagation is altered by absorption and refl ection
of facilities, objects and people.
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