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Siehe Geréte- und Zubehdrbeschreibung Seite 4.
e Inhalator

e \ernebler

e Druckluftschlauch

e Mundstlck

e Erwachsenenmaske

e Kindermaske

e Nasenstiick

e Nasendusche

e Ersatzfilter

e Aufbewahrungstasche

¢ Diese Gebrauchsanweisung

1. Kennenlernen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich flir ein Produkt unseres
Sortimentes entschieden haben. Unser Name steht fiir
hochwertige und eingehend geprifte Qualitatsprodukte
aus den Bereichen Warme, Gewicht, Blutdruck, Korper-
temperatur, Puls, Sanfte Therapie, Massage und Luft.
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerk-
sam durch, bewahren Sie sie flr spéteren Gebrauch
auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugénglich und
beachten Sie die Hinweise.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team

Anwendungsbereich

Dieser Inhalator ist ein Inhalationsgerat zur Verneb-
lung von Flissigkeiten und flissigen Medikamenten
(Aerosolen) und flr die Behandlung der oberen und
unteren Atemwege.

Durch Verneblung und Inhalation des vom Arzt verord-
neten bzw. empfohlenen Medikaments kénnen Sie Er-
krankungen der Atemwege vorbeugen, deren Begleit-
erscheinungen mildern und die Heilung beschleunigen.

Weitere Auskiinfte Uber die Einsatzmdglichkeiten erfah-
ren Sie durch lhren Arzt oder Apotheker.

Das Gerat ist fiir die Inhalation zu Hause geeignet.
Die Medikamenteninhalation sollte nur nach arztlicher
Anweisung erfolgen. Nehmen Sie die Inhalation ruhig
und entspannt vor und atmen Sie langsam und tief ein,
damit das Medikament bis in die feinen, tief liegenden
Bronchien gelangen kann. Atmen Sie normal aus.
Das Gerat muss nicht kalibriert werden.

Das Gerét ist nach Aufbereitung flir den Wiederein-
satz geeignet. Die Aufbereitung umfasst den Austausch
samtlicher Zubehorteile inklusive Vernebler und Luft-
filter sowie eine Gerateoberflachendesinfektion mit
einem handelstiblichen Desinfektionsmittel. Beachten
Sie, dass der Austausch samtlicher Zubehorteile dann
vorzunehmen ist, wenn das Gerat durch mehrere Per-
sonen verwendet wird.

2. Zeichenerklarung
Folgende Symbole werden in der Gebrauchsanweisung
verwendet.

A Warnung Warnhinweis auf Verletzungs-
gefahren oder Gefahren fir lhre
A Achtung

Gesundheit.
@ Hinweis

Auf der Verpackung und auf dem Typenschild des Gerétes
und des Zubehdrs werden folgende Symbole verwendet.

Sicherheitshinweis auf mégliche
Schaden am Gerét/Zubehér.

Hinweis auf wichtige Informationen.

Anwendungsteil Typ BF

Gebrauchsanweisung beachten

@ Gerét der Schutzklasse 2
N Hersteller
I Ein
O |Aus
Seriennummer

30 ON/
30 OFF

IP21

30 Minuten Betrieb, anschlieBend 30 Minu-
ten Pause vor erneutem Betrieb.
Geschlitzt gegen Fremdkorper >12,5 mm
und gegen senkrechtes Tropfwasser
Die CE-Kennzeichnung bescheinigt die
c € Konformitat mit den grundlegenden An-
0483| forderungen der Richtlinie 93/42/EEC fir
Medizinprodukte.




3. Warn- und Sicherheitshinweise

A Warnung

e Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das
Gerét und Zubehdr keine sichtbaren Schéden auf-
weisen. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und
wenden Sie sich an lhren Handler oder an die ange-
gebene Kundendienstadresse.
Bei Stérungen des Geréts bitte im Kapitel "10. Pro-
blemlésung" nachschauen.
Eine Anwendung des Gerétes ersetzt keine &rztliche
Konsultation und Behandlung. Befragen Sie bei je-
der Art von Schmerz oder Krankheit deshalb immer
zundchst lhren Arzt.
Bei gesundheitlichen Bedenken irgendwelcher Art
konsultieren Sie Ihren Hausarzt!
Beachten Sie beim Einsatz des Verneblers die allge-
meinen HygienemaBnahmen.
Fir den Typ des zu verwendenden Medikamentes,
die Dosierung, die Haufigkeit und die Dauer der In-
halation sind immer die Anweisungen des Arztes zu
befolgen.
Verwenden Sie nur Medikamente, die von lhrem Arzt
oder Apotheker verordnet oder empfohlen wurden.
Bitte beachten:
Fir die Behandlung nur die vom Arzt entsprechend
der Krankheitslage angegebenen Teile verwenden.
Auf dem Beipackzettel des Medikaments kontrollie-
ren, ob Gegenanzeigen flir den Gebrauch mit den
Ublichen Systemen fiir Aerosoltherapie bestehen.
Sollte das Gerét nicht korrekt funktionieren, sich Un-
wohlsein oder Schmerzen einstellen, brechen Sie die
Anwendung sofort ab.
Halten Sie das Gerét wéhrend des Gebrauchs von Ih-
ren Augen entfernt, der Medikamentennebel konnte
schédigend wirken.
Betreiben Sie das Gerét nicht in der N&he von ent-
zlindlichen Gasen, Sauerstoff oder Stickstoffoxid.
Dieses Gerét ist nicht dafur bestimmt, durch Kinder
oder Personen mit eingeschrénkten physischen,
sensorischen (z.B. Schmerzunempfindlichkeit) oder
geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/
oder mangels Wissen benutzt zu werden. Es sei
denn, sie werden durch eine fiir Ihre Sicherheit zu-
sténdige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerdt zu benutzen ist.
Vor jedem Reinigungs- und/oder Wartungseingriff
muss das Geréat ausgeschaltet und der Stecker ab-
gezogen werden.
e Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern
(Erstickungsgefahr).
e Zur Vermeidung der Gefahr des Verfangens und der
Strangulation, die Kabel und Luftleitungen auBerhalb
der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

e Benutzen Sie keine Zusatzteile, die nicht vom Her-
steller empfohlen werden.

e Das Gerat darf nur an die auf dem Typschild ange-
gebene Netzspannung angeschlossen werden.

e Tauchen Sie das Gerat nicht in Wasser und verwen-
den Sie es nicht in Nassrdumen. Es diirfen keinesfalls
Flissigkeiten in das Geréat eindringen.

e Schiitzen Sie das Gerét vor stérkeren StoBen.

e Fassen Sie die Netzleitung niemals mit nassen Han-
den an, Sie kdnnten einen Stromschlag erleiden.

e Den Netzstecker nicht an der Netzleitung aus der
Steckdose herausziehen.

e Die Netzleitung nicht einklemmen, knicken, tUber
scharfkantige Gegensténde ziehen, nicht herunter-
héngen lassen sowie vor Hitze schitzen.

e Wir empfehlen, das Versorgungskabel vollstandig
abzurollen, um ein gefahrliches Uberhitzen zu ver-
meiden.

e Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates be-
schéadigt wird, muss sie entsorgt werden. Ist Sie nicht
abnehmbar, muss das Gerét entsorgt werden.

o Beim Offnen des Gerates besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlages. Die Trennung vom Versor-
gungsnetz ist nur gewahrleistet, wenn der Netzste-
cker aus der Steckdose gezogen ist.

e Die Veranderung von Gerat und Zubehor ist nicht
zuléssig.

e Wenn das Gerét heruntergefallen ist, extremer Feuch-
tigkeit ausgesetzt wurde oder anderweitige Schaden
davongetragen hat, darf es nicht mehr benutzt wer-
den. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit dem Kunden-
service oder Handler in Verbindung.

e Der IH 26 Inhalator darf nur mit dafir passenden
Beurer Verneblern und mit entsprechendem Beurer
Zubehor betrieben werden. Die Verwendung von
Fremdverneblern und -Zubehdr kann zur Beeintréch-
tigung der Therapieeffizienz fiihren und gegebenen-
falls das Gerat beschadigen.

e \erwahren Sie Gerat und Zubehér auBerhalb der
Reichweite von Kindern und Haustieren.

A Achtung

e Stromausfall, pl6tzliche Stérungen bzw. andere un-
gunstige Bedingungen kdnnten zur Betriebsunfé-
higkeit des Gerats fiihren. Deshalb wird empfohlen,
Uber ein Ersatzgerat bzw. ein (mit dem Arzt abge-
sprochenes) Medikament zu verfiigen.

e Sollten Adapter oder Verlangerungen erforderlich
sein, missen diese den geltenden Sicherheitsvor-
schriften entsprechen. Die Stromleistungsgrenze
sowie die auf dem Adapter angegebene Maximallei-
stungsgrenze dirfen nicht Gberschritten werden.

e Das Gerét und das Versorgungskabel darf nicht in
der Nahe von Warmequellen aufbewahrt werden.



e Das Gerat darf nicht in Rdumen verwendet werden,
in denen zuvor Sprays verwendet wurden. Vor der
Therapie sind diese Rdume zu luften.

e Keine Gegenstande in die Kiihlungséffnungen ge-
langen lassen.

e Das Gerét nie verwenden, wenn es ein anormales
Gerausch verursacht.

e Es ist aus hygienischen Griinden unbedingt erfor-
derlich, dass jeder Benutzer sein eigenes Zubehdr
verwendet.

e Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.

e Das Gerat an einem vor Witterungseinflissen ge-
schiitzten Ort aufbewahren. Das Gerat muss bei den
vorgesehenen Umgebungsverhdltnissen aufbewahrt
werden.

SICHERUNG

e Im Gerat befindet sich eine Uberstromsicherung.
Diese darf nur vom autorisierten Fachpersonal ge-
wechselt werden.

Allgemeine Hinweise

A Achtung

e Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich:

-am Menschen,

- fiir den Zweck, fiir den es entwickelt wurde (Aero-
solinhalation) und auf die in dieser Gebrauchsan-
weisung angegebene Art und Weise.

Jeder unsachgemaBe Gebrauch kann gefahrlich

sein!

Bei akuten Notfallen hat die Erste Hilfe Vorrang.

Verwenden Sie neben den Medikamenten nur de-

stilliertes Wasser bzw. eine Kochsalzlésung. Andere

Flissigkeiten flihren unter Umstanden zu einem De-

fekt des Inhalators bzw. Verneblers.

Dieses Gerét ist nicht flir den gewerblichen oder kli-

nischen Gebrauch bestimmt, sondern ausschlieBlich

zur Eigenanwendung im privaten Haushalt!

Vor Inbetriebnahme

Achtung

e \or Gebrauch des Gerétes ist jegliches Verpackungs-
material zu entfernen.

e Schiitzen Sie das Gerat vor Staub, Schmutz und
Feuchtigkeit, decken Sie das Gerat auf keinen Fall
wahrend des Betriebes ab.

e Betreiben Sie das Gerat nicht in stark staubbelasteter
Umgebung.

e Schalten Sie das Gerét sofort aus, wenn es defekt
ist oder Betriebsstérungen vorliegen.

e Der Hersteller haftet nicht flir Schaden, die durch
unsachgemaéBen oder falschen Gebrauch verursacht
wurden.

Reparatur

@ Hinweis

e Sie dirfen das Gerat keinesfalls 6ffnen oder repa-
rieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht
mehr gewahrleistet ist. Bei Nichtbeachten erlischt
die Garantie.

e Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Kunden-
service oder an einen autorisierten Handler.

4. Gerate- und Zubehor-
beschreibung
Ubersicht Inhalator

1 Tragegriff

2 Ein-/Aus-Schalter (Rickseite)
3 Netzanschlusskabel

4 Schlauchanschluss

5 Filterkappe mit Filter

6 Halterung fur Vernebler




Ubersicht Vernebler und Zubehor

7 Nasendusche
8 Druckluftschlauch
9 Vernebler
10 Verneblereinsatz
11 Ventil
12 Medikamentenbehalter
13 Mundsttick
14 Erwachsenenmaske
15 Kindermaske
16 Nasenstlick
17 ErsatZfilter

5. Inbetriebnahme

Aufstellen

Entnehmen Sie das Geréat der Verpackung.

Stellen Sie es auf einer ebenen Flache auf.

Achten Sie darauf, dass die Luftungsschlitze frei sind.

Vor der ersten Verwendung

@ Hinweis

e Vor der ersten Nutzung sollte der Vernebler und das
Zubehor gereinigt und desinfiziert werden. Siehe
hierzu ,Reinigung und Desinfektion“ Seite 8.

e Stecken Sie den Druckluftschlauch [8] unten an den
Medikamentenbehalter [12].

e Stecken Sie das andere Ende des Druckluftschlauchs
[8] mit leichter Drehung in den Schlauchanschluss [4]
des Inhalators.

Netzanschluss

Das Gerat nur an die auf dem Typschild angegebene

Netzspannung anschlieBen.

e Stecken Sie den Netzstecker des Netzanschlusska-
bels [3] in eine geeignete Steckdose.

e Zur Netzverbindung den Netzstecker vollsténdig in
die Steckdose stecken.

@ Hinweis

e Achten Sie darauf, dass sich eine Steckdose in der
Nahe des Aufstellplatzes befindet.

e \lerlegen Sie das Netzanschlusskabel so, dass nie-
mand dariber stolpern kann.

e Zur Trennung des Inhalators vom Stromnetz nach
der Inhalation schalten Sie zuerst das Gerat aus und
ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.

6. Bedienung
Achtung

e Aus hygienischen Griinden ist es unbedingt erforder-
lich den Vernebler [9] sowie das Zubehdr nach jeder
Behandlung zu reinigen und nach der téglich letzten
Behandlung zu desinfizieren.

e Die Zubehérteile dirfen nur von einer Person benutzt
werden; vom Gebrauch durch mehreren Personen
wird abgeraten.

e Sollten bei der Therapie mehrere verschiedene Medi-
kamente nacheinander inhaliert werden, so ist zu
beachten, dass der Vernebler [9] nach jeder Anwen-
dung unter warmem Leitungswasser durchgesplilt
wird. Siehe hierzu ,,Reinigung und Desinfektion* auf
Seite 8.

e Beachten Sie die Hinweise zum Filterwechsel in die-
ser Gebrauchsanweisung!

o Uberpriifen Sie vor jeder Verwendung des Gerétes
den festen Sitz der Schlauchanschliisse am Inhalator
[4] und am Vernebler [9].



e Priifen Sie vor der Benutzung das Gerét auf ord-
nungsgemaBe Funktion, hierflir schalten Sie den
Inhalator (samt angeschlossenem Vernebler, aber
ohne Medikamente) fur einen kurzen Moment ein.
Wenn hierbei Luft aus dem Vernebler [9] kommt,
funktioniert das Gerat.

6.1 Vernebleraufsatz einsetzen

o Offnen Sie den Vernebler [9], indem Sie das Oberteil
im Gegenuhrzeigersinn gegen den Medikamentenbe-
hélter [12] drehen. Setzen Sie den Verneblereinsatz
[10] in den Medikamentenbehélter [12] ein.

e Stellen Sie sicher, dass der Kegel fiir die Medikamen-
tenflihrung gut auf dem Kegel fiir die Luftflihrung im
Innern des Zerstaubers aufsitzt.

6.2 Vernebler befiillen

e Fiillen Sie eine isotonische Koch-
salzlésung oder das Medikament 11
direkt in den Medikamentenbehal-
ter [12]. Vermeiden Sie eine Uber-
fllung! Die maximal empfohlene
Flllmenge betrégt 8 ml!
Verwenden Sie Medikamente nur
auf Anweisung lhres Arztes und
fragen Sie nach der fiir Sie ange-
messenen Inhalationsdauer und
-menge!

Liegt die vorgegebene Menge des Medikamentes
bei weniger als 2 ml, filllen Sie diese Menge mit
isotonischer Kochsalzlésung auf mind. 4 ml auf. Ei-
ne Verdiinnung ist bei zéhfllissigen Medikamenten
ebenfalls notwendig. Achten Sie auch hier auf die
Anweisung lhres Arztes.

6.3 Vernebler schlieBen

e SchlieBen Sie den Vernebler [9], indem Sie das Ober-
teil im Uhrzeigersinn gegen den Medikamentenbe-
halter [12] drehen. Achten Sie auf korrekte Verbin-
dung!

6.4 Ventil einsetzen

* Driicken Sie das blaue Ventil [11] in die dafiir vorge-
sehene Offnung an der Oberseite des Verneblers [9].

@ Hinweis

Das Ventilsystem gewahrleistet eine verbesserte Lun-
gengéangigkeit des Medikaments. Das Ventil [11] nur
mit dem Mundstick [13] verwenden, niemals mit den
Masken [14,15] oder dem Nasenstlick [16] verwenden.

6.5 Zubehor mit Vernebler verbinden

e \ernebler [9] mit gewlinschtem Zubehdr (Mundstlick
[13], Erwachsenenmaske [14], Kindermaske [15] oder
Nasenstlick [16]) verbinden.

@ Hinweis

Die Inhalation mit dem Mundstick ist die wirksamste
Form der Therapie. Der Gebrauch der Maskeninhala-
tion wird nur empfohlen, wenn die Verwendung eines
Mundstlcks nicht méglich ist (z.B. bei Kindern die
noch nicht mit dem Mundstlick inhalieren kénnen).
Wenn Sie die Erwachsenenmaske [14] verwenden,
kann diese mit dem Befestigungsband fir die Erwach-
senenmaske am Kopf befestigt werden. Entsprechend
gibt es auch fur die Kindermaske [15] ein Befestigungs-
band.

e Ziehen Sie den Vernebler vor der Behandlung nach
oben aus der Halterung [6] heraus.

e Starten Sie den Inhalator mit dem Ein-/Aus-Schalter [2].

¢ Das Ausstromen des Spriihnebels aus dem Vernebler
zeigt den einwandfreien Betrieb.

6.6 Behandlung

e Wahrend des Inhalierens aufrecht und entspannt an
einem Tisch und nicht in einem Sessel sitzen, um
die Atemwege nicht zusammenzudriicken und so
die Wirksamkeit der Bahandlung zu Beeintréchtigen.

e Atmen Sie das zerstaubte Medikament tief ein.

A Achtung

Das Gerét ist nicht fir Dauerbetrieb geeignet, nach
30 Minuten Betrieb muss es 30 Minuten abgeschaltet
werden.

@ Hinweis

Halten Sie den Vernebler wahrend der Behandlung ge-
rade (senkrecht), da ansonsten die Zerstdubung nicht
funktioniert und eine einwandfreie Funktion nicht ge-
wéhrleistet ist.

A Achtung

Atherische Heilpflanzendle, Hustenséfte, Lésungen zum
Gurgeln, Tropfen zum Einreiben oder fir Dampfbéder
sind grundsatzlich ungeeignet fir die Inhalation mit In-
halatoren. Diese Zusétze sind oft zahflissig und kénnen
die korrekte Funktion des Gerétes und damit die Wirk-
samkeit der Anwendung nachhaltig beeintrachtigen.
Bei einer Uberempfindlichkeit des Bronchialsystems
kénnen Medikamente mit atherischen Olen unter Um-
standen einen akuten Bronchospasmus (eine plétzliche
krampfartige Einengung der Bronchien mit Atemnot)
ausldsen. Fragen Sie dazu lhren Arzt oder Apotheker!

6.7 Inhalation beenden
Tritt der Nebel nur noch unregelméaBig aus oder verén-
dert sich das Gerdusch bei der Inhalation kénnen Sie
die Behandlung beenden.



e Schalten Sie den Inhalator nach der Behandlung mit
dem Ein-/Aus-Schalter [2] aus und trennen Sie ihn
vom Stromnetz.

e Setzen Sie den Vernebler [9] nach der Behandlung
wieder zurlick in seine Halterung [6].

6.8 Nasendusche

L

19
20

19. Abdeckung

20. Auffangbehaélter fiir Nasen-
sekret

21. Kochsalzbehalter

22. Abdeckloch
(Starten der Anwendung)

Mit Hilfe der Nasendusche kénnen Sie Ihre Nasenhoh-
len reinigen. Die Nasendusche erzeugt hierbei einen
feinen Strahl zur Behandlung von Atemwegsbeschwer-
den oder Befeuchtung der Nasenschleimhaut.

Wir empfehlen die Anwendung der Nasendusche bei
Erkaltungen, Trockenheit der Nase, Staubbelastung,
Pollenallergien, chronischen Entziindungen der Nasen-
nebenhohlen oder auf Anraten lhres Arztes.

Warnung

¢ \lerwenden Sie die Nasendusche nicht in Kombina-
tion mit anderen Medikamenten oder atherischen
Olen.

A Achtung

¢ \Verwenden Sie die Nasendusche ausschlieBlich mit
isotonischen Kochsalzlésungen.
e Ersetzen Sie die Nasendusche nach einem Jahr.

Das maximale Volumen der Nasendusche betragt
10ml. Falls Sie sich tber die korrekte Verdiinnung der
Kochsalzlésung unsicher sind, fragen Sie lhren Apo-
theker.

6.9 Anwendung Nasendusche
Um die Nasendusche korrekt anzuwenden, befolgen
Sie die folgenden Handlungssschritte:

1.Drehen Sie die Abdeckung [19] um
90° gegen den Uhrzeigersinn und
ziehen Sie sie nach oben ab.

2.Ziehen Sie den Auffangbehélter [20] .
ebenfalls nach oben heraus.

3.Fillen Sie den Kochsalzbehalter [21]
mit einer Kochsalzlésung.

4.Setzen Sie den Auffangbehélter [20]
in den Kochsalzbehalter [21].

5.Setzen Sie die Abdeckung [19] auf | <,
den Kochsalzbehalter [21]. Drehen
Sie die Abdeckung [19] im Uhrzei-
gersinn, bis sie fest einrastet.

6.Stecken Sie den Druckluftschlauch
[8] von unten an den Kochsalzbe-
hélter [21].

7.Positionieren Sie die Abdeckung
[19] vorsichtig in eines lhrer Nasen-
|6cher. Atmen Sie durch die Nase. ’

8.Drlicken Sie den Ein/Aus-Schalter
[2] auf der Riickseite des Inhalators.
Um die Anwendung zu starten, plat-
zieren Sie einen Finger lber dem
Abdeckloch [22] des Behalters.

@ Hinweis

Atmen Sie wahrend der Anwendung

langsam und gleichméBig durch die

Nase. Neigen Sie Ihren Kopf leicht in

die entgegengesetzte Richtung des

behandelnden Nasenlochs, damit die

Kochsalzlésung tief in die Nase laufen

kann.

9.Um die Anwendung zu pausieren
oder zu beenden, nehmen Sie den
Finger von dem Abdeckloch [22]
des Kochsalzbehalters [21].

10.Sobald sich Ihre Nase wieder frei anflihlt, kénnen
Sie die Anwendung beenden. Die Anwendung
sollte spatestens nach Verbrauch der maximalen

Fullmenge beendet werden.

6.10 Reinigung durchfiihren
Siehe ,,Reinigung und Desinfektion* auf Seite 8.



7. Filterwechsel

Bei normalen Benutzungsbedingungen ist der Luftfil-
ter nach etwa 500 Betriebsstunden bzw. einem Jahr
auszutauschen. Kontrollieren Sie den Luftfilter bitte
regelméBig (nach 10-12 Zerstdubungsvorgangen).
Ist er stark verschmutzt oder verstopft, wechseln Sie
den gebrauchten Filter aus. Sollte der Filter feucht
geworden sein, muss er ebenfalls gegen einen neuen
Filter ausgewechselt werden.

A Achtung

e Versuchen Sie nicht, den gebrauchten Filter zu rei-
nigen und wieder zu verwenden!

e Benutzen Sie ausschlieBlich den Original-Filter des
Herstellers, da ansonsten |hr Inhalator beschédigt
werden kénnte oder keine ausreichend effektive
Therapie sichergestellt werden kann.

e Der Luftfilter darf nicht repariert oder gewartet wer-
den, wéhrend er bei einer Person im Einsatz ist.

e Geréat niemals ohne Filter betreiben.

Zum Auswechseln des Filters gehen Sie folgender-
maBen vor:

A Achtung

e Gerét erst ausschalten und vom Netz trennen.
e Gerat abkiihlen lassen.

5

1. Filterkappe [5] nach vorne
abziehen.

@ Hinweis

Falls der Filter nach Abziehen der Kappe im Gerét ver-
bIeibt.,. entfernen Sie den Filter, z.B. mit einer Pinzette
oder Ahnlichem, aus dem Gerat.

2. Filterkappe [5] mit neuem Filter wieder einsetzen.
3. Festen Sitz prifen.

8. Reinigung und Desinfektion
Vernebler und Zubehor

Warnung

Befolgen Sie nachfolgende Hygienevorschriften, um

eine Gesundheitsgefahrdung zu vermeiden.

e Vernebler [9] und Zubehdr sind flr eine Mehrfach-
verwendung vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass
fur die unterschiedlichen Anwendungsbereiche
verschiedene Anforderungen an die Reinigung und
hygienische Wiederaufbereitung gestellt werden.

Hinweise:

e Eine mechanische Reinigung des Verneblers sowie
des Zubehors mit Blrsten oder der Gleichen, muss
unterbleiben, da hierbei irreparable Schaden die Fol-
ge sein kénnen und ein gezielter Behandlungserfolg
nicht mehr gewéhrleistet ist.

¢ Die zusatzlichen Anforderungen beziiglich der not-
wendigen hygienischen Vorbereitung (Handpflege,
Handhabung der Medikamente bzw. der Inhalations-
|6sungen) bei Hochrisikogruppen (z.B. Mukoviszido-
sepatienten) erfragen Sie bitte bei lhrem Arzt.

e Achten Sie auf ausreichende Trocknung nach jeder
Reinigung, Desinfektion. Eine Restfeuchtigkeit bzw.
Restnésse kann ein erhéhtes Risiko fir Keimwachs-
tum darstellen.

Vorbereitung

e Direkt nach jeder Behandlung mis-
sen alle Teile des Verneblers [9]
sowie das benutzte Zubehér von
Medikamentenresten und Verunrei-
nigungen gereinigt werden.

e Hierflir zerlegen Sie den Vernebler
[9] und die Nasendusche [7] in seine
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Einzelteile. v
e Ziehen Sie das Mundsttick [13], die

Maske [14, 15] oder das Nasenstlck [16] vom Ver-
nebler ab.

e Zerlegen Sie den Vernebler, indem Sie das Oberteil
im Gegenuhrzeigersinn gegen den Medikamenten-
behalter [12] drehen.

e Entfernen Sie den Verneblereinsatz [10] aus dem
Medikamentenbehalter [12].

¢ Entfernen Sie das Ventil [11] indem Sie es aus dem
Vernebler [9] heraus ziehen.

e Der Zusammenbau erfolgt spéter sinngemas in
umgekehrter Reihenfolge.
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Reinigung
Achtung

Vor jeder Reinigung muss das Gerat ausgeschaltet,
vom Netz getrennt und abgekihlt sein.

Der Vernebler sowie das benutzte Zubehor wie Mund-
stlick, Maske, Nasendusche usw. miissen nach jeder
Anwendung mit heiBem nicht kochendem Wasser ge-
reinigt werden. Trocknen Sie die Teile sorgfaltig mit
einem weichen Tuch ab. Setzen Sie die Teile, wenn
diese vollstandig getrocknet sind, wieder zusammen
und legen Sie die Teile in ein trockenes, abgedichtetes
Behaltnis oder flihren Sie die Desinfektion durch.

Vergewissern Sie sich bei der Reinigung, dass jegliche
Rickstande entfernt werden. Verwenden Sie dabei auf
keinen Fall Substanzen, die bei der Beriihrung mit der



Haut oder den Schleimhauten, verschluckt oder inha-
liert potenziell giftig sein konnten.

Benutzen Sie zur Reinigung des Gerétes ein weiches, tro-
ckenes Tuch und ein nicht scheuernds Reinigungsmittel.

Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel und hal-
ten Sie das Gerat niemals unter Wasser.

A Achtung

e Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerate-
innere gelangt!

e Gerat und Zubehdr nicht in der Spllmaschine reini-
gen!

e Das Gerét darf im angeschlossenen Zustand nicht
mit feuchten Handen angefasst werden; es darf kein
Wasser auf das Gerat spritzen. Das Gerat darf nur im
vollstandig trockenen Zustand betrieben werden.

e Spriihen Sie keine Flissigkeit in die Luftungsschlitze!
Eingedrungene Flussigkeiten kdnnen eine Beschéa-
digung der Elektrik sowie anderer Inhalatorteile ver-
ursachen und zu einer Funktionsstérung fiihren.

Kondenswasser, Schlauchpflege

Je nach Umgebungsbedingungen kann sich im

Schlauch Kondenswasser absetzen. Um Keimwachs-

tum vorzubeugen und eine einwandfreie Therapie zu

gewahrleisten, ist die Feuchtigkeit unbedingt zu entfer-
nen. Gehen Sie dazu folgendermaBen vor:

e Ziehen Sie den Druckluftschlauch [8] vom Vernebler
[9] ab.

e Lassen Sie den Schlauch inhalatorseitig [4] einge-
steckt.

e Nehmen Sie den Inhalator so lange in Betrieb, bis
die Feuchtigkeit durch die durchstromende Luft
beseitigt ist.

e Bei starken Verschmutzungen ersetzen Sie den
Schlauch.

Desinfektion

Bitte folgen Sie den unten aufgeflihrten Punkten sorg-

féltig, um lhren Vernebler und das Zubehér zu desin-

fizieren. Es wird empfohlen die Einzelteile spétestens
nach der taglich letzten Benutzung zu desinfizieren.

(Sie bendtigen hierzu lediglich ein wenig farblosen Es-

sig und destilliertes Wasser!)

¢ Reinigen Sie zun&chst den Vernebler und das Zube-
hor wie unter ,Reinigung” beschrieben.

® Den zerlegten Zerstduber, das Mundstiick, das
Nasenstiick und die Nasendusche 5 Minuten lang
in kochendes Wasser legen.

e Fiir das (ibrige Zubehdr benutzen Sie eine Essigmi-
schung bestehend aus % Essig und % destilliertem
Wasser. Stellen Sie sicher, dass die Menge ausreichend
ist, dass die Teile wie Vernebler, Maske und Mundstiick
vollsténdig darin eingetaucht werden kénnen.

¢ Belassen Sie die Teile fiir 30 Minuten in der Essigmi-
schung.

e Splilen Sie die Teile mit Wasser aus und trocknen
Sie diese sorgféltig mit einem weichen Tuch ab.

A Achtung

Den Druckluftschlauch und die Masken nicht abkochen
oder autoklavieren.

¢ Setzen Sie die Teile wenn diese vollsténdig getrock-
net sind wieder zusammen und legen Sie die Teile in
ein trockenes, abgedichteten Behaltnis.

@ Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Teile nach der Reinigung
vollstandig getrocknet werden, da ansonsten hier das
Risiko von Keimwachstum erhéht ist.

Sterilisierung
e Kaltsterilisierungslésungen geméaB Herstelleranwei-
sung benutzen.

Trocknung

e Legen Sie die Einzelteile auf eine trockene, saubere
und saugféhige Unterlage und lassen Sie sie voll-
sténdig trocknen (mindestens 4 Stunden).

Materialbestéandigkeit

e Vernebler und Zubehdr unterliegen bei haufiger
Anwendung und hygienischer Wiederaufbereitung,
wie jedes andere Kunststoffteil auch, einer gewis-
sen Abnutzung. Dies kann im Laufe der Zeit zu einer
Veranderung des Aerosols und somit auch zu einer
Beeintrachtigung der Therapieeffizienz fiihren. Wir
empfehlen deshalb den Vernebler und weiteres Zu-
behdr nach einem Jahr auszuwechseln.

e Bei der Wahl der Reinigungs- bzw. Desinfektions-
mittel ist folgendes zu beachten: Verwenden Sie nur
ein mildes Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel,
welches Sie nach Herstellerangaben dosieren.

Aufbewahrung

e Nicht in Feuchtrdumen (z.B. Badezimmer) lagern und
zusammen mit feuchten Gegenstéanden transportie-
ren.

e Vor anhaltender direkter Sonneneinstrahlung ge-
schiitzt lagern und transportieren.

® Die Zubehorteile kénnen im Zubehdrfach sicher ver-
staut werden. Das Gerat an einem trockenen Platz,
am besten in der Verpackung, aufbewahren.

9. Entsorgen
Im Interesse des Umweltschutzes darf das
Gerét nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. E



Bitte entsorgen Sie das Geréat gemaB der Elektro- und  [probleme/ Mbgliche Ursache/Behebung
Elektronik Altgeréte EG-Richtlinie - WEEE (Waste Elec- | Fragen
trical and Electronic Equipment). - .
Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an die fir die :Llj?:\i,cer:f.u?wsdsni:lttzirllfl:ar :i:;errer-
Entsorgung zusténdige kommunale Behdrde. wachsenen Person inhaliert werden
10. Problemlésung :/Jvr:adrd((jais_ Kind nicht allein gelassen
Probleme/ Mégliche Ursache/Behebung Die Inhalation | Dies ist technisch bedingt. Durch
Fragen mit der Maske | die Maskenldcher atmen Sie pro
Der Vernebler | 1. Zuviel oder zuwenig Medikament | | dauertlén- | Atemzug weniger Medikament
erzeugt kein im Vernebler. ger? ein als Uber das Mundstlick. Das
oder zu wenig | Minimum: 2 ml, Aerosol wird Uiber die Lécher mit
Aerosol. Maximum: 8 ml. Raumluft vermischt.
2. Duse auf Verstopfung priifen. Warum soll Dafiir gibt es zwei Griinde:
Gegebenenfalls Diise reinigen der Vernebler | 1. Um ein therapeutisch wirksames
(z.B. durch Aussplilen). Ver- regelmaBig Teilchenspektrum zu gewéhr-
nebler danach erneut in Betrieb ausgewech- leisten, soll die Diisenbohrung
nehmen. selt werden? einen bestimmten Durchmesser
ACHTUNG: die feinen Bohrungen nicht tberschreiten. Bedingt
nur von der Diisenunterseite vor- durch mechanische und
sichtig durchstechen. thermische Beanspruchung
3. Vernebler nicht senkrecht unterliegt der Kunststoff einem
gehalten. gewissen Verschlng. Der Ver-
4. Ungeeignete Medikamentenfliis- geer?ls(iet;:rss:n[i: ?(]alr?; Zifﬁ 232;5
?igé( eit ng k\f/ﬁrngb)eln eingefiil die Trépf.chenzusammensetzung
z.B. zu dickflussig). .
Die Medikamentenflussigkeit sollte des ﬁterﬁ)sol(sj'veéeflp tlj(ttarntvtvzs
vom Arzt vorgegeben werden. ;r;?ajmzmirg E)Zeinﬁusztl at aer
Der AusstoB | Geknickter Schlauch, verstopfter 2. Zudem wird ein regelméBiger
ist zu gering. | Filter, zu viel Inhalationslésung. Wechsel des Verneblers aus hy-
Welche Bitte fragen Sie hierzu Ihren Arzt. gienischen Griinden empfohlen.
Medikamente | Grundsatzlich kénnen alle Medika- Benotigt Aus hygienischer Sicht ist dies
kann man mente, die fur eine Geréte-Inhala- jeder seinen | unbedingt notwendig.
inhalieren? tion geeignet und zugelassen sind, eigenen
inhaliert werden. Vernebler?
Es bleibt Dies ist technisch bedingt und
Inhalations- | normal. Beenden Sie die Inhalation, 11. Technische Anaaben
I6sung im sobald Sie ein deutlich verdndertes - g
Vernebler Verneblergerdusch horen. Model IH 26
zurtick. Type IH 25/2
Was ist bei 1. Bei Kleinkindern und Kindern Abmessungen
Kleinkindern sollte die Maske Mund und Nase (BxHxT) 166 X 141 x 148 mm
und Kindern abdecken, um eine effektive Gewicht 14kg
zu beachten? Inhalation zu gewahrleisten. Arbeitsdruck ca. 0,8 - 1.45 bar
2. Bei Kindern sollte ebenfalls - -
die Maske Mund und Nase \I;lélrlxggjlgnren mi,;;_zsm
abdecken. Eine Verneblung Medikamenten-
neben schlafenden Personen ist fluss ca. 0,3 mi/min.
wenig sinnvoll, da hierbei nicht Nasenduschen- _min. 2 ml
genugend des Medikaments in fluss max. 10 ml
die Lunge gelangen kann. Schalldruck max. 52 dBA

(gem. DIN EN 13544-1 Abschnitt 26)




Netzanschluss 230 V~; 50 Hz; 230 VA
UK: 240 V~; 50 Hz; 240 VA

Saudi Arabia: 220V~; 60Hz; 220VA

Voraussichtliche
Lebensdauer
Betriebs-
bedingungen
Lager-und Trans-
portbedingungen

1000 h

Temperatur: +10°C bis +40°C
Relative Luftfeuchte: 10% bis 95%

Temperatur: 0°C bis +60°C
Relative Luftfeuchte: 10% bis 95%
Umgebungsdruck: 700-1060 hPa
1) Durchfluss: 5,3 I/min
Aerosolabgabe: 0,326 ml
Aerosolabgaberate: 0,132 ml/min
PartikelgréBe (MMAD): 3,07 pm

Aerosol

Eigenschaften 2)
3)
4)

Technische Anderungen vorbehalten.
Diagramm PartikelgréBen

99,99

999 ——y=50822% e"(0,84263n0rm(x)) R’= 0,99434

99 L

95 L
%0 L
80 |
70 L
50 |
30 |
20
10 b

Cumulative Undersize (%)

. .
1 10
Particle Size (um)

Die Messungen wurden mit einer Natrium-Fluorid-Lésung
mit einem "Next Generation Impactor" (NGI) durchgefiihrt.
Das Diagramm ist méglicherweise so nicht auf Suspen-
sionen oder sehr z&hfliissige Medikamente anwendbar.
Né&here Informationen dazu kénnen Sie vom jeweiligen
Medikamentenhersteller erfahren.

Nachkaufartikel

Bezeichnung Material REF
Vernebler-Stopper PP 162.819
Yearpack (enthalt Mundstlick, | PP/PVC 601.28
Nasenstiick, Erwachsenen-

maske, Kindermaske,

Vernebler, Druckluftschlauch,

Filter)

Nasendusche PP 601.37

@ Hinweis

Bei Verwendung des Gerates auBerhalb der Spezifi-
kation ist eine einwandfreie Funktion nicht gewéhrlei-
stet! Technische Anderungen zur Verbesserung und
Weiterentwicklung des Produktes behalten wir uns
vor. Dieses Gerat und dessen Zubehdr entspricht den
européischen Normen EN60601-1 und EN60601-1-2
sowie EN13544-1 und unterliegt besonderen Vorsichts-
maBnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Ver-
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traglichkeit. Bitte beachten Sie dabei, dass tragbare
und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen dieses
Gerét beeinflussen kénnen. Genauere Angaben kénnen
Sie unter der angegebenen Kundenservice-Adresse
anfordern oder am Ende der Gebrauchsanweisung
nachlesen. Das Gerédt entspricht den Anforderun-
gen der européischen Richtlinie fir Medizinprodukte
93/42/EEC, dem Medizinproduktegesetz.

ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITAT

e Das Geréat entspricht den zur Zeit geltenden Vor-
schriften in Bezug auf die elektromagnetische Kom-
patibilitat und ist geeignet fiir die Verwendung in
samtlichen Gebauden, einschlieBlich derjenigen, die
fur private Wohnzwecke bestimmt sind. Die Radio-
frequenzemissionen des Gerats sind &uBerst niedrig
und verurs achen mit groBter Wahrscheinlichkeit kei-
ne Interferenzen mit anderen Geréten in der Nahe.

e Es empfiehlt sich auf jeden Fall, Odas Geréat nicht
Uber oder nahe bei anderen Geréaten aufzustellen.
Sollte es mit lhren Elektrogeréten zu Interferenzen
kommen, verstellen Sie es oder schlieBen Sie es an
eine andere Steckdose an.

e Funkgerdte kdnnten den Betrieb des Gerats beein-
flussen.

12. Garantie und Service

Wir leisten 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum flir Mate-
rial- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die
Garantie gilt nicht:

¢ Im Falle von Schaden, die auf unsachgemaBer
Bedienung beruhen.

e Flir VerschleiBteile.

e Bei Eigenverschulden des Kunden.

¢ Sobald das Gerét durch eine nicht autorisierte
Werkstatt gedffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewahrleistungen des Kunden blei-
ben durch die Garantie unberihrt. Flir Geltendma-
chung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit
ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu
flihren. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes
von 3 Jahren ab Kaufdatum gegentber der Beurer
GmbH, Ulm (Germany) geltend zu machen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen
an unseren Service unter folgendem Kontakt:
Service Hotline:

Tel.: +49 (0) 731/ 39 89-144

E-Mail: kd@beurer.de

www.beurer.com

Fordern wir Sie zur Ubersendung des defek-
ten Produktes auf, ist das Produkt an folgende
Adresse zu senden:

Beurer GmbH

Servicecenter

LessingstraBe 10 b

89231 Neu-UIm, Germany

Irrtum und Anderungen vorbehalten
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Included in delivery
See Description of the device and accessories,
page 14.

e Nebuliser

e Atomiser

e Compressed air hose

e Mouthpiece

e Adult mask

e Children’s mask

¢ Nosepiece

¢ Nasal douche

® Replacement filter

e Storage bag

e These instructions for use

1. Getting to know your device

Dear customer,

Thank you for choosing one of our products. Our name
stands for high-quality, thoroughly tested products for
applications in the areas of heat, weight, blood pres-
sure, body temperature, pulse, gentle therapy, massage
and air.

Please read these instructions for use carefully and
keep them for later use, be sure to make them ac-
cessible to other users and observe the information
they contain.

With kind regards,
Your Beurer team

Application area

This nebuliser is an inhalation device for atomising
liquids and liquid medication (aerosols) and for the
treatment of the upper and lower airways.

By nebulising and inhaling the medication prescribed/
recommended by your doctor, you can prevent diseas-
es affecting the airways, or in the case that you con-
tract such an illness, you can alleviate symptoms and
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speed up your recovery. Ask your doctor or pharmacist
for further information about the potential applications.

The device is suitable for domestic use. Inhaler medi-
cation should only be used following instructions to
do so from a doctor. Ensure you are calm and relaxed
when inhaling the medication and breathe slowly and
deeply to ensure that the medication reaches right
down to the lower bronchi. Breathe out normally.

The device does not need to be calibrated.

Once it has been properly prepared, the device can
be used again. Preparation involves replacing all the
accessories, including the atomiser and air filter, and
disinfecting the surface of the device using a standard
disinfectant. Please note that all accessories should be
replaced if the device is used by more than one person.

2. Signs and symbols
The following symbols appear in these instructions
for use.

A Warning  Warning instruction indicating a
risk of injury or damage to health.

A Important Safety note indicating possible
damage to the device/accessory.
@ Note

The following symbols are used on the packaging and
on the type plate for the device and accessories.

Note on important information.

Application part, type BF

Observe the instructions for use

Protection class 2 device

Manufacturer

On
Off

©
O
e
5

30 ON/
30 OFF

IP21

c € 0483

Serial number

30 minutes of operation, then 30 minutes
break before operating again.

Protected against foreign objects equal to
or greater than 12.5 mm in diameter and
against vertically falling drops of water
The CE labelling certifies that the product
complies with the essential requirements of
Directive 93/42/EEC on medical products.




3. Warnings and safety notes

A Warning

® Before use, ensure that there is no visible damage to

the device or accessories. If you have any doubts,

do not use the device and contact your retailer or the

specified Customer Services address.

In the event of device faults, please see Chapter

“10. Troubleshooting”.

The device is not a substitute for medical consulta-

tion and treatment. Consult your doctor first if you

are experiencing any pain or are suffering from an

iliness.

If you have health concerns of any kind, consult

your GP.

Please note the general hygiene measures when us-

ing the atomiser.

You should always follow the instructions of your

doctor regarding the type of medication to use, the

dosage, and the frequency and duration of inhala-

tion.

Only use medication prescribed or recommended by

your doctor or pharmacist.

Please note:

For treatment, only use parts indicated by your doc-

tor according to the particular diagnosis.

Check whether there are contraindications for use

with the usual systems for aerosol therapy on the

medication instruction leaflet.

If the device does not work properly, or you feel un-

well or experience pain, stop using it immediately.

Keep the device away from your eyes when it is in

use, as the mist of medication could be harmful.

Never use the device near flammable gases, oxygen

or nitrogen oxide.

This device is not intended for use by children or

people with restricted physical, sensory (e.g. re-

duced sensitivity to pain) or mental skills or a lack

of experience and/or lack of knowledge, unless they

are supervised by a person who is responsible for

their safety or are instructed by such a person in how

to use the device.

The device must be switched off and the plug pulled

out before every cleaning and/or maintenance pro-

cedure.

Keep packaging material away from children (risk of

suffocation).

To avoid the risk of entanglement and strangulation,

store cables and air lines out of the reach of small

children.

Do not use any additional parts that are not recom-

mended by the manufacturer.

e The device must only be connected to the mains
voltage that is specified on the type plate.
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e Never submerge the device in water or other liquids
and do not use it in the bathroom. Under no circum-
stances may liquid enter the device.

e Protect the device from heavy impact.

e Never touch the mains cable with wet hands, as you
could get an electric shock.

e Do not pull the mains plug out of the socket using
the mains cable.

® Do not crush or bend the mains cable, pull it over
sharp-edged objects or leave it dangling down, and
protect it from sources of heat.

* We recommend that the power cable is completely
unrolled to avoid dangerous overheating.

e |f the mains connection cable of this device is dam-
aged, it must be disposed of. If it cannot be removed,
the device must be disposed of.

e |f the device is opened, there is a risk of electric
shock. Disconnection from the power supply net-
work is only guaranteed if the mains plug is un-
plugged.

* Making modifications to the device or accessories
is not permitted.

e |f the device has been dropped, exposed to high
levels of moisture or suffered any other damage, it
must no longer be used. If in doubt, contact Cus-
tomer Services or the retailer.

e The IH 26 nebuliser may only be operated with com-
patible Beurer atomisers and with the appropriate
Beurer accessories. The use of atomisers and ac-
cessories made by other companies may result in
less efficient therapy and could damage the device.

e Keep the device and accessories out of the reach of
children and pets.

A Important

e Power cuts, sudden interference or other unfavour-
able conditions could lead to the device becoming
inoperable. We therefore recommend that you obtain
areplacement device or medication (the latter should
be agreed with your doctor).

e Should you require an adapter or extension lead, this
must meet the applicable safety requirements. The
power limit and the maximum output specified on
the adapter must not be exceeded.

* Do not store the device or the power cable near to
sources of heat.

* Do not use the device in aroom in which a spray has
previously been used. Air the room before carrying
out the therapy.

* Do not allow objects to get into the cooling vents.

e Never use the device if it is making an abnormal
sound.

e For hygiene reasons, it is essential that every user
uses their own accessories.



e Always disconnect the mains plug from the mains
socket after use.

e Store the device in a location protected against cli-
matic influences. The device must be stored in the
environmental conditions specified.

PROTECTION

e The unit is fitted with an overcurrent protection de-
vice. This may only be replaced by authorized spe-
cialist personnel.

General notes

A Important

e The device is only to be used:
-on humans
— for the purpose for which it is designed (aerosol
inhalation) and in the manner specified in these
instructions for use.

e Any form of improper use can be dangerous.

e |n the event of an acute emergency, the provision of
first aid has top priority.

e Apart from the medication, only use distilled water
or saline solution. Other liquids may cause a fault in
the nebuliser or atomiser.

e This device is not intended for commercial or clinical
use; it is designed exclusively for self-treatment in a
private home.

Prior to initial use

A Important

e Remove all packaging material before using the de-
vice.

e Protect the device against dust, dirt and humidity,
never cover the device while it is in operation.

¢ Do not operate the device in a very dusty area.

e Switch the device off immediately if it is faulty or not
working properly.

* The manufacturer is not liable for damage resulting
from improper or careless use.

Repairs

@ Note

e Under no circumstances should you open or repair
the device yourself, as faultless functionality can no
longer be guaranteed thereafter. Failure to comply
will result in voiding of the warranty.

e For repairs, please contact Customer Services or an
authorised retailer.
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4. Description of the device and
accessories
Overview of nebuliser

1 Carrying handle

2 On/Off switch (back)

3 Mains connector cable
4 Hose connector

5 Filter cap with filter

6 Holder for atomiser

Overview of atomiser and accessories

9

’

/ 11

7 Nasal douche
8 Compressed air hose
9 Atomiser
10 Atomiser insert
11 Valve
12 Medication container
13 Mouthpiece
14 Adult mask
15 Children’s mask
16 Nosepiece
17 Replacement filters




5. Initial use
Positioning the device
Take the device out of the packaging.

Place the device on a flat surface.
Make sure that the vents are free from obstructions.

Before using the device for the first time

@ Note

e Clean and disinfect the atomiser and accessories
before using them for the first time. See “Cleaning
and disinfection” on page 17.

e Connect the compressed air hose [8] to the bottom
of the medication container [12].

e Connect the other end of the compressed air hose
[8] to the nebuliser hose connection [4] by turning it
slightly.

Power supply

The device must only be connected to the mains volt-

age that is specified on the type plate.

e Insert the mains plug of the mains connector cable
[3] into a suitable socket.

® To connect to the mains, fully insert the mains plug
into the socket.

@ Note

e Ensure that there is a mains socket close to the set-
up area.

e Arrange the mains connector cable so that no-one
will trip over it.

e To disconnect the nebuliser from the mains after in-
halation, first switch off the device and then pull the
mains plug out of the socket.

6. Operation
Important

e For hygiene reasons, it is essential to clean the at-
omiser [9] and the accessories after each treatment
and to disinfect them after the last treatment of the
day.

e The accessories may be used only by one person;
use by several people is not recommended.

e |f the therapy involves inhaling several different medi-
cations one after the other, please be aware that the
atomiser [9] must be rinsed under warm tap water
following every usage. See “Cleaning and disinfec-
tion” on page 17.

® Please observe the notes on changing the filter in
these instructions for use.

e Check that hose connectors are firmly attached to
the nebuliser [4] and the atomiser [9] before each use
of the device.

e Before use, check the device is working correctly, by
briefly switching on the nebuliser (together with the
connected atomiser, but without medication). If air
comes out of the atomiser [9], the device is working.

6.1 Installing the atomiser insert

e Open the atomiser [9] by twisting the top anticlock-
wise against the medication container [12]. Place
the atomiser insert [10] into the medication container
[12].

¢ Ensure that the cone for administering medication fits
well on the cone for the air duct inside the nebuliser.

6.2 Filling the atomiser

e Fill with an isotonic saline solution
or pour the medication directly in- 11
to the medication container [12].
Avoid overfilling. The maximum
recommended filling quantity is
8 ml.

Use medication only as instructed
by your doctor and ask about the
appropriate inhalation period and
quantity for you.

If the prescribed quantity of medication is less than
2 ml, top this up to at least 4 ml with isotonic sa-
line solution. Dilution is also necessary with viscous
medications. Here too, please observe the instruc-
tions of your doctor.




6.3 Closing the atomiser

e Close the atomiser [9] by twisting the top clockwise
against the medication container [12]. Ensure that
the connection is correct.

6.4 Inserting the valve

e Press the blue valve [11] into the opening intended
for this purpose on the upper side of the atomiser
(9l

@ Note

The valve system ensures better delivery of the medi-
cation to the lungs. Only use the valve [11] with the
mouthpiece [13], never with the masks [14, 15] or the
nosepiece [16].

6.5 Connecting accessories to the atomiser

e Connect the atomiser [9] to the desired accessory
(mouthpiece [13], adult mask [14], children’s mask
[15] or nosepiece [16]).

@ Note

The most effective form of nebulisation is by using the
mouthpiece. Nebulisation using a mask is only recom-
mended if it is not possible to use a mouthpiece (e.g.
for children who are not yet able to inhale medication
using a mouthpiece).

If you are using the adult mask [14] you can secure it
to your head with the adult mask strap. There is also a
strap for the children’s mask [15].

¢ Before the treatment, pull the atomiser upwards out
of the holder [6].

e Start the nebuliser using the On/Off switch [2].

e Spray mist pouring out of the atomiser indicates that
the device is operating correctly.

6.6 Treatment

e When inhaling, sit upright and relaxed at a table and
not in an armchair to avoid compressing the airways
and therefore impairing the effectiveness of the treat-
ment.

¢ Breathe in the atomised medication deeply.

A Important

The device is not suitable for continuous operation;
after 30 minutes of operation it must be switched off
for 30 minutes.

@ Note

During the treatment, hold the atomiser straight (ver-
tically), otherwise the atomisation will not work and
faultless functionality is not guaranteed.
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A Important

Essential oils, cough syrups, gargling solutions and
drops to be used as a rub or in a steam bath are wholly
unsuitable for inhalation using a nebuliser. These ad-
ditions are often viscous and can impair the correct
functioning of the device and therefore the effectiveness
of the application in the long-term. For individuals with a
hypersensitive bronchial system, medications contain-
ing essential oils may under certain conditions cause an
acute bronchospasm (a sudden cramp-like restriction
of the bronchi with shortness of breath). Consult your
doctor or pharmacist in relation to this matter.

6.7 Stopping inhalation

Once the mist is only coming out in an irregular flow

or if the sound changes when inhaling, you can stop

the treatment.

e Switch off the nebuliser after treatment using the On/
Off switch [2] and disconnect it from the mains.

e Place the atomiser [9] back in its holder [6] after the
treatment.

6.8 Nasal douche

19. Cover

20. Collection container for
nasal secretion

21. Saline container

22. Cover hole
(Starting the application)

You can use the nasal douche to clean your nasal cavi-
ties. The nasal douche creates a fine jet of liquid for
treating respiratory tract problems or for moistening
the nasal mucous membranes.

We recommend using the nasal douche for colds, dry-
ness inside the nose, dust exposure, pollen allergies,
chronic inflammation of the sinuses or upon the advice
of your doctor.

A Warning
e Do not use the nasal douche in combination with
other medication or essential oils.
Important

e The nasal douche should only be used with isotonic
saline solutions.
® Replace the nasal douche after a year.

The maximum volume of the nasal douche is 10ml. If
you are unsure about the correct dilution of the saline
solution, please consult your doctor.



6.9 Using the nasal douche
To use the nasal douche correctly, proceed as follows:

1.Twist the cover [19] 90° anticlock-
wise and remove it in an upward
direction.

2.Lift the collection container [20] out.

3.Fill the saline container [21] with
saline solution.

4.Place the collection container [20]
into the saline container [21].

5.Place the cover [19] on the saline
container [21]. Twist the cover [19]
in a clockwise direction until it clicks
firmly into place.

6.Connect the compressed air hose
[8] to the saline container [21] from
below.

7.Position the cover [19] carefully in-
side one of your nostrils. Breathe
through the nose.

8.Press the On/Off switch [2] on the
back of the nebuliser. To start the
application, place one finger over
the cover hole [22] on the container.

@ Note

During the application, breathe slowly
and evenly through the nose. Tilt your
head slightly in the opposite direction
to the nostril being treated so that the
saline solution can flow deep into the
nose.
9.To pause or stop the application,
take your finger off the cover hole

[22] on the saline container [21].
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10.0Once your nose feels clear again, you can
stop the application. The application should be
stopped at the latest once the maximum filling
quantity has been used.

6.10 Cleaning
See “Cleaning and disinfection” on page 17.

7. Changing the filter

In normal operating conditions, the air fil-
ter must be replaced after approx. 500 operat-
ing hours or one year. Please check the air filter
regularly (after 10-12 nebulisation procedures).
Replace the used filter if it is very dirty or clogged. If
the filter has become damp, it must also be exchanged
for a new filter.

A Important

¢ Do not attempt to clean the used filter and reuse it.

e Use only the manufacturer’s original filter, otherwise
your nebuliser may become damaged and sufficient-
ly effective therapy cannot be guaranteed.

¢ Do not repair or maintain the air filter while it is in use.

e Never operate the device without a filter.

To replace the filter, proceed as follows:

A Important

e First switch the device off and disconnect it from the
mains.
e Allow the device to cool down.

1. Pull off the filter cap [5]
towards the front.

@ Note

If the filter remains in the device after the cap has been
removed, take the filter out of the device, e.g. with
tweezers or similar.

2. Re-insert the filter cap [5] with a new filter.
3. Ensure that it is securely in place.

8. Cleaning and disinfection
Atomiser and accessories

A Warning

Adhere to the following hygiene instructions to avoid

health risks.

e The atomiser [9] and accessories are designed for
multiple use. Please note that different areas of ap-



plication involve different requirements in terms of
cleaning and hygienic preparation.

Notes:

e Do not clean the atomiser or the accessories me-
chanically using a brush or similar device, as this
could cause irreparable damage and it will mean that
the best treatment results can no longer be guaran-
teed.

e Please consult your doctor about the additional
requirements in terms of the hygienic preparation
needed (hand care, handling of medication/inhala-
tion solutions) for high-risk groups (e.g. patients with
cystic fibrosis).

e Ensure thorough drying after each cleaning or disin-
fection process. Residual moisture or wetness can
represent an increased risk of bacterial growth.

Preparation
e Immediately after each treatment, all

parts of the atomiser [9] and the used "
accessories must be cleaned of re-
sidual medication and contamination.
¢ To do this, dismantle the atomiser [9]
and the nasal douche [7] into their @ 10
12

individual parts.

e Remove the mouth piece [13], the
mask [14, 15] or the nosepiece [16]
from the atomiser.

¢ Dismantle the atomiser by twisting the top anti-
clockwise against the medication container [12].

¢ Remove the atomiser insert [10] from the medica-
tion container [12].

e Remove the valve [11] by pulling it out of the atom-
iser [9].

* Reassembly is carried out in reverse order.

&

Cleaning
Important

The device must be switched off, disconnected from
the mains and allowed to cool down each time before
cleaning.

The atomiser and the used accessories such as the
mouthpiece, mask, nasal douche, etc. must be washed
with hot but not boiling water after each use. Dry the
parts carefully using a soft cloth. Put the parts together
again if they are completely dry and place them in a
dry, sealed container or disinfect them.

When cleaning, ensure that any residue is removed.
Never use any substances for cleaning that could po-
tentially be toxic if they came into contact with the skin
or mucous membranes, or if they were swallowed or
inhaled.
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Use a soft, dry cloth and non-abrasive cleaning products
to clean the device.

Do not use any abrasive cleaning products and never
submerge the device in water.

A Important

e Ensure that no water gets inside the device.

* Do not clean the device or accessories in the dish-
washer.

¢ Do not touch the device with wet hands when it is
plugged in and do not allow water to spray on the
device. Only operate the device if it is completely dry.

® Do not spray any liquid into the vents. If liquid pen-
etrates the device this could cause damage to the
electrics or other nebuliser parts and lead to a mal-
function.

Condensation, hose care

Condensation may form in the hose depending on the

ambient conditions. It is essential to remove the mois-

ture to prevent the bacterial growth and ensure ideal

therapy. To do so, proceed as follows:

e Remove the compressed air hose [8] from the atom-
iser [9].

e The hose must remain connected to the inhaler [4].

e Operate the nebuliser until the moisture is removed
by the air passing through.

e In the event of heavy contamination, replace the
hose.

Disinfection

Please carefully observe the points below when disin-
fecting your atomiser and accessories. We recommend
disinfecting the individual parts on a daily basis after
the last usage as a minimum measure.

(All you need for this is a little white vinegar and dis-

tilled water.)

e First, clean the atomiser and accessories as de-
scribed in the “Cleaning” section.

¢ Place the disassembled nebuliser, mouthpiece,
nosepiece and nasal douche in boiling water for
five minutes.

e For the remaining accessories, use a vinegar solution
consisting of % vinegar and % distilled water. Make
sure that the volume is sufficient to fully submerse the
parts, such as the atomiser, mask and mouthpiece, in
the solution.

e Leave the parts in the vinegar solution for 30 minutes.

e Rinse the parts with water and dry carefully with a
soft cloth.

A Important

Do not boil or autoclave the compressed air hose or
the masks.



e Put the parts together again if they are completely
dry and place them in a dry, sealed container.

@ Note

Please ensure that the parts are completely dried af-
ter cleaning, otherwise the risk of bacterial growth is
increased.

Sterilisation
e Use cold sterilisation solution in accordance with the
manufacturer’s instructions.

Drying

e Place the individual parts on a clean, dry and absor-
bent surface and leave them to dry completely (at
least 4 hours).

Durability of materials

¢ As with any plastic parts, atomisers and their acces-
sories are affected by a certain amount of wear and
tear when used and hygienically prepared on a fre-
quent basis. Over time, this can lead to a change in
the aerosol, which can have a negative effect on the
efficiency of the therapy. We therefore recommend
that you replace the atomiser and other accessories
after a year.

The following point should be observed when select-
ing the cleaning product or disinfectant: only use a
mild cleaning product or disinfectant in the concen-
tration and volume prescribed by the manufacturer.

Storage

¢ Do not store in damp conditions (such as in a bath-
room) and do not transport with any damp items.

e When storing and transporting, protect from pro-
longed direct sunlight.

® The accessories can be stowed securely in the ac-
cessory compartment. Store the device in a dry
place, ideally in the original packaging.

For environmental reasons, do not dispose of K

the device in the household waste.

Please dispose of the device in accordance ===

with EC Directive - WEEE (Waste Electrical and

Electronic Equipment).

If you have any questions, please contact the local
authorities responsible for waste disposal.

9. Disposal

10. Troubleshooting

Problem/ Possible cause/remedy

question

The atom- 1. Too much or too little medication

iser does not
produce any
aerosol or

produces too
little aerosol.

in the atomiser.
Minimum: 2 ml,
Maximum: 8 ml.

2. Check nozzle for blockages.
Clean nozzle if necessary (e.g.
by rinsing out). Then start the
atomiser again.

IMPORTANT: Carefully pierce the
fine holes from the underside of
the nozzle only.

3. Atomiser not held vertically.

4. Unsuitable medication fluid
added for nebulisation (e.g. too
viscous).

The medication fluid should be

prescribed by the doctor.

The output is

Kinked hose, clogged filter, too

too low. much inhalation solution.

What medica- | Please consult your doctor in

tions are relation to this matter.

suitable for As a rule, all medication that is

inhaling? suitable and approved for device
inhalation, can be inhaled.

There is inha- | This is normal and is necessary for

lation solution
residue in the
atomiser.

technical reasons. Stop inhalation
once the atomiser starts to make a
notably different sound.

What should
be taken into
account when
using the
device with
infants and
children?

1. On infants and children, the
mask should cover the mouth
and nose to ensure effective
inhalation.

2. On children, the mask should
also cover both the nose and
mouth. It is not a good idea to
carry out nebulisation on some-
one who is sleeping, as in this
case not enough of the medica-
tion will reach the lungs.

Note: Inhalation should only be
carried out under the supervision
of an adult and with their assis-
tance and the child should not be
left alone.




Problem/ Possible cause/remedy

question

Inhalation This is necessary for technical rea-

using the sons. You breathe less medication

mask takes per breath through the holes of the

longer. mask than via the mouthpiece. The

aerosol is mixed with ambient air
via the holes.

Why should | There are two reasons for this:

the atomiser | 1. To ensure a therapeutically

be replaced effective particle spectrum,

regularly? the nozzle hole must not
exceed a specific diameter.
Due to mechanical and thermal
stresses, the plastic is subject
to a certain degree of wear. The
atomiser insert [10] is particularly
sensitive. This can also alter the
composition of the aerosol drop-
lets, which directly affects the
effectiveness of the treatment.

2. Regularly changing the atomiser
is also recommended for hy-
giene reasons.

Should each | Yes, this is absolutely essential for
person have | hygiene reasons.

their own

atomiser?

11. Technical specifications

Model IH 26

Type IH 25/2

Dimensions

(WxHxD) 166 x 141 x 148 mm
Weight 1.4 kg

Operating

pressure Approx. 0.8 to 1.45 bar
Atomiser filling Min. 2 ml

volume Max. 8 ml
Medication flow

rate Approx. 0.3 ml/min.
Nasal douche Min. 2 ml

flow rate Max. 10 ml

Sound pressure  Max. 52 dBA

(acc. to DIN EN 13544-1 section 26)

230 V~; 50 Hz; 230 VA
UK: 240 V~; 50 Hz; 240 VA
Saudi Arabia: 220V~; 60Hz; 220VA

Power supply

Expected service

life 1000 h
Operating Temperature: +10°C to +40°C
conditions Relative humidity: 10% to 95%
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Storage and Temperature: 0°C to +60°C
transportation Relative humidity: 10% to 95%

conditions Ambient pressure: 700-1060 hPa

Aerosol properties 1) Flow: 5.3 I/min

Aerosol delivery: 0.326 ml

Aerosol delivery rate: 0.132 ml/min
Particle size (MMAD): 3.07 pm

2)
3)
4

Subject to technical changes.
Particle size diagram

99,99

998 - ——y=30822" "0,84263n0m(x) R’ 099434

9 |
95 |
%0 L

80 |
70 L

50 |

30 |
20 L

Cumulative undersize (%)

1
Particle size (um)

Measurements were performed using a sodium fluoride
solution with a “Next Generation Impactor” (NGI).

The diagram may therefore not be applicable to sus-
pensions or highly viscous medications. You can obtain
more detailed information from the manufacturer of
your medication.

Replacement items

Designation Material REF
Nebulisation stopper PP 162.819
Year pack (contains mouth- PP/PVC 601.28
piece, nosepiece, adult mask,

children’s mask, atomiser,

compressed air hose, filter)

Nasal douche PP 601.37

@ Note

If the device is not used according to the instructions
specified, perfect functionality cannot be guaranteed!
We reserve the right to make technical changes to
improve and develop the product. This device and
its accessories comply with the European standards
EN60601-1, EN60601-1-2 and EN13544-1 and are
subject to particular precautions with regard to electro-
magnetic compatibility. Please note that portable and
mobile HF communication systems may interfere with
this unit. More details can be requested from the stated
Customer Services address or found at the end of the
instructions for use. This device meets the require-
ments of European Directive 93/42/EEC for medical
products, as well as those of the Medizinproduktege-
setz (German Medical Devices Act).



ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

e The device complies with the currently valid require-
ments relating to electromagnetic compatibility and
is suitable for use in all buildings including those
designated for private residential purposes. The radio
frequency emissions of the device are extremely low
and are very unlikely to cause interference with other
devices in the vicinity.

We recommend never placing the device on top of or
near to other devices. If interference does occur with
your other electrical appliances, move the device or
connect it to a different mains socket.

Radio devices can have an influence on the operation
of the device.
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Subject to errors and changes
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Contenu
Voir la description de I'appareil et des accessoires a
la page 24.
e Inhalateur
e Nébuliseur

e Tuyau a air comprimé

e Embout buccal

e Masque pour adulte

e Masque pour enfant

e Embout nasal

® Douche nasale

e Filtre de rechange

e Pochette de rangement

e Le présent mode d’emploi

1. Présentation

Chere cliente, cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi I'un de nos pro-
duits. Notre société est réputée pour I'excellence de
ses produits et les contréles de qualité auxquels ils sont
soumis. Nos produits couvrent les domaines de la cha-
leur, du poids, de la tension artérielle, de la température
corporelle, de la thérapie douce, des massages et de
I'amélioration de I'air.

Lisez attentivement ce mode d’emploi, conservez-le
pour un usage ultérieur, mettez-le a disposition des
autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Sincéres salutations,
Votre équipe Beurer

Domaine d’application

Cet inhalateur est un appareil servant a la nébulisation
de liquides et de médicaments liquides (aérosols) et
au traitement des voies respiratoires supérieures et
inférieures.

Grace a la nébulisation et I'inhalation du médicament
prescrit ou recommandé par votre médecin, vous

pouvez prévenir les maladies des voies respiratoires,
atténuer leurs effets secondaires et accélérer la guéri-
son. Veuillez vous adresser a votre médecin ou votre
pharmacien pour de plus amples informations quant
aux possibilités d’application.

L’appareil est adapté a I'inhalation a domicile. Ne pas
inhaler de médicaments sans avoir demandé I'avis de
votre médecin. Préparez-vous & inhaler calmement
et dans un moment de détente. Inspirez doucement
et profondément afin de permettre au médicament
d’atteindre les bronches fines situées en profondeur.
Expirez normalement.

L'appareil ne doit pas étre calibré.

Aprés un traitement, I'appareil est de nouveau prét a
étre utilisé. Le traitement consiste a remplacer tous
les accessoires y compris le nébuliseur et le filtre a air,
ainsi qu’a désinfecter les surfaces de I'appareil avec
un produit désinfectant classique. Notez qu’il est né-
cessaire de remplacer tous les accessoires lorsque
I'appareil est utilisé par plusieurs personnes.

2. Symboles utilisés
Les symboles suivants sont utilisés dans le mode
d’emploi.

A Avertissement Ce symbole vous avertit des

risques de blessures ou des
dangers pour votre santé.
A Attention

Ce symbole vous avertit des
éventuels dommages au
niveau de I'appareil ou d’un
accessoire.

@ Remarque

Sur I’'emballage ainsi que sur la plaque signalétique de
I’appareil et des accessoires, les symboles suivants
sont utilisés.

©
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Ce symbole indique des infor-
mations importantes.

Appareil de type BF

Respecter les consignes du mode
d’emploi

Appareil de la classe de sécurité 2

Fabricant

Numéro de série




30 ON/
30 OFF

IP21

Utilisation de 30 minutes, puis pause de
30 minutes avant la prochaine utilisation.
Protection contre les corps solides
> 12,5 mm et contre les chutes de gouttes
d’eau

Le sigle CE atteste de la conformité aux
exigences fondamentales de la directive
93/42/CEE relative aux dispositifs médi-
caux.

C € 0483

3. Consignes d’avertissement et de
mise en garde

Avertissement

e Avant I'utilisation, assurez-vous que I'appareil et les
accessoires ne présentent aucun dommage visible.
En cas de doute, ne I'utilisez pas et adressez-vous
a votre revendeur ou au service client indiqué.

En cas de panne de I'appareil, consultez le chapitre
« 10. Solutions aux problemes ».

L'utilisation de I’appareil ne remplace pas une
consultation et un traitement médicaux. C’est pour-
quoi en cas de tout type de douleur ou de maladie,
veuillez toujours consulter d’abord votre médecin !
En cas de problemes de santé quelconques, veuillez
consulter votre médecin de famille.

Lors de I'utilisation du nébuliseur, veuillez respecter
les mesures d’hygiéne générales.

Il convient de toujours respecter les consignes du
médecin concernant le médicament a utiliser, le do-
sage, la fréquence et la durée de I'inhalation.
Veuillez n’utiliser que des médicaments qui vous ont
été prescrits ou recommandés par votre médecin ou
votre pharmacien.

Attention

Pour le traitement, n’utilisez que les pieces recom-
mandées par le médecin, correspondant a I’évolution
de la maladie.

Veérifiez sur la notice du médicament qu’il n’existe
pas de contre-indication a une utilisation avec les
systémes habituels de thérapie par aérosols.

Si I'appareil ne fonctionne pas correctement ou si
des indispositions ou des douleurs apparaissent,
interrompez immédiatement I'utilisation.

Pendant I'utilisation, sachant que la brume de mé-
dicaments pourrait avoir un effet néfaste, veillez a
éloigner I'appareil de vos yeux.

N’utilisez pas I'appareil a proximité de gaz inflam-
mables, d’oxygéne ou d’oxyde d’azote.

Cet appareil n’est pas destiné a étre utilisé par des
enfants ou personnes aux capacités physiques,
sensorielles (par ex. I'insensibilité a la douleur) ou
mentales restreintes, ou ne sachant pas I'utiliser par
manque d’expérience ou de connaissances. Sauf
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dans le cas ou ils sont surveillés par une personne

responsable de leur sécurité, ou s’ils ont eu de leur

part les instructions nécessaires a une bonne utili-

sation de I'appareil.

Avant chaque nettoyage et/ou chaque entretien,

I’appareil doit étre éteint et débranché.

Conservez I'emballage hors de portée des enfants

(risque d’étouffement).

Pour éviter tout risque d’empétrement et d’étran-

glement, conservez les cables et les conduites d’air

hors de portées des jeunes enfants.

N’utilisez pas d’accessoires qui n’ont pas été recom-

mandés par le fabricant.

Ne raccordez pas I'appareil a une autre tension que

celle indiquée sur la plaque signalétique.

N’immergez pas I'appareil dans I'eau et ne I'utilisez

pas dans des pieces humides. En aucun cas, un

liquide ne doit pénétrer dans I'appareil.

Protégez I'appareil contre les chocs importants.

Ne touchez jamais le cable d’alimentation avec les

mains humides, vous risquez de recevoir une dé-

charge électrique.

Ne pas débrancher la prise du secteur en tirant sur

le cordon d’alimentation.

Ne pas coincer ou plier la prise du secteur, ni la faire

passer sur des objets tranchants, la laisser pendre

ou I'exposer a la chaleur.

Nous recommandons de dérouler entierement le

cable d’alimentation pour éviter toute surchauffe

dangereuse.

Si le cable d’alimentation électrique de I'appareil est

endommagsé, il doit étre mis au rebut. S’il n’est pas

détachable, I'appareil doit étre mis au rebut.

Un risque de décharge électrique existe si vous ou-

vrez le corps de I'appareil. La déconnexion du réseau

d’alimentation est uniqguement assurée si I'adapta-

teur secteur est sorti de la prise.

La modification de I'appareil ou des accessoires

n’est pas autorisée.

Si I'appareil est tombé, a été exposé a un fort taux

d’humidité ou a subi d’autres types de dommages,

il ne doit plus étre utilisé. En cas de doute, veuillez

contacter notre service client ou votre revendeur.

Linhalateur IH 26 ne doit étre utilisé qu’avec le nébu-

liseur Beurer adapté et les accessoires Beurer cor-

respondants. En cas d’utilisation d’un nébuliseur et

d’accessoires non d’origine, 'efficacité de la thérapie

peut étre réduite ou I'appareil peut étre endommagé

le cas échéant.

e Conservez I'appareil et les accessoires hors de por-
tée des enfants et des animaux.

A Attention

¢ Des pannes de courant, de soudaines perturbations
ou d’autres conditions défavorables peuvent contri-



buer a mettre I'appareil hors service. C’est pourquoi
nous vous recommandons de prévoir un appareil
de rechange ou un médicament prescrit par votre
médecin.

Si jamais un adaptateur ou une rallonge sont néces-
saires, ils doivent respecter les normes de sécurité
en vigueur. Ni la limite de puissance de I'appareil ni
celle qui est indiquée sur I'adaptateur ne doivent étre
dépassées.

Ne pas stocker I'appareil et le cable d’alimentation
prés d’une source de chaleur.

Ne pas utiliser I'appareil dans une piéce dans la-
quelle des aérosols ont été utilisés préalablement.
Avant de commencer la thérapie, ces pieces doivent
étre aérées.

Ne pas placer d’objets dans les ouvertures de refroi-
dissement.

Ne jamais utiliser I'appareil s’il émet un bruit anormal.
Pour des raisons d’hygiéne, ne pas partager ses ac-
cessoires avec d’autres utilisateurs.

Aprés utilisation, toujours débrancher la fiche d’ali-
mentation.

Veuillez stocker I'appareil dans un endroit a I’abri
des intempéries. L'appareil doit étre stocké dans un
endroit correspondant aux conditions ambiantes
spécifiées.

SECURITE

e ['appareil est équipé d’une protection contre les
surintensités. Elle ne doit étre changée que par du
personnel autorisé.

Recommandations générales

A Attention

e Utilisez I'appareil uniqguement :

- sur un étre humain,

- aux fins pour lesquelles il a été congu (c.-a-d. pour
I'inhalation d’aérosols) et de la maniere indiquée
dans ce mode d’emploi.

e Toute utilisation inappropriée peut étre dange-
reuse !

¢ En cas de situation d’urgence, les premiers secours
sont prioritaires.

o A part les médicaments, veuillez n’utiliser que de
I'eau distillée ou une solution de chlorure de sodium.
Les autres liquides peuvent entrainer une panne de
I'inhalateur ou du nébuliseur.

e Cet appareil n’est pas destiné a étre utilisé dans un
cadre professionnel ou en clinique, mais exclusive-
ment pour I'utilisation individuelle dans des foyers
privés.
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Avant la mise en service

A Attention

e |’emballage doit étre retiré avant I'utilisation de I'ap-
pareil.

e Protégez I'appareil de la poussiere, de la saleté et
de I'humidité, ne couvrez en aucun cas le dispositif
pendant son fonctionnement.

e N'utilisez pas I'appareil dans un environnement tres
poussiéreux.

e Eteignez immédiatement I'appareil 'il est défectueux
ou présente des défauts de fonctionnement.

e e fabricant ne peut étre tenu pour responsable des
dommages causés par une utilisation inappropriée
ou non conforme.

Réparation

@ Remarque

e \/ous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer I'ap-
pareil ; le bon fonctionnement de I'appareil ne serait
plus assuré. Le non-respect de cette consigne an-
nulera la garantie.

e Pour toute réparation, adressez-vous au service
client ou a un revendeur agréé.

4. Description de 'appareil et des
accessoires
Vue d’ensemble de I'inhalateur

1 Poignée de transport

2 Touche Marche/Arrét (a I'arriere)
3 Cable de raccordement

4 Raccord de tuyau

5 Capuchon du filtre avec filtre

6 Support pour nébuliseur




Vue d’ensemble du nébuliseur et des
accessoires

—

N9
11

7 Douche nasale
8 Tuyau a air comprimé
9 Nébuliseur 7
10 Systéme de nébulisation
11 Soupape
12 Récipient a médicaments
13 Embout buccal
14 Masque pour adulte
15 Masque pour enfant
16 Embout nasal
17 Filtre de rechange

5. Mise en service

Installation

Sortez I'appareil de son emballage.

Posez-le sur une surface plane.

Veillez a ce que les fentes d’aération soient dégagées.

Avant la premiére utilisation

@ Remarque

e Avant la premiére utilisation, le nébuliseur et les ac-
cessoires devront étre nettoyés et désinfectés. Voir
« Nettoyage et désinfection » page 28.

e Raccordez le tuyau a air comprimé [8] sous le réci-
pient a médicaments [12].
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e Raccordez I'autre extrémité du tuyau a air comprimé
[8] au raccord de tuyau [4] de I'inhalateur avec une
|égére rotation.

Connexion au secteur

Branchez I'appareil uniqguement a la tension indiquée

sur la plaque signalétique.

e Branchez la fiche électrique du cable de raccorde-
ment [3] sur une prise secteur adaptée.

e Pour connecter la fiche d’alimentation au réseau,
insérez complétement la fiche dans la prise.

@ Remarque

e \érifiez qu'il y a bien une prise a proximité du lieu
d’installation.

e Placez le céble de raccordement de maniére a ce
que personne ne puisse trébucher dessus.

e Pour déconnecter I'inhalateur du secteur apres I'in-
halation, éteignez d’abord I'appareil et retirez ensuite
la prise du secteur.

6. Utilisation
Attention

e Pour des raisons hygiéniques, il est indispensable de
nettoyer le nébuliseur [9] ainsi que les accessoires
aprés chaque traitement, et de les désinfecter apres
le dernier traitement quotidien.

e Les accessoires ne doivent étre utilisés que par une
seule personne ; leur utilisation par plusieurs per-
sonnes est déconseillée.

e Si au cours d’une thérapie, plusieurs médicaments
différents doivent étre inhalés, il convient de veiller
a rincer le nébuliseur [9] a I'eau chaude du robinet
apres chaque usage. Voir « Nettoyage et désinfec-
tion » page 28.

e Respectez les instructions de ce mode d’emploi re-
latives au changement du filtre.

e Avant chaque utilisation de I'appareil, contrélez la
bonne fixation des raccords du flexible sur I'inhala-
teur [4] et sur le nébuliseur [9].



e Contrdlez le fonctionnement correct de I'appareil
avant de I'utiliser ; pour ce faire, mettez brievement
I’inhalateur en marche (avec le nébuliseur raccor-
dé, mais sans médicaments). L’appareil fonctionne
correctement si, a cette occasion, de I'air sort du
nébuliseur [9].

6.1 Insertion du systéme de nébulisation

e Ouvrez le nébuliseur [9] en tournant la partie supé-
rieure dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre
par rapport au récipient a médicaments [12]. Insérez
le systéme de nébulisation [10] dans le récipient a
médicaments [12].

e Assurez-vous que le cone d’arrivée de médicaments
est bien en place sur le cone du conduit d’air a I'in-
térieur de I'atomiseur.

6.2 Assemblage du nébuliseur
e \lersez une solution saline iso-
tonique ou le médicament di-
rectement dans le récipient a
meédicaments [12]. Attention a ne
pas trop le remplir | La quantité
de remplissage maximale recom-
mandée est de 8 ml.

Utilisez uniguement des médica-
ments prescrits par votre médecin
et demandez la durée et la dose
d’inhalation adaptées a vos besoins !

Si la dose de médicament prescrite est inférieure a
2 ml, remplissez cette quantité avec une solution de
chlorure de sodium isotonique jusqu’a un minimum
de 4 ml. La dilution est également nécessaire pour
les médicaments visqueux. Conformez-vous aux
indications de votre médecin.
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6.3 Fermeture du nébuliseur

e Fermez le nébuliseur [9] en tournant la partie su-
périeure dans le sens des aiguilles d’'une montre
par rapport au récipient a médicaments [12]. Assu-
rez-vous que le nébuliseur est bien fermé.

6.4 Insertion de la soupape

e Appuyez sur la soupape bleue [11] dans I'ouverture
prévue a cet effet sur le dessus du nébuliseur [9].

@ Remarque

Le systéme de soupape assure un meilleur dépot du
meédicament dans les poumons. N’utilisez la soupape
[11] qu’avec I'embout buccal [13] et jamais avec le
masque [14,15] ni I'embout nasal [18].

6.5 Raccordement des accessoires au
nébuliseur
e Reliez le nébuliseur [9] a I'accessoire souhaité (em-
bout buccal [13], masque pour adulte [14], masque
pour enfant [15] ou embout nasal [16]).
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@ Remarque

L’inhalation avec I'embout buccal est la forme la plus
efficace de la thérapie. Lutilisation du masque d’in-
halation n’est recommandée que lorsque I'utilisation
d’un embout buccal n’est pas possible (par exemple,
chez les enfants qui ne peuvent pas encore inhaler
dans I'embout buccal).

Lorsque vous utilisez le masque pour adulte [14],
faites-le tenir sur votre téte a I'aide de la bande de
fixation prévue a cet effet. Il existe également une
bande de fixation adaptée au masque pour enfant [15].

e Retirez le nébuliseur de son support [6] en le tirant
vers le haut avant de commencer le traitement.

e Démarrez I'inhalateur au moyen de I'interrupteur
marche/arrét [2].

e Le brouillard de pulvérisation qui s’échappe du nébu-
liseur indique que I'appareil fonctionne parfaitement.

6.6 Traitement

e Pendant I'inhalation, restez debout et détendu a cété
d’une table et non assis sur une chaise, pour ne
pas compresser les voies respiratoires et risquer de
compromettre I'efficacité du traitement.

e Inspirez profondément le médicament pulvérisé.

A Attention

L’appareil n’est pas adapté pour étre utilisé pendant
une longue durée : aprés 30 minutes d’utilisation, il doit
étre arrété pendant 30 minutes.

@ Remarque

Tenez le nébuliseur droit (vertical) pendant I'inhalation ;
autrement, la nébulisation ne fonctionne pas et I'appa-
reil ne peut plus fonctionner correctement.

A Attention

Des huiles essentielles thérapeutiques, des sirops
contre la toux, des solutions a gargariser, des gouttes
pour la friction cutanée ou pour des bains a vapeur ne
sont par principe pas adaptés a I'inhalation par inha-
lateur. Ces additifs sont souvent de nature visqueuse
et risquent de nuire durablement au bon fonctionne-
ment de I'appareil ainsi qu’a I'efficacité du traitement.
En cas d’hypersensibilité des bronches, des médica-
ments a base d’huiles essentielles peuvent provoquer
un bronchospasme aigu (un resserrement spasmodique
soudain des bronches accompagné d’une dyspnée).
Renseignez-vous aupres de votre médecin ou de votre
pharmacien !

6.7 Fin de I’inhalation

Si le nuage de pulvérisation ne s’échappe plus que
de facon irréguliere ou si le bruit change au cours de
I'inhalation, vous pouvez arréter I'inhalation.



e Apres utilisation, éteignez I'inhalateur a I'aide de
I'interrupteur Marche/Arrét [2] et débranchez-le du
secteur.

e Apres le traitement, remettez le nébuliseur [9] dans
son support [6].

6.8 Douche nasale

19. Couvercle

20. Réservoir pour sécrétions
nasales

21. Réservoir a sel

22. Qrifice
(début de I'utilisation)

Vous pouvez nettoyer vos narines a I'aide de la douche
nasale. La douche nasale produit un jet fin idéal pour
le traitement de troubles respiratoires ou pour I’'humi-
dification de la muqueuse nasale.

Nous recommandons d’utiliser la douche nasale en
cas de rhume, de sécheresse nasale, de présence
excessive de poussiére, d'allergies au pollen, d’in-
flammation chronique des sinus ou sur les conseils
de votre médecin.

Avertissement

e N’utilisez pas la douche nasale en association avec
d’autres médicaments ou huiles essentielles.

Attention

e Utilisez la douche nasale uniquement avec des so-
lutions de chlorure de sodium isotoniques.
® Remplacez la douche nasale tous les ans.

Le volume maximal de la douche nasale est de 10 ml. Si
vous n’étes pas slr de la dilution correcte de la solution
de chlorure de sodium, demandez a votre pharmacien.

6.9 Utilisation de la douche nasale
Pour utiliser correctement la douche nasale, suivez les
étapes suivantes :

1.Tournez le couvercle [19] a 90° dans
le sens inverse des aiguilles d’une
montre et tirez-le vers le haut.

2.Retirez le réservoir [20] en le tirant
vers le haut.
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3.Remplissez le réservoir a sel [21]
d’une solution de chlorure de
sodium.

4.Placez le réservoir [20] dans le ré-
servoir a sel [21].

5.Placez le couvercle [19] sur le réser-
voir a sel [21]. Tournez le couvercle
[19] dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’a ce qu’il s’enclenche.

6.Raccordez le tuyau a air comprimé
[8] sous le réservoir a sel [21].

7.Placez le couvercle [19] avec pré-
caution dans une narine. Respirez
par le nez.

8.Appuyez sur I'interrupteur Marche/
Arrét [2] a I'arriere de l'inhalateur.
Pour commencer 'utilisation, pla-
cez un doigt sur 'orifice [22] du
réservoir.

@ Remarque

Pendant I'utilisation, respirez len-
tement et régulierement par le nez.
Inclinez légerement la téte dans la
direction opposée a la narine traitée,
de sorte que la solution de chlorure
de sodium puisse s’écouler en pro-
fondeur dans le nez.
9.Pour faire une pause ou terminer
I'utilisation de la douche nasale,
retirez votre doigt de I'orifice [22]
du réservoir a sel [21].

10.Vous pouvez terminer I'utilisation de I'appa-
reil dés que votre nez est propre. Il ne faut pas
poursuivre I'utilisation de I'appareil aprés avoir
consommeé la capacité maximale.

6.10 Nettoyage
Voir « Nettoyage et désinfection » page 28.



7. Changement du filtre

Dans des conditions d’utilisation normales, le filtre a air
est prévu pour étre changé aprés environ 500 heures
d'utilisation ou une année. Vérifiez Iétat du filtre a air
régulierement (toutes les 10 a 12 atomisations). S’il
est trés sale ou bouché, remplacez le filtre utilisé. Sile
filtre est humide, il doit également étre remplacé par
un filtre neuf.

A Attention

e N’essayez pas de nettoyer et de réutiliser le filtre
usagé !

o Utilisez exclusivement le filtre d’origine du fabricant,
votre inhalateur risquant autrement d’étre endomma-
gé ou le traitement de ne pas étre assez efficace.

e Le filtre a air ne doit pas étre réparé ou entretenu
alors qu’une personne est en train d’utiliser I'appa-
reil.

e N’utilisez en aucun cas I'appareil sans filtre.

Procédez comme suit pour changer le filtre :

A Attention

o Eteignez tout d’abord I'appareil, puis débranchez-le
du secteur.
e Laissez I'appareil refroidir.

1. Tirer le capuchon du filtre [5]
vers |'avant.

@ Remarque

Si le filtre reste dans I'appareil aprés le retrait du ca-
puchon, retirez-le, par exemple avec une pince ou un
objet similaire.

2. Réinsérez le capuchon du filtre [5] avec un nouveau
filtre.
3. Assurez-vous qu’il est bien fixé.

8. Nettoyage et désinfection
Nébuliseur et accessoires

Avertissement

Afin d’éviter tout risque pour la santé, veillez a observer

les prescriptions d’hygiéne suivants.

e Le nébuliseur [9] et les accessoires sont prévus pour
une utilisation répétée. Veuillez tenir compte du fait
que les différents domaines d’utilisation exigent
différents moyens de nettoyage et de retraitement
hygiénique.
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Remarque :

¢ Ne pas nettoyer mécaniquement le nébuliseur ainsi
que les accessoires avec des brosses ou des ob-
jets similaires, sachant que ceci pourrait causer des
dommages irréparables et par conséquent, le succes
ciblé de traitement ne peut plus étre garanti.

e Concernant les exigences supplémentaires relatives
a la préparation hygiénique nécessaire (traitement
des mains, des médicaments ou des solutions d’in-
halation) pour les groupes & haut risque (par ex. les
patients atteints de mucoviscidose), veuillez vous
renseigner aupres de votre médecin.

e Veillez a bien sécher le nébuliseur et les accessoires
apres chaque nettoyage ou désinfection. L’humidité
résiduelle peut fortement favoriser la prolifération de
bactéries.

Préparation
e Toutes les pieéces du nébuliseur [9]

ainsi que les accessoires utilisés 1

doivent étre nettoyés immédiatement

apres chaque traitement, afin d’élimi-

ner les résidus médicamenteux et les

impuretés. @ 10
e Pour cela, démontez les différentes 12

uE
pieces du nébuliseur[9] et la douche v
nasale [7].
Tirer 'embout buccal [13], le masque [14, 15] ou
I’embout nasal [16] du nébuliseur.
Démontez le nébuliseur en tournant la partie
supérieure dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre par rapport au récipient a médicaments
[12].
Retirez le systeme de nébulisation [10] du récipient
amédicaments [12].
e Retirez la soupape [11] du nébuliseur [9] en la
tirant.
e Procédez dans I'ordre inverse lorsque vous remon-
trez le nébuliseur.

Nettoyage
Attention

Avant chaque nettoyage, I'appareil devra étre éteint,
débranché du secteur et refroidi.

Le nébuliseur et I'accessoire utilisé comme I'embout
buccal, le masque, la douche nasale, etc. doivent étre
nettoyés a I’eau chaude, mais pas bouillante, aprés
chaque utilisation. Séchez les piéces soigneusement
avec un chiffon doux. Lorsqu’elles sont entiérement
séchées, assemblez de nouveau les pieces et po-
sez-les dans un récipient sec et étanche ou effectuez
la désinfection.



Assurez-vous que tous les résidus ont été éliminés
lors du nettoyage. A cet effet, n'utilisez jamais des
substances pouvant étre potentiellement toxiques au
contact avec la peau ou les muqueuses, ainsi que lors-
gu’elles sont avalées ou inhalées.

Pour nettoyer I'appareil, utilisez un chiffon sec doux et
un détergent doux.

N’utilisez pas de produit de nettoyage agressif et ne
mettez jamais I'appareil sous I'eau.

A Attention

e Assurez-vous que I'eau ne s'infiltre pas a I'intérieur !

e Ne lavez pas I'appareil et les accessoires au
lave-vaisselle !

e Lorsqu’il est branché, I'appareil ne doit pas étre saisi
avec des mains humides ; protéger I'appareil des
éclaboussures d’eau. L'appareil doit uniquement étre
utilisé a Iétat entiérement sec.

¢ Ne pulvérisez pas de liquide dans les fentes d’aé-
ration | En pénétrant a I'intérieur de I'appareil, les
liquides peuvent entrainer un endommagement de
I'électronique et des autres pieces de I'inhalateur et,
par conséquent, un dysfonctionnement de I'appareil.

Eau de condensation, entretien du flexible

Selon les conditions environnementales, de la conden-

sation peut apparaitre dans le tuyau. Pour éviter I'appa-

rition de germes et garantir une thérapie irréprochable,

tenir impérativement a I'écart de I’lhumidité. Pour ce

faire, respectez les mesures suivantes :

e Retirez le tuyau a air comprimé [8] du nébuliseur [9].

e Laissez le tuyau branché du cété de I'inhalateur [4].

e Utilisez I'inhalateur jusqu’a ce que I’humidité soit
éliminée par I'air qui le traverse.

® Remplacez le tuyau en cas d’encrassement impor-
tant.

Désinfection

Veuillez strictement respecter les points mentionnés

ci-dessous afin de désinfecter votre nébuliseur et les

accessoires. Il convient de désinfecter les différentes
pieces au plus tard aprés la derniére utilisation quo-
tidienne.

(Tout ce dont vous avez besoin est d’un peu de vinaigre

blanc et d’eau distillée !)

e Commencez par nettoyer le nébuliseur et les acces-
soires, comme décrit dans la section « Nettoyage ».

e Démontez Patomiseur, ’embout buccal, ’embout
nasal et la douche nasale et laissez-les tremper
5 minutes dans de I'eau bouillante.

e Pour nettoyer les autres accessoires,utilisez un mé-
lange composé d'% de vinaigre et de % d’eau distillée.
Assurez-vous que la quantité soit suffisante pour que
les parties comme le nébuliseur, le masque et I'embout
buccal soient complétement immergées.
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e Laissez tremper les pieces pendant 30 minutes dans
le mélange au vinaigre.

e Rincez les pieces a I'eau et séchez-les soigneuse-
ment avec un chiffon doux.

A Attention

Le tuyau a air comprimé et les masques ne doivent pas
étre bouillis ni autoclavés.

e Lorsqu’elles sont entiérement séchées, assemblez
de nouveau les piéces et posez-les dans un récipient
sec et étanche.

@ Remarque

Aprés le nettoyage, assurez-vous que les pieces sont
tout a fait séches. Dans le cas contraire, le risque de
croissance des germes augmente.

Stérilisation
o Utilisez des solutions de stérilisation a froid confor-
mément aux recommandations du fabricant.

Séchage

e Posez les différentes pieces sur une surface séche,
propre et absorbante, et laissez-les sécher comple-
tement (au moins pendant 4 heures).

Résistance des matériaux

e Tout comme d’autres produits en matiére plastique,
le nébuliseur et les accessoires sont sujets a une
certaine usure a la suite d’une utilisation et un trai-
tement hygiénique fréquent. Au fil du temps, ceci
pourrait provoquer un changement de I'aérosol et
par conséquent, nuire a I'efficacité de la thérapie.
C’est pourquoi nous recommandons de changer
le nébuliseur et les autres accessoires apres un an
d’utilisation.

e Pour choisir le produit de nettoyage ou de désin-
fection, il convient d’observer les points suivants :
N’utilisez qu’un produit de nettoyage ou de désin-
fection doux, que vous doserez selon les indications
du fabricant.

Stockage

e Ne pas stocker I'appareil dans des pieces a fort taux
d’humidité (par ex. dans la salle de bain) ou le trans-
porter avec des objets humides.

e Stocker et transporter I'appareil a I'abri du rayonne-
ment prolongé direct du soleil.

e Les accessoires peuvent étre rangés en toute sé-
curité dans le compartiment a accessoires. Rangez
I’appareil dans un endroit sec, de préférence dans
son emballage.



9. Elimination
Dans le cadre de la protection de I'environne- E
ment, il est interdit de jeter I'appareil avec les

; . |
déchets ménagers.
Veuillez éliminer I'appareil conformément a la directive
européenne — WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) relative aux appareils électriques et élec-
troniques usagés.
Pour toute question & ce sujet, adressez-vous aux col-
lectivités locales responsables de I'élimination et du

Problemes/
questions

Causes possibles/solution

2. Chez les enfants, le masque doit
également recouvrir la bouche
et le nez. Pour les personnes
dormantes, une nébulisation
n’est pas avisée, car dans cet
état, le médicament n’atteint
pas les poumons en quantités
suffisantes.

recyclage de ces produits.

10. Solution aux probléemes

peu d’aérosol.

Probléemes/ | Causes possibles/solution
questions

Le nébuliseur | 1. Trop ou trop peu de médicament
ne produit dans le nébuliseur.

pas ou trop Minimum : 2 ml,

Maximum : 8 ml.

Remarque : I'inhalation ne
devrait étre effectuée que sous la
surveillance et qu’avec le soutien
d’une personne adulte, et les
enfants ne doivent pas rester sans
surveillance.

2. Vérifier que la buse n’est pas
bouchée.
Le cas échéant, nettoyer la buse
(par ex. en laringant). Allumer a
nouveau le nébuliseur.
ATTENTION : ne percer soigneu-
sement les trous fins qu’a I'arriére
de la buse.

L'inhala-
tion avec

le masque
est-elle plus
longue ?

Ceci est dil a des raisons tech-
niques. Lors de chaque cycle de
respiration, vous inspirez moins de
médicament a travers les orifices
du masque que par I'embout buc-
cal. A travers les trous, I'aérosol est
ensuite mélangé avec I'air ambiant.

3. Le nébuliseur n’est pas maintenu
en position verticale.

4. Un médicament liquide inadapté
a été versé dans le nébuliseur
(par ex. un liquide trop visqueux).

Le médicament liquide devra étre

prescrit par le médecin.

’émission est

Tuyau plié, filtre encrassé, trop de

Pourquoi le
nébuliseur
doit-il étre
remplacé ré-
gulierement ?

Il existe deux raisons pour cela :

1. Pour garantir un spectre de
particules efficace d’un point
de vue thérapeutique, I'alésage
de la buse ne doit pas dépasser
un diametre donné. En raison
des sollicitations mécaniques
et thermiques, le plastique est
soumis a une certaine usure.

Le systeme de nébulisation [10]
est particulierement sensible.
La composition des gouttes de
I’aérosol peut alors se modifier,
ce qui a une incidence directe
sur 'efficacité du traitement.

2. En outre, il est recommandé de
changer réguliérement le nébuli-
seur pour des raisons d’hygiene.

Chaque
individu a-t-il
besoin de
son propre
nébuliseur ?

Pour des raisons d’hygiene, c’est
absolument indispensable.

enfants et les
enfants ?

trop faible. solution pour inhalation.

Quels mé- Veuillez consulter votre médecin

dicaments a ce sujet.

peuvent étre | En général, tous les médicaments

inhalés ? qui conviennent et qui sont ap-
prouvés pour un inhalateur peuvent
étre inhalés.

Il reste des Ceci est normal et di a des raisons

résidus de techniques. Cessez I'inhalation dés

solution d’in- | que vous remarquez que le bruit du

halation dans | nébuliseur est différent.

le nébuliseur.

Que faut-il 1. Chez les jeunes enfants et les

observer pour | enfants, le masque doit recouvrir

les jeunes la bouche et le nez pour assurer

une inhalation efficace.




11. Caractéristiques techniques

Articles de rechange

Modale H 26 Désignation N Matériau | REF.

Type IH 25/2 Stoppeur de nébulisation PP 162.819

Dimensions Yearpack (contient embout PP/PVC 601.28

(IxHxP) 166 x 141 x 148 mm Egﬁfi'aﬁﬁlbi’#;s”;‘fi';,ﬁsq”e

Poids 1,4 kg enfant, nébuliseur, tuyau a air

Pression de travail env. 0,8 - 1,45 bar comprimé, filtre)

Volume de Douche nasale PP 601.37

remplissage du 2 ml min.

nébuliseur 8 ml max. @ Remarque

r?wzzlitc(;;ent env. 0.3 ml/min En cas d'utilisation de I'appareil en dehors des spé-

Lioui I .I — : cifications, un fonctionnement irréprochable ne peut

d?&ﬂz ﬁg:;ls fomm:nrlr?éx pas étre garanti | Nous nous réservons le droit d’ef-

Dross) = déA fectuer des modifications techniques pour améliorer et
ression max. C A : . .

8 faire évoluer le produit. Cet appareil et les accessoires
aCOUSt'que (selon DIN NE 1?544'1 paragraphe 26) correspondants satisfont aux normes européennes
Comeon AL B O VA ENGOBO1-1 et EN606O1-1-2 ainsi que EN13544-1 et
secteur Soudi Arabia-~2’20V~-zéOHz- pooys  doivent faire Pobjet de mesures de précautions parti-

- - - . . culiéres concernant la compatibilité électromagnétique.
Drlg?jede vie 1000 h Veuillez noter que les dispositifs de communication
E; i T = 10°Ca40°C HF portables et mobiles sont susceptibles d’influer

onaitions emperature : + a+ f Atai H _
dutilisation Humidité relative de Iair - 10 % 4 sur cet appareil. Pour plus de détails, veuillez contac

95 %

Température : 0 °C a +60 °C
Humidité relative de I'air : 10 % a 95 %

Conditions de
stockage et de

transport Pression atmosphérique : 700-1 060 hPa
Caractéristiques 1) Débit : 5,3 I/min
de I'aérosol 2) Distribution : 0,326 ml

)
) Débit de distribution : 0,132 ml/min
) Taille des particules (MMAD) : 3,07 um

B W

Sous réserve de modifications techniques.
Diagramme sur la taille des particules

99,99

999 ' ——y=50822e7(0,84263n0rm(x) R’= 0,99434

99 L
95 L
% L

80 |
70 L

50 |-

30 L
20 L

Masse cumulative inférieure (%)

1 10
Taille des particules (um)

Les mesures ont été effectuées avec une solution de
fluorure de sodium a I'aide d’un impacteur NGI (Next
Generation Impactor).

Il se peut que le diagramme ne soit pas applicable tel
quel pour les suspensions ou des médicaments trés
visqueux. Pour de plus amples informations, veuillez
contacter le fabricant du médicament en question.

ter le service aprés-vente a I'adresse mentionnée ou
vous reporter a la fin du mode d’emploi. L'appareil est
conforme aux exigences de la directive européenne
93/42/CEE sur les produits médicaux, la loi sur les
produits médicaux.

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE
e ’appareil satisfait aux prescriptions en vigueur
actuellement en matiere de compatibilité électro-
magnétique et il est adapté a I'utilisation dans tous
les batiments, y compris ceux destinés a des fins
de logements privés. Les émissions de fréquences
radio de I'appareil sont extrémement basses et ne
provoquent selon toute vraisemblance pas d’inter-
férences avec d’autres appareils a proximité.
Il convient dans tous les cas de ne pas positionner
I’appareil au-dessus ou a proximité d’autres appa-
reils. Au cas ou surviendraient des interférences avec
vos appareils électroniques, déplacez-le ou bran-
chez-le a une autre prise.
e Des appareils radio pourraient interférer avec le fonc-
tionnement de I'appareil.

[2]

tion:

Sous réserve d’erreurs et de modifica
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Articulos suministrados
Véase la descripcion del aparato y de los accesorios
en la pagina 34.

e Inhalador

e Nebulizador

e Tubo flexible de aire comprimido
e Tubo de boca

e Mascarilla para adultos

e Mascarilla para nifios

e Tubo de nariz

e Ducha nasal

e Filtro de repuesto

® Bolsa

e Estas instrucciones de uso

1. Introduccién

Estimada clienta, estimado cliente:

Nos alegramos de que haya elegido un producto de
nuestra coleccién. Nuestro nombre es sinénimo de pro-
ductos de alta y comprobada calidad en el ambito de
aplicacién de calor, peso, presion arterial, temperatura
corporal, pulso, tratamiento suave, masaje y aire.

Lea detenidamente estas instrucciones de uso, con-
sérvelas para su futura utilizacion, asegurese de que
estén accesibles para otros usuarios y respete las in-
dicaciones.

Atentamente,
El equipo de Beurer

Campo de aplicacion

Este inhalador es un aparato para atomizar liquidos y
medicamentos liquidos (aerosoles) y para tratar las vias
respiratorias superiores e inferiores.

Mediante la atomizacién y la inhalacion del medica-
mento prescrito o recomendado por el médico puede
prevenir enfermedades de las vias respiratorias, aliviar
los sintomas concomitantes y acelerar la curacién. Su

médico o farmacéutico le proporcionara méas informa-
cion sobre las posibilidades de uso.

El aparato estd disefiado para realizar inhalaciones en
el hogar. No obstante, la inhalacién de medicamen-
tos debe realizarse siempre por prescripcion médica.
Realice la inhalacion de forma tranquila y relajada y
respire despacio y profundamente para que el medi-
camento pueda llegar hasta los bronquios. Respire
normalmente.

No debe calibrarse el aparato.

Tras una breve preparacion, el aparato quedara listo
para un nuevo uso. Para ello debera cambiar todos los
accesorios, incluido el nebulizador y el filtro de aire, y
desinfectar la superficie del aparato utilizando un de-
sinfectante de venta en establecimientos comerciales.
Si el aparato es utilizado por varias personas tenga en
cuenta que se deberan cambiar todos los accesorios.

2. Simbolos
En estas instrucciones de uso se utilizan los siguientes
simbolos.

A Advertencia Indicacion de advertencia sobre

peligro de lesiones o para la
A Atencion

salud.
@ Nota

En el embalaje y en la placa de caracteristicas del
aparato y de los accesorios se utilizan los siguientes
simbolos.

©
O
e

Indicacion de seguridad sobre
posibles dafos del aparato o los
accesorios.

Indicacion de informacién impor-
tante.

Pieza de aplicacion tipo BF

Observe las instrucciones de uso

Aparato con clase de proteccion 2

Fabricante

ON
Desactivar

I

O)
30 ON/
30 OFF

Numero de serie

30 minutos de servicio, a continuacién
30 minutos de descanso antes de volver
a utilizar el aparato.




Proteccion contra cuerpos extrafios
> 12,5 mmy contra goteo vertical de agua
El sello CE certifica que este aparato cum-
ple con los requisitos establecidos en la
Directiva 93/42/CEE relativa a los produc-
tos sanitarios.

IP21

c E 0483

3. Indicaciones de advertencia y de
seguridad

Advertencia

¢ Antes de utilizar el aparato debera asegurarse de que
ni este ni los accesorios presentan danos visibles.
En caso de duda no lo use y péngase en contacto
con su distribuidor o con la direccion de atencién al
cliente indicada.

Si surgen problemas con el aparato, consulte el ca-
pitulo “10. Resolucion de problemas”.

La utilizacion del aparato no exime de acudir al médi-
co ni de seguir el tratamiento prescrito por este. Por
lo tanto, todos los dolores o enfermedades deben
consultarse primero con un médico.

Si estd preocupado por su salud, consulte a su mé-
dico de familia.

Respete unas medidas de higiene generales al utili-
zar el nebulizador.

Siga siempre las indicaciones de su médico sobre
el tipo de medicamento que deba utilizar, la dosis,
la frecuencia y la duracion de la inhalacion.

Utilice inicamente medicamentos prescritos o reco-
mendados por su médico o farmacéutico.

Tenga en cuenta que

para el tratamiento solo deben utilizarse las piezas
indicadas por el médico segun el estadio de la en-
fermedad.

Compruebe en el prospecto del medicamento si
existen contraindicaciones para el uso con los sis-
temas habituales de aerosolterapia.

Si el aparato no funcionase correctamente, o produ-
jese malestar o dolores, deje de utilizarlo inmediata-
mente.

Mantenga el aparato alejado de los ojos durante su
uso, el vapor de medicamentos podria resultar per-
judicial.

No utilice el aparato cerca de gases inflamables,
oxigeno u 6xido de nitrégeno.

Este aparato no debe ser utilizado por nifios o adul-
tos con las facultades fisicas, sensoriales (p. €j.
insensibilidad al dolor) o mentales limitadas o con
poca experiencia 0 conocimientos, a no ser que los
vigile una persona responsable de su seguridad o
que esta persona les indique cémo se debe utilizar
el aparato.
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e Antes de cada tarea de limpieza y/o mantenimiento

el aparato se debe apagar y el conector se debe

desenchufar de la red.

Mantenga a los nifios alejados del material de em-

balaje (peligro de asfixia).

Para evitar el peligro de enredo y estrangulacion,

mantenga los cables y conductos de aire fuera del

alcance de los nifios pequefios.

No utilice piezas adicionales no recomendadas por

el fabricante.

El aparato se puede conectar Unicamente a la ten-

sion de red indicada en la placa indicadora de tipo.

No sumerja el aparato en agua ni lo utilice en am-

bientes himedos. Bajo ninglin concepto deben en-

trar liquidos en el aparato.

Proteja el aparato de impactos fuertes.

No agarre nunca el cable de alimentacién con las

manos humedas, de lo contrario podria sufrir una

descarga eléctrica.

No desconecte el conector de la toma tirando del

cable.

No aplaste ni retuerza el cable ni lo pase por encima

de objetos afilados, no lo deje colgando y protéjalo

del calor.

Recomendamos desenrollar completamente el cable

de alimentacion para evitar un sobrecalentamiento

peligroso.

Si el cable de alimentacion de red de este aparato

se dafa, deberd sustituirse. Si el cable no se puede

extraer, el aparato debera sustituirse.

Al abrir el aparato existe el peligro de recibir una

descarga eléctrica. El aparato solamente estara

desconectado de la red de alimentacion cuando el

conector de red se haya desenchufado de la toma.

No esta permitido realizar cambios en el aparato ni

en los accesorios.

No utilice el aparato si se cae, si se ha expuesto a

una humedad extrema o si resulta deteriorado por

cualquier otro motivo. En caso de duda, péngase en

contacto con el servicio de atencion al cliente o con

el distribuidor.

El inhalador IH 26 solo debera utilizarse con nebuli-

zadores compatibles de Beurer y con los correspon-

dientes accesorios de Beurer. El uso de nebulizado-

res y accesorios de otros fabricantes puede reducir

la eficacia de la terapia y, dado el caso, dafar el

aparato.

e Guarde el aparato y los accesorios fuera del alcance
de los nifios y animales domésticos.

A Atencion

e El aparato puede dejar de funcionar si se produce un
fallo en el suministro eléctrico, una averia repentina
u otras condiciones adversas. Por lo tanto, le reco-



mendamos que disponga de un aparato de repuesto
o de otro medicamento (prescrito por su médico).

e Si se requiere un adaptador o un prolongador, estos
deberan cumplir la normativa de seguridad vigente.
No sobrepase el limite de potencia de alimentacion
ni la potencia méaxima especificados en el adaptador.

e No guarde el aparato ni el cable de alimentacion
cerca de fuentes de calor.

e No utilice el aparato en salas en las que se hayan
utilizado aerosoles con anterioridad. Ventile la sala
antes de iniciar la terapia.

¢ No introduzca nunca ningun objeto en los orificios
de ventilacion.

e No utilice nunca el aparato cuando al hacerlo se es-
cuche un ruido anémalo.

e Por motivos de higiene es imperativo que cada usua-
rio utilice sus propios accesorios.

e Desenchufe el conector de la toma eléctrica después
de cada uso.

e Guarde el aparato en un lugar protegido de las incle-
mencias meteoroldgicas. El aparato debe guardarse
en las condiciones atmosféricas especificadas.

FUSIBLE

e E| aparato contiene un fusible de sobrecorriente que
solo podra ser sustituido por personal especializado
autorizado.

Indicaciones generales

A Atencion

e Utilice el aparato exclusivamente:

- con personas,

- para el fin para el que ha sido disefiado (inhalacién
de aerosoles) y del modo expuesto en estas ins-
trucciones de uso.

¢ iTodo uso inadecuado puede ser peligroso!

e En situaciones graves de emergencia, tienen priori-
dad los primeros auxilios.

e Utilice ademas de los medicamentos solo agua des-
tilada o una solucién salina. En algunas ocasiones,
otros liquidos pueden averiar el inhalador o el nebu-
lizador.

e Este aparato no esta destinado para el uso comercial
o clinico, sino exclusivamente para uso particular en
el dmbito privado.

Antes de la puesta en funcionamiento

A Atencion

e Antes de usar el aparato, retire todo el material de
embalaje.

¢ Proteja el aparato contra el polvo, la suciedad y la
humedad y no lo cubra nunca mientras esté en fun-
cionamiento.

¢ No utilice el aparato en ambientes llenos de polvo.
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e Apague el aparato de inmediato si presenta defectos
o se producen fallos de funcionamiento.

e E| fabricante declinara toda responsabilidad por
dafos y perjuicios debidos a un uso inadecuado o
incorrecto.

Reparacién

@ Nota

e No debe abrir ni reparar el aparato bajo ninguin
concepto; en caso contrario, ya no se garantiza su
funcionamiento correcto. El incumplimiento de esta
disposicioén anula la garantia.

e Para llevar a cabo las reparaciones, dirijase al servi-
cio de atencion al cliente o a un distribuidor autori-
zado.

4, Descripcion del aparato y los
accesorios
Vista general del inhalador

1 Asa

2 Interruptor de encendido y apagado (parte pos-
terior)

3 Cable de alimentacion de red

4 Toma de tubo flexible

5 Tapa con filtro

6 Soporte para nebulizador




Vista general del nebulizador y los accesorios

7 Ducha nasal
8 Tubo flexible de aire
comprimido
9 Nebulizador
10 Accesorio insertable
11 Valvula
12 Recipiente para
medicamentos
13 Tubo de boca
14 Mascarilla para adultos
15 Mascarilla para nifios
16 Tubo de nariz
17 Filtro de repuesto

5. Puesta en funcionamiento
Colocacion

Saque el aparato del embalaje.

Coléquelo sobre una superficie plana.

Asegurese de que las ranuras de ventilacion estén libres.

Antes del primer uso

@ Nota

e Antes del primer uso debera limpiar y desinfectar
el nebulizador y los accesorios. Consulte para ello
“Limpieza y desinfeccion”, pagina 38.

e |ntroduzca el tubo flexible de aire comprimido [8] en la
parte inferior del recipiente para medicamentos [12].
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e Introduzca el otro extremo del tubo flexible de aire
comprimido [8] en la toma para el tubo [4] del inha-
lador girandolo ligeramente.

Potencia

Conecte unicamente el aparato a la tension de red

indicada en la placa indicadora de tipo.

e Enchufe el conector del cable de alimentacién de
red [3] a una toma de corriente adecuada.

e Para conectar el aparato a la red enchufe el conector
en la toma hasta que haga tope.

@ Nota

e Asegurese de que haya una toma de corriente cerca
del lugar de instalacion.

e Tienda el cable de alimentacién de red de modo que
nadie pueda tropezar con él.

e Para separar el inhalador de la red eléctrica tras la
inhalacién, apague primero el aparato y desenchufe
a continuacion el conector de la toma.

6. Manejo
Atencion

e Por razones de higiene es obligatorio limpiar el ne-
bulizador [9] y los accesorios después de cada uti-
lizacién y desinfectarlos diariamente al finalizar los
tratamientos.

e Las piezas de los accesorios solo deben ser utili-
zadas por una persona; se desaconseja su uso por
varias personas.

e Si durante la terapia se inhalan diferentes medica-
mentos de forma sucesiva, asegurese de lavar el
nebulizador [9] con agua caliente tras cada uso.
Consulte “Limpieza y desinfeccion”, pagina 38.

e Para cambiar el filtro siga las indicaciones de estas
instrucciones de uso.

¢ Antes de utilizar el aparato, compruebe que los tubos
flexibles estén correctamente conectados al inhala-
dor [4] y al nebulizador [9].

e Antes de utilizar el aparato, asegurese de que fun-
ciona correctamente. Para ello encienda el inhalador



(junto con el nebulizador conectado pero sin me-
dicamento) brevemente. Si al hacerlo sale aire del
nebulizador [9], el aparato funciona correctamente.

6.1 Colocacion del accesorio del nebulizador

e Abra el nebulizador [9] girando la parte superior en
sentido contrario a las agujas del reloj respecto al
recipiente para medicamentos [12]. Inserte el acce-
sorio insertable [10] en el recipiente para medica-
mentos [12].

¢ Asegurese de que el cono de la guia del medicamen-
to esté bien asentado en el cono de la guia de aire
en el interior del pulverizador.

6.2 Llenar nebulizador

¢ Ponga la solucion salina isotonica
o el medicamento directamente
en el recipiente para medicamen-
tos [12]. No lo llene hasta des-
bordarlo. La capacidad maxima
recomendada es de 8 ml.

Utilice solo los medicamentos
que le prescriba su médico e in-
férmese de la duracién y la canti-
dad adecuada de inhalaciones.
Si la cantidad de medicamento prescrita es inferior
a 2 ml, afiada solucion salina isoténica hasta llegar
como minimo a los 4 ml. También es necesario diluir
el medicamento cuando sea viscoso. Respete tam-
bién en este caso la prescripcion facultativa.
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6.3 Cerrar nebulizador

e Cierre el nebulizador [9] girando la parte superior en
el sentido de las agujas del reloj respecto al recipien-
te para medicamentos [12]. Asegurese de que queda
cerrado correctamente.

6.4 Colocar valvula

e Presione la valvula azul [11] en la abertura situada
en la parte superior del nebulizador [9].

@ Nota

El sistema de valvulas garantiza una mejor respirabili-
dad del medicamento. Utilice la valvula [11] Unicamen-
te con el tubo de boca [13], nunca con las mascarillas
[14,15] ni con el tubo de nariz [16].

6.5 Acoplar los accesorios al nebulizador

e Acople al nebulizador [9] los accesorios deseados
(tubo de boca [13], mascarilla para adultos [14], mas-
carilla para nifios [15] o tubo de nariz [16]).

@ Nota

La inhalacién con el tubo de boca es la forma mas
efectiva de la terapia. El uso de la mascara de inhala-
cion solo se recomienda si no es posible usar un tubo
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de boca (p. €]. en el caso de nifios que ain no pueden
inhalar con el tubo de boca).

Si utiliza la mascarilla para adultos [14], puede sujetarla
ala cabeza con su cinta de sujecion. Del mismo modo,
la mascarilla para nifios [15] también dispone de una
cinta de sujecion.

¢ Antes del tratamiento, saque el nebulizador del so-
porte [6] retirandolo hacia arriba.

e Encienda el inhalador accionando el interruptor de en-
cendido y apagado [2].

e El vaho saliendo del nebulizador indica que este
funciona correctamente.

6.6 Tratamiento

e Durante la inhalacion, siéntese erguido y relajado en
una mesa y no en un sillén, para no comprimir las
vias respiratorias y reducir asi la eficacia del trata-
miento.

® |nhale el medicamento atomizado.

A Atencion

El aparato no puede utilizarse ininterrumpidamente,
se debe apagar 30 minutos tras 30 minutos de fun-
cionamiento.

@ Nota

Mantenga el nebulizador en posicion vertical durante el
tratamiento. De lo contrario la solucién no se atomizara
y el aparato no funcionara correctamente.

A Atencion

En principio, los aceites esenciales vegetales, los jara-
bes para la tos, las soluciones para hacer gargaras y las
gotas para friegas o bafios de vapor no son adecuados
para su inhalacion mediante inhaladores. A menudo,
estos productos son viscosos y pueden influir en el
correcto funcionamiento del aparato, y, con ello, en la
eficacia del tratamiento. En caso de presentar hiper-
sensibilidad del sistema bronquial, los medicamentos
con aceites esenciales pueden provocar bajo deter-
minadas circunstancias un broncoespasmo grave (un
estrechamiento espasmadico repentino de los bron-
quios con dificultad respiratoria). Consulte a su médico
o farmacéutico.

6.7 Finalizar la inhalacién

El tratamiento puede interrumpirse cuando el vapor
salga irregularmente o cambie el ruido que produce el
aparato al funcionar.

e Apague el inhalador tras el tratamiento con el inte-
rruptor de encendido y apagado [2] y desenchufelo
de la red eléctrica.

e Una vez acabado el tratamiento, vuelva a colocar el
nebulizador [9] en su soporte [6].



6.8 Ducha nasal

19. Cubierta

20. Recipiente colector de
secreciones nasales

21. Recipiente de solucién
salina

22. Orificio de la cubierta
(Inicio de la aplicacion)

La ducha nasal sirve para limpiar las fosas nasales.
La ducha nasal produce un chorro fino para el trata-
miento de afecciones respiratorias o para humidificar
la mucosa nasal.

Se recomienda el uso de la ducha nasal en caso de
resfriados, sequedad de la nariz, polvo, alergia al po-
len, inflamacion cronica de los senos paranasales o si

lo prescribe el médico.
Advertencia
¢ No utilice la ducha nasal en combinacion con otros
medicamentos o aceites esenciales.

Atencion

e Utilice la ducha nasal Gnicamente con soluciones
salinas isotdnicas.
e Cambie la ducha nasal cada ano.

El volumen maximo de la ducha nasal es 10ml. Con-
sulte a su farmacéutico si no esta seguro de la correcta
dilucién de la solucion salina.

6.9 Uso de la ducha nasal
Para utilizar la ducha nasal correctamente, siga los
siguientes pasos:

1.Gire la cubierta [19] 90° en sentido
contrario a las agujas del reloj y ex-
traigala tirando de ella hacia arriba.

<
2.Extraiga el recipiente colector [20] £
tirando de él también hacia arriba.
\®
|
3.Llene el recipiente [21] con una so- |/
lucién salina. 0
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4.Coloque el recipiente recolector [20]
en el recipiente de la solucién salina
[21].

5.Coloque la cubierta [19] en el re-
cipiente de la solucién salina [21].
Gire la cubierta [19] en el sentido de
las agujas del reloj hasta que encaje \
bien.

6.Introduzca el tubo flexible de aire
comprimido [8] desde abajo en el
recipiente de la solucion salina [21].

7.Coloque la cubierta [19] con cuida-
do en uno de los orificios nasales.
Respire por la nariz.

8.Pulse el interruptor de encendido y
apagado [2] situado en la parte pos-
terior del inhalador. Para comenzar
la aplicacién, coloque un dedo so-
bre el orificio de la cubierta [22] del
recipiente.

@ Nota

Respire lenta y uniformemente por
la nariz durante la aplicacion. Incline
ligeramente la cabeza en direccion
opuesta al orificio de la nariz en el que
estda aplicando el tratamiento para que
la solucion salina pueda penetrar bien
en la nariz.

9. Para pausar o finalizar el tratamien-
to, retire el dedo del orificio de la
cubierta [22] del recipiente de la
solucion salina [21].

10. Podra terminar el tratamiento en cuanto vuelva
a sentir la nariz libre. El tratamiento deberia ter-
minar como muy tarde cuando se consuma la
cantidad de llenado maxima.

6.10 Realizar la limpieza
Consulte “Limpieza y desinfeccion”, pagina 38.



7. Cambio de filtro

En condiciones de uso normales, el filtro de aire debe
sustituirse tras unas 500 horas de funcionamiento o un
afo. Compruebe periédicamente el filtro de aire (tras
10-12 procesos de pulverizacion). Los filtros usados
deberan cambiarse cuando estén muy sucios u obs-
truidos. Los filtros también deberan sustituirse por uno
nuevo cuando se hayan mojado.

A Atencion

e iNo intente limpiar un filtro usado y volver a utilizarlo!

e Utilice exclusivamente filtros originales del fabrican-
te. De lo contrario el inhalador podria resultar dafiado
o el tratamiento podria no ser eficaz.

e El filtro de aire no se puede reparar ni realizar tareas
de mantenimiento en él mientras esté siendo utiliza-
do en una persona.

¢ No utilice nunca el aparato sin filtro.

Proceda de la siguiente forma para cambiar el filtro:

A Atencion

e Apague primero el aparato y desenchufelo de la toma
de red.
e Deje enfriar el aparato.

1. Tirar de la tapa del filtro [5]
hacia adelante.

@ Nota

Si, una vez retirada la tapa, el filtro se queda en el
aparato saquelo de él utilizando unas pinzas o un Util
similar.

2. Volver a colocar la tapa [5] con el nuevo filtro.
3. Comprobar que asiente correctamente.

8. Limpieza y desinfeccion
Nebulizador y accesorios
Advertencia

Siga las medidas de higiene que se detallan a conti-

nuacion para evitar riesgos para la salud.

e El nebulizador [9] y los accesorios se han disefiado
para poder utilizarse en multiples ocasiones. Tenga
en cuenta que, segun el campo de aplicacion, de-
ben cumplirse diferentes requisitos en cuanto a la
limpieza y la reutilizacion higiénica.

Indicaciones:

e No limpie mecanicamente el nebulizador ni los ac-
cesorios utilizando un cepillo o similar, ya que podria
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causar dafos irreparables y no podria garantizarse
el éxito del tratamiento.

e Consulte a su médico las medidas adicionales que
deba seguir con respecto a la preparacion higiénica
necesaria (limpieza de manos, manipulacién de los
medicamentos o de las soluciones de inhalacion) en
grupos de alto riesgo (p. ej. en pacientes con fibrosis
quistica).

e Asegurese de que el aparato se seca completamente
después de cada limpieza o desinfeccion. Un apara-
to con restos de humedad puede suponer un mayor
riesgo de crecimiento de gérmenes.

Preparacion

e Los restos de medicamento y las im-
purezas deberan eliminarse de todas
las piezas del nebulizador [9] y de los
accesorios utilizados inmediatamen-
te después del tratamiento.

e Para ello, desmonte los componen-
tes del nebulizador [9] y de la ducha
nasal [7].

e Retire el tubo de boca [13], la masca-
rilla [14, 15] o el tubo de nariz [16] del nebulizador.

¢ Desmonte el nebulizador girando la parte superior
en sentido contrario a las agujas del reloj respecto
al recipiente para medicamentos [12].

e Retire el accesorio insertable [10] del recipiente
para medicamentos [12].

e Retire la vélvula [11] del nebulizador [9] tirando de
ella.

 El montaje se realizara siguiendo los pasos indica-
dos en orden inverso.

11

N O

(@9

Limpieza
Atencion

Desenchufe el aparato de la red y déjelo enfriar antes
de proceder a limpiarlo.

Después de cada aplicacion se deben limpiar con agua
caliente (no hirviendo) tanto el nebulizador como los
accesorios utilizados (el tubo de boca, la mascarilla,
la ducha nasal, etc). Seque las piezas con cuidado con
un pafio suave. Cuando estén completamente secas,
vuelva a unir las piezas y coléquelas en un recipiente
seco y hermético o desinféctelas.

Asegurese al realizar la limpieza de que no queda
ningun resto. No utilice sustancias que pudieran ser
venenosas al contacto con la piel o las mucosas o al
ser tragadas o inhaladas.

Para limpiar el aparato utilice un pafio suave y seco y un
producto de limpieza no abrasivo.

No utilice productos de limpieza corrosivos y nunca
sumerja el aparato en agua.



A Atencion

e {Asegurese de que el interior del aparato no entre en
contacto con el agua!

* iNo lave el aparato ni los accesorios en el lavavajillas!

¢ No toque el aparato con las manos mojadas mientras
esté conectado; no debe salpicar agua al aparato. El
aparato solo se debe utilizar cuando esté completa-
mente seco.

¢ iNo pulverice ningun liquido en las ranuras de venti-
lacién! Si entra liquido, puede dafar el sistema elec-
trénico y otras piezas del inhalador y afectar al buen
funcionamiento del mismo.

Condensacion de agua, cuidado de los tubos

flexibles

En funcion de las condiciones del entorno, podria

condensarse agua en el tubo flexible. Para prevenir la

aparicion de gérmenes y asi garantizar un tratamiento
correcto, es necesario eliminar por completo la hume-
dad. Para ello, proceda de la siguiente manera:

e Desacople el tubo flexible de aire comprimido [8] del
nebulizador [9].

¢ Deje el tubo flexible acoplado por el lado del inhala-
dor [4].

e Ponga en marcha el inhalador y déjelo funcionan-
do hasta que el aire circulante haya eliminado la
humedad.

e Si estd muy sucio, sustituya el tubo flexible.

Desinfeccion

Siga atentamente las indicaciones que se detallan a

continuacion para desinfectar el nebulizador y los ac-

cesorios. Se recomienda desinfectar todas las piezas
diariamente como minimo tras el ultimo uso.

(Para ello solamente necesitara un poco de vinagre

incoloro y agua destilada.)

e Limpie primero el nebulizador y los accesorios como
se describe en el apartado “Limpieza”.

e El pulverizador desmontado, el tubo de boca, el
tubo de nariz y la ducha nasal deberan dejarse 5
minutos en agua hirviendo.

* Para el resto de los accesorios utilice una mezcla de
vinagre formada por % de vinagre y % de agua desti-
lada. Asegurese de que la cantidad es suficiente y de
que las piezas (nebulizador, mascarilla y tubo de boca)
pueden sumergirse completamente en ella.

e Deje las piezas durante 30 minutos en la mezcla.

e Aclare las piezas con agua y séquelas con cuidado
con un pafio suave.

A Atencion

No hierva ni esterilice en autoclave el tubo flexible de
aire comprimido ni las mascarillas.
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e Cuando estén completamente secas, vuelva a unir
las piezas y coléquelas en un recipiente seco y her-
mético.

@ Nota

No olvide secar perfectamente las piezas tras la lim-
pieza, ya que de lo contrario aumentara el riesgo de
gue aparezcan gérmenes.

Esterilizacion

e Utilice soluciones de esterilizacion en frio segin las
indicaciones del fabricante.

Secado

e Coloque las piezas sobre una superficie seca, limpia
y absorbente y déjelas secar completamente (mini-
mo 4 horas).

Durabilidad de los materiales

e Como ocurre con cualquier pieza de plastico, el ne-
bulizador y los accesorios se ven afectados por el
desgaste al ser utilizados y tratados higiénicamente
con frecuencia. Con el paso del tiempo esto puede
llegar a modificar el aerosol y, con ello, afectar ne-
gativamente a la eficacia del tratamiento. Por este
motivo recomendamos cambiar el nebulizador y los
demas accesorios cada afio.

¢ Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al selec-
cionar el producto de limpieza o desinfeccion: utilice
siempre un producto de limpieza o un desinfectante
suave y en la dosis recomendada por el fabricante.

Conservacion

¢ No guarde el aparato en espacios con un alto grado
de humedad (p. ej. cuartos de bafo) ni lo transporte
junto con objetos himedos.

¢ Proteja el aparato de la luz solar directa cuando lo
guarde y lo transporte.

e Los accesorios pueden guardarse en su compar-
timento. El aparato debera guardarse en un lugar
Seco, a ser posible dentro de su embalaje original.

positivo a la basura doméstica.

Deseche el aparato segun la Directiva europea

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos
(RAEE).

Para mas informacion, péngase en contacto con la
autoridad municipal competente en materia de elimi-
nacion de residuos.

9. Eliminacion
Para proteger el medio ambiente, no tire el dis-



10. Resolucion de problemas

poco.

Problemas/ |Posible causa/Solucion
Preguntas

El nebulizador | 1. Demasiado o insuficiente medi-
no produce camento en el nebulizador.
aerosol o Minimo: 2 ml,

produce muy maximo: 8 ml.

2. Comprobar si la boquilla esta
atascada.
Si es necesario, limpiarla (p. €j.
con agua). Volver a utilizar des-
pués el nebulizador.
ATENCION: los pequefios orificios

deberan desatascarse con cuidado

solo desde el lado inferior de la
boquilla.

3. No sostenga el nebulizador
verticalmente.

4. Se ha utilizado un fluido de
medicacion inadecuado para la
nebulizacion (p. ej. demasiado
ViSC0S0).

El fluido de medicacién debe estar

prescrito por el médico.

La emision es

Tubo flexible doblado, filtro

demasiado atascado, demasiada solucion de

débil. inhalacién.

¢ Qué me- Consulte a su médico.

dicamentos En principio pueden inhalarse

pueden todos los medicamentos compati-

inhalarse? bles y homologados con aparatos
de inhalacion.

Quedan Es normal y necesario por razones

residuos de | técnicas. Finalice la inhalacion

la solucion de | en cuanto el nebulizador haga un

inhalacion en | ruido claramente distinto.

el nebuliza-

dor.

;Qué se 1. En el caso de los bebés y los

debe tener en ninos, la mascarilla debe cubrir

cuenta al utili- | la bocay la nariz para garantizar

zar el aparato una inhalacién efectiva.

con bebés y

ninos?

2. En el caso de los nifios, la mas-
carilla también debe cubrir la
bocay la nariz. No tiene sentido
realizar una nebulizacion junto a
personas que duermen, ya que
no llegara suficiente medicacion
a los pulmones.
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Problemas/ | Posible causa/Solucion
Preguntas
Nota: la inhalacion deberé realizar-
se siempre bajo la supervision de
un adulto y con su ayuda y no se
debera dejar solo al nifio en ningun
momento.
;Tardamas | Se debe a razones técnicas. A tra-
la inhalacion | vés de los orificios de la mascarilla
con la masca- | se respira menos medicamento por
rilla? inhalacién que con el tubo de bo-
ca. El aerosol se mezcla con el aire
ambiente a través de los orificios.
¢ Por qué de- | Hay dos motivos:
be sustituirse | 1. Para garantizar un espectro de
periédica- particulas efectivo desde el pun-
mente el ne- to de vista terapéutico, el orificio
bulizador? de la boquilla no debe superar
un diametro concreto. Debido
a la solicitacion mecanica y
térmica, el material plastico esta
sometido a un continuo desgas-
te. El accesorio insertable [10] es
una pieza muy delicada. Estos
factores pueden afectar a la
composicion de las minusculas
gotas del aerosol, lo que, a su
vez, afecta directamente a la
eficacia del tratamiento.

2. Asimismo, se recomienda cam-
biar periddicamente el nebuliza-
dor por razones de higiene.

¢ Deberia Si, resulta indispensable por moti-
tener cada vos de higiene.

persona su

propio nebuli-

zador?

11. Datos técnicos

Modelo IH 26

Tipo IH 25/2
Dimensiones

(AnchxAltxProf) 166 x 141 x 148 mm
Peso 1,4 kg

Presion de trabajo aprox. 0,8 - 1,45 bares
Volumen de llena- min. 2 ml

do nebulizador ~ méx. 8 ml

Flujo de

medicamento aprox. 0,3 ml/min.
Flujo de min. 2 ml

ducha nasal max. 10 ml




Intensidad max. 52 dBA
acustica (segtin DIN EN 13544-1, apartado 26)
Potencia 230 V~; 50 Hz; 230 VA

Reino Unido: 240 V~; 50 Hz; 240 VA
Saudi Arabia: 220V~; 60Hz; 220VA
1000 h

Temperatura: de +10°C a +40°C
Humedad relativa del aire: de 10 %
a95 %

Temperatura: de 0°C a +60°C
Humedad relativa del aire: de 10 %

Vida util prevista

Condiciones de
servicio

Condiciones de
almacenamiento

y detransporte a2 95 %
Presion ambiental: 700-1060 hPa
Propiedades del 1) Flujo: 5,3 I/min
aerosol 2) Salida del aerosol: 0,326 ml
3) Salida del aerosol: 0,132 ml/min
4) Tamario de las particulas (MMAD):

3,07 pm

Salvo modificaciones técnicas.
Diagrama Tamaios de particulas
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! Particle Size (um)
Las mediciones se realizan con una solucion de fluoruro
sadico con un “Next Generation Impactor” (NGI).

Asi pues, el diagrama puede no ser aplicable a suspen-
siones 0 medicamentos altamente viscosos. Puede ob-
tener mas informacién del fabricante de la medicacion.

Articulos de postventa

Denominacion Material REF
Bloqueo del nebulizador PP 162.819
Yearpack (contiene tubo de PP/PVC 601.28
boca, tubo de nariz, mascarilla

para adultos, mascarilla para

nifios, nebulizador, tubo flexi-

ble de aire comprimido vy filtro)

Ducha nasal PP 601.37

@ Nota

iNo garantizamos el correcto funcionamiento de este
aparato si se usa al margen de las especificaciones!
Nos reservamos el derecho de efectuar modificacio-
nes técnicas para mejorar y perfeccionar el producto.
Este aparato y sus accesorios cumplen las normas
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europeas EN60601-1, EN60601-1-2 y EN13544-1 y
estd sujeto a las medidas especiales de precaucion
relativas a la compatibilidad electromagnética. Tenga
en cuenta que los dispositivos de comunicacion de alta
frecuencia portatiles y méviles pueden interferir en el
funcionamiento de este aparato. Puede solicitar infor-
macion mas precisa al servicio de atencion al cliente
en la direccién indicada en este documento o leer el
final de las instrucciones de uso. Este aparato satisface
los requisitos especificados en las directrices europeas
sobre productos sanitarios 93/42/CEE, asi como la ley
alemana sobre productos sanitarios.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

e El aparato cumple las disposiciones actuales vigen-
tes con respecto a la compatibilidad electromag-
nética y es apto para su uso en cualquier edificio,
incluidos aquellos destinados a uso privado. Las
emisiones de radiofrecuencia del aparato son ex-
tremadamente bajas y es muy poco probable que
causen interferencias con otros dispositivos que se
encuentren cerca.

En cualquier caso, se recomienda no colocar el apa-
rato cerca de otros aparatos o sobre ellos. En caso
de producirse interferencias con otros dispositivos
eléctricos, cambie el aparato de lugar o conéctelo a
una toma diferente.

Los aparatos de radio pueden influir en el funciona-
miento del aparato.

Salvo errores y modificaciones
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Fornitura

Vedere Descrizione dell'apparecchio e degli accessori
a pagina 44

e |nalatore

e Nebulizzatore

e Tubo per aria compressa

® Boccaglio

e Mascherina adulto

e Mascherina bambino

e Erogatore nasale

e Doccia nasale

e Filtro di ricambio

e Custodia

e e presenti istruzioni per I'uso

1. Introduzione

Gentile cliente,

siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto del nostro
assortimento. Il nostro marchio & garanzia di prodotti di
elevata qualita, controllati nei dettagli, relativi ai settori
calore, peso, pressione, temperatura corporea, pulsa-
zioni, terapia dolce, massaggio e aria.

Leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso,
conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad
altri utenti e attenersi alle indicazioni.

Cordiali saluti
Il team Beurer

Ambito di applicazione

Questo inalatore & un apparecchio di inalazione con-
cepito per la nebulizzazione di liquidi e medicinali in
forma liquida (aerosol) e per il trattamento delle vie
respiratorie superiori e inferiori.

La nebulizzazione e I'inalazione del medicinale prescrit-
to o consigliato dal medico prevengono le patologie
delle vie respiratorie, alleviano i sintomi e accelerano
la guarigione. Ulteriori informazioni sulle possibilita di
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utilizzo possono essere richieste al medico o al far-
macista.

L'apparecchio & adatto per I'inalazione in casa. L'i-
nalazione del medicinale deve essere consigliata dal
medico. Procedere all'inalazione con calma e in modo
rilassato e respirare lentamente e profondamente in
modo che il medicinale possa raggiungere i bronchi in
profondita. Espirare normalmente.

L'apparecchio non deve essere calibrato.
L'apparecchio pud essere riutilizzato una volta sotto-
posto a un adeguato trattamento. Il trattamento con-
siste nella sostituzione di tutti gli accessori, incluso
il nebulizzatore e il filtro dell'aria, e nella disinfezione
della superficie dell'apparecchio con un disinfettante
disponibile in commercio. Tenere presente che se I'ap-
parecchio viene utilizzato da piu persone, € necessario
sostituire tutti gli accessori.

2. Spiegazione dei simboli
Nelle istruzioni per I'uso sono utilizzati i seguenti simboli.

A Avvertenza Avvertimento di pericolo di lesioni

o di pericoli per la salute.
A Attenzione

(@) Nota

| seguenti simboli sono utilizzati sull'imballo e sulla
targhetta dell'apparecchio e degli accessori.

Indicazione di sicurezza per pos-
sibili danni dell'apparecchio/degli
accessori.

Nota su importanti informazioni.

Parte applicativa tipo BF

Seguire le istruzioni per I'uso

Apparecchio con classe di protezione 2

Produttore

On
Off

Numero di serie

©
O
e
5

30 ON/
30 OFF

IP21

C E 0483

30 minuti di esercizio, quindi 30 minuti di
pausa prima di un nuovo esercizio.
Protetto contro la penetrazione di corpi so-
lidi = 12,5 mm e contro la caduta verticale
di gocce d'acqua

Il marchio CE certifica la conformita ai re-
quisiti di base della direttiva 93/42/CEE sui
dispositivi medici.




3. Segnalazioni di rischi e
indicazioni di sicurezza

A Avvertenza

® Prima dell'uso assicurarsi che I'apparecchio e gli ac-
cessori non presentino nessun danno palese. In caso
di dubbio non utilizzare I'apparecchio e consultare
il proprio rivenditore o contattare il Servizio clienti
indicato.
Se si verificano problemi con |'apparecchio, consul-
tare il capitolo "10 Soluzione dei problemi".
L'utilizzo dell'apparecchio non sostituisce il controllo
e il trattamento medico. In presenza di dolori 0 ma-
lattie rivolgersi sempre prima al proprio medico.
Per qualsiasi dubbio legato alla salute, consultare il
proprio medico di base!
Durante ['utilizzo del nebulizzatore, adottare le nor-
mali misure igieniche.
Per il tipo di medicinale da utilizzare, il dosaggio, la
frequenza e la durata dell'inalazione, seguire sempre
le istruzioni del medico.
Utilizzare solo medicinali prescritti o consigliati dal
proprio medico o farmacista.
Attenzione:
effettuare il trattamento utilizzando esclusivamente
i componenti indicati dal medico a seconda della
patologia.
Verificare sul foglietto illustrativo del farmaco I'esi-
stenza di controindicazioni per I'uso in combinazione
con i comuni sistemi di aerosolterapia.
Se I'apparecchio non funziona correttamente o do-
vessero sopraggiungere uno stato di malessere o
dolori, interrompere immediatamente |'utilizzo.
Tenere |'apparecchio lontano dagli occhi durante
|'utilizzo per evitare danni causati dal medicinale
nebulizzato.
Non utilizzare I'apparecchio in prossimita di gas in-
fiammabili, ossigeno oppure ossido di azoto.
Questo apparecchio non deve essere utilizzato da
bambini o persone con ridotte capacita fisiche, per-
cettive (ad es. insensibilita al dolore) o intellettive
0 non in possesso della necessaria esperienza e/o
conoscenza, se non sotto la supervisione di una
persona responsabile per la loro sicurezza o che
fornisca loro le indicazioni per I'uso dell'apparecchio.
Prima di ogni intervento di pulizia 0 manutenzione,
€ necessario spegnere |'apparecchio ed estrarre la
spina.
e Tenere lontani i bambini dal materiale d'imballaggio
(pericolo di soffocamento).
e Per evitare il rischio di impigliamento e strangolamen-
to, tenere i cavi e i tubi dell'aria lontano dai bambini.
® Non utilizzare moduli aggiuntivi non raccomandati
dal produttore.
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e Collegare I'apparecchio solo alla tensione di rete
riportata sulla targhetta.

* Non immergere |'apparecchio nell'acqua e non uti-
lizzarlo in ambienti umidi. Non consentire in nessun
caso che penetrino liquidi nell'apparecchio.

® Proteggere |'apparecchio dagli urti.

¢ Non afferrare il cavo di alimentazione con mani umi-
de per evitare il rischio di scosse elettriche.

* Non estrarre la spina del cavo di alimentazione dalla
presa tirandola.

¢ Non schiacciare, piegare, far scorrere su spigoli vivi

il cavo di alimentazione, non lasciarlo pendere libe-

ramente e proteggerlo dal calore.

E consigliabile srotolare completamente il cavo di

alimentazione, in modo da evitare un pericoloso sur-

riscaldamento.

Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio viene

danneggiato, & necessario smaltirlo. Nel caso non

sia rimovibile, &€ necessario smaltire I'apparecchio.

Se si apre I'apparecchio, sussiste il pericolo di scos-

sa elettrica. Il distacco dalla rete di alimentazione &

garantito solo quando la spina viene estratta dalla
presa.

La modifica dell'apparecchio e degli accessori non

& consentita.

Se I'apparecchio & caduto, ¢ stato sottoposto a umi-

dita estremamente elevata o ha riportato altri danni,

non deve piu essere utilizzato. Nel dubbio, contattare

il Servizio clienti o il rivenditore.

L'inalatore IH 26 pud essere utilizzato solo con ne-

bulizzatori Beurer e accessori Beurer compatibili.

L'utilizzo di nebulizzatori e accessori di altri produt-

tori pud compromettere I'efficacia della terapia ed

eventualmente danneggiare I'apparecchio.

e Mantenere I'apparecchio e gli accessori fuori dalla
portata di bambini e animali domestici.

A Attenzione

e Interruzione di corrente, guasti improvvisi o altre
condizioni sfavorevoli possono impedire il funzio-
namento dell'apparecchio. Pertanto si consiglia di
tenere a disposizione un apparecchio di scorta o un
medicinale (concordato con il medico).

e Eventuali adattatori o prolunghe devono essere con-
formi alle norme di sicurezza vigenti. Non superare il
limite di potenza elettrica e il limite di potenza mas-
sima indicato sull'adattatore.

¢ Non conservare |'apparecchio e il cavo di alimenta-
zione in prossimita di fonti di calore.

e Non utilizzare |'apparecchio in ambienti in cui in
precedenza sono stati usati degli spray. Aerare tali
ambienti prima di iniziare la terapia.

* Non lasciar entrare oggetti nelle aperture di raffred-
damento.



e Non utilizzare I'apparecchio se emette un rumore
insolito.

e Per motivi igienici, € assolutamente necessario che
ognuno utilizzi i propri accessori.

e Dopo l'uso, estrarre sempre la spina dalla presa.

e Conservare |'apparecchio in un luogo al riparo dagli
agenti atmosferici. L'apparecchio deve essere con-
servato alle condizioni ambientali previste.

PROTEZIONE

e | 'apparecchio dispone di una protezione da sovra-
corrente, che puo essere sostituita solo da personale
qualificato autorizzato.

Indicazioni generali

A Attenzione

e Utilizzare I'apparecchio esclusivamente:

- su persone,

- per lo scopo per il quale ¢ stato concepito (inala-
zione di aerosol) e come descritto nelle presenti
istruzioni per I'uso.

e Qualsiasi uso non conforme comporta un perico-
lo!

e In caso di emergenza grave, dare priorita al primo
SOCCOrso.

e QOltre ai medicinali, utilizzare solo acqua distillata o
soluzione salina. Gli altri liquidi possono causare
danni all'inalatore o al nebulizzatore in determinate
circostanze.

e Questo apparecchio non & concepito per I'utilizzo
pubblico o ospedaliero, ma esclusivamente per I'u-
tilizzo domestico.

Prima della messa in servizio

A Attenzione

e Prima dell'utilizzo dell'apparecchio, rimuovere tutti i
materiali di imballaggio.

® Proteggere |'apparecchio da polvere, sporco e umi-
dita; non coprire mai I'apparecchio mentre & in fun-
zione.

* Non utilizzare |'apparecchio in ambienti molto pol-
Verosi.

e |n caso di difetti o malfunzionamenti, spegnere im-
mediatamente |'apparecchio.

e || produttore non risponde di danni causati da un uso
inappropriato o non conforme.

Riparazione

@ Nota

e Non aprire o riparare |'apparecchio per non compro-
metterne il funzionamento corretto. In caso contrario
la garanzia decade.

e Per le riparazioni rivolgersi al Servizio clienti 0 a un
rivenditore autorizzato.
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4. Descrizione dell'apparecchio e
degli accessori
Panoramica inalatore

1 Impugnatura

2 Interruttore ON/OFF (retro)

3 Cavo di alimentazione

4 Attacco del tubo

5 Cappuccio del filtro con filtro
6 Supporto per nebulizzatore

Panoramica nebulizzatore e accessori

—79
/ 11

7 Doccia nasale p
8 Tubo per aria compressa [=—
9 Nebulizzatore

10 Accessorio per la

nebulizzazione

11 Valvola

12 Serbatoio del medicinale

13 Boccaglio

14 Mascherina adulto

15 Mascherina bambino

16 Erogatore nasale

17 Filtro di ricambio




5. Messa in funzione

Posizionamento

Estrarre I'apparecchio dall'imballo.

Posizionare |'apparecchio su una superficie piana.
Accertarsi che le fessure dell'aria siano libere.

Prima del primo utilizzo

@ Nota

e Pulire e disinfettare il nebulizzatore e gli accessori
prima del primo utilizzo. Vedere "Pulizia e disinfe-
zione" a pagina 48.

e Collegare il tubo flessibile per aria compressa [8] al
serbatoio del medicinale [12].

e Collegare |'altra estremita del tubo per aria compres-
sa [8] all'attacco del tubo [4] dell'inalatore.

Collegamento alla rete

Collegare I'apparecchio solo alla tensione di rete ripor-

tata sulla targhetta.

e Inserire la spina del cavo di alimentazione [3] in una
presa di corrente adeguata.

e Per il collegamento alla rete elettrica, inserire com-
pletamente la spina nella presa di corrente.

@ Nota

e Accertarsi che vi sia una presa di corrente nelle vici-
nanze del punto d'installazione.

e Posare il cavo di alimentazione in modo tale che
nessuno possa inciamparvi.

e Per scollegare I'inalatore dalla rete elettrica dopo
I'inalazione, spegnere prima |'apparecchio e quindi
estrarre la spina dalla presa.

6. Uso

A Attenzione

e Per motivi igienici, € assolutamente necessario pulire
il nebulizzatore [9] e gli accessori dopo ogni tratta-
mento e disinfettarli dopo I'ultimo trattamento del
giorno.

e Gli accessori devono essere utilizzati da un un'unica
persona; I'uso da parte di piu persone non & consi-
gliato.

e Se la terapia prevede |'inalazione consecutiva di piu
medicinali, sciacquare il nebulizzatore [9] con acqua
di rubinetto calda dopo ogni utilizzo. Vedere "Pulizia
e disinfezione" a pagina 48.

e Attenersi alle indicazioni per la sostituzione del filtro
delle presenti istruzioni per I'uso.

e Prima di ogni utilizzo, verificare che il tubo per aria
compressa sia fissato saldamente all'inalatore [4] e
al nebulizzatore [9].

e Prima dell'utilizzo, verificare che I'apparecchio fun-
zioni correttamente. A tale scopo, accendere bre-
vemente I'inalatore (con nebulizzatore collegato, ma
senza medicinali). Se esce aria dal nebulizzatore [9],
significa che I'apparecchio funziona.

6.1 Installazione del nebulizzatore

e Aprire il nebulizzatore [9], ruotando la parte superiore
in senso antiorario sul serbatoio del medicinale [12].
Applicare I'accessorio per la nebulizzazione [10] al
serbatoio del medicinale [12].

e Accertarsi che il cono di conduzione del medicinale,
sia correttamente inserito sul cono di conduzione
dell'aria situato all'interno del nebulizzatore.

6.2 Riempimento del nebulizzatore
e \lersare una soluzione salina iso-
tonica o il medicinale direttamente 11
nel serbatoio del medicinale [12].
Evitare un riempimento eccessi-
vo. La quantita massima consi-
gliata € paria 8 ml.

Utilizzare i medicinali solo in base
alle indicazioni del proprio medico
e informarsi in merito alla durata
diinalazione e alla quantita di so-
stanza da inalare adeguate.

Se la quantita del medicinale prescritta & inferiore a 2
ml, aggiungervi una soluzione salina isotonica fino ad
arrivare a 4 ml. E inoltre necessario diluire i medicinali




molto viscosi. Anche in questo caso, attenersi alle
indicazioni del proprio medico.

6.3 Chiusura del nebulizzatore

e Chiudere il nebulizzatore [9], ruotando la parte su-
periore in senso orario sul serbatoio del medicinale
[12]. Prestare attenzione al collegamento corretto.

6.4 Inserimento della valvola

e Spingere la valvola blu [11] nell'apposita apertura sul
lato superiore del nebulizzatore [9].

@ Nota

La valvola garantisce un migliore grado di penetrazione
del farmaco nei polmoni. Utilizzare la valvola [11] solo
con il boccaglio [13], non utilizzarla con le mascherine
[14, 15] o I'erogatore nasale [16].

6.5 Collegamento dell'accessorio al
nebulizzatore
e Collegare il nebulizzatore [9] con I'accessorio desi-
derato (boccaglio [13], mascherina adulto [14], ma-
scherina bambino [15] oppure erogatore nasale [16]).

@ Nota

L'inalazione mediante boccaglio rappresenta la for-
ma piu efficace della terapia. L'inalazione mediante
mascherina € consigliata solo nel caso in cui non sia
possibile utilizzare il boccaglio (ad esempio in bambini
non ancora in grado di inalare attraverso il boccaglio).
Se si utilizza la mascherina adulto [14], € possibile fis-
sarla alla testa con la fascia di fissaggio per masche-
rina adulto. Anche per la mascherina bambino [15]
disponibile una fascia di fissaggio.

® Prima del trattamento, estrarre il nebulizzatore dal
supporto [6] tirandolo verso |'alto.

¢ Accendere l'inalatore con l'interruttore On/Off [2].

e | a fuoriuscita della sostanza nebulizzata dal nebu-
lizzatore indica che il funzionamento ¢ corretto.

6.6 Trattamento

e Durante I'inalazione, sedere in posizione eretta e ri-
lassata a un tavolo e non in poltrona, in modo da non
comprimere le vie respiratorie € non compromettere
cosi |'efficacia del trattamento.

e Inspirare profondamente il medicinale nebulizzato.

A Attenzione

L'apparecchio non & progettato per il funzionamento
continuo, dopo 30 minuti di esercizio deve rimanere
spento per 30 minuti.
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@ Nota

Tenere il nebulizzatore diritto durante il trattamento
(in verticale), in caso contrario la nebulizzazione non
funziona e non € garantito un funzionamento corretto.

A Attenzione

Oli essenziali di piante, sciroppi per la tosse, soluzioni
per i gargarismi, oli per massaggi o per bagno turco
non sono assolutamente adatti all'inalazione. La loro
viscosita pud compromettere il funzionamento dell'ap-
parecchio e di conseguenza |'efficacia del trattamento.
In caso di ipersensibilita bronchiale, farmaci con oli es-
senziali possono talvolta provocare un broncospasmo
acuto (un'improvvisa contrazione spasmodica dei bron-
chi con conseguente insufficienza respiratoria). Chiede-
re consiglio al proprio medico o farmacista!

6.7 Conclusione dell'inalazione

Se la sostanza nebulizzata fuoriesce in modo irregolare

oppure il rumore € cambiato, & possibile terminare il

trattamento.

e Dopo il trattamento, spegnere I'inalatore con l'inter-
ruttore On/Off [2] e scollegarlo dalla rete elettrica.

e Dopo il trattamento riporre il nebulizzatore [9] nel
supporto [6].

6.8 Doccia nasale

19. Copertura

20. Contenitore di raccolta per
secrezione nasale
Contenitore per soluzione
salina

Foro di rilascio

(Avvio dell'applicazione)

21.

22.

La doccia nasale consente di pulire le cavita nasali.
Viene emesso un getto delicato per il trattamento dei
disturbi delle vie respiratorie oppure per I'umidificazio-
ne delle mucose nasali.

Si consiglia I'utilizzo della doccia nasale in caso di raf-
freddori, secchezza del naso, esposizione alla polvere,
allergie al polline, inflammazioni croniche delle cavita
nasali o se raccomandata dal medico.

Avvertenza
e Non utilizzare la doccia nasale in combinazione con
altri medicinali o oli eterici.
Attenzione

o Utilizzare la doccia nasale esclusivamente con solu-
zioni saline isotoniche.
e Sostituire la doccia nasale dopo un anno.



Il volume massimo della doccia nasale & pari a 10 ml.
Se non si & certi della corretta diluizione della soluzione
salina, consultare il proprio farmacista.

6.9 Utilizzo della doccia nasale
Per utilizzare correttamente la doccia nasale, procedere
come descritto di seguito:

1.Ruotare il tappo [19] di 90° in sen-
so antiorario e rimuoverlo tirandolo
verso l'alto.

2.Rimuovere il contenitore di raccolta >
[20] tirandolo verso I'alto.
\®
|
3.Riempire il contenitore per solu-
zione salina [21] con una soluzione 0

salina.

4.Applicare il contenitore di raccolta
[20] al contenitore per soluzione sa-
lina [21].

5.Applicare il tappo [19] sul contenito-
re per soluzione salina [21]. Ruotare
il tappo [19] in senso orario, finché
non ¢ fissato. w

6.Collegare il tubo flessibile per aria
compressa [8] al contenitore per
soluzione salina [21].

7.Posizionare il tappo [19] con caute-
la in una delle narici. Respirare dal
naso.
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8.Premere l'interruttore On/Off [2] sul
retro dell'inalatore. Per iniziare I'uti-
lizzo, posizionare un dito sul foro di
rilascio [22] del contenitore.

@ Nota

Durante I'utilizzo respirare lentamente
e regolarmente dal naso. Inclinare leg-
germente il capo in direzione opposta
rispetto alla narice trattata, in modo
che la soluzione salina possa entrare
in profondita nel naso.
9.Per mettere in pausa o terminare
|'utilizzo, togliere il dito dal foro di
rilascio [22] del contenitore per so-
luzione salina [21].

10.Quando si avverte che il naso ¢ libero, € possibile
terminare I'utilizzo. L'utilizzo deve essere inter-
rotto al piu tardi dopo il consumo della quantita
massima.

6.10 Esecuzione della pulizia
Vedere "Pulizia e disinfezione" a pagina 48.

7. Sostituzione del filtro

In condizioni normali di utilizzo, & necessario so-
stituire il filtro dell'aria dopo 500 ore di eserci-
zio oppure un anno. Controllare regolarmen-
te il filtro dell'aria (dopo 10-12 nebulizzazioni).
In caso di filtro particolarmente sporco o otturato, so-
stituire il filtro usato. Se il filtro € umido, & necessario
sostituirlo con un nuovo filtro.

A Attenzione

e Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro usato.

e Utilizzare esclusivamente il filtro originale del produt-
tore, in quanto altrimenti I'inalatore potrebbe essere
danneggiato oppure I'efficacia della terapia non pud
essere garantita.

e Non ¢ possibile riparare o effettuare interventi di ma-
nutenzione sul filtro dell'aria mentre una persona lo
sta utilizzando.

Non utilizzare mai I'apparecchio senza filtro.

Per sostituire il filtro procedere come segue:

Attenzione

e Spegnere prima I'apparecchio e scollegarlo dalla rete
elettrica.
e Lasciar raffreddare I'apparecchio.

1. Premere in avanti il
cappuccio del filtro [5].




@ Nota

Se dopo la rimozione del cappuccio il filtro rimane
nell'apparecchio, rimuoverlo con una pinzetta o uno
strumento simile.

2. Riposizionare il cappuccio [5] con il nuovo filtro.
3. Verificare che sia fissato correttamente.

8. Pulizia e disinfezione
Pulizia del nebulizzatore e degli accessori

A Avvertenza

Rispettare le normative igieniche per non mettere a

rischio la salute.

e || nebulizzatore [9] e gli accessori possono essere
utilizzati piu volte. | diversi campi di applicazione
prevedono diversi requisiti per quanto riguarda la
pulizia e il trattamento igienico.

Avvertenze:

e Evitare la pulizia meccanica del nebulizzatore e degli
accessori con spazzole o simili dal momento che pud
causare danni irreparabili e compromettere la riuscita
mirata del trattamento.

e Consultare il medico per i requisiti aggiuntivi relativi
alla preparazione igienica (pulizia delle mani, gestio-
ne dei medicinali o delle soluzioni da inalare) per
gruppi a rischio (ad es. pazienti affetti da mucovi-
scidosi).

e Asciugare completamente dopo ogni operazione di
pulizia o disinfezione. L'umidita residua puo aumen-
tare il rischio di sviluppo di germi.

Preparazione

e Subito dopo il trattamento € neces-
sario pulire i componenti del nebuliz-
zatore [9] e I'accessorio utilizzato da
residui di medicinale e impurita.

¢ Atale scopo smontare il nebulizzato-
re [9] e la doccia nasale [7] nei singoli
componenti.

e Rimuovere il boccaglio [13] e la ma-
scherina [14, 15] o I'erogatore nasale
[16] dal nebulizzatore.

e Smontare il nebulizzatore ruotando la parte su-
periore in senso antiorario sul serbatoio del medici-
nale [12].

e Rimuovere |'accessorio per la nebulizzazione [10]
dal serbatoio del medicinale [12].

¢ Rimuovere la valvola [11] estraendola dal nebuliz-
zatore [9].

e Per riassemblare, procedere in seguito nella se-
quenza opposta.
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Pulizia

A Attenzione

Prima della pulizia I'apparecchio deve essere spento,
staccato dalla corrente e lasciato raffreddare.

Dopo ogni utilizzo lavare con acqua calda non bol-
lente il nebulizzatore e gli accessori utilizzati, come
boccaglio, mascherina, doccia nasale, ecc. Asciugare
accuratamente i componenti con un panno morbido.
Rimontare i componenti quando sono completamente
asciutti e riporli in un contenitore asciutto ed ermetico,
oppure effettuare la disinfezione.

Durante la pulizia verificare che sia stato rimosso qual-
siasi residuo. Non utilizzare sostanze che possono
essere tossiche in caso di contatto con la pelle o le
mucose o di ingestione o inalazione.

Per pulire I'apparecchio, utilizzare un panno morbido e
asciutto e un detergente non abrasivo.

Non utilizzare detergenti aggressivi e non immergere
mai I'apparecchio in acqua.

A Attenzione

e Accertarsi che non penetri acqua all'interno dell'ap-
parecchio!

* Non lavare I'apparecchio e gli accessori in lavasto-
viglie.

e Quando ¢ collegato alla presa elettrica, non afferrare
|'apparecchio con le mani umide; prestare attenzione
anon bagnare I'apparecchio. Utilizzare I'apparecchio
solo quando & completamente asciutto.

e Non spruzzare liquidi nella fessura dell'aria! L'e-
ventuale penetrazione di liquidi pud danneggiare i
componenti elettronici o altre parti dell'inalatore e
causare un guasto.

Acqua di condensa, manutenzione del tubo

Le condizioni ambientali possono causare la creazione

di condensa nel tubo. Per evitare lo sviluppo di germi e

garantire |'efficacia della terapia & necessario eliminare

I'umidita. Procedere come descritto di seguito:

e Estrarre il tubo per aria compressa [8] dal nebulizza-
tore [9].

e Lasciare il tubo attaccato all'inalatore [4].

e Lasciare in funzione l'inalatore fino a quando tutta
I'umidita & stata rimossa dall'aria che lo attraversa.

e Se il tubo € molto sporco, sostituirlo.

Disinfezione

Per disinfettare il nebulizzatore e gli accessori, rispet-
tare le indicazioni fornite di seguito. Si consiglia di di-
sinfettare i singoli componenti sempre almeno dopo
['ultimo utilizzo quotidiano.



(A tale scopo, sono necessari soltanto aceto incolore

e acqua distillatal)

e Pulire innanzitutto il nebulizzatore e gli accessori
come descritto nella sezione "Pulizia".

¢ Immergere il nebulizzatore, il boccaglio, |'erogato-
re nasale e |la doccia nasale in acqua bollente per
5 minuti.

e Per gli altri accessori utilizzare una miscela composta
da % di aceto e % di acqua distillata. Assicurarsi che la
quantita di miscela sia sufficiente per immergere com-
pletamente nebulizzatore, mascherina e boccaglio.

e | asciare immerse le parti nella miscela di aceto per
30 minuti.

¢ Sciacquare i componenti con acqua e asciugarli ac-
curatamente con un panno morbido.

A Attenzione

Non far bollire o sterilizzare in autoclave le mascherine
e il tubo per aria compressa.

¢ Rimontare i componenti quando sono completa-
mente asciutti e riporli in un contenitore asciutto ed
ermetico.

@ Nota

Dopo la pulizia accertarsi che i componenti siano
completamente asciutti, altrimenti aumenta il rischio
di sviluppo di germi.

Sterilizzazione
e Utilizzare le soluzioni di sterilizzazione a freddo se-
condo le istruzioni del produttore.

Asciugatura

* Appoggiare i componenti su una superficie asciutta,
pulita e assorbente e lasciarli asciugare completa-
mente (almeno 4 ore).

Resistenza dei materiali

e || nebulizzatore e gli accessori, come anche tutti gli
altri componenti in plastica, si usurano in caso di
utilizzo frequente e trattamento igienico. Con il tempo
cio puo modificare I'aerosol e quindi compromettere
I'efficacia della terapia. Si consiglia quindi di sosti-
tuire il nebulizzatore e altri accessori dopo massimo
un anno.

e Per la scelta del detergente o del disinfettante, pre-
stare attenzione a quanto segue: utilizzare un deter-
gente o un disinfettante delicato secondo il dosaggio
indicato dal produttore.

Conservazione

e Non conservare in ambienti umidi (ad es. bagni) e
non trasportare insieme a oggetti umidi.

e Conservare e trasportare al riparo dalla luce diretta
del sole.
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e Gli accessori possono essere conservati in tutta sicu-
rezza nell'apposito vano. Conservare |'apparecchio
in un luogo asciutto, preferibilmente nella relativa
confezione.

|'apparecchio insieme ai rifiuti domestici. E

Smaltire I'apparecchio secondo la direttiva eu-

ropea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-

troniche (RAEE).

In caso di dubbi, rivolgersi agli enti comunali respon-
sabili in materia di smaltimento.

9. Smaltimento
Nell'interesse dell'ambiente, & vietato smaltire

10. Soluzione dei problemi

Problemi/ Possibile causa/Soluzione
Domande

Il nebuliz- 1. La quantita di medicinale nel
zatore non nebulizzatore € troppo alta o
produce o troppo bassa.

produce poco Minimo: 2 ml,

aerosol. Massimo: 8 ml.

2. Verificare che I'ugello non sia
ostruito.

Pulire eventualmente I'ugello (ad
esempio risciacquando). Rimet-
tere in funzione il nebulizzatore.
ATTENZIONE: traforare solo i pic-
coli fori sul lato inferiore dell'ugello
prestando attenzione.

3. Nebulizzatore non in posizione
verticale.

4. Medicinale non adatto a essere
nebulizzato (ad es. troppo
denso).

Il medicinale deve essere prescritto

dal medico.

Erogazione Tubo piegato, filtro ostruito, ecces-

insufficiente. | siva soluzione per inalazione.

Quali medici- | Consultare quindi il medico.

nali possono | Sostanzialmente tutti i medicinali

essere inalati? | adatti e consentiti per |'inalazio-
ne tramite apparecchio possono
essere inalati.

Nel nebu- Cio dipende dalle condizioni tecni-

lizzatore che ed & normale. Terminare l'ina-

rimane un lazione se il nebulizzatore emette

residuo della | un rumore chiaramente diverso.

soluzione per

inalazione.




Problemi/ Possibile causa/Soluzione
Domande

Che cosa bi- | 1. Per bambini e ragazzi la ma-
sogna tenere scherina deve coprire bocca e
in conside- naso per garantire un'inalazione
razione per efficace.

bambini e

ragazzi?

2. Anche per i bambini la masche-
rina deve coprire sia la bocca
che il naso. La nebulizzazione
non ¢ efficace sulle persone che
dormono, in quanto il medicinale
non penetra sufficientemente nei
polmoni.

Nota: procedere all'inalazione solo

sotto la supervisione di un adulto e

non lasciare il bambino da solo.

L'inalazione | La durata é stabilita dalle con-
con la ma- dizioni tecniche. A seguito della

scherina dura
di pit?

presenza di fori sulla mascherina,
si inala meno medicinale rispetto
all'utilizzo del boccaglio. Attraverso
i fori I'aerosol si mescola con I'aria
dell'ambiente.

Perché &
necessario
sostituire
regolarmente
il nebulizza-
tore?

Per due motivi:

1. Per garantire uno spettro di
particelle efficace dal punto
di vista terapeutico, il foro
dell'ugello non deve superare un
determinato diametro. A causa
della sollecitazione meccanica e
termica, la plastica & soggetta a
una determinata usura. L'acces-
sorio per la nebulizzazione [10]
¢ particolarmente sensibile. Per
questo motivo, la formazio-
ne di gocce dell'aerosol pud
essere modificata e pregiudicare
immediatamente |'efficacia del
trattamento.

2. Inoltre, una sostituzione regolare
del nebulizzatore & consigliata
per motivi igienici.

Ognuno deve
utilizzare un
proprio nebu-
lizzatore?

Ciod ¢ indispensabile per motivi
igienici.

50

11. Dati tecnici

Modello IH 26

Tipo IH 25/2

Dimensioni

(LxAxP) 166 x 141 x 148 mm
Peso 1,4 kg

Pressione

d'esercizio ca. 0,8 - 1,45 bar
Capacita min. 2 ml
nebulizzatore max. 8 ml

Flusso del

medicinale ca. 0,3 ml/min
Flusso della doc- min. 2 ml

cia nasale max. 10 ml
Pressione max. 52 dBA
acustica (conformemente alla norma

DIN EN 13544-1 paragrafo 26)
230 V~; 50 Hz; 230 VA

Collegamento alla

rete Regno Unito: 240 V~; 50 Hz; 240 VA
Saudi Arabia: 220V~; 60Hz; 220VA
Ciclo di vita
previsto 1000 h
Condizioni di Temperatura: tra +10°C e +40°C
funzionamento Umidita dell'aria relativa: tra 10%
e 95%
Condizioni di Temperatura: tra 0°C e +60°C
conservazione e  Umidita dell'aria relativa: tra 10%
trasporto e 95%
Pressione ambiente: 700 - 1060 hPa
Caratteristiche 1) Flusso: 5,3 I/min
aerosol Erogazione aerosol: 0,326 ml

2)

3) Tasso di erogazione: 0,132 ml/min

4) Dimensione particelle (MMAD):
3,07 pm

Salvo modifiche tecniche.
Diagramma dimensioni particelle

99,99

999 - - 30822* e7(0,84263n0rm(x) R 0,99434

9 |
95 L
%0 |

80 |-
70 L

50 |

30 |
20 |

10 L .

Sottodimensione cumulativa (%)

10

]
Dimensione particelle (pm)

Le misurazioni sono state eseguite con una soluzione di
fluoruro di sodio e un "Next Generation Impactor" (NGI).
Probabilmente il diagramma puo quindi non essere
applicabile a sospensioni o medicinali molto viscosi.
Per maggiori informazioni, consultare il produttore del
medicinale.



Articoli di postvendita

Denominazione Materiale | REF

Stopper nebulizzatore PP 162.819

Yearpack (contiene boccaglio, | PP/PVC 601.28
erogatore nasale, mascherina
adulto, mascherina bambino,
nebulizzatore, tubo per aria
compressa e filtro)

Doccia nasale PP 601.37

@ Nota

In caso di utilizzo dell'apparecchio al di fuori di quan-
to specificato nelle presenti istruzioni non € possibile
garantire un funzionamento corretto. Ci riserviamo il
diritto di apportare modifiche tecniche al fine del mi-
glioramento e del continuo sviluppo del prodotto. Que-
sto apparecchio e i suoi accessori sono conformi alle
norme europee EN60601-1 e EN60601-1-2 nonché alla
norma EN13544-1 e sono soggetti a particolari misure
precauzionali in relazione alla compatibilita elettroma-
gnetica. Apparecchiature di comunicazione HF mobili
e portatili possono influire sul funzionamento di questo
apparecchio. Per informazioni piu dettagliate, rivolgersi
all'Assistenza clienti oppure consultare la parte finale
delle istruzioni per I'uso. L'apparecchio & conforme ai
requisiti della direttiva europea per i dispositivi medici
93/42/CEE e alla legge sui dispositivi medici.

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA

e | 'apparecchio € conforme alle direttive attualmente
vigenti in materia di compatibilita elettromagnetica
ed & adatto per essere utilizzato in qualsiasi edifi-
cio, compresi quelli adibiti a uso abitativo privato.
Le emissioni in radiofrequenza dell'apparecchio so-
no estremamente basse e, con grande probabilita,
non causano interferenze con altri apparecchi nelle
vicinanze.

Si consiglia tuttavia di non appoggiare |'apparecchio
sopra o vicino ad altri apparecchi. Qualora dovessero
presentarsi interferenze con altri apparecchi elettrici,
spostare |'apparecchio o collegarlo a un'altra presa.
Gli apparecchi radio possono influire sul funziona-
mento dell'apparecchio.
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Salvo errori e modifiche
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11. Teknik veriler

Teslimat kapsami
Cihaz ve aksesuar agiklamasi icin bkz. sayfa 54.
e Enhalator

® Nebdlizator

e Basincli hava hortumu
e Agizlik

® Yetiskin maskesi

e Cocuk maskesi

e Burunluk

e Burun dusu

® Yedek filtre

e Saklama cantasi

® Bu kullanim kilavuzu

1. Uriin 6zellikleri

Sayin miisterimiz,

Urtinlerimizden birini sectiginiz icin tesekkiir ederiz.
Is1, agirlik, kan basinci, viicut sicakligi, nabiz, yumusak
terapi, masaj ve hava konularinda degerli ve titizlikle
test edilmis kaliteli Grlinlerimiz, diinyanin her tarafinda
tercih edilmektedir.

Latfen bu kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun, ileride
kullanmak Uzere saklayin, diger kullanicilarin erisebil-
mesini saglayin ve igindeki yonergelere uyun.

Yeni cihazinizi iyi glinlerde kullanmanizi dileriz.
Beurer Ekibiniz

Kullanim alani

Bu enhalatdr, sivilara ve akiskan ilaglara (aerosoller)
yOnelik nebdlizasyonun yani sira st ve alt solunum
yollarinin tedavisi igin kullanilan bir solunum cihazidir.

Doktor tarafindan éngoriilen veya 6nerilen ilacin nebiili-
zasyonu ve enhalasyonu ile solunum yollari hastaliklari-
ni &nleyebilir, bu tlr hastaliklarin yan etkilerini azaltabilir
ve iyilesme strecini hizlandirabilirsiniz. Kullanim alanlari
ile ilgili ayrintili bilgiler icin doktorunuza veya eczaciniza
danisabilirsiniz.
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Cihaz, ev ortaminda enhalasyon igin uygundur. ilag en-
halasyonu sadece doktorun talimati lizerine uygulan-
malidir. Enhalasyon iglemini sakin ve rahat bir sekilde
uygulayin ve ilacin derindeki en kiiglik bronslara kadar
varmasl igin yavas ve derin bir sekilde teneffls edin.
Nefesinizi normal bir sekilde birakin.

Cihazin kalibre edilmesi gerekmez.

Cihaz hazirlandiktan sonra tekrar kullanilabilir. Bu ha-
zirlik, nebllizatdr ve hava filtresi de dahil olmak lizere
tiim aksesuarlarin degistirilmesini ve cihaz ylizeyleri-
nin piyasada bulunan bir dezenfektan ile dezenfekte
edilmesini kapsar. Cihazin birden ¢ok kisi tarafindan
kullaniimasi halinde tim aksesuar pargalarinin degis-
tirilmesi gerektigini dikkate alin.

2. isaretlerin aciklamasi
Kullanim kilavuzunda asagidaki semboller kullanilmistir.

Yaralanma tehlikelerine veya
saghginizla ilgili tehlikelere yonelik
uyarilar.

Cihaz ve aksesuarlarindaki olasi
hasarlar icin gtivenlik talimatlari.

Onemli bilgilere ydnelik not.

Cihazin ve aksesuarlarin ambalajinda ve model etike-
tinde asagidaki semboller kullanilmistir.

[&]
©
O
e
5

Uygulama parcasi tip BF

Kullanim kilavuzunu dikkate alin

Koruma sinifi 2'ye tabi cihaz

Uretici
Acik
Kapali

30 ON/
30 OFF

IP21

c E 0483

Seri numarasi

30 dakika calisma, ardindan yeniden calis-
tinimadan 6nce 30 dakika mola.

12,5 mm ve daha biyik yabanci cisimlere
ve dikey bir sekilde damlayan suya karsi
korumalidir

CE isareti, tibbi Grlinler icin 93/42/EEC
direktifinin temel sartlari ile uyumlulugu
belgeler.




3. Uyari ve giivenlik yénergeleri
Uyari

e Cihazi kullanmadan &nce, cihazda ve aksesuarlarin-
da gozle gorilir hasarlar olmadigindan emin olun.
Supheli durumlarda kullanmayin ve saticiniza veya
belirtilen musteri hizmetleri adresine bagvurun.

e Cihazda ariza olugmasi durumunda “10. Sorun gi-
derme” boélimind inceleyin.

e Cihazin kullanimi, doktor muayenesinin ve tedavinin
yerine gegmez. Bu nedenle her tirli agn veya has-
talikta her zaman 6nce doktorunuza danigin!

e Sagliginiza yonelik endiseleriniz varsa, aile hekiminize
basvurun!

e Enhalatori kullanirken genel hijyen kosullarini dikkate
alin.
Kullanilacak olan ilacin tipi, dozaj, enhalasyon siklig
ve suresi i¢in her zaman doktorun talimatlarina uyul-
malidir.
Sadece doktorunuz veya eczaciniz tarafindan 6ngé-
rilen veya oOnerilen ilaglar kullanin.
Liitfen asagidaki hususlar dikkate alin:
Uygulama igin yalnizca doktor tarafindan hastaliga
uygun olarak 6nerilen pargalar kullanin.
ilacin prospektiisiinii inceleyerek, aerosol tedavisine
yonelik bilinen sistemler ile birlikte kullanildiginda bir
kontrendikasyon olasiliginin s6z konusu olup olma-
digini grenin.
Cihazin dogru ¢alismamasi, kendinizi keyifsiz hisset-
meniz veya agrilarin séz konusu olmasi durumunda
uygulamay! derhal durdurun.
Kullanim sirasinda cihazi gézlerinizden uzak tutun,
ilag buharinin hasar verici bir etkisi olabilir.
Cihazi tutusabilir gazlarin, oksijen veya azot oksit
bulunan alanlarin yakinlarinda galistirmayin.
Cihaz, ¢ocuklar tarafindan veya kisitli fiziksel, algisal
(6rn. aciya karsi duyarsizlik) ve akli becerileri nede-
niyle ya da tecriibesizlik ve bilgisizliklerinden dolay:
cihazi kullanamayacak durumda olan kisiler tarafin-
dan kullanilmamalidir. Belirtilen kisiler cihazi ancak
guvenliklerinden sorumlu olabilecek yetkinlikte bir
kisinin gdzetimi altinda veya cihazin kullanimina y6-
nelik talimatlari bu kisiden almalari durumunda cihazi
kullanabilir.

Temizlik veya bakim g¢alismalarindan énce cihaz ka-

patiimali ve figi cekilmelidir.

Cocuklari ambalaj malzemesinden uzak tutun (bo-

gulma tehlikesi).

Takilma ve bogulma tehlikesini ortadan kaldirmak

icin, kablolar ve hava hatlari gocuklarin erisemeye-

cegi yerlerde muhafaza edilmelidir.

Uretici tarafindan tavsiye edilmeyen ek parcalar kul-

lanmayin.

Cihaz sadece tip levhasinda belirtilen sebeke voltaji

ile kullanilabilir.
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e Cihazi suya daldirmayin ve islak/nemli ortamlarda
kullanmayin. Cihaza kesinlikle su girmemelidir.

e Cihazi sert darbelere karsi koruyun.

e Elektrik kablosunu kesinlikle 1slak elle tutmayin, elek-
trik carpmasina maruz kalabilirsiniz.

e Fisi prizden gekerken kablodan degil, fisten tutun.

e Elektrik kablosunu sikistirmayin, bikmeyin, keskin
kenarl cisimler Gzerinden gekmeyin, asaglya dogru
sarkitmayin ve isiya karsi koruyun.

o Tehlikeli bir asir isinma durumunu énlemek igin elek-
trik kablosunu rulo halinde sarmadan, tamamen agik
sekilde kullanmanizi tavsiye ederiz.

e Bu cihazin elektrik baglanti kablosu hasar gordigin-
de bertaraf edilmelidir. Cikarilamiyorsa, cihaz bertaraf
edilmelidir.

e Cihazin agiimasi sirasinda elektrik garpmasi tehlikesi
s6z konusudur. Cihaz ancak fisi prizden gekildiginde
elektrik sebekesinden ayriimis olur.

e Cihazda ve aksesuarlarinda degisiklik yapilmasina
izin verilmez.
Cihaz diisuruldiigu, cok fazla neme maruz birakildigi
ya da baska turli hasar aldidi taktirde bir daha kulla-
nilimamalidir. Tereddiit durumunda musteri hizmetleri
ile irtibat kurun.
IH 26 Enhalatdr, sadece cihaza uygun Beurer ne-
bulizatorler ile birlikte ve uygun Beurer aksesuarlar
kullanilarak calistinimalidir. Bagka markalara ait ne-
bllizatorlerin ve aksesuarlarin kullaniimasi, tedavinin
verimliligini olumsuz etkileyebilir ve cihaza hasar ve-
rebilir.

Cihazi ve aksesuarlarini, gocuklarin ve ev hayvanla-

rinin ulasamayacag! bir yerde saklayin.

A Dikkat

e Elektrik kesintileri, ani arizalar veya diger uygun ol-
mayan kosullar, cihazin ¢alismamasina neden olabilir.
Bu nedenle yedek bir cihazin veya (doktora basvura-
rak alinan) bir ilacin hazirda tutulmasi 6nerilir.

e Adaptér veya uzatma kablosu gerekli olursa, bu
parcalar da yurirlUkteki glvenlik yonetmeliklerine
uygun &zellikte olmalidir. Elektrik glicu sinir degeri
ve adaptor izerinde belirtilen azami gli¢ sinir degeri
aslimamalidir.

e Cihaz ve elektrik kablosu, Isi kaynaklarinin yakinla-
rinda muhafaza edilmemelidir.

e Cihaz, 6nceden spreylerin kullaniimis oldugu oda-
larda kullanilmamalidir. Bu odalar tedaviden énce
havalandiriimaldir.

e Sogutma deliklerine herhangi bir cismin girmesine
izin verilmemelidir.

e Cihazdan normal olmayan bir sesin ¢ikmasi halinde
cihaz kesinlikle kullaniimamalidir.

® Her kullanicinin kendi aksesuarlarini kullanmasi hijyen
agisindan ¢ok énemlidir.



e Kullanimdan sonra elektrik fisi mutlaka prizden ¢e-
kilmelidir.

e Cihaz, hava sartlarina karsi korumali bir yerde muha-
faza edilmelidir. Cihaz, 6ngdrilen ortam kosullarinda
saklanmalidir.

SIGORTA

e Cihazda bir asir akim sigortasi mevcuttur. Bu sigorta
yalnizca yetkili uzman personel tarafindan degistiri-
lebilir.

Genel bilgiler

A Dikkat

e Cihazi sadece su sekilde kullanin:
- insanlar (zerinde,
- gelistirilme amacina uygun (aerosol enhalasyonu)
ve bu kullanim kilavuzunda belirtilen sekilde.

e Usuliine uygun olmayan her tiirlii kullanim tehli-
keli olabilir!

e Akut acil durumlarda, ilk yardim énceliklidir.

° ilaglarm haricinde sadece damitilmig su veya sodyum
klorlir gozeltisi kullanin. Diger sivilar bazi durumlarda
enhalatdrlin veya nebilizatorin arizalanmasina ne-
den olabilir.

e Bu cihaz mesleki veya klinik kullanim icin tasarlan-
mamistir, sadece evlerde kisisel kullanim igin tasar-
lanmistir!

Calistirmadan 6nce
A Dikkat

e Kullanim 6ncesi cihazdan her tlirli ambalaj malze-
mesi ¢ikartiimalidir.

e Cihaz toza, kire ve neme karsi koruyun ve calisir
durumdayken kesinlikle cihazin tzerini 6rtmeyin.

e Cihazi ¢ok fazla toz olan ortamlarda ¢alistirmayin.

e Ariza veya islev bozuklugu durumunda cihazi hemen
kapatin.

e Uygunsuz ve yanlis kullanimdan 6turd olusacak ha-
sarlardan Uretici firma sorumlu degildir.

Onarim

@ Not

e Cihazi kesinlikle agmayin ve tamir etmeyin, aksi hal-
de cihazin kusursuz calismasi garanti edilemez. Bu
husus dikkate alinmadidi takdirde garanti gegerliligini
yitirir.

e Onarim igin musteri hizmetlerine veya yetkili bir sa-
ticlya basvurun.
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4. Cihaz ve aksesuar aciklamasi
Enhalatore genel bakis

1 Tasima sapi

2 Agma/kapama dugmesi (arka taraf)
3 Elektrik bagdlanti kablosu

4 Hortum baglantisi

5 Filtre ve filtre kapagi

6 Nebdlizator tutucu

Nebiilizatére ve aksesuarlara genel bakis

’

/ 11

—39

7 Burun dusu
8 Basingli hava hortumu
9 Neblilizator
10 Nebdilizatér elemani
11 Valf
12 ilag haznesi
13 Agizlik
14 Yetigkin maskesi
15 Cocuk maskesi
16 Burunluk
17 Yedek filtre




5. Calistirma

Kurulum

Cihazi ambalajindan ¢ikarin.

Diiz bir yiizeyin tizerine koyun.

BUtlin havalandirma araliklarinin agik olmasina dikkat
edin.

ilk kullanimdan énce

@ Not

e Nebiilizatér ve aksesuarlar ilk kez kullanilmadan 6nce
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. bkz. “Temizlik
ve dezenfeksiyon”, sayfa 58.

e Basingli hava hortumunu [8] alttan ilag haznesine [12]
takin.

e Basing hortumunun diger ucunu [8], hafifce dondu-
rerek enhalatoriin hortum baglantisina [4] takin.

Elektrik baglantisi

Cihaz sadece tip levhasinda belirtilen elektrik voltajina

baglanabilir.

e Elektrik baglantisi kablosunun [3] fisini uygun bir prize
takin.

e Elektrik baglantisini saglamak igin fisi tamamen prizin
icine sokun.

@ Not

e Kurulum yerinin yakinlarinda bir prizin olmasina dik-
kat edin.

e Elektrik baglantisi kablosunu kimsenin takilip dis-
meyecegi sekilde yerlestirin.

e Enhalasyondan sonra enhalatdriin elektrik baglanti-
sini kesmek igin 6nce cihazi kapatin ve ardindan fisi
prizden gekin.

6. Kullanim
Dikkat

¢ Hijyenik nedenlerle nebilizatoriin [9] ve aksesuarin
her kullanimdan sonra temizlenmesi ve her giin son
tedavinin ardindan dezenfekte edilmesi sarttir.

e Aksesuar pargalari sadece bir kisi tarafindan kullani-
labilir; birden cok kisi tarafindan kullaniimalari tavsiye
edilmez.

e Tedavi sirasinda birden fazla farkl ilag arka arkaya
enhale edilecekse, nebilizatorin [9] her kullanimdan
sonra 1lik musluk suyu altinda yikanmasina dikkat
edilmelidir. Bkz. “Temizlik ve dezenfeksiyon”, sayfa
58.

e Bu kullanim kilavuzunda yer alan filtre degisimi y6-
nergelerine uyun!

e Cihazi her kullanmanizdan 6nce, hortum baglantila-
rinin enhalatdrdeki [4] ve nebilizatordeki [9] yerlerine
dogru oturup oturmadigini kontrol edin.

e Kullanmadan 6nce cihazin diizgln ¢alisip ¢alismadi-
gini kontrol edin ve bunun igin enhalatérii (neblilizator
bagliyken ancak ilag yokken) kisa bir siire calistirin.
Nebilizatérden [9] hava cikisl oluyorsa, cihaz diizglin
calisiyor demektir.

6.1 Nebiilizatér parcasinin takilmasi

o Ust parcayi ilag kabina [12] gore saat yoniiniin tersine
cevirerek nebiilizatorii [9] acin. Nebdilizator pargasini
[10] ilag kabinin [12] icine yerlestirin.

o |lag yénlendirme konisinin, piskiirtiiciinin iginde-
ki hava ydnlendirme konisi Uzerine diizglin sekilde
oturdugundan emin olun.

6.2 Nebiilizatoriin doldurulmasi
¢ izotonik bir sodyum kloriir gézelti-
sini veya ilaci dogrudan ilag kabi- 11
na [12] doldurun. Asiri doldurma-
yin! Onerilen maksimum doldurma
miktari 8 ml’dir!

ilaglan sadece doktor talimati
dogrultusunda kullanin ve sizin
icin uygun olan enhalasyon siire-
sini ve miktarini égrenin!

ilag icin 6ngériilen miktar 2 mi'den
az ise, bunu izotonik sodyum Klortir ¢ozeltisiyle en az
4 ml olacak sekilde tamamlayin. Koyu kivamli ilaglarin
da inceltiimesi gerekir. Bunun igin de doktorunuzun
talimatina uyun.




6.3 Nebiilizatériin kapatiimasi

o Ust parcay! ilagc kabina [12] gére saat ydniinde ce-
virerek nebulizatort [9] kapatin. Baglantinin dogru
olmasina dikkat edin!

6.4 Valfin takilmasi
e Mavi renkli valfi [11], nebdlizatérlin [9] Ust tarafindaki
valf yuvasina bastirarak takin.

@ Not

Valf sistemi, ilacin akcigerlere daha iyi ulasmasini sag-
lar. Valfi [11] sadece agizlikla [13] kullanin, asla maske-
lerle [14,15] veya burunlukla [16] kullanmayin.

6.5 Aksesuarlarin neblilizatérle birlestirilmesi

¢ Nebdlizatori [9] istenen aksesuar (agizlik [13], erigkin
maskesi [14], cocuk maskesi [15] veya burunluk [16])
ile birlestirin.

@ Not

En etkili tedavi sekli agizlikla yapilan enhalasyondur.
Maske enhalasyonunun kullaniimasi sadece agizigin
kullaniimasi mimkin olmadiginda (6rn. heniiz agizlikla
enhalasyon yapamayan ¢ocuklarda) énerilir.

Yetiskin maskesi [14] kullaniyorsaniz, maskeyi sabit-
leme bandi ile basiniza sabitleyebilirsiniz. Ayni sekilde
cocuk maskesi [15] icin de bir sabitleme bandi mev-
cuttur.

¢ Uygulamadan dnce neblilizatérli yukart dogru ceke-
rek [6] tutucudan disari gikarin.

e Acik/Kapali salteri [2] Uizerinden enhalatérl agin.

¢ Nebdlizatérden digar ¢ikan aerosol cihazin sorunsuz
calistigini gosterir.

6.6 Uygulama

e Enhalasyon sirasinda, solunum yollarini ttkamamak
ve tedavinin etkisini azaltmamak igin, koltuk yerine
bir sandalyeye, gévdeniz dik duracak sekilde ancak
kendinizi kasmadan rahat bir sekilde oturun.

e Piskrtilen ilaci derin bir nefesle iginize gekin.

A Dikkat

Cihaz strekli kullanim igin uygun degildir, 30 dakika
calistiktan sonra 30 dakika kapali kalmalidir.

@ Not

Tedavi sirasinda nebilizatéri diiz (dik) tutun, aksi halde
plskurtme 6zelligi calismaz ve cihazin sorunsuz calis-
masi garanti edilemez.

A Dikkat

Esansli bitkisel yaglar, 6kslrlk suruplari, gargara solls-
yonlari, sirilmeye veya buhar banyolarina uygun dam-
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lalar, prensip olarak enhalatérler ile enhalasyon yapmak
icin uygun degildir. Bu maddeler genelde akiskan degil-
dir ve cihazin dogru sekilde ¢alismasini ve uygulamanin
etkinligini kalici sekilde olumsuz etkileyebilir. Bronglarin
asin hassas olmasi halinde, esansli yaglar iceren ilaglar,
bazi durumlarda akut bir brons spazmi (nefes darli§i ile
birlikte bronslarin bir anda kramplar halinde daralmasi)
meydana gelebilir. Bununla ilgili olarak doktorunuza
veya eczaciniza danigin!

6.7 Enhalasyonun sonlandiriimasi

Enhalasyon sirasinda diizensiz bir buhar gikisi oluyor-

sa veya normal olmayan sesler duyuluyorsa, tedaviyi

sonlandirabilirsiniz.

e Uygulamadan sonra enhalatérii agma/kapama dig-
mesi [2] ile kapatin ve fisini gekin.

e Uygulama snebdilizatord [9] tekrar tutucusuna [6]
yerlestirin.

6.8 Burun dusu

19. Kapak
20. Burun ifrazati icin toplama
haznesi
21. Sodyum Kloriir haznesi
22. Kapak deligi
(Uygulama baslatma)

Burun dusunun yardimiyla sinlislerinizi temizleyebilir-
siniz. Burun dusu, solunum yolu sikayetlerinin tedavi
edilmesi veya burun mukozasinin nemlendirilmesi igin
ince bir yayiim gerceklestirir.

Soguk alginliklari, burun kurulugu, toza maruz kalinan
durumlar, polen aleriileri, sinlislerdeki kronik enflamas-

burun dusunu kullanmanizi tavsiye ederiz.
Uyan

e Burun dusunu baska ilaglarla veya ugucu yaglarla
birlikte kullanmayin.

Dikkat
e Burun dusunu sadece izotonik bir sodyum klorir
¢Ozeltisi ile kullanin.
e Burun dusunu bir yil sonra degistirin.
Burun dusu maksimum 10 ml kapasiteye sahiptir. Sod-
yum klorlir ¢dzeltisini ne kadar inceltmeniz gerektigin-
den emin olamiyorsaniz eczaciniza danigin.



6.9 Burun dusu uygulamasi
Burun dusunu dogru sekilde kullanabilmek igin asagi-
daki uygulama adimlarini izleyin:

1.Kapagi [19] saat donls yonlnin
tersine dogru 90° cevirin ve yukari
dogru gekerek gikartin.

2.Toplama kabini [20] da yine ayni se-
kilde yukari dogru ¢cekerek ¢ikartin.

3.Sodyum klorir haznesine [21] sod-
yum klor(r ¢ozeltisi doldurun.

4.Toplama kabini [20] sodyum klorir
haznesine [21] yerlestirin.

5.Kapagi [19] sodyum klor(r hazne-
sine [21] takin. Kapagdi [19] yerine
siki sekilde oturuncaya kadar saat
ddnls yoniine dogru cevirin.

6.Basincli hava hortumunu [8] alttan
sodyum klorir haznesine [21] takin.

7.Kapagi [19], burun deliklerinizden
birine dikkatlice konumlandirin.
Burnunuzdan nefes alin.
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8.Enhalatoriin arka tarafinda yer alan
acma/kapama diigmesine [2] basin.
Uygulamayi baslatmak igin, bir par-
maginizi haznenin kapak deligi [22]
tizerine yerlestirin.

@ Not

Uygulama sirasinda burnunuzda ya-
vas ve dengeli bir sekilde nefes alin.
Basinizi, uygulamay yaptiginiz burun
deliginin aksi yoniinde hafifce egin,
bdylece sodyum kloriir ¢ozeltisinin
burnunuza derin sekilde niifuz etme-
sini saglayabilirsiniz.
9.Uygulamaya ara vermek veya son
vermek i¢in, parmaginizi sodyum
klorlir haznesinin [21] kapak deli-
ginden [22] cekin.

10.Burnunuzun temizlenerek agildigini hissettiginiz-
de uygulamayi bitirebilirsiniz. Uygulama en geg,
maksimum dolum miktari kullanildiktan sonra
sona erdirilmelidir.

6.10 Temizligin yapiimasi
Bkz. “Temizlik ve dezenfeksiyon”, sayfa 58.

7. Filtre degisimi

Normal kullanim kosullarinda hava filtresi yaklasik
500 galisma saati ya da bir yil sonunda degistiril-
melidir. Litfen hava filtresini dlizenli araliklarla kont-
rol edin (10-12 pulverizasyon isleminden sonra).
Asiri kirlenmis veya tikanmigsa, kullaniimis filtreyi de-
gistirin. Filtre 1slanmigsa yeni bir filtre ile degistiriimesi
gerekir.

A Dikkat

e Kullanilmis bir filtreyi temizleyerek yeniden kullanma-
ya ¢alismayin!

e Sadece Ureticiye ait orijinal filtreleri kullanin, aksi hal-
de enhalatériiniiz hasar gorebilir veya yeterli terapi
etkisini garanti edemeyebilir.

e Hava filtresi kullanimdayken Uzerinde onarim veya
bakim calismasi gergeklestiriimemelidir.

e Cihaz kesinlikle filtre olmadan kullanilmamalidir.

Filtre degisimi igin asagidakileri yapin:
Dikkat

* Once cihazi kapatin ve fisini elektrik prizinden gekin.
e Cihazi sogumaya birakin. 5

1. Filtre kapagini [5] 6ne dogdru
cekip cikarin.




@ Not

Kapak cekildikten sonra filtre cihazda kalirsa, bir cimbiz
veya benzer bir alet kullanarak filtreyi cihazdan cikarin.

2. Yeni filtreyi ve filtre kapagini [5] tekrar takin.
3. Sikica oturdugundan emin olun.

8. Temizlik ve dezenfeksiyon
Nebiilizatér ve aksesuarlar

A Uyan

Sagliginizin tehlikeye maruz kalmasini énlemek igin

asagidaki hijyen talimatlarina uyun.

e Neblilizator [9] ve aksesuarlar, bir seferden fazla
kullanim igin éngorilmustdr. Litfen farkll uygulama
alanlari igin farkli temizlik ve hijyenik hazirlama ko-
sullarinin meveut oldugunu dikkate alin.

Bilgiler:

® Nebulizatér ve aksesuarlar, firgalarla veya benzer
araclarla mekanik olarak temizlenmemelidir, aksi tak-
dirde cihaz onarilamayacak sekilde hasar gorebilir ve
tedavi bagsarill olmayabilir.

o Yiiksek riskli gruplarda (6rn. mukoviskidoz hastalari),
gerekli olan hijyenik hazirlama islemlerine (el bakimi,
ilaglarin veya enhalasyon soluisyonlarinin kullanimi)
yonelik ilave kosullar igin litfen doktorunuza basvu-
run.

e Her temizlik ve dezenfeksiyon isleminden sonra ilgili
parganin kurudugundan emin olun. Pargalarin nemli
veya islak kalmasi, bakteri olusumu riskinin artma-
sina neden olur.

Hazirhk
e Her kullanimdan sonra, nebiilizatérde

[9] ve kullanilan aksesuarda kalan ilag 11
kalintilari ve kirler hemen temizlenme-
lidir.
e Bunun igin nebdlizatérd [9] ve burun
dusunu [7] pargalarina ayirin. @ 12

e Agizhgi [13], maskeyi [14, 15] veya
burunlugu [16] nebdilazatérden ¢i-
kartin.

o Ust parcayi ilag kabina [12] gére saat ydniiniin
tersine cevirerek nebilizatori sokun.

e Nebillizatér ek pargasini [10] ilag kabindan [12]
cikartin.

¢ Neblilizatérden [9] ¢ekip ¢ikartarak valfi [11] cikar-
tin.

¢ Birlestirme islemi daha sonra bu siranin tersi uygula-
narak yapilacaktir.

&
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Temizleme

A Dikkat

Temizlige baslanabilmesi icin cihazin kapatiimis, elekt-
rik baglantisi kesilmis ve sogutulmus olmasi gerekir.

Nebiilizator ve birlikte kullanilan agizlik, maske, burun
dusu gibi aksesuarlar, her kullanimdan sonra kaynar
olmayan sicak suyla yikanarak temizlenmelidir. Parca-
lar dikkatli bir sekilde yumusak bir bez ile kurulayin.
Parcalar tamamen kuruduktan sonra parcalari tekrar
birlestirin ve kuru, yalitimli bir kaba koyun veya dezen-
feksiyon uygulayin.

Temizlik sirasinda tim kalintilarin temizlenmis oldu-
gundan emin olun. Bu calismalar sirasinda, cilt veya
mukoz membran ile temas ettiginde, yutuldugunda
veya teneffis edildiginde zehirli olabilecek maddeleri
kesinlikle kullanmayin.

Cihaz temizligi icin yumusak ve kuru bir bez ve asindirici
olmayan temizlik maddeleri kullanin.

Agresif temizlik malzemeleri kullanmayin ve cihazi asla
suyun altina tutmayin.

A Dikkat

e Cihazin igine su kagmamasina dikkat edin!

e Cihazi ve aksesuarlari bulasik makinesinde yikama-
yin!

e Cihaz sebekeye bagliyken cihaza islak ellerle dokun-
mayin; cihazin tizerine su sigramamalidir. Cihaz sade-
ce tamamen kurumus durumdayken kullaniimalidir.

e Havalandirma araliklarina sivi piiskiirtmeyin! igeri
giren sivilar elektrik sisteminin ve diger enhalator
parcalarinin hasar gérmesine ve bir islev arizasina
neden olabilir.

Yogusma suyu, hortum bakimi

Ortam kosullarina gére hortumda yogusma suyu birike-

bilir. Bakteri olusumunu 6nlemek ve kusursuz bir tedavi

saglamak igin nem mutlaka giderilmelidir. Bunun icin

asagidakileri yapin:

e Basingli hava hortumunu [8] nebdlizatdrden [9] gekin.

e Hortumu enhalatér tarafinda [4] takili birakin.

e cinden gegirilen hava araciligiyla nem giderilinceye
kadar enhalatéri galistirmaya devam edin.

e Yogun kirlenme durumunda hortumu degistirin.

Dezenfeksiyon

Nebiilizatorli ve aksesuarlari dezenfekte etmek igin
lGtfen asagida belirtilenleri 6zenli bir sekilde uygula-
yin. Miinferit pargalarin en ge¢ gtinliik son kullanimdan
sonra dezenfekte edilmesi 6nerilir.

(Bunun igin yalnizca biraz renksiz sirkeye ve damitik
suya gereksinim duyacaksiniz!)



o Once nebiilizatérii ve aksesuarlar “Temizleme” bé-
|im altinda tanimlandigi gibi temizleyin.

e Parcalarina ayrilmis durumdaki piiskiirtiiciiyii, agiz-
lig1, burunlugu ve burun dusunu 5 dakika boyunca
kaynar suda bekletin.

e Geri kalan aksesuarlar igin ¥ 6lcu sirke ve % ol¢l
damitik sudan olusan sirke karigsimi kullanin. Miktarin
nebllizatér, maske ve agizlik gibi pargalarin tamamen
icine daldirlabilecegi kadar ok olmasini saglayin.

e Pargalarl 30 dakika siresince sirke karisimi iginde
bekletin.

e Parcalari suyla durulayin ve dikkatli bir sekilde yumu-
sak bir bezle kurulayin.

A Dikkat

Basincli hava hortumunu ve maskeleri kaynatmayin
veya otoklava koymayin.

e Parcalar tamamen kuruduktan sonra parcalari tekrar
birlestirin ve kuru, yalitiml bir kaba koyun.

@ Not

Litfen temizlikten sonra parcgalarin tamamen kurutul-
masina dikkat edin, aksi halde bakteri olusumu riski
yUkselir.

Sterilizasyon
e Soguk sterilizasyon ¢ozlmleri, Uretici ydnergelerine
uygun sekilde kullaniimalidir.

Kurutma

e Bitiin miinferit parcalar kuru, temiz ve emici &zelligi
olan bir yerin tizerine birakin ve tamamen kurumala-
rini bekleyin (en az 4 saat).

Malzeme dayaniklihg

e Nebilizator ve aksesuarlar, ¢ok sik kullanilmalari ve
hijyenik hazirliklara tabi tutulmalar nedeniyle tiim
plastik parcalar gibi belirli bir yipranmaya maruz kalir.
Bu durum zamanla aerosollin degismesine ve boy-
lece tedavinin olumsuz etkilenmesine neden olabilir.
Bu nedenle nebiilizatorii ve diger aksesuarlari en geg
bir yil sonra degistirmenizi 6neririz.

e Temizlik malzemelerini ve dezenfektanlari secerken
asagidakilere dikkat edilmelidir: Sadece yumusak
bir temizlik malzemesi veya dezenfektan kullanin ve
madde dozlarini Uretici bilgilerine gore ayarlayin.

Saklama

e Nemli ortamlarda (6rn. banyo) saklamayin ve nemli
cisimlerle birlikte tagimayin.

e Sirekli dogrudan giines isinlarina karsi koruyarak
saklayin ve tasiyin.

e Aksesuar pargalari aksesuar gézinde glvenle mu-
hafaza edilebilir. Cihaz kuru bir yerde ve tercihen
ambalajinin iginde muhafaza edilmelidir.

9. Bertaraf etme

Cevreyi korumak igin cihaz ev atiklari ile birlikte E
bertaraf edilmemelidir. e
Cihaz ltitfen AB Elektrikli ve Elektronik Ekipman

Atk Direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic
Equipment) uygun olarak bertaraf edin.

Bertaraf etme ile ilgili diger sorularinizi, ilgili yerel ma-
kamlara iletebilirsiniz.

10. Sorun giderme

Sorunlar/ Olasi neden/¢6ziim

sorular

Nebiilizator 1. Nebulizator igindeki ilac ¢ok
aerosol Uret- fazla veya ¢ok azdir.

miyor veya Minimum: 2 ml,

cok az aero- Maksimum: 8 ml.

sol Uretiyor. | 2, Agizligin tikanmis olup olmadigi-
ni kontrol edin.
Gerekiyorsa agizligi temizleyin
(6rn. durulayarak). Ardindan
nebllizatérl yeniden calistirin.
DIKKAT: ince delikleri sadece
agizigin alt tarafindan dikkatle
agin.

3. Nebilizator dik bir sekilde
tutulmadi.

4. Nebilizasyon igin uygun olmayan
(6rn. gok kivamli) bir ilag sivisi

dolduruldu.
ilag sivisi, doktor tarafindan belir-
tilmelidir.
Cikis cok Hortum katlanmistir, filtre tikalidir,
dusuk. enhalasyon ¢ozeltisi cok fazladir.
Hangi ilaclar | Bununla ilgili olarak liitfen dokto-
enhale edile- | runuza basvurun.
bilir? Prensip olarak, cihazla enhalasyon
icin uygun olan ve kullaniimasina
izin verilen ilaglarin hepsi enhale
edilebilir.
Nebllizator Bu teknik nedenlerden dolayi
icinde enha- | meydana gelir ve normaldir. Nebili-
lasyon ¢ozel- | zatoriin sesi fak edilir sekilde de-
tisi kaliyor. gistiginde enhalasyonu sonlandirin.
Bebeklerde 1. Bebeklerde ve kiiglk ¢cocuklarda

ve ¢ocuklarda
nelere dikkat
edilmelidir?

etkili bir enhalasyon gercekles-
tirmek i¢in maske, agzi ve burnu
Srtmelidir.

2. Cocuklarda da maske agzi ve
burnu értmelidir. Uyuyan kisilere
nebllizasyon uygulamak mantikli
degildir, ciinkUl akcigerlere yeterli
miktarda ila¢ girmez.




Sorunlar/ Olasi neden/¢6ziim Kullanim sartlart  Sicaklik: +10°C - +40°C
sorular Bagil nem: %10 ile %95 aras|
Not: Sadece yetigkin bir kiginin g6- | Saklama ve tagi-  Sicaklik: 0°C - +60°C
zetiminde ve yard|m|y|a enha|asyon ma kosullari Bagil nem: %10 ile %95 arasi
yapiimali ve ¢ocuk yalniz bagina Ortam basinci: 700-1060 hPa
birakiimamalidir. Aerosol ozellikleri 1) Akis: 5,3 I/dak
Maskeyle Bu teknik nedenlerden dolaydr. ?,3 ﬁg:g:g: g:t:;lh&?%argé m/dak
enhalasyon Maske deliklerinden alinan nefes 4) Parcacik biy(ikligi (MMAD):
daha uzun basina, agizlik ile oldugundan daha 3,07 um
sliriyor. az ilag teneffiis edersiniz. Aerosol,
delikler Uzerinden oda havasi ile Teknik degisiklik hakki saklidir.
: kanigir. Parcacik bilyiikliikleri grafigi
Nebllizatér Bunun iki nedeni vardir:
neden dlzenli | 1. Tedavi icin etkili bir pargacik 99 b s e erosezmomey K= 0g003
olarak degisti- |  spektrumunun olmasini sagla- s
riimelidir? mak icin agizlik deligi belirli bir g Er
captan daha bliylik olmamalidir. 3 °r
Mekanik ve termik stresten do- 3 wr
lay: plastik malzeme belirli bir 6I- g & .
¢ude asinmaya maruz kalir. Ne- g of
bilizator ek parcasi [10] oldukca '
hassastir. Bunun sonucunda !
aerosoliin damlacik bilesimi de - ' G
degisebilir, bu da tedavinin etkili | L Parcaci oyt ()
olmasini dogrudan etkiler. Olgtimler “Next Generation Impactor” ézellikli bir sodyum
2. Ayrica hijyen nedeniyle de florlir ¢Ozeltisi ile gergeklestirilir.
nebiilizatoriin diizenli olarak Grafik bu nedenle silispansiyonlar veya gok koyu ki-
degistirilmesi énerilir. vamliilaglar igin gecerli olmayabilir. Bununla ilgili ayrin-
Herkesin Hilyenik acidan bu mutlaka gerek- til bilgileri ilgili ilag Ureticisinden alabilirsiniz.
kendi nebU- | lidir. Sonradan satin alinabilecek iiriinler
Icl)T:::Ig md Tanim Malzeme REF
Nebiilizatér durdurucu PP 162.819
. - Yilhk paket (agizlik, burunluk, | PP/PVC 601.28
11. Teknik veriler yetiskpi‘n magk%si, ¢ocuk mas-
Model IH 26 Eefti, nebi’;l_ilfat)ér, basingl hava
ortumu, filtre
Tip IH 25/2 .
Olciler (GXYxD) 166 x 141 x 148 mm Burun dusu PP 601.37
AGirlik 1,4 kg @ Not
Qal@_,"_]a b"asmm ygkl. 0,8-1,45 bar Cihaz belirtilen sartlar disinda kullanilirsa kusursuz ¢a-
Nebdlizator ~ — min. 2ml lismasi garanti edilememektedir! Urtinii iyilestirmek ve
doldurma hacmi  maks. 8 ml - L . C
- gelistirmek icin teknik degisiklik yapma hakkimiz sakili-
llag akigt yakl. 0,3 ml/dak. dir. Bu cihaz ve aksesuarlari, EN 60601-1 ve EN 60601-
Burun dusu akisi - min. 2 ml 1-2 ile EN13544-1 normlarina uygundur ve elektroman-
maks. 10 ml yetik uyumluluk ile ilgili 5zel giivenlik tedbirlerine tabidir.
Ses seviyesi maks. 52 dBA Liitfen tasinabilir veya mobil HF iletisim sistemlerinin
(DIN EN 13544-1 BOIGm 26 uyarinca)  p cihaz etkileyebilecedini dikkate alin. Ayrintili bilgileri
Elektrik baglantisi 230 V~; 50 Hz; 230 VA belirtilen msteri servisi adresinden talep edebilir veya

BK: 240 V~; 50 Hz; 240 VA
Saudi Arabia: 220V~; 60Hz; 220VA

Tahmini kullanim
omri

1000 saat

kullanim kilavuzunun son kisminda bulabilirsiniz. Bu
cihaz, tibbi Urdnler igin Avrupa yénetmeligi 93/42/EEC
ve Alman Tibbi Uriin Kanununa uygundur.



ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK

e Cihaz, glincel olarak y(rirllkte olan elektromanye-
tik uyumluluk yonetmeliklerine uygundur ve oturum
amagli kullanilan ézel miilkler de dahil tim binalar
icinde kullanilabilir. Cihazin radyo frekansi emisyon-
lan oldukga dlsUktlr ve biyuk ihtimalle yakinlarda
bulunan bagka cihazlarla enterferanslar olusturmaz.

e Cihazi kesinlikle baska cihazlarin lizerine veya yanina
koymamaniz Onerilir. Elektronik cihazlarla enterferans
olmasi halinde cihazin ayarini degistirin veya cihazi
baska bir prize takin.

e Telsiz cihazlar, cihazin calismasini etkileyebilir.
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Hata ve degisiklik hakki saklidir
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e /lHranatop

e Pacnbinutens

* Tpybka-yanmHuTenb

o MyHOWTYyK

® Macka ans B3pochbIx

° Macka gns geten

e Hacagka anst Hoca

e Hocosoin gyw

® 3anacHon hunsTp

e CymMKa finsi XpaHeHus

o [laHHas UHCTPYKLMS MO NPUMEHEHIO

1. 3HakomcTBO € npu6opom
YBa)kaemblii noKynarenb!

Brarogapym Bac 3a Bbi6op NpoayKLun Halweih upmbl.
MbI MPON3BOAMM COBPEMEHHbIE, TLLATENBHO NPOTE-
CTUPOBaHHbIE, BbICOKOKAYECTBEHHbIE N3LENNS As U3-
MEPEHNSI MaCChl, KPOBSHOTO ABMNEHUSs, TeMMepaTypbl
Tena, nynbca, A5 NErkoii Tepanum, Maccaxa v 041cTKu
BO3AyXa.

BHuMaTeNbHO NPOYTUTE JaHHYI0 MHCTPYKLMIO MO Npu-
MEHEHII0, COXPaHAITE ee ANs MOCNEAyIOLLEro UCTOMb-
30BaHVIs, XPaHUTE €€ B MECTE, AOCTYMHOM LIS IPYrnX
nonb30Batenen, 1 CnegynTe ee ykasaHusm.

C Havnyywmmn noxxenaHnsmm,
KomnaHus Beurer

O6nacTb NPUMEHEHUS

[aHHbI MHransaTop npegHa3HayeH ans pacnblieHus
XKNOKOCTEN 1 XXUAKUX NEKAPCTBEHHbBIX NPenapaTos
(aaposoneii), a Takxe Ans NeYeHNs BEPXHNX 1 HUKHNX
ObIXaTenbHbIX MyTen.

Pacnbinenve un MHranauma HasHa4eHHoro nnu peko-
MEeHO0BaHHOIo Bpa4omM MeankameHTa no3BOoNAET Npo-
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BOAWTb NPOdUNaKTUKy 3aboneBaHnii AbIxaTenbHbIX
nyTel, cMAryaTb CONyTCTBYIOLLME ABNEHUS U YCKOPSATb
BbI3gopoBnerune. [danbHenwwyo nHhopmaumio o Ba-
puaHTax NpuMeHeHnst JaHHoro npréopa Bl MoxeTe
NoNy4uTb y Nevallero Bpaya unm dhapmatesTa.

Mprbop nogxognT AN NCMONb30BaHNSA B AOMALLUHNX
ycnoBusix. VIHranaumsi ¢ ucnonb3oBaHeM nekapctaa
[OMMKHA OCYLLECTBASATLCA TOMBKO MO HA3HAYEHIO BPa-
ya. Babixaiite nekapCTBO B CMOKOHOM 11 paccnabneH-
HOM COCTOSIHIW, AbILUMTE MEQNEHHO U Iy60KO, 4TOObI
OHO MOTI0 NONACTb JaXe B Camble MefKme 1 ry6oKo
pacrnonoXeHHble 6POHXU. BbigpixaiiTe kak 06bI4HO.
Mprbop He cnenyeT KanubpoBsaTh .

Mocne 06paboTku NpMGOpP roToB K MOBTOPHOMY 1C-
nonb3oBaHuo. O6paboTka BKOYaeT B ce6s 3ame-
Hy BCexX NPUHAAEXHOCTEN, BKOYas pacnbiinTenb
1 BO3LYLWHbIA hUnbTp, a Takxke Ae3nHdeKumno no-
BEPXHOCTU Nprbopa 06bI4HbIM AE3NHPULIMPYHOLLM
cpencTBoM. O6patnTe BHUMaHKE Ha TO, 4TO HEOOXO-
LVMa 3aMeHa BCeX NpUHaAnexXHOCTENR, ecnu npuéop
NCMONb3YETCS HECKOMBKUMU NIOLAEMU.

2. MNosicHeHna K cumBoniam
B nHCTPYKUMM NO NPYMEHEHNIO NCNONb3YIOTCS Cre-
aywouine CumBeorbl.

A Mpepoctepexenue [pegynpexpaer 06
0MacHOCTY TPaBMUpPO-
BaHWA 1Unm ywepba ans
300pOBbS.

A BHumaHue
@ Yka3aHue

Ha ynakoBke 11 Ha T1NoBoi Tabnnyke npuéopa u npu-
HaANEXHOCTEN UCNOMBL3YIOTCS CReayoLL/e CYMBONbI.

YKa3biBaeT Ha BO3MOX-
Hble MOBPEXAEHNs Npu-
60pa/npuHagnexXHoCTeN.

YKasblBaeT Ha BaXKHYI0
VHopmaumto.

Pabouyas yactb Tvna BF.

CobntofaiiTe MHCTPYKLMIO MO NPUMEHe-
Huto.

Mpubop ¢ knaccom 3awuTbl 2.

MpownssoguTens.

Bkn.

BbIkn.
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CepuiiHblil HOMep.




30 ON/
30 OFF
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30 MuH. paboTbl, 3aTem nepepbis 30 MUHYT
nepen NOBTOPHbLIM BKIOHYEHUEM.
3alnLLeHo OT NPOHNKHOBEHMS TBEPAbIX
Ten pasmepoM >12,5 MM 11 OT BepTUKaIbHO
napaloLLmx Kanenb BOAbI.

Cumeon CE nogTBepxaaeT COOTBETCTBIE
c € ougs| OCHOBHBIM TPEGOBAHMSIM MPEKTUBbI O Me-
OnuMHCKnx nagenusx 93/42/E3C.

3. MpepocTepexeHuns n ykazaHus
no TexHuke 6e30MacHoOCTU

MpepocTtepexeHne

e [lepeq ncnonb3oBaHnem yoeauTech, 4To Npuoop
1 ero NPUHaANEXHOCTU He MEeIOT BUAUMbBIX NO-
BpeXaeHui. MNpn HaN4YMM COMHEHUIN He NCMOoSb-
3yinTe Nprubop 1 obpaTnTeCh K NPOAABLY UK B CEP-
BUCHYIO CNy>X6Y N0 yKazaHHOMY afpecy.

[Mpu cbosix B paboTe npubopa cMm. . 10, «PelueHne
npooénem».

MpurmeHeHne Npnbopa He 3aMeHSIET KOHCYbTaLmK
y Bpaya 1 neveHuns. lNoatomy npu niobbix Buaax 6omm
nnu 3abonesaHuii Bcerga npeaBapuTeNbHO KOHCYb-
TVUPYATECH C BPA4OM.

Mpun Hannyum Kaknx-nmbo NPobnem co 340POBLEM,
BbI3bIBAIOLLMX COMHEHNSI B BO3MOXHOCTN NPOBe-
LeHVs Tepanni, NPOKOHCYNLTUPYIATECH C NevalLyM
Bpayom!

Mpu ncnonb3oBaHWK pPacnbINTENs BbIMOMHANTE
006LLeNPUHSTLIE CaHUTaPHO-TUrMEHNYECKe Mepo-
npuaTHS.

Heobxogumo Bceraa cobnopaThb ykasaHns Bpada oT-
HOCUTENbHO TYMa UCMOMb3YeMOro leKapCTBEHHOMO
npenapara, ero JO3VPOBKW, 4aCcTOTbl U ASIUTENBHO-
CTV MHransauui.

McnonbayiiTe ToNbKO NeKapcTBEHHbIE Npenaparsl,
Ha3HayeHHble NN PEKOMEHA0BaHHbIE BPAYOM MK
hapmaueBTom.

CobniogaiTe cnepyowme ykasaHust

[Ins neveHus cnonb3oBaTh TONLKO Te AeTanu, Npu-
MEHEHIE KOTOPbIX OblNI0 PEKOMEHLOBAHO BPa4OM
B COOTBETCTBUN C COCTOSIHVIEM 3[00POBbS.
BHumatenbHo npouyuTaiite Ha npunararoLemMcs
K NeKapCTBEHHOMY npenapary ynakoBOYHOM NNCT-
Ke MHopMaLIO O BO3MOXHbIX MPOTYBOMNOKA3aHNAX
K MPUMEHEHMIO C 06bIYHBIMY CUCTEMaMM a3P03071b-
HOI Tepanuu.

Ecnu npubop paboTtaeT HEKOPPEKTHO nnu y Bac
NOSIBUANCH HEAOMOraHVe Ui 6onu, cpasy xe npe-
KpaTuTe NCnosb3oBaHre nprubopa.

Bo Bpemsi ucnonb3oBaHusa gepxuTe npubop Ha
[OCTaTOYHOM PacCTOSIHUW OT a3, PachblfeHHbIi
NIeKapCTBEHHbI Npenapar MOXET NPUBECTU K 1X
NOBPEXAEHUAM.

® He ncnonbayinte nprbop B6AK3N BOCMIaMEHAEMbIX
rasos, KC/IOPOAa Ui okcuga asota.

[aHHbI Npu6op He NpegHa3HaYeH 1S UCNonb30oBa-
HUS OETbMU UV NIOAEMYU C OFPaHNYeHHbIMU r3n-
4eCKVIMU, CEHCOPHbBIMU (HanpUMep, C OTCYTCTBIEM
60n1€eBOI YyBCTBUTENbHOCTU) UAN YMCTBEHHbLIMY
CMOCOBHOCTSAMMU, C HEAOCTATOYHBIMI 3HAHUAMU UK
onbIToM. VcKiodeHne CocTaBnstoT cyyan, Korga 3a
HUMW OCYLLIECTBNSIETCH Hapfexallnii Hag3op Unm
€CNV OHM Nony4nnK oT Bac HCTPYKLmK Mo ncnonb-
30BaHuo Nprdopa.

lNepepn BbINOMHEHVEM NobbIX PadoT No o4ncTke 1/
NN TEXHNYECKOMY OOCIYXXMBaHUIO HEOOXOANMO
BbIK/IOYNTb NPUGOP U BbIHYTb LUTEKEP U3 PO3ETKY.
He paBaiite ynakoBOYHbIi MaTepuan AeTam (onac-
HOCTb yAyLIEHUS).

Kabenb 1 BO3yx0BOAbI CleAyeT XpaHuTb BHE JOCS-
raeMocCTu fieTell MnafLlero Bo3pacTa Bo 136exaHue
3anyTbiBaHNS U yAYLIEHUS.

He ncnonbayite [ONOAHUTENbHbIE AETANM, HE PEKO-
MEHA0BaHHbIE NPOU3BOAUTENEM.

Paspeluaetcs nogknoyats Nprbop ToNbKo K ce-
TEBOMY HanpsbKeHWto, ykasaHHOMY Ha Tabnuyke
Ha 060POTHOI CTOPOHE YCTPOICTBA.

He norpyxaiite npu6op B BOAY W HE UCNONb3YiiTe
€ro BO BNaXHbIX NOMeLLeHsX. He gonyckarTe no-
nagaHus XuoKocTi BHYyTPb Npubopa.

Bepernte Npr6op OT CUMNbHbLIX YAAPOB.

He npukacantecb K kabento MOKpbIMU pyKamm —
0MacHOCTb NMOPaXKEHNS ANEKTPUYECKIM TOKOM.

He BbITackmBaliTe LTEKep 13 PO3ETKY, fepxKach 3a
ceTeBOW Kabenb.

He 3axxumaiite 1 nepernbaiite kabenb, He faBaiTe
eMy conpuKacaTbCst C OCTPbIMU KpasiMn Unu CBU-
caTb, 3aluLLanTe ero oT BO3AENCTBUS BbICOKOM
Temneparypbil.

PexkomeHayeTcs NONHOCTLIO pa3MatbiBaTh NuTato-
i kabenb Ans NpefoTBpaLLeHs neperpesa.
Ecnu nposog ceTeBoro nutaHusa npubopa nospe-
XOeH, ero HeobxoanMmMo yTunuanposatb. Ecnv oH
HECbeMHbIN, TO HEOOXOAVMO YTUNN3NPOBATb BECH
npuéop.

Mpw BCKPLITUN NprBOpa BO3HMKAET ONacHOCTb Mo-
paXKeHUs1 aNeKTPU4ECKUM TokoMm. [pnbop rapaHTu-
POBaHHO OTCOEAMHEH OT CETU ANEKTPOCHABGXKEHNS
TONBbKO B TOM Chyyae, eciu LWTekep BbIHYT U3 po-
3eTKM.

3anpeLLaeTcs BHOCUTb U3MEHEHUS B NPUGOP U KOM-
nnexTytoLme.

Ecnn npnbop ynan, nogseprcst CUibHOMY BO3[AeN-
CTBMIO BNaru Uam noay4un UHbIe NOBPEXAEHMS, Er0
fanbHeliLee ncnonb3osaHue 3anpetuaetcs. [Mpu Ha-
SN COMHEHMIN 06PaTUTECh B CEPBUCHYIO CYXOY
1NN K TOProBOMY MPEeAcTaBuUTENto.



e [IHranstop IH 26 pa3peLuaercs ncnonb3osath TOSb-
KO BMeCTe C MOAXOAALLMMM pacnbinuTensmm Beurer
11 C COOTBETCTBYIOLLMM NpUHAZNeXHocTamu. Mpu-
MEHEHVe NPUHALNEXHOCTEN CTOPOHHIX NPOK3BO-
OUTenen MOXeT NPUBECTN K CHUXKEHIO 3 eKTNB-
HOCTM NEYeHNs 1 faxke K NoBpexaeHuo nprubopa.

e XpaHute o60pyfoBaHie B MeCTe, HELOCTYNHOM st
LeTell N [OMALLHUX XKUBOTHbIX.

A BHumaHue

e C6ou B Nogaye NeKTPOIHEPrin, HEOXKMAAHHO BO3-
HUKLUNE HeNCnpaBHOCTM 1 Apyrie HebnaronpusT-
Hble YCNoBMA MOTYT NMPYBECTU K BbIXOZy npubopa
113 cTposi. [103TOMy PEKOMEHAYETCS METb 3anacHoi
np16OopP MM NeKapCTBO (COrnacoBaHHOE C BPa4oM).
Mpu HeO6XOAMMOCTM NCMONBL30BaHNSA afanTepos
NN YOJIMHATENEN OHW JOMKHbI OTBEYATh AENCTBY-
IOLLMM MPEAnUCcaHnsaM TEXHUKN 6e30nacHOCTY.
Henb3s npesbilwaTe NpefenbHy0 MOLLHOCTb ToKa
1 MaKCVManbHY0 MOLLHOCTb, YKa3aHHy0 Ha ajar-
Tepe.

Mpu6op 1 nuTaloLLii kKabenb HeNb3a XpaHUTb BOMK-
311 UICTOYHUKOB Tenna.

He nonbayiitecb NprGOPOM B MOMELLIEHUSX, B KO-
TOPbIX NEPeA 3TUM pacnbIsANCy aspo3onu. Takue
NOMeLLeHNs HeOOXOAUMO NPOBETPUBATL NEPEL, MPo-
BefeHVeM Tepanuu.

He ponyckaite nonagaHus Kakux-nnbo npegmeToB
B OX/I2XAAK0LLMEe OTBEPCTHS.

He ncnonb3yite npubop, ecnn oH N3KaeT HeobbIY-
HbIVA LWyM.

B uensax cobnogeHnst CaHUTapHO-TUIMEHNYECKINX
TpeboBaHWIN KaXablil NONb30BaTENb LOMKEH UMETb
CBOM VHAMBUAYaNbHbIE NPUHAANEXHOCTU.

Mocne KaXxgoro Mcnonb3oBaHKs BbIK/oYaiTe npu-
60p 13 PO3ETKN.

XpaHuTe Npnbop B MecTax, 3alULLEHHbIX OT BAUS-
HIst aTMOChePHbIX Bo3aencTBuin. Heobxommmo o6e-
CMeYnTb COOTBETCTBYIOLLME YCIOBUS OKPY KatoLLiei
cpefbl ANa XpaHeHus npréopa.

NPEOOXPAHUTENDb

® B npubope ycTaHOBNEH MaKCUMaNbHbIN Npefoxpa-
HUTENb. Ero 3ameHa [omKHa Npor3BOQUTLCS TOMBKO
KBanM@ULMPOBaHHBIM NEPCOHANOM CO crieuuanb-
HbIM [JOMYCKOM.

O6wwme ykasaHus
BHumaHue

® Vlcnonb3yiiTe Npréop NCKITHOUNTENBHO B CIEAYHOLLMX
Lensx:
- AN nopei;
- B LeNsiX, ANt KOTOPbIX OH Obln pa3paboTaH (as-
PO30/IbHas UHransLKs), B COOTBETCTBUM C yKa3a-

HUSIMI, NPUBEAEHHBIMA B [AHHOW UHCTPYKLMMU MO
MPUMEHEHNIO.

¢ Jlio60€e NPpUMEHEHNE HE NO HAa3HAYEHUIO MOXET
6bITb ONacHbIM!

® B KpuUTUYECKNX CUTYyaumsx Npexzae BCero cnepyer
0KasaTb NePBYIO MOMOLLb NMOCTPaAaBLLEMY.

© [ToMMMO NEKaPCTBEHHbIX NPenapaToB Pa3peLLaeTcst
11CMONb30BaTh TOMBKO AUCTUNNMPOBAHHYIO BOLY UM
usnonoruyecknii pacteop. MpumeHeHne gpyrux
XKNOKOCTEl NpW ONPeAeneHHbIX YCIoBUSX MOXET
MPUBECTY K MOBPEXAEHIO MHranstopa uim pacrbl-
nmTens.

e pubop He NpepHa3HayveH Ans UCMoNb30BaHUs Ha
NPOW3BOACTBE UMK B KIMHNYECKNX ycnoBusx. Ero
NPUMEHEHINE Pa3PELLEHO UCKIIOHUTENBHO B JOMALL-
HUX ycnoBusix!

Mepep BBOJOM B 3KCnyaTaumio
BHumaHue

e [lepep 1cnonb3oBaHeM nNprbopa cnegyet yaanuTb
BCE YMakoBOYHblE MaTepuanbi.

® He gonyckainTe 3arpsisHeHns nprbopa, 3alumiaiiTe
€ro oT Nblv 1 Bnaru. Bo Bpems 1cnonb3oBaHus Hit
B KOEM Cy4ae He HakpbiBaliTe Npréop.

® He vicnonb3yiite Npnbop B CULHO 3anblfeHHbIX MO-
MELLEHNSIX.

e B cnyyae HencnpaBHOCTeN Ui Henonagok B paboTe
HEMeANEHHO OTKMo4NTe NPHUeoP.

® |13roToBuUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTU 32 yLUEep6,
BbI3BaHHbIN HEKBANNMULMPOBAHHBIM N HEHaAme-
XalLm ncnonb3osaHnem npuéopa.

PemMoOHT npu6opa

@ Yka3zanue

® Hu B kOeM crny4yae He OTKpbIBalTe NprGop 1 He pe-
MOHTUPYiTE ero CamoCTOSTENbHO, Tak Kak B JaHHOM
crny4ae HafieXXHOCTb ero paboTbl 6oMbLUE He rapaH-
Tupyetcs. HecobniofeHue atoro TpeboBaHns Beget
K noTepe rapaHTum.

e Ecnn npn6op Hy>Xgaetcst B peEMOHTe, obpaTtuTech
B CEPBVICHYIO CMy>KOy 1 K aBTOPU3OBAHHOMY TOP-
roBOMY NPeAcTaBuTento.



4. OnucaHue npubopa
N NpUHagneXxHocTeun
00630p KOMMOHEHTOB MHransaTopa

1. Pyuka gns nepeHocku

2. Knonka BKJ1./BbIKJ1. (3agHss cTopoHa)
3. CeTeBoil kabenb

4. Pagbem ana nogcoeauHeHns Tpyoku

5. OUALTP C KPbILLKONA

6. Kpennexve ans pacnbinurtens

0630p KOMMNOHEHTOB pacnbLTeNs
1 NpUHagneXHocTemn

5. MogrortoBka K pa6ore

YctaHoBKa

M3BnekuTte Nnprbop 13 ynakosKu.

YcTaHoBWTe NPUGOP Ha POBHYHO MOBEPXHOCTb.
Crenute 3a TeM, 4TOObl NPOPE3UN ANt BEHTUNSALMUM
0CTaBanMCh OTKPbITLIMY.

Mepepn nepBbIM NPUMEHEHNEM

@ YkasaHnue

e [epen NEPBLIM NPUMEHEHVEM ClIEAYET BbIMOMHUTb
OYUCTKY U AE3UHMEKLMIO pacTbIUTENS N NPUHAZ-
nexHocTein. Cm. pasgen «O4ncTka n gesnHhekums»
Ha cTp. 68.

e BcrasbTe TPyOKy-yanuHUTENDb [8] B eMKOCTb A/ist
nekapcTea [12].
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7. Hocoson pyL
8. TpybKa-yanmHuTenb
9. Pacnbinutens
10. Hacapka pacnbinurtens
11. KnanaH
12. EMKOCTell o1t nekapcTsa
13. MyHAWTYK
14. Macka ans B3pocrbix
15. Macka gns getei
16. Hacapka ansi Hoca
17. 3anacHoit punstp

e Crnerka noBepHyB Apyroi KoHew, TPYOKU-yanuHuTe-
N5 [8], BCTaBbTe ero B pa3beM Afs NOACOEANHEHNS
TPYOKM [4] nHransTopa.

MopkntoyeHune K cetn

lMoakntovaiiTe NPUGOP TONMLKO K CETEBOMY HarnpsiKe-

HIItO, YKa3aHHOMY Ha 3aBOACKOI TabnnyKe.

e BcTaBbTe WTekep ceTeBoro kadens [3] B nogxoas-
LLYO PO3ETKY.

o [1n5 NOAKIIOYEHNIS K CETY LUTEKEP CETEBOrO Kabensi
A0MKeH ObITb NOMHOCTbLIO BCTABIEH B PO3ETKY.



@ YkasaHue

® Y6enuTech, 4TO PALOM C MECTOM YCTaHOBKY Nprbo-
pa HaxoguTcst po3eTka.

® PasmecTuTe CeTeBO Kabenb Taknm 06pa3oM, YToObI
0 HEro HUKTO HE MOT CMOTKHYTbCS.

o [1nsi OTKNIOYEHMS MHransTopa oT CETW MOCNe UHrans-
LV cHa4ana BbIKNtouTe Npuéop, 3aTem 13BNEKUTE
LUTEKEP 13 PO3ETKN.

6. MpumeHeHne
BHumaHue

e B Lensx cobniofeHns CaHUTapHO-IMIMEHNYECKIX
TpeboBaHuin pacnbinTenb [9] U NPUHAANEXHOCTU
CriefyeT o4nLLaTh Nocne Kaaoro 1Cnob30BaHNs,
a B KOHLIe [iHS1 BbIMOMHATL Ae3VHbeKLMIo.
MpuHagNeXHOCTV MOTryT NCMOML30BaTLCS TONIbKO
OfHUM NLOM. Vcrnonb3oBaHue HECKONbKUMM Nn-
LamMu He peKoMeHayeTCs.

Ecnu pns neyeHus Heo6xoguMo nocnefoBaTefibHO
NPOBOAUTL MHraNsILMIO HECKONBKMM BIAAMU Nekap-
CTBEHHbIX NPenapaTos, TO pacnbinTenb [9] HyXHO
NpOMbIBaThb TEMJON BOLOMPOBOAHON BOJON Nocne
Kapxgoro npuMeHeHusi. Cm. pasgen «OuncTka u ge-
3UH(eKUMs» Ha cTp. 68.

BHumatenbHO cnepyiite ykasaHusim no 3ameHe
duneTpa, cogepxaliumcst B gaHHon VHCTpyKumm
o NpYMeHeHwo!

Mepen kaxabiM NCMONb30BaHNEM Npu6opa NpoBe-
psiliTe NPOYHOCTb COEOUHEHNSI TPYOKM C UHransTo-
powm [4] n pacnbinutenem [9].

Mepen KaxpgbiM Ucnonb3oBaHmem npubopa npo-
BepbTE NPaBUIbHOCTL ero paboTsl. [s 3Toro He-
Ha[IoNro BKIIOYMTE UHransTop (BMecTe C MOofKIto-
YEHHbIM pacnbiMTenem, Ho 6e3 NeKapCTBEHHOrO
npenapara). Ecnn npu atom 13 pacnbinutens [9]
BbIXOAWT BO3AYX, TO Npuéop paboTaer.

6.1 YcTaHOBKa Hacapku pacnbumtens

e OTKponTe pacnbinuTenb [9], yaepxusBas eMKOCTb
ans nekapctaa [12] 1 NoBepHYB BEPXHIOD 4acTb
Kopryca NpoTMB 4acoBOW CTPeNnku. BeTasbTe Ha-
cagky pacnblnutens [10] B eMKOCTb fJ15t nekapcTsa
[12].

e Y6eamTechb, YTO KOHYC NS Nofaym NekapcTea Xo-
POLLIO 3aKperneH Ha KOHyce st MoABOAa BO3ayxa
BHYTPU pacnblmTens.
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6.2 HanonHeHue pacnbinutens

e 3anente W30TOHWUYECKUA u-
31ONOrMYeCKNin PacTBop Wn
JleKapCTBEHHbIA npenapaT He-
nocpeacTBEHHO B eMKOCTb AJ1st
nekapcTtsa [12]. He gonyckaiite
nepenonHeHns emkocTn! Makcu-
MasbHbIN PEKOMEHYEMbIi 06BEM
3anonHeHns coctaenset 8 mn!
Vicnonb3yiite nekapCTBEHHbIN
npenapar TONbKO MO HasHaye-
HUIO Bpaya, MOMHTEPECYNTECH Y HEro, Kakas npo-
LOMKUTENBHOCTb UHIransiLum N Kakoe KONn4ecTBo
MefyKaMeHTa Ans MHranaumn SenstoTcs Hanbonee
nogxogsaLwmm gns Bac.

Ecnn HaszHa4eHHOe KONMYECTBO NEKAPCTBEHHOIO
npenapara MeHblue 2 Mi1, [06aBLTE M30TOHNYECKMIA
ur3nonornyecknii pacTeop, AoBeas 06bEM XINAKO-
CTV 4O MUHUMYM 4 Mn1. Heobxogumo Takxe pas3bas-
NIATb MyCTblE NIeKapCTBeHHbIe Npenapartsl. [1pn 3Tom
TaKkxe cnegyet cobnioaate yKkasaHus Bpava.

11

6.3 3akpbiTe pacnbimTens

e 3akpoWnTe pacnbinutens [9], yaepxmBas eMKOCTb
ans nekapctaa [12] 1 NoBepHYB BEPXHIOD 4acTb
Kopnyca no 4Yacosoii cTpenke. Cnegute 3a npa-
BUNbHOCTBIO COEAMHEHUs!!

6.4 YcTtaHOBKa KnanaHa

e BcrasbTe cuHuii knanaH [11] B npegHasHayeH-
HO€ /151 HEro OTBEPCTME B BEPXHEN YacTu pac-
nbinmTens [9).

@ YkasaHue

CuncTema KnanaHoB 06eCneHMBAET YNyYLLEHHYO NPO-
XOAMMOCTb MefukameHTa B nerkue. Knanax [11] npu-
MEHSATb TONbKO C MyHALITYKOM [13],  HuKorpa ¢ ma-
ckamu [14,15] unu Hacapgkoi gnst Hoca [16].

6.5 MoacoepgnHeHne NpuHaaneXXHoOCTen
K pacnbiintento
¢ MofcoennHuTe K pacrblauTenio [9] Hy>KHble NpuHag-
NIEXHOCTU (MyHALITYK [13], Macky ans B3pocnbix [14]
UM geTckyto Macky [15] nnn Hacagky ans Hoca [16]).

@ Yka3saHnue

WHransauus yepes MyHOLTYK siBAsieTcst Haubonee
adppekTnBHOM hopmon Tepanun. ViHransums vyepes
MacKy PeKOMeHLYeTCS TONbKO B TOM Cyyae, eCint 1c-
nonb3oBaHne MyHALITYKa HEBO3MOXHO (Hanpumep,
ON1S [leTeld, KOTopble eLle He MOryT BAbIXaTb Yepes
MYHZILUTYK).

Macky ans B3pocsbix [14] MOXHO 3achmkcmpoBath Ha
rOMOBE C MOMOLLbIO CrieLyanbHOI KPENeXHO NEHTbI.



[na petckoit Mackm [15] Takxe MMeeTcst KpenexHas
NeHTa.

e [lepen npoLenypoi N3BNEKNTE pacnbinnTens 13
KpenneHusi [6], NOTsIHYB BBEPX.

* BkntounTe nHranstop npu nomoLuu kHonku BKJ1./Bbl-
K 2].

¢ [losiBNeHne aspo30ns U3 pacrblINTENs 03HAYaET,
YTO OH paboTaeT KOPPEKTHO.

6.6 UHransauus

© Bo Bpemsi MHransiLum pekoMeHaYeTCs CUAETb Mpsi-
MO 1 paccnabneHHo 3a CTONOM, a He B Kpecne As
NPeRoTBPAaLLEHNA CAABNMBAHNS OblXaTeNbHbIX MyTen
N CHKEHNS 3(hPEKTUBHOCTMN NIEYEHUS.

o [ly6OKO BAbIXalTe NIEKapCTBEHHDI Npenapar.

A BHumaHue

Mpur6op He NpegHasHayeH A1 HENMPEPbLIBHOrO NpuMe-
HeHus, nocne 30 MUHYT paboThbl ero Crnegyer OTKIIo-
yaTb Ha 30 MUHYT.

@ Yka3zaHue

Bo Bpems npoLienypbl AepXXUTE pacrblanTeNb NPSIMO
(BepTUKanbHO), Tak Kak B MPOTUBHOM cyyae He ByaeT
NPOV3BOANTLCS PACTIbINIEHUE W HE rapaHTUpyeTCs 6e3-
ynpeyHoe hyHKLMOHPOoBaHe npuéopa.

A BHumaHue

AdmpHble Macna NekapCTBEHHbIX PACTEHNIA, MUKCTY-
pbl OT Kallns, pPacTBOPbI AN NONOCKaHUs ropna, Karn-
N Ans pacTupaHns 1 naposbix 6aHb B NPUHLMNE He
NMOAXOAAT AN VHIaNsLnn C MOMOLLBIO UHraNIiTOPOB.
9T fo6aBKkK 4acTo GbiBAOT BASKMMU 11 MOTYT OTPU-
LiaTenbHO cKasaTbcsa Ha paboTe nNpmbopa, a Takke Ha
3P HEKTUBHOCTN €ro NPUMEHEHNS. Py NOBBILLEHHON
4yBCTBUTENbHOCTI GPOHXMANBHON CUCTEMBI MeayKa-
MEHTbI C 3(MPHLIMU Macnamu MOryT Bbl3BaTb OCTPbIiA
6poHX0CNa3M (PE3KOE U CYLOPOXKHOE Cy>XXeHNe BPOH-
XOB C yayLLbeM). [TPOKOHCYNLTUPYATECH OTHOCUTENBHO
3TOro C neyalum Bpadvom unm dapmadesTtom!

6.7 3aBepLueHne UHransauum

Ecnu pacnbinsieMoe BeLLeCTBO BbIXOAUT HEPaBHOMEP-

HO VN UBMEHSIETCS 3BYK NP UHransLum, npoLenypy

MOXHO 3aBepLUNTb.

e [ocne 3aBepLUEHS NPOLEeayPbl OTKIOUMTE UHrans-
Top ¢ nomMoLLbto kHorky BKJI1./BbIKJ [2] u oTcoepu-
HUTE OT CETU.

e CHoBa BCTaBbTe pacnbinutens [9] B KpenneHue [6).
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6.8 HocoBowu gywi

Ll 19
20

19. Kpeblwka
20. MpriemMHas eMKOCTb AJist

=l OTAENSIEMOro U3 Hoca
' 21 21. Pesepsyap ans cdumanono-
0 29 FM4ECKOro PacTBopa

22. OTBEpCTUE
(Havano npouenypbl)

C NOMOLLbI0 HOCOBOIO AyLlia MOXHO OYUCTUTL Mpu-
[aTo4Hble Nasyxm Hoca. HocoBoii Ayl cO30aeT TOH-
Ky CTPYIO NSl YyCTPaHEHsi CUMMNTOMOB 3a60/1eBaHNii
LbIXaTesNbHbIX MyTen unn st yBRaXKHeHNs CN3UCTON
060104KM HoCAa.

MbI pekoMeHAayeM NpUMeHsiTb HOCOBOW AyLL MPU NPo-
CTYAHbIX 3a60neBaHusX, CyXOCTU HOCa, MbINeBON Ha-
rpy3Ke, anneprum Ha nbiibLly, XPOHUYECKNX BOCNane-
HWSIX NPUATO4HBIX Ma3yX HOCA VW MO PeKOMeHAALIAN
Bawwero Bpava.

MpepocTtepexeHue

® He ncnonb3yiiTe HOCOBOI AyLL B COYETAHUN C ApY-
rAMU MeguKameHTamm nan aupHsIMA Macnamu.

BHumaHue

 icnonb3yiiTe HOCOBOW AyLU NCKNOYATENBHO C U30-
TOHNYECKUM PU3VONOrNYECKUM PACTBOPOM.

e 3ameHsiiTe HOCOBOI AyLU Yepe3 rof UCMonb3oBa-
HUS.

MakcumanbHbli 06bEM HOCOBOrO Jylla COCTaBnsieT
10 mn. Ecnn Bbl He yBepeHbl B NPaBUnbHOCTN KOH-
LleHTpaLmy hr3nonornieckoro pactTeopa, obpaTutecb
K cBOEMY (hapmaLeBTy.

6.9 MNpumeHeHne HOCOBOIrO Aywia

[ns npaBnnbHOro UCMONbL30BaHNSA HOCOBOMO Aylua
cobntofanTe CnepyoLLyto NocnenoBaTeNlbHOCTb Ael-
CTBWA.

1.MoBepHuTe KpbIwKy [19] Ha 90°
NPOTUB YaCOBOW CTPENKN U OTTS-
HUTE ee HaBepX.

2./13Bnekute NpUEMHy0 eMKOCTb
[20], noTsiHYB ero BBEPX.




3.HanonHuTe pesepsyap [21] usmo-
NOrNYECKIM PacTBOPOM.

4.BcTaBbTe npuemMHyto eMkocTb [20]
B pe3epByap Ans (U3MOoNorniecKo-
ro pacteopa [21].

5.YctaHoBuTe Kpblwky [19] Ha pe-
3epByap Ans u3nonornyeckoro
pacteopa [21]. MNMoBopa4yuBanTe
KpbILLKY [19] no yacoBoii cTpenke o
[0 ynopa. J

6.BcTaBbTe TPYOKY-yanmMHuTEND [8]
CHU3Y B pe3epByap 4151 (huanono-
rdeckoro pacteopa [21].

7.0CTOPOXHO BCTaBbTe KPbILKy [19]
B OfOHY U3 Ho3gpew. OpiwnTe Ho-
COoM.

8.Haxxmunte kHonky BKJ1./BbIKJ1. [2]
Ha 06paTHON CTOPOHE UHransTo-
pa. Y106kl Ha4aTb UCMONL30BaHKE,
yCTaHOBUTE NaneL, Hag 0TBepCTUEM
[22] pesepsyapa.

@ Yka3saHue

Bo Bpems NCMonb30BaHNs AplnTe
HOCOM MefNeHHO W PaBHOMEPHO.
Cnerka HaknoHuTe ronosy B NPOTK-
BOMOJIOXKHOM HanpasfieHnn oT 06-
pabatbiBaeMOIn HO3APW, YTOObI (K-
3MOMOrM4ecKNin pacTeop nonagan
rny6oKo B HOC.
9. YT06bI NPYOCTAHOBUTD WM 3AKOH-
4yuTb NpoLenypy, yéepute nanew
C oTBepcTus [22] pe3epByapa Anst
cusmnonornyeckoro pactasopa [21].

10. Korpa Bbl no4yBCTBYETE, YTO MOXETE AblLLaTh
€BOOOAHO, NPOLEAYPY MOXHO 3aBepLunTb. [po-
Lenypy Heobxoaymo 3aBepLUnTb He No3aHee,
Yem ByAeT MCnonb30BaH MakCMabHbI 06BEM
3arosHeHns.

6.10 OumncTka npuéopa
Cwm. pasgen «O4ucTka u gesnHdekuys» Ha cTp. 68.
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7. 3ameHa cunbTpa

Mpy 06bIYHBIX YCNOBUAX MCMONb30BAaHUS BO3-
LYWHbIA UALTP cnegyeT MeHsTb NMPUMEPHO Mo-
cne 500 yacoB paboTbl unn ogvH pas B rog. Pe-
rYNsSipHO KOHTPONIMPYIATE BO3A[YLUHbIA PuNbTp
(nocne kaxpgbix 10-12 npouepyp uHransuum).
3ameHuTe MCNoMnb30BaHHbIA PUNLTP, ECAIN OH CUMBHO
3arps3HeH unu sacopuncs. Ecnu mnstp Hamok, ecnu
TaKXe CremyeT 3aMeHUTb.

A BHumaHue

® He nbiTaiTecb O4YUCTUTL U MOBTOPHO MCMONL30BaTb
cTapblii punbTp!

e [icnonb3yinTe MCKNIOYUTENBHO OPUTrMHAaNbHbIN
unLTP OT NPOU3BOANTENS, B MPOTUBHOM Cry4vae
BO3MOXXHO MOBPEXAEHNE NHransTopa U CHuxXe-
Hue 3(hPEeKTUBHOCTU NIEHEHNS.

© 3anpeLLaeTcs PEeMOHT 1 TEXHNHYECKOE 0BCIyXmBa-
H1e BO3aYyLIHOro (nnbTpa BO BPEMS €ro 1CMosb30-
BaHWIs.

¢ Hukorga He nonb3yintech npubopom 6e3 hunstpa.

[na 3ameHbl unbTpa BoINOAHNUTE Chegytowme aeii-
CTBUS.

A BHumaHune

e CHavana BbIK/4I1TE NPMOBOP 1 OTCOEANHUTE ero oT
cetu.
e [lanTe npubopy OCTbITb.

1. CHUMWTE KpbILWKY hrnsTpa
[5], noTsiHyB ee Bnepeg.

@ Yka3saHnue

Ecnu nocne cHATUS KPbILKKM (UNETP OCTaeTcs B Npu-
6ope, U3BNEKMTE ero 13 npnéopa, HarnprMep, ¢ NOMo-
Wbt MUHLIETA UK APYTOro NMOJOBHOMO UHCTPYMEHTA.

2. YcTaHoBUTE KpbILWKY (unbTpa [5] ¢ HOBbIM (k-
TPOM Ha MecTo.
3. MpoBepbTe, NPOYHO N HaZeTa KPbILLKa.

8. Ounctka u ge3unHdekumns
Pacnbinurenb n NPUHaAANeXXHOCTHU

A MpepocTepexeHune

CobntopaiiTe onmcaHHble HibKe npasuna rrueHbl, 4To-

6bl M36€XXaTb ONACHOCTY ANS 300POBbS.

e Pacnbinutens [9] v NpUHapNeXHOCTN NpegHasHade-
Hbl 4151 MHOrOKPaTHOrO MCMONb30BaHMs. Y4TuTe, 4TO
TPe6OBaHWS K O4ICTKE U MUrMeHNYeCcKo 06paboTke
pasnnNyaloTCs B 3aBICUMOCTM OT 061aCTV NPUMEHE-
Hns npubopa.



YkasaHusa

e He cnepyeT BbINOAHATL MEXAHUYECKYIO OYUCTKY
pacnbiMTeNs 1 NPUHAANEXHOCTEN LWEeTKamm 1 no-
[06HbIMM CPefCcTBaMU, Tak Kak 3TO MOXET HaBcerga
BbIBECTU NPMOOP U3 CTPOS, U yCrex neyveHns 6onee
He BygeT rapaHTMpPOBaH.

MpokoHcyneTUpYiiTECh ¢ Balumm Bpadom oTHOCU-
TeNbHO LOMONHNUTENBHBIX TPEGOBaHIA, NPesbsBS-
€MbIX K HEOOXOAVIMOW TMrMEHNYECKON NOAroToBKe
(yxog, 3a pyKamu, NPUMEHEHIE NEKaPCTBEHHbIX NPe-
napaToB WV PACTBOPOB A/ UHransaLwiA) 4ns rpynn
MOBBILLEHHOIO p1cKa (Hanprmep, Ans NauneHTos,
CTpafjatoLLmX MyKOBUCLIMO30M).

Mocne Kapon o4NCTKN Unn fesnHdekuun obe-
crneYysTe [OCTaTO4HOE NPOCyLLMBaHKe. Mpy Hanu4un
OCTaTO4YHO BNXXHOCTY MOBBbILLAETCS PYUCK Pa3MHO-
XKeHUst 6akTepuii.

MoprotoBka K pa6ote

e Cpady nocne Kaxgomn npoueaypsl
BCe AeTann pacnbinutens [9), a Tak-
Ke NCMOMb30BaHHbIE MPUHAANEXHO-
CTI HEOBXOAMMO OYUCTUTHL OT OCcTaT-
KOB NeKapCTBeHHOro npenaparta
11 3arpsi3HEHNIA.

e Pazbepute pacnblnutens [9] 1 Hoco-
BOW AyLU [7] Ha cocTaBHble YacTu.

e OTCOEAMHUTE OT PaCMbIMTENS MyHA-
wyk [13], macky [14, 15] unu Hacapky gnst Hoca [16].

* Pazbepute pacnbiiuTeNb, MOBEPHYB BEPXHIOWD
4acTb Kopryca NPOTUB YaCOBOWN CTPENKY OTHOCH-
TeNbHO eMKOCTW 15t nekapctaa [12].

e |I3Bnekute Hacagky pacnbinutens [10] n3 emkocTu
ans nekapctsa [12].

* Ynanute knanad [11], BbIHYB ero u3 pacnbinutens [9].

e COopKa BbINOJHSAETCA COOTBETCTBEHHO B 06paTHOA
MoCnenoBaTeNbHOCTH.

11
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Ouuctka
BHumaHue

Mepen kaXX[o 04NCTKON yoeamTech, YTo Nproop Bbl-
KINIOYEH, OTCOEAMHEH OT CETU 1 OCTbIJ.

Cam pacnbumTenb 1 UCMONb30BaHHbIe MPUHAANEXK-
HOCTH, Takne Kak MyHALWTYK, Macka, Hacagka pac-
NbIAUTENS U T. 4., NOCNEe KaXAoro NpUuMeHeHust Heo6-
XOAVIMO NPOMbIBATL ropsiveil, HO He KUMSLLE BOAOIA.
TiaTenbHO BbICyLUNTE AETANN MArKOMN TKaHbto. MNocne
MONHOrO BbICbIXaHUsS COGepuTe AETaNM 1 NOIOXKNTE
UX B CYXYIO FePMETNYHYI0 EMKOCTb U Npoae3nHdW-
unpyTe.

Mpwn ouncTke ybeanTech, YTO BCe OCTATKW yOaneHbl.
Mpun 3TOM HK B KOEM Clly4ae He UCMONb3yITe Belle-
CTBa, KOTOPbIE NOTEHLMANBHO MOTYT ObiTb SA0BUTBLIMY
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npu nonagaHnun Ha KOXy nnu Cin3ncTyro o6onquy,
npornatbiBaHUN U BObIXaHUN.

[ins ouncTkv npubopa 1cnonb3yiiTe MArkyto, Cyxyto can-
heTKy 1 Heabpa3nBHOE YUCTSLLEe CPEACTBO.

He ncnonbayiiTe efKiue YACTSILE CPEACTBA W HU B KO-
€M Cnyyae He norpyxaiite npuéop B BOgy.

A BHumaHue

e CnepuTe 3a Tem, 4TO6bl BHYTPb Nprbopa He nonana
Boga!

e He moiiTe Npn6op 1 NpPUHALNEXHOCTN B NOCYLO-
MOEYHOWN MaLLnHe!

® 3anpeLlaeTcs npukacatbCs K NOAKIIOHEHHOMY K ce-
TV NPUGOPY BNaXHbIMIU pyKamu 1 onycKaTb rona-
[aHue Ha Hero 6pbI3r Bogpl. MNpubop paspeluaeTca
CNONb30BaTh TONMBKO aBCOMOTHO CYXIM.

® He pacnbinsiite XuoKocTb B BEHTUNSLNOHHbIE OT-
BepcTus! MonagaHne XUAKOCTEN MOXET NpUBeCTH
K NMOBPEXIEHWIO ANEKTPUHECKNX 1 OPYrvX AeTanein
VHransTopa, a Takxe K c60sim B ero paborte.

KoHpeHcar, yxop 3a Tpy6kou

B 3aBMCKMMOCTM OT yCNOBWIA OKpYy>KatoLen cpenbl
B TPYOGKe MOXET OCaXAaTbCa KoHAeHcaT. YTobbl
NPensTCTBOBaTb POCTY MUKPOOPraHW3MOB 11 rapaH-
TUpoBaTb 6e3ynpeyHoe neveHue, Bnary He06xoanuMo
yaansatb. [1ns aToro HeobxoAymo caenath crefyoLlee:
° |3BnekuTe TPYOKY-yonnuHUTENb [8] 13 pacnbiutens [9].
® Co CTOPOHbI MHransitopa [4] TpyoKy He oTCoemnHANTE.
® BkounTe MHranaTop 1 ocTasbTe ero paboTarb fo

Tex nop, NMoka ToK BO3ayxa He YAanuT BCio BRary.

© [pn CUNbHOM 3arps3HEHUN 3aMeHNTE TPYOKY.

DesunHdekuus

Mpu nposegeHn fe3nHpeKLn pacnbiaTens u npu-

HapNeXXHOCTeN TLaTenbHO cobnopanTe cnegytole

npasuna. PekomeHgyeTcs Ae3MHULMPOBaTh AeTanu

npruéopa He pexxe YeM Nocne KaXXAoro NocnegHero

NPVYMEHEHNst 3a LeHb.

(Ons aTOro HEO6XOAMMO NNLLL HEGOMBLLIOE KOMMYECTBO

6€eCLBETHOrO YKCyca 1 AUCTUNInpoBaHHas sopal)

e CHayana o4ncTuTe pacnblinTenb 1 NPUHaLIEXHO-
CTW, Kak onncaHo B pasgene «OuncTka».

e [TomecTuTe pasobpaHHbI pacnbiNUTeNb, MyHA-
WITYK, HAacafKy Ansi Hoca 1 HOCOBOMN AyL Ha 5 Mu-
HYT B KMMNSILLYIO BOZY.

e [1nsi Npo4nX NpUHaANEXHOCTEN UCMOoNb3yinTe CMECh,
COCTOSILLYIO Ha ¥4 13 yKcyca 1 Ha % 13 BUCTUANPO-
BaHHOI BOAbl. Y6eAnTeCh, YTO XUAKOCTN [OCTATOY-
HO, YTOBbI MOXXHO 6bINO MOMHOCTBIO NOrPy3UThL B HEE
pasnuyHble AeTanm (HanpuMep, pacnbluTeNb, MacKy
1 MYHELLUTYK).

e QOcrasbte getany Ha 30 MUHYT B YKCYCHOM PacTBOpe.

e [IpomoiiTe feTanu BOLOMN 1 pasnoXxuTe U3 Ans npo-
CYLLKM Ha MSIrKOM MOJOTEHLE.



-

He kunsitute 1 He CcTepunMayiiTe B aBTOKNaBe Tpyo-
KY-YBAMHATENb 1 MACKU.

e [locne NonHoro BbiCkIXxaHNsA cobepuTe geTanu v no-
JIOXKUTE UX B CYXYH0 repMETUYHYIO EMKOCTb.

@ Yka3zaHue

YyTiTe, YTO MOCHe O4NCTKI HEOBXOANMO MOSTHOCTHIO
BbICYLUWTb A€TaM, TaK Kak B MPOTUBHOM Clly4ae BO3-
pacTaeT pUCK Pa3MHOXeHIst GaKTepuii.

Crepunusauus

® icnonb3yiiTe pacTBOPbI /151 XONOAHON CTepunn3a-
LV B COOTBETCTBUU C yKa3aHWSMU NPOU3BOAUTENS.

Cyuwka

e MonoxuTe oTAENbHbIE AETaNN Ha CyXy'0, YACTYIO
1 BNUTBIBAIOLLYIO Bfiary NOACTUIKY U OCTaBbTE O
MOMHOrO BbICbIXaHWs (HE MeHee 4 Yacos).

YcTolunBocTb maTepuana

e Kak 1 BCce fieTanu 13 nnacTyika, pacrbiinTenbs 1 npu-
HaONEXHOCTN U3HALLMBAIOTCA MPU YaCTOM MUCMOSb-
30BaHNN 1 rurreHnyeckoi obpaboTke. Co Bpeme-
HEM 3TO MOXKET NPUBECTY K U3MEHEHWIO COCTaBa a3-
pO3011st U, KaK CNEACTBIE, CHU3WTb 3(hEKTUBHOCTL
NeyeHus. PeKoMeHOyeTcs 3aMeHUTb pacnbiinTenb
1 Apyrue NpUHaANeXXHOCTUN He NMo3aHee, Yem Yepe3
rog.

Mpu BbIGOPE CpeacTBa AN 04UCTKI 1 Ae3UHGEKLN
HeobX0AMMO YUMTLIBATE CReayoLLEe: NCMOoNb3YINTe
TONBKO MSITKOE YICTSILLEee CPELCTBO W Ae3uHdn-
LmpytoLLee CpefcTBO B KOMMYECTBE, YKazaHHOM
NPOU3BOANTENEM.

XpaHeHue

® Henb3s XpaHnTb NPU60P BO BNAXHbBIX MOMELLEHUSX
(Hanpumep, B BaHHON KOMHATE) 1 NepeBO3UTL ero
BMECTE C BNXHbIMU NpegMeTamu.

® XpaHuTe 1 nepeBo3nTe NPUGOP B MECTE, 3aLLLLEH-
HOM OT AfUTENLHOTO BO3LENCTBUS MPSIMbIX COMHEY-
HbIX Ny4eil.

e [TpnHAANEXHOCTU MOXHO XPaHUTb B crieluansHO
npefHasHa4eHHOM [J1s 3TOro oTceke. XpaHuTe npu-
60p B CyXOM MecCTe, JlyuLLle BCEro, B yrNakoBKe.

CnepyeT YyTUAN3MPOBATb OTAENBHO OT BbITOBO- E

ro mycopa.

Mpu6op cnepyeT yTnnM3nposaTk cornacHo Jupextuse

EC no oTxopam anekTpryecKoro 1 aNeKTPOHHOTo 060-

pynosaHusi — WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment).

9. Yrunusauyusa
B Lensx sawwmTbl okpy>xatoLLein cpegbl npuéop

Mpu BO3HNKHOBEHMM BONPOCOB, 06paLLaiTeECh B KOM-
MYyHanbHY0 OpraH13aLmio, 3aHMMaloLLYCs Bonpoca-
MU YTUAN3aLMN.

10. PeweHune npo6nem

Mpo6nembl/ | BoamoxHas npuyuHa/
BOMNPOCHI ycTpaHeHue
Pacnbinun- 1. B pacnbinurene CANLLKOM MHOMO
Tenb He UMV CAMLLKOM Mano nekap-
npov3BoanT CTBEHHOro npenapara.
aspo3onb unn | MuHUMansbHoe Konn4ecTso Ne-
npov3BoanT KapCTBEHHOrO Npenapara: 2 M,
€ero B Hefo- MakClManbHOE KONMYeCTBO fne-
CTaToO4HOM KapCTBEHHOro npenapara: 8 Mn
KOMM4ECTBE. | 2, [poBepkTe, He 3aCOPUNOCh In
conro.
pn Heo6X0AMMOCTIN OHNUCTUTE
conno (HanpumMep, NPOMbIB €r0).
lNocne aToOro BHOBb BKMOYUTE
pacnbinnTenb.
BHUMAHMWE! Menkue otBepcTus
OCTOPOXHO MPOTHIKAATE TOMBKO
C HUWKHE CTOPOHbI conna.
3. Pacnbinutens He B BepTuKarb-
HOM MOMOXEHUM.
4. Vlcnonb3yemblil IeKapCTBEHHbIN
npenapar He NOAXoQuUT AN pac-
NbleHNs (HaNpPUMep, XUAKOCTb
CNVLLKOM rycTas).
JlekapcTBO JOMKHO BbITb Ha3HaYe-
HO Bpa4oM.
O6bem LLInaHr nepernyT, hunbTp 3acopeH,
Moy4aeMoro | CAMWKOM 6OSbLLIOE KONMYECTBO
asposons pacTBopa Ans NHransuun.
CNLLKOM
man.
Kakne MpoKOHCYNbTUPYNTECH OTHOCU-
MEAVKaMeH- | TeNbHO 3TOro C Bpayom.
Tbl MOXHO B npuHUmne, MOXXHO NPUMEHSATb
1CMoMb30- No6ble NekapcTBa, NOAXOAsALLNE
BaTb AN 11 BONYLLEHHbIe K MCMOMb30BaHNo
VHranaunin? | ons MHransTopos.
B pacnbinute- | 3T0 HOPMansHO 1 MPOUCXOANUT MO
ne 0CTaeTcs | TeXHUYECKUM npuynHam. Ecnv Bel
pacTBOp AN | yChbILLNTE, YTO 3BYK, 13[aBae-
VHransuuin. MbIii pacnblnutenemM npu pabote,
CUMBHO N3MEHIACS, CPpasy Xe
npekpaTuTe NHranauumio.




Mpo6nembl/ | BoamoXxHasi npu4nHa/ Mpo6nembl/ | BoamoXxHasi npu4nHa/
BOMNPOChHI ycTpaHeHune BOMPOChHI ycTpaHeHue
Ha yto cnegy- | 1. [na obecnevenuns adpdexTms- [na kaxporo | 9To 0683aTENBHO NO MUrMeHnYe-
€T 06paTnTb HOW MHranaun y MnageHUes nonb3oBa- CKUM COOBpaXXeHUAM.
BHUMaHne macka [ofmKHa 3aKpbiBaTb POT TeNs Hy>XXeH
npy neyveHnn 1 HOC. COBGCTBEHHBIN
neten n mna- pacnbinu-
IeHLEeB? Tens?
2. MNpu npoBegeHun nHranaumn
y AeTell Macka Takke fomKHa 11. TexHnyeckue AaHHble
3aKkpbiBaTb POT M Hoc. Pac-
MbifeHne NeKkapcTsa PALoM Mogens IH 26
CO CMSILLMM HYENOBEKOM MeHee Tun IH 25/2
3(eKTUBHO, MOCKONbLKY B ner- Paamepbl
Kue He nonagaeT [oCTaToyHoe (WxBxT) 166 x 141 x 148 Mmm
KONMYECTBO NEKapCTBEHHOMO Bec 1,4 kr
npenapara. Pa6ouee
YkasaHue: nHransuys oomkHa [OaBneHne Okono 0,8-1,45 6ap
OCYLLECTBNATLCA NOA NPUCMOTPOM O6bem HamnonHe-  MwuH. 2 mn
1 C NOMOLL|bO B3POCSIOro, BO Bpe- Hus pacnbintens Makc. 8 mn
MS UHransumm Henb3s OCTaBNsATb Pacxop,
pebeHka 0gHOro. neKapCTBEHHOrO
WHransumst | 9To NPOMUCXOANT MO TEXHUYECKNM npenapara Ok. 0,3 mn/muH
C Mackom npu4rHam. Yepes otsepcTus lMoTok HocoBOrO ~ MuH. 2 Mn
LONNTCA 0ONb- | B Macke 3a ofuH BOOX Bbl Aywa makc. 10 mn
we? BbIXaeTe MeHbLLEE KOIMYECTBO 3BYKOBOE [1aB- Makc.52 pbA
JleKapcTBa, YeM Yepes MyHAOLWTYK. neHne (COI’H. DIN EN 13544-1 pasgen 26)
[poxops Yepes 3T OTBEPCTUS, MopkntoyeHne 230 B~, 50 I'y; 230 BA
asp030/1b CMELUMBAETCS C BO3MY- K ceTun Benuko6putanus: 240 B~; 50 L,
XOM B NOMELLEHIN. 240 BA
CaypoBckas Apasus: 220 B~; 60 Ty;
Mouemy Hyx- | 9To 06YCNOBNEHO ABYMS NPUYK- 290 BA
HO PErynsipHo | Hamu: -
3aMeHsTb 1. YT0bbI 06EeCneYnTb HeobXoan- Mpepnonaraemeii
9 CPOK Cy>Obl 1000 yacos
pacnbinm- MbIi Ans 9cheKTNBHOrO neye- -
Tenu? HIS! CMIEKTD YacTuLL, AaMeTp Ycnosus skenny-  Temnepatypa: ot +10 o +40 °C

0TBEPCTUS (DOPCYHKN He fon-
»KeH NpeBbILLaTh onpefeneHHbIX
pa3mepos. [nacTmacca B 13-
BECTHOW CTENEHMN NOABEPXKEHA
M3HOCY BCNEACTBUE MEXaHNYe-
CKOW 1 TEPMUYECKOI Harpy3Ku.
OcTopoXHO obpalLaiTech
¢ Hacapgkon pacnbintens [10].
M3-3a 3TOro MOXXET N3MEHNTLCA
LMCrepCHbIN COCTaB aspo3ons,
YTO HEMOCPEACTBEHHO BNNSIET
Ha a(h(PEeKTNBHOCTb NEeYeHNs.

2. Kpome TOrO0, perynspHas 3ame-
Ha pacnbinuTenst peKOMeHayeT-
CS1 13 COOBPAKEHNI TUrNEHDI.
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aTauuu

OTHocUTENbHAsA BNAXHOCTb
Bo3pgyxa: o1 10 1o 95 %

Ycnosusi xpaHe-
HUWS 1 TPaHCnop-

Temnepatypa: ot 0 go +60 °C
OTHOCUTENBHAS BNAXXHOCTh

TUPOBKMN Bo3gyxa: oT 10 4o 95 %
[aBneHue okpy>xatoLLen cpeqpbl:
700-1060 rfa

XapaktepucTuku 1) Pacxopn: 5,3 n/MuH

a’po3ons 2) BbixopHoit 06bem aapo3onsi:

0,326 mn

3) CKopoCTb pacnblieHns:
0,132 ma/muH

4) Paamep vacTuy, (MMAD):
3,07 MKm

B03MOXHbI TEXHNYECKME U3MEHEHNS.




Ovarpamma pacnpegeneHus 4acTuu, no pasmepy
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VI3MepeHns Npon3BoOAMANCH C NCMONb30BaHNEM pac-
TBOpA (hTOpULA HATPUS NPY MOMOLLY MMMAKTOpa HOBOro
nokoneHus (Next Generation Impactor = NGI).
MoaTomy guarpaMma MOXET He NOAXOAWTb Ans Cy-
CMEH3NI UMM OYeHb TYCThIX MefvkameHToB. Bonee
noapo6HYto NHOPMAaLMIO MOXHO Y3HaTb Y MPOU3BO-
[MTENsi COOTBETCTBYIOLLEro NeKapcTaa.

[ononHutenbHble NPUHAANEXHOCTH:

HaumeHoBaHue npegmeTta Marepuan | REF
CTonop pacnbinTens nn 162.819
Yearpack (copepXuT MyHa- nn/nex 601.28
LUTYK, HacaaKy Ans Hoca,

Macky AN B3pOChbIX/[eTen,

pacnbinuTenb, TPYOKY-yanu-

HUTeNb, PUNLTP)

Hocogon gyw nn 601.37

@ YkasaHue

B cny4ae npumeHeHnst npnbéopa He B COOTBETCTBUN
co cneumnduKauyen 6e3ynpedHoe hyHKLMOHNPOBaHe
He rapanTupyeTcs! Mbl ocTaensiem 3a coboii Npaso Ha
TEXHUYECKNE N3MEHEHNSI B CBA3M C MOLEPHU3aLMen
1 yCOBepLUEHCTBOBaHVEM NpogykTa. [daHHbiin npubop
1 €ro NPUHaANEXHOCTN COOTBETCTBYHOT EBPOMNENCKIM
ctaHgaptam EN60601-1 n EN60601-1-2, a Takxe
EN13544-1 n TpebytoT cobntopgeHnsi ocobbix Mep
NMPEAOCTOPOXKHOCTY B OTHOLLEHUM 3NIEKTPOMArHUTHON
coBMecTuMoCTU. CnefyeT y4ecTb, H4TO NEPEHOCHbIE
1 MOBWUSIbHBIE BbICOKOYACTOTHbIE KOMMYHUKALWOHHbIE
YCTPOWCTBa MOTYT NOBAWSATL Ha paboTy AaHHOro Npu-
6opa. bonee ToYHbIE AaHHbIE MOXHO 3anpoCKTb MO
yKa3aHHOMY afipecy CepBUCHON Cy>XObl U HAWTK
B KOHLEe MHCTPYKLAV MO NPUMEHEHI0. [laHHbIA nprnbop
COOTBETCTBYET TpeboBaHNsM EBponeiickoii anpek-
TUBbI O MeguUMHCKIX uspenusix 93/42/EEC, a Takxe
3aKoHy 0 MEAVLMHCKIX U3LENNSIX.
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SNIEKTPOMATHUTHAAA COBMECTUMOCTb

® [pr6op COOTBETCTBYET BCEM AENCTBYIOLLUM B Ha-
cTOSsiLLEe BpeMs NPeanncaHsiM no aneKTpoMarHuT-
HO COBMECTUMOCTU 1 MOAXOANT A1 UCMONb30Ba-
HYIS1 B NIOObIX 3MaHMSIX, BKIKOYAS Xble MOMELLEHNS.
YpoBeHb Mcnyckaembix NPUGOPOM PaaNoHacToT
0Y4€Hb HU3OK 1 MO3TOMY BEPOATHOCTb TOrO, YTO OH
BbI3OBET NMOMEXV B paboTe HaxoAsLLerocst psipom
060pyfoBaHMs, KpaliHe mana.

B ntobom cryyae He peKoMeH[yeTcs ycTaHaBMBaTh
npu6op PsSHOM C ApYrMU YCTPONCTBAMMU N Hag,
HumK. Ecnn nomexw B paboTe Apyrux npubopos Bce
)K€ BO3HVK/M, NEPECTaBLTE NHransTop B Apyroe mMe-
CTO WM NOZKIOUNTE ero K Apyroi po3eTke.
Papvoannaparypa MoXeT NoBnusiTb Ha paboTy UH-
ransTopa.

12. MapaHTus

Mol npepocTasnsem rapaHTuio Ha AedexTbl Mate-

pu1aros ¥ M3roToBNEHNS 3TOro Npubopa Ha cpok 24

MecsiLia CO AHS1 MPOAAXKMN Yepes PO3HUYHYIO CETb.

[apaHTVst He pacnpPOCTPaHAEeTCA:

® Ha cny4au yulep6a, BbI3BaHHOMO HENPaBUbHbIM
ICNONb30BaHNeM,

© Ha GbICTPOM3HALLMBAIOLLMECS YaCTu (PUNLTPbI,
Macku, TpyoKum),

® Ha fieheKTbl, O KOTOPbIX MOKYNaTeNb 3Han B MOMEHT
MOKYMKM

® Ha cny4yay CO6CTBEHHOI BUHbI MOKynaTens.

Cpok aKcnnyarauny usnenvs: MUHUMyMm 5 net
®upma-usrotoutens: boiipep Mvobx,

CodnuHrep wrpacce 218,
89077-YIIM, lepmarus
®unpma-umnoprep: 000 BEOWVPER,
109451 r. Mockea,
yn. MNepepsa 62, [ H [
Kopn. 2, ouc 3
CepBucHbIn UeHTp: 109451 r. Mocksa,
yn. MNepepga, 62, kopn.2
Ten(daxc) 495-658 54 90
bts-service@ctdz.ru

[Hara npogaxm

Mopnuck npogasua

LLItamn marasnHa

Mopnuce nokynarens

B0o3MOXXHbI OLLMOKN 1 UBMEHEHWS!
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Zawartos$¢ opakowania
Patrz opis urzadzenia i akcesoriow na stronie 75.
e Inhalator

® Nebulizator

e Przewod powietrzny

e Ustnik

e Maska dla dorostych

¢ Maska dla dzieci

e Koncoéwka do nosa

e |rygator do nosa

e Filtr wymienny

e Pokrowiec

¢ Niniejsza instrukcja obstugi

1. Informacje o urzadzeniu

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie!
Cieszymy sie, ze wybrali Pafistwo nasz produkt. Firma
Beurer oferuje dokfadnie przetestowane, wysokiej jako-
$ci produkty przeznaczone do pomiaru cigzaru, cisnie-
nia krwi, temperatury ciata i tetna, a takze przyrzady do
tagodnej terapii, masazu, inhalacji i ogrzewania.
Nalezy doktadnie przeczyta¢ i zachowac niniejsza in-
strukcje obstugi, przechowywac ja w miejscu dostep-
nym dla innych uzytkownikow i przestrzega¢ podanych
w niej wskazdwek.

Z powazaniem,

zespot Beurer

Zakres zastosowania

Ten inhalator jest urzadzeniem do inhalacji poprzez ne-
bulizacje ptynéw i lekarstw w postaci ptyndw (aerozoli)
i do leczenia dolnych i gérnych drég oddechowych.

Poprzez rozpylanie i inhalacje przepisanego lub zaleco-
nego przez lekarza lekarstwa mozna zapobiec schorze-
niom drog oddechowych, ztagodzi¢ towarzyszace im
objawy oraz przyspieszy¢ leczenie. Wiecej informaciji
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na temat mozliwosci zastosowania produktu mozna
uzyskac od lekarza lub farmaceuty.

Inhalator stuzy do inhalacji wykonywanych w domu.
Lekarstwo moze by¢ inhalowane tylko w przypadku
zalecenia lekarza. Podczas inhalacji nalezy zachowac¢
spokdj i zrelaksowac sie. Nalezy wzia¢ powoli gteboki
oddech, tak aby lekarstwo mogto dostac sie do gtebiej
potozonych czesci oskrzeli. Powietrze nalezy wydychac
w normalny sposdb.

Nie trzeba kalibrowaé urzadzenia.

Urzadzenie jest gotowe do ponownego uzytku po od-
powiednim przygotowaniu. Przygotowanie obejmuje
wymiane wszystkich akcesoriéw, w tym nebulizatora
i filtra powietrza, a takze dezynfekcje powierzchni urza-
dzenia za pomoca dostepnych w handlu $rodkéw do
dezynfekcji. W przypadku uzywania urzadzenia przez
wiecej 0séb nalezy dokona¢ wymiany wszystkich ak-
cesoriow.

2. Objasnienie symboli
W instrukcji obstugi zostaty uzyte nastepujace sym-
bole.

A Ostrzezenie Wskazéwka ostrzegajaca przed
niebezpieczenstwem odnie-
sienia obrazen lub zagrozenia
zdrowia.

Wskazowka bezpieczenstwa
odnoszaca sie do mozliwosci
uszkodzenia urzadzenia/akce-
soriéw.

A Uwaga

Wskazdéwka dotyczaca waznych
informacii.

@ Wskazowka

Na opakowaniu oraz tabliczce znamionowej urzadzenia
uzyto nastepujgcych symboli.

)

=
|
o

Czes$¢ aplikacyjna typu BF

Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi

Urzadzenie klasy ochronnosci 2

Producent

Wt
Wylaczenie

30 ON/
30 OFF

Numer seryjny

30 minut pracy urzadzenia plus 30 minut
przerwy przed ponownym uruchomieniem.




Ochrona przed ciatami obcymi o wielkosci
> 12,5 mm i przed kroplami wody spada-
jacymi pionowo

Oznakowanie CE potwierdza zgodno$c¢
z zasadniczymi wymogami dyrektywy
93/42/WE w sprawie wyrobéw medycz-

IP21

c E 0483

nych.

3. Ostrzezenia i wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa

Ostrzezenie

e Przed uzyciem nalezy sie upewnié, ze urzadze-
nie i akcesoria nie wykazujg zadnych widocznych
uszkodzen. W razie watpliwosci nalezy zaprzestaé
korzystania z urzadzenia oraz zwrdcié sig do przed-
stawiciela handlowego lub dziatu obstugi klienta na
podany adres.

W przypadku stwierdzenia usterek urzadzenia na-
lezy zapoznac sie z rozdziatem ,,10. Rozwigzywanie
problemoéw”.

Stosowanie urzadzenia nie zastepuje konsultacji
lekarskiej ani zaleconego przez lekarza leczenia.
W przypadku wszelkiego rodzaju bélow lub choroby
nalezy najpierw zasiegna¢ opinii lekarza.

W przypadku watpliwosci co do wptywu terapii na
zdrowie nalezy zawsze zasiegna¢ porady lekarza.
Podczas stosowania inhalatora nalezy przestrzega¢
ogolnych zasad higieny.

W przypadku kazdego stosowanego lekarstwa nale-
zy przestrzegac zalecen lekarza dotyczacych dawki,
czestotliwosci i diugosci inhalacji.

Nalezy stosowac wytgcznie lekarstwa zalecane lub
przepisane przez lekarza badz farmaceute.
Uwaga:

Do terapii uzywac tylko czesci zalecanych przez le-
karza w zaleznosci od stanu zdrowia.

Nalezy sprawdzi¢, czy na ulotce lekarstwa nie ma
przeciwwskazan do zastosowania z typowymi urzg-
dzeniami do leczenia nebulizacja.

W przypadku nieprawidtowego dziatania urzadzenia,
ztego samopoczucia lub pojawienia sig bolu natych-
miast wytaczy¢ urzadzenie.

Podczas korzystania z urzadzenia nalezy trzymac je
z dala od oczu, poniewaz opary z lekarstwem moga
mie¢ na nie szkodliwy wptyw.

Nie stosowac urzadzenia w poblizu palnych gazéw,
tlenu ani tlenku azotu.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do stosowania
przez dzieci lub osoby z ograniczong sprawnoscig
fizyczng, sensoryczna (np. niewrazliwoscia na bdl)
i umystowa lub przez osoby, ktére nie posiadaja od-
powiedniego doswiadczenia i/lub wiedzy. chyba ze
(w celu zachowania bezpieczenstwa) takie osoby
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znajduja sie pod nadzorem lub otrzymaty instrukcje,

w jaki sposéb korzysta¢ z urzadzenia.

Przed czyszczeniem i/lub konserwacja nalezy wyta-

czy¢ urzadzenie oraz wyjaé wtyczke.

Opakowanie przechowuj w miejscu niedostepnym

dla dzieci (niebezpieczenstwo uduszenia).

Aby unikna¢ zagrozenia zaplatania lub uduszenia,

kable i przewody powietrzne nalezy przechowywac

w miejscu niedostepnym dla matych dzieci.

Nie nalezy stosowaé akcesoridw, ktdre nie sg zale-

cane przez producenta.

Urzadzenie moze by¢ zasilane tylko napieciem zgod-

nym z podanym na tabliczce znamionowej.

Urzadzenia nie nalezy zanurza¢ w wodzie, ani stoso-

wac w wilgotnych pomieszczeniach. W zadnym wy-

padku do urzadzenia nie powinna dostac sie ciecz.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed silnymi wstrzasami.

Nie nalezy chwytaé kabla zasilajacego mokrymi re-

kami, gdyz grozi to porazeniem.

Wtyczki nie nalezy wyciaga¢ z gniazda sieciowego,

ciagnac za przewod.

Przewodu nie nalezy zagina¢, $ciska¢ ani prowadzi¢

nad ostrymi przedmiotami. Przewody nie powinny

luzno zwisaé. Ponadto nalezy chronic je przed wy-

soka temperatura.

Zalecamy catkowite rozwiniecie kabla zasilajacego,

aby unikna¢ niebezpieczenstwa przegrzania.

Jesli kabel zasilajgcy urzadzenie ulegnie uszkodze-

niu, nalezy go zutylizowaé. Jesli nie ma mozliwosci

wyjecia kabla, nalezy zutylizowa¢ urzadzenie.

W trakcie otwierania urzadzenia istnieje ryzyko po-

razenia pradem. Tylko wtedy, gdy wtyczka zostanie

wyjeta z gniazda sieciowego, mozna by¢ pewnym,

ze zasilanie zostato odtaczone.

Dokonywanie zmian w urzadzeniu lub akcesoriach

jest zabronione.

Nie nalezy uzywaé urzadzenia, jesli upadto, byto na-

razone na dziatanie znacznej wilgoci lub ulegto in-

nym uszkodzeniom. W przypadku watpliwosci nalezy

skontaktowac sie z serwisem lub przedstawicielem

handlowym.

Inhalator IH 26 moze by¢ uzywany wytacznie z odpo-

wiednimi nebulizatorami i akcesoriami firmy Beurer.

Zastosowanie nebulizatoréw lub akcesoriéw innych

producentéw moze negatywnie wptynaé na skutecz-

nosc¢ leczenia oraz doprowadzi¢ do uszkodzenia

urzadzenia.

e Urzadzenie wraz z akcesoriami nalezy przechowy-
waé w miejscu niedostepnym dla dzieci i zwierzat
domowych.

A Uwaga

e W przypadku awarii zasilania, nagtych usterek oraz
innych niekorzystnych warunkéw moze dojs¢ do
uszkodzenia urzadzenia. Dlatego zaleca sie, aby



uzytkownik dysponowat urzadzeniem zastepczym
lub innym lekarstwem (zaleconym przez lekarza).
W razie potrzeby uzycia przejsciowek lub przedtu-
zaczy musza one spetnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpie-
czenstwa. Nalezy przestrzega¢ parametréw pradu
zasilajgcego podanych na zasilaczu.

Urzadzenie oraz kabel zasilajacy nie moga by¢ prze-
chowywane w poblizu zrodet ciepta.

Urzadzenia nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach,
w ktérych wezesniej rozpylano aerozol/spray. Przed
rozpoczeciem zabiegu nalezy takie pomieszczenie
wywietrzy¢.

Nie nalezy umieszcza¢ zadnych przedmiotéw we
wlotach powietrza chtodzacego.

Nie uzywaé urzadzenia, jesli wydaje inne niz zazwy-
czaj dzwieki.

Ze wzgledéw higienicznych konieczne jest, aby kaz-
dy uzytkownik uzywat wtasnych akcesoridw.

Po uzyciu nalezy zawsze wyja¢ wtyczke z gniazda
zasilajacego.

Urzadzenie nalezy przechowywaé w miejscu zabez-
pieczonym przed wptywem warunkéw atmosferycz-
nych. Urzadzenie nalezy przechowywac w zaleca-
nych warunkach otoczenia.

BEZPIECZNIK

* Urzadzenie zawiera zabezpieczenie przetezeniowe.
Wymiany tego zabezpieczenia moze dokonac¢ wy-
tacznie autoryzowany personel.

Wskazéwki ogdline

A Uwaga

e Urzadzenie moze by¢ stosowac wytacznie:

- do leczenia ludzi,

- do celu, w jakim zostato zaprojektowane (inhala-
cja aerozolowa) i w sposob okreslony w niniejszej
instrukcji obstugi.

¢ Uzycie niezgodne z przeznaczeniem moze by¢
niebezpieczne!

e \W razie powaznego wypadku najpierw nalezy udzie-
li¢ pierwszej pomocy.

e Oprocz lekarstw nalezy stosowaé wytacznie wode
destylowana lub roztwér przegotowanej wody z so-
la. Zastosowanie innych substancji ptynnych moze
w okreslonych warunkach spowodowaé awarig in-
halatora lub nebulizatora.

e Urzadzenie nie jest przystosowane do uzytku komer-
cyjnego czy klinicznego, lecz wytacznie do uzytku
prywatnego.

Przed uruchomieniem

A Uwaga

e Przed uzyciem urzadzenia nalezy usung¢ wszelkie
pozostatosci opakowania.

e Chroni¢ urzadzenie przed kurzem, zabrudzeniami
i wilgocia, oraz nigdy nie przykrywac urzadzenia
podczas pracy.

¢ Nie nalezy stosowac urzadzenia w miejscach mocno
zakurzonych.

o W przypadku uszkodzenia lub nieprawidtowego dzia-
tania nalezy natychmiast wytaczy¢ urzadzenie.

e Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody
wynikajace z niewtasciwego uzytkowania urzadzenia.

Naprawa
(i) Wskazéwka

e W zadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwie-
ra¢ ani naprawiaé urzadzenia, gdyz moze to zaktécic¢
jego prawidtowe dziatanie. Nieprzestrzeganie powyz-
szych zasad powoduje utrate gwarancji.

e W celu naprawy nalezy zwréci¢ sie do serwisu lub
autoryzowanego dystrybutora.

4. Opis urzadzenia i akcesoriow
Budowa inhalatora

1 Uchwyt

2 Wtacznik ON/OFF (z tytu)

3 Przewdd zasilajacy

4 KoAcdwka przewodu powietrza
5. Zatyczka komory filtra z filtrem
6 Uchwyt na nebulizator




Czesci nebulizatora i akcesoria

7 Irygator do nosa
8 Przewdd powietrzny
9 Nebulizator 7

10 Ksztaftka aerodynamiczna

11 Zawér

12 Pojemnik na lek

13 Ustnik

14 Maska dla dorostych

15 Maska dla dzieci

16 Koicdwka do nosa

17 filtrdéw wymiennych

5. Uruchomienie

Instalacja

Wyjmij urzadzenie z opakowania.

Ustaw urzadzenia na rdwnym podtozu.

Zwro¢ uwage, aby szczeliny wentylacyjne byty odsto-
niete.

Przed pierwszym uzyciem
@ Wskazéwka

® Przed pierwszym uzyciem nebulizator oraz akcesoria
nalezy umy¢ i zdezynfekowac. W tym celu zapoznaj
sie z rozdziatem ,,Czyszczenie i dezynfekcja” 79.

e Podtacz przewdd powietrzny [8] do pojemnika na lek [12].
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¢ Druga koncowke przewodu powietrznego [8 ] umies¢
w przytaczu weza [4] inhalatora, lekko jg obracajac.

Zasilanie sieciowe

Urzadzenie mozna podtaczyé tylko do sieci o napieciu

podanym na tabliczce znamionowe;.

o Wtyczke przewodu zasilajgcego [3] nalezy wiozy¢ do
odpowiedniego gniazda.

e Starannie umiesci¢ w gniezdzie sieciowym.

@ Wskazéwka

e W poblizu miejsca stosowania powinno znajdowac
sie gniazdo sieciowe.

® Przewdd zasilajacy nalezy potozyc tak, aby uniemoz-
liwi¢ ewentualne potkniecie sie o niego.

o W celu odfgczenia inhalatora od zasilania po inhalacji
nalezy najpierw wytaczy¢ urzadzenie, a nastepnie
wyjac¢ wtyczke z gniazda sieciowego.

6. Obstuga

A Uwaga

e Ze wzgleddw higienicznych konieczne jest czysz-
czenie nebulizatora [9] oraz akcesoriéw po kazdym
zastosowaniu, a po ostatnim zastosowaniu w ciggu
dnia przeprowadzenie dezynfekcji.

e Akcesoria moga by¢ uzywane tylko przez jedng oso-
be. Odradzamy stosowanie ich przez kilka osob.

e Jesli w ramach leczenia maja by¢ stosowane rézne
lekarstwa jedno po drugim, nebulizator [9] nalezy
przeptukaé po kazdym uzyciu ciepta woda z kranu.
W tym celu zapoznaj sie z rozdziatem ,,Czyszczenie
i dezynfekcja”, str. 79.

e Nalezy przestrzegac¢ wskazéwek zawartych w niniej-
szej instrukcji obstugi.

e Przed kazdym uzyciem urzadzenia sprawdz, czy
przytacze weza jest szczelnie podigczone do inha-
latora [4] oraz nebulizatora [9].

e Przed rozpoczeciem inhalacji nalezy sprawdzi¢, czy
urzadzenie dziata prawidtowo. W tym celu witgcz in-
halator z podtgczonym nebulizatorem na kilka chwil,



nie dodajgc lekow. Urzadzenie dziata prawidtowo,
jesli z nebulizatora [9] wydobywa sie powietrze.

6.1 Naktadanie pokrywki nebulizatora

e Trzymajac pojemnik na lek [12] otwdrz nebulizator [9],
obracajac jego gorna czes¢ w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara. Umies¢ ksztattke ae-
rodynamiczng [10] w pojemniku na lek [12].

* Nalezy sie upewnié, ze stozek do wprowadzenia
lekarstwa jest prawidtowo umieszczony na stozku
doprowadzania powietrza we wnetrzu rozpylacza.

6.2 Napetnianie nebulizatora

e Wlej bezposrednio do pojemnika
na lek [12] sdl fizjologiczna lub
lekarstwo. Unikaj przepetnienial
Zalecana maksymalna ilos¢ ptynu
wynosi 8 ml!

Leki nalezy stosowaé wytacznie
na zalecenie lekarza, ktéry okre-
$li réwniez czas trwania inhalacji
oraz ilos¢ stosowanego leku.
Jesli zalecona dawka leku wynosi
mniej niz 2 ml, nalezy dopetni¢ pojemnik na lek sola
fizjologiczna do poziomu co najmniej 4 ml. Rozcien-
czenie jest réwniez konieczne w przypadku lekéw
o lepkiej konsystencii. Takze w tym przypadku za-
stosuj sie do zalecen lekarza.
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6.3 Zamkniecie nebulizatora

e Trzymajac pojemnik na lek [12] zamknij nebulizator
[9], obracajac jego gorna czes¢ zgodnie z ruchem
wskazdwek zegara. Zwré¢ uwage na doktadne za-
mkniecie nebulizatora.

6.4 Wkitadanie zaworu
e Wecisnij niebieski zawér [11] w odpowiedni otwor na
gdrnej czesci nebulizatora [9].

(i) Wskazéwka

System zawordw utatwia przenikanie lekarstwa do
ptuc. Zawdr [11] nalezy stosowaé wytacznie z ustni-
kiem [13], nigdy nie stosowaé z maskami [14,15] ani
koncowka do nosa [16].

6.5 Podtaczenie akcesoriow do nebulizatora

e Potgczy¢ Nebulizator [9] z wybranymi akcesoriami
(ustnikiem [13], maska dla dorostych [14], maska dla
dzieci [15] lub kocédwka do nosa [16)).

@ Wskazéwka

Inhalacja przy uzyciu ustnika jest najskuteczniejszg for-
ma terapii. Stosowanie maski podczas inhalacji jest
zalecane tylko, jesli nie mozna uzywac ustnika (np.
w przypadku dzieci, ktdre nie potrafig jeszcze oddy-
chac przez ustnik).

7

W przypadku korzystania z maski dla dorostych [14]
mozna ja zamocowac¢ na gtowie za pomoca tasmy
mocujacej do maski dla dorostych. Analogicznie, do
maski dla dzieci [15] stosuje sie réwniez odpowiednig
tasme mocujaca.

e Przed rozpoczeciem inhalacji wyjmij nebulizator
z uchwytu [6].

e Uruchom inhalator, uzywajac przetacznika ON/OFF [2].

e Mgietka wydobywajaca sie z nebulizatora $wiadczy
o prawidtowym dziataniu urzadzenia.

6.6 Inhalacja

e Podczas inhalacji usigdz prosto i wygodnie przy sto-
le, ale nie w fotelu, aby nie blokowaé drég oddecho-
wych oraz nie zmniejsza¢ skutecznosci terapii.

e Wdychaj gteboko znebulizowany lek.

A Uwaga

Urzadzenie nie jest przeznaczone do dtugotrwatego
uzytku. Po 30 minutach eksploatacji nalezy je wytaczy¢
na kolejnych 30 minut.

@ Wskazéwka

Nebulizator podczas terapii nalezy trzymaé prosto (pio-
nowo), w przeciwnym razie funkcja rozpylania czaste-
czek moze zosta¢ zaburzona.

A Uwaga

Do inhalacji inhalatorem nie nalezy stosowac¢ olejkdw
eterycznych, syropéw na kaszel, ptynéw do ptukania
gardta oraz kropli do wcierania ani kapieli parowej. Tego
typu dodatki maja zazwyczaj lepka konsystencje i moga
zaburzyé prawidtowe dziatanie urzadzenia oraz skutecz-
nos¢ leczenia. W przypadku nadwrazliwosci oskrzeli
lekarstwa z olejkami eterycznymi moga doprowadzi¢
w niektérych wypadkach do skurczu oskrzeli (nagtego
skurczowego zwezenia oskrzeli oraz dusznosci). Aby
uzyskaé wiecej informacji, nalezy zasiegna¢ porady
lekarza lub farmaceuty.

6.7 Zakoniczenie inhalaciji

Jesli mgietka zaczyna zanika¢ lub dzwiek podczas in-

halacji zmienia sig, mozna zakonczy¢ inhalacje.

e Po zakonczonym zabiegu wytaczy¢ inhalator za po-
moca przetacznika ON/OFF [2] i odtaczy¢ go od sieci
elektrycznej.

¢ Po zakonczonej inhalacji nalezy wtozy¢ nebulizator
[9] z powrotem do uchwytu[6].



6.8 Irygator do nosa

19. Pokrywa

20. Pojemnik na wydzieline
znosa

21. Pojemnik na roztwér soli

22. Otwor w obudowie
irygatora

(Rozpoczecie stosowania)

Irygator do nosa stuzy do oczyszczania jam nosowych.
Drobny strumien, ktdry powstaje w irygatorze do nosa,
jest pomocny w leczeniu choréb drég oddechowych
oraz nawilzaniu $luzéwki nosa.

Zalecamy korzystanie z irygatora w przypadku przezig-
bienia, suchosci nosa, alergii na pytki i roztocza kurzu
domowego, przewlektego zapalenia zatok przynoso-
wych lub na zalecenie lekarza.

Ostrzezenie

¢ Nie wolno uzywac¢ irygatora do nosa w potaczeniu
z innymi lekami lub olejkami eterycznymi.

Uwaga

¢ Do irygacji nosa nalezy stosowaé wytacznie izoto-
niczny roztwor soli fizjologiczne;.

e Po roku uzytkowania irygator do nosa nalezy wymie-
nic.

Maksymalna pojemnos¢ irygatora wynosi 10 ml. Jesli
nie masz pewnosci co do prawidtowego stezenia soli
fizjologicznej, popros o rade farmaceute.

6.9 Stosowanie irygatora do nosa
Aby wiasciwie stosowac irygator do nosa, nalezy po-
stepowaé zgodnie z ponizszymi punktami:

1.0bro¢ pokrywe [19] 0 90° w kierun-
ku przeciwnym do ruchu wskazé-
wek zegara i zdejmij ja.

2.Wyjmij zbiornik na wydzieline [20].

-

3.Napetnij pojemnik na sdl fizjologicz-
na [21] roztworem soli fizjologiczne;.
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4.Umies¢ zbiornik na wydzieling [20]
w pojemniku na sdl fizjologiczng
[21].

5.Zatéz pokrywe [19] na pojemnik
z sola fizjologiczng [21]. Obracaj
pokrywe [19] w kierunku zgodnym
z ruchem wskazéwek zegara, az \
zaskoczy.

6.Podtacz przewdd powietrzny [8] od
dotu do pojemnika na sél fizjolo-
giczna [21].

7.Umies¢ pokrywe [19] ostroznie
w jednym z otworéw nosowych.
Oddychaj przez nos.

8.Nacisnij przycisk ON/OFF [2] z tytu
inhalatora. Aby rozpoczaé iryga-
cje,zakryj palcem otwor na obudo-
wie irygatora [22].

@ Wskazéwka

Podczas irygacji oddychaj powoli
i rbwnomiernie przez nos. Przechyl
lekko gtowe w kierunku przeciwnym
do ptukanego otworu nosowego tak,
aby roztwor soli fizjologicznej mogt
dotrze¢ gteboko do nosa.
9. Aby przerwac¢ lub zakonczy¢ iry-
gacje, zdejmij palec z otworu
w obudowie [22] pojemnika na sol
fizjologiczna [21].

10. Irygacje mozna zakonczy¢, kiedy otwor noso-
wy zostat przeptukany. Irygacja nie moze trwac
dtuzej, niz do momentu zuzycia maksymalne;j
ilosci ptynu.

6.10 Czyszczenie
Zapoznaj sie z rozdziatem ,,Czyszczenie i dezynfekcja”
na stronie 79.

7. Wymiana filtra

W normalnych warunkach uzytkowania filtr powietrza
nalezy wymienia¢ co 500 roboczogodzin. Nalezy regu-
larnie sprawdzac stan filtra (po okoto 10-12 zabiegach).
W przypadku mocnego zabrudzenia lub zapchania na-
lezy wymieni¢ zuzyty filtr. Jedli filtr ulegt zamoczeniu,
rowniez nalezy go wymieni¢ na nowy.



A Uwaga

¢ Nie wolno czysci¢ zuzytego filtra i uzywaé go po-
nownie!

e Uzywaj wytacznie oryginalnych filtréw danego pro-
ducenta, w przeciwnym razie moze doj$¢ do uszko-
dzenia inhalatora lub efekt terapii moze sie okazac
niewystarczajacy.

e Nie nalezy naprawia¢ ani czyscic filtra powietrza, gdy
jest przez kogos stosowany.

e Nigdy nie wolno uzywa¢ urzadzenia bez filtra.

Aby wymienic filtr, nalezy postepowaé w nastepujacy
sposob:

A Uwaga

¢ Najpierw wytacz urzadzenie i odtacz je od zrodta
zasilania.
e Poczekaj, az urzadzenie catkowicie ostygnie.

5

1. Wyciggna¢ nasadke filtra [5]
do przodu.

@ Wskazéwka

Jesli filtr po zdjeciu nasadki filtra pozostat w urzadze-
niu, nalezy go usunac, na przyktad za pomoca pesety
lub podobnych akcesoridw.

2. Wtéz ponownie nasadke filtra [5] z nowym filtrem.
3. Sprawdz osadzenie.

8. Czyszczenie i dezynfekcja
Nebulizator i akcesoria

A Ostrzezenie

Nalezy stosowaé sie do zasad higieny, aby unikna¢

probleméw zdrowotnych.

e Nebulizator [9] i akcesoria sg przeznaczone do wielo-
krotnego uzycia. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w zalez-
nosci od zastosowania zalecane sg rézne sposoby
czyszczenia i przygotowania urzadzenia.

Wskazowki:

e Nie nalezy czysci¢ nebulizatora ani akcesoriow
mechanicznie za pomoca szczoteczki lub innych
przedmiotdw, poniewaz moze to spowodowaé nie-
odwracalne uszkodzenie urzadzenia i zaburzy¢ sku-
tecznos¢ stosowane;j terapii.

e Dodatkowe informacje dotyczace przygotowania
(pielegnaciji rak, postugiwania sie lekarstwem lub
roztworem do inhalacji) w grupach wysokiego ry-
zyka (np. w przypadku chorych na mukowiscydoze)
mozna uzyskac u lekarza.
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e Po kazdym czyszczeniu lub dezynfekcji upewnij sie,
ze urzadzenie jest zupetnie suche. Zalegajace resztki
wilgoci moga stwarza¢ zwiekszone ryzyko rozwoju
bakterii.

Przygotowanie

eBezposrednio po kazdym uzyciu
wszystkie czesci nebulizatora [9] oraz
akcesoria nalezy oczyscic z pozosta-
tosci lekéw i innych zanieczyszczen.

e W tym celu rozt6z nebulizator [9] i iry-
gator do nosa [7] na czesci.

e Wyciagnij ustnik [13], maske [14, 15]
lub koncdwke do nosa [16] z nebuli-
zatora.

e Trzymajac pojemnik na lek [12], roztéz nebulizator,
obracajac jego gorna czes¢ w kierunku przeciw-
nym do wskazéwek zegara.

o Wyjmij ksztattke aerodynamiczna [10] z pojemnika
nalek [12].

e Usun zawor [11], wyciagajac go z nebulizatora [9].

*Ponowne sktadanie nebulizatora przebiega odpo-
wiednio w odwrotnej kolejnosci.
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Czyszczenie
Uwaga

Przed czyszczeniem nalezy wytaczy¢ urzadzenie, wyjac
kabel z gniazdka sieciowego i poczeka¢ na ostygnie-
cie.

Nebulizator jak rowniez uzyte akcesoria takie jak
ustnik, maska, irygator do nosa itp., nalezy wyczyscic¢
goraca, lecz nie wrzacg woda. Doktadnie wysusz cze-
$ci za pomoca miekkiej szmatki. Gdy czesci beda juz
zupetnie suche, zt6z je i wtéz do suchego, szczelnego
pojemnika.

Upewnij sie, ze podczas czyszczenia wszystkie po-
zostatosci substancji uzywanej do nebulizacji zostaty
usuniete. Nie uzywaj substanciji, ktére w razie kontaktu
ze skora lub $luzéwka, potkniecia lub inhalacji moga
dziata¢ toksycznie.

Do czyszczenia urzadzenia uzyj miekkiej, suchej $cie-
reczki oraz delikatnego ptynu do czyszczenia.

Nie nalezy uzywac silnych srodkdw czyszczacych ani
zanurza¢ urzadzenia w wodzie.

A Uwaga

¢ Do wnetrza urzadzenia nie moze dostac sie woda!

e Urzadzenia i akcesoridw nie nalezy my¢ w zmywarce!

e Po podtgczeniu do zasilania nie nalezy dotykac urza-
dzenia wilgotnymi rekami; nie moze ono réwniez
zosta¢ ochlapane wodg. Mozna je uruchomi¢ tylko
i wytacznie wtedy, gdy jest catkowicie suche.



e Nalezy zapobiegac spryskaniu ciecza otworéw wen-
tylacyjnych. Kontakt cieczy z elementami uktadu
elektronicznego lub innymi elementami inhalatora
moze spowodowac¢ nieodwracalne uszkodzenia oraz
nieprawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.

Skraplanie, pielegnacja przewodu powietrza

W zaleznosci od warunkoéw otoczenia w przewodzie

moga gromadzi¢ sie skropliny. Aby zapobiec rozwojowi

bakterii oraz zagwarantowaé skuteczng terapie nalezy
bezwzglednie usunac wilgo¢: W tym celu wykonaj na-
stepujace czynnosci:

e Wyjmij przewdd powietrzny [8] z nebulizatora [9].

e Pozostaw przewdd podtaczony do inhalatora [4].

® Wigcz inhalator bez podtagczonego nebulizatora
na tak dtugo, az przeptywajgce powietrze usunie
wilgoc.

e W przypadku silnego zabrudzenia przewdd nalezy
wymienic.

Dezynfekcja

W celu dezynfekcji nebulizatora i akcesoriow nalezy

dokfadnie stosowac si¢ do ponizszej instrukciji. Zaleca

sie dezynfekcje czesci zestawu najpdzniej po ostatnim
uzyciu danego dnia.

(W tym celu wystarczy zastosowac bezbarwny ocet

i wode destylowana)

¢ Najpierw nalezy umy¢ nebulizator i akcesoria zgod-
nie ze wskazdéwkami z rozdziatu ,,Czyszczenie”.

¢ Rozlozony rozpylacz, ustnik, koricéwke do nosa,
i irygator nalezy wtozy¢ na 5 minut do gotujacej sie
wody.

* Do pozostatych akcesoridw uzy¢ roztworu octu sktada-
jacego sie w % z octu oraz w % z wody destylowanej.
Upewnij sig, ze ilo$¢ roztworu jest wystarczajgca do
petnego zanurzenia w niej nebulizatora, maski i ustnika.

e Zanurzone elementy zostaw na 30 minut w roztworze
octu.

e Wyptucz czesci woda i osusz je starannie migkka
$ciereczka.

A Uwaga

Przewodu powietrznego oraz maski nie nalezy gotowac
ani sterylizowa¢ w autoklawie.

e Gdy czesci beda juz catkowicie suche, ztdz je | wtéz
do suchego, szczelnego pojemnika.

@ Wskazéwka

Czesci urzadzenia po czyszczeniu nalezy doktadnie

osuszy¢, aby uniknaé ryzyka rozwoju bakterii.

Sterylizacja

e Metody zimnej sterylizacji nalezy stosowa¢ zgodnie
z instrukcjami producenta.
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Suszenie

e Potdz czesci na suchym, czystym i chtonnym pod-
tozu i zostaw do catkowitego wysuszenia (min. 4
godziny)

Wytrzymatos¢ materiatu

e Nebulizator i akcesoria zuzywaja sie w przypadku
czestego stosowania i dezynfekcii, tak jak wszystkie
elementy wykonane z tworzywa sztucznego. Moze
to z czasem doprowadzi¢ do zmiany wtasciwosci
aerozolu i negatywnie wptyngaé na wydajnosc lecze-
nia. Dlatego, najpdzniej po roku, zaleca sie wymiane
nebulizatora.

W przypadku wyboru $rodka do czyszczenia lub
dezynfekcji nalezy przestrzega¢ ponizszych wska-
zéwek: Nalezy stosowaé tylko tagodne srodki do
czyszczenia i dezynfekcji, w ilosci zalecanej przez
producenta.

Przechowywanie

e Urzadzenia nie nalezy przechowywac¢ w wilgotnych
pomieszczeniach (np. w tazience) oraz nie nalezy go
transportowa¢ z wilgotnymi przedmiotami.

o W trakcie transportu i przechowywania chronic¢ przed
bezposrednim wptywem promieni stonecznych.

e Akcesoria mozna bezpiecznie przechowywacd
w przeznaczonym do tego celu schowku na akce-
soria. Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w suchym
miejscu, najlepiej w opakowaniu.

utylizowac urzadzenia wraz z innymi odpadami g

domowymi.

Urzadzenie nalezy zutylizowac zgodnie z dyrektywa

0 zuzytych urzadzeniach elektrycznych i elektronicz-

nych — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equip-

ment).

W razie pytan nalezy zwréci¢ sie do lokalnego urzedu
odpowiedzialnego za utylizacje odpaddw.

9. Utylizacja

Aby chroni¢ $rodowisko naturalne, nie nalezy



10. Rozwigzywanie probleméw

Problem/ Mozliwa przyczyna / Srodek
pytanie zaradczy

Nebulizator 1. Zbyt duzo lub zbyt mato lekar-
wytwarza stwa w rozpylaczu.

mato aero- Minimum: 2 ml,

zolu lub nie Maksimum: 8 ml.

wytwarza go | 2. Nalezy sprawdzié, czy dysza nie
wcale.

jest zatkana.

W razie potrzeby oczysci¢ dysze
(na przyktad przez ptukanie).
Nastepnie ponownie wigczy¢
nebulizator.

UWAGA: Przektu¢ drobne otwory
tylko w dolnej czesci dyszy

3. Nebulizator nie jest ustawiony
pionowo.

4. Zbiornik napetniono niewtasciwa
ciecza, np. zbyt gesta.

Lekarstwo powinno by¢ przepisane

przez lekarza.

Strumien pary
jest zbyt maty.

Zagiety przewod, zatkany filtr, zbyt
duzo roztworu do inhalacji.

Jakie lekar- | Nalezy zwrdci¢ sig¢ do lekarza.

stwamozna | Zasadniczo mozna stosowac

stosowaé do | wszystkie leki, ktére sa przezna-

inhalacji? czone i dopuszczone do inhalacji
za pomocg urzadzenia.

W nebuliza- | Jest to naturalne zjawisko uwarun-

torze zostaje | kowane technicznie. W przypadku

roztwér do wyraznej zmiany dzwieku wyda-

inhalacji. wanego przez nebulizator nalezy
przerwa¢ inhalacje.

Co nalezy 1. W przypadku matych dzieci

wzig¢ pod maska musi doktadnie przykry¢

uwage buzie i nos, aby zapewni¢ prawi-

w przypad- dfowg inhalacje.

ku leczenia

matych dzieci

i dzieci?

2. Ta sama zasada odnosi sie do
dzieci. Jesli osoba poddawana
terapii $pi, nebulizacja nie ma
sensu, poniewaz do ptuc nie
dostaje sie wystarczajgca ilos¢
lekarstwa.

Wskazéwka: Dziecko powin-
no by¢ poddawane terapii tylko
w obecnosci i pod nadzorem
osoby dorostej.
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nebulizator?

Problem/ Mozliwa przyczyna / Srodek

pytanie zaradczy

Dlaczego Jest to uwarunkowane technicznie.

inhalacja Przez otwory w masce na jeden

z maska trwa | oddech przypada mniej lekarstwa

dtuzej? niz w przypadku ustnika. Aerozol
miesza sie z powietrzem w po-
mieszczeniu.

Dlaczego na- | Istniejg dwa powody:

lezy regular- | 1. W celu zapewnienia terapeutycz-

nie wymienia¢ |  nie skutecznego spektrum ato-

mizacji czastek statych, otwory
dyszy nie powinny przekraczac
okreslonej srednicy. Tworzywo
sztuczne poddane naprezeniom
mechanicznym i termicznym ule-
ga z czasem zuzyciu. Wyjatkowo
wrazliwg czescig jest ksztattka
aerodynamiczna [10]. Zmiany
w sktadzie czgstek aerozolu spo-
wodowane zuzyciem tworzywa
moga mie¢ bezposredni wptyw
na skuteczno$¢ leczenia.

2. Ponadto, regularna wymiana ne-
bulizatora jest zalecana réwniez
ze wzgleddw higienicznych.

Czy kazdy

uzytkownik
musi posia-
dac¢ wtasny

nebulizator?

Z punktu widzenia higieny jest to
konieczne.

11. Dane techniczne

Model IH 26

Typ IH 25/2

Wymiary (szer.

X wys. x gt.) 166 x 141 x 148 mm
Ciezar 1,4 kg

Cisnienie robocze od ok. 0,8 do 1,45 baréw
Pojemnos¢ min. 2 ml

nebulizatora maks. 8 ml

Przeptyw

lekarstwa ok. 0,3 ml/min

Przeptyw irygatora min. 2 ml

do nosa maks. 10 ml

Cisnienie max. 52 dBA
akustyczne (wg. DIN EN 13544-1, punkt 26)

Zasilanie sieciowe 230V ~; 50 Hz; 230 VA

UK: 240V ~; 50 Hz; 240 VA
Saudi Arabia: 220V~; 60Hz; 220VA

Przewidywana
dtugosé pracy

1000 h




Warunki
eksploataciji

Temperatura: od +10°C do +40°C
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza:
10% do 95%

Warunki prze- Temperatura: od 0°C do +60°C

chowywania Wzgledna wilgotnos¢ powietrza:
i transportu 10% do 95%
Cisnienie otoczenia: 700 — 1060 hPa
Wiasciwosci 1) Przeptyw: 5,3 I/min
aerozolu 2) Wyrzut aerozolu: 0,326 ml

3) Uwalnianie aerozolu: 0,132 ml/min
4) Wielkos¢ czasteczek (MMAD):
3,07 um

Prawo do zmian technicznych zastrzezone.
Wykres wielkosci czastek

99,99

999 = -30822*en(0,84263n0mm(x) R%= 0,99434
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Pomiary zostaty przeprowadzane za pomoca roztworu
sodu i fluoru oraz urzadzenia ,Next Generation Impac-
tor” (NGI).

Wykres nie ma zastosowania w przypadku zawiesin
badz lekarstw o duzej gestosci. Dalsze informacije na
ten temat mozna uzyskac u producenta leku.

Produkty uzupetniajgce

Nazwa Materiat Numer

REF

Korek nebulizatora PP 162.819
Yearpack (zawiera ustnik, PP/PVC 601.28
konicédwke do nosa, maske dla

dorostych, maske dla dzieci,

nebulizator, przewdd powietrz-

ny, filtr)

Irygator do nosa PP 601.37

(i) Wskazéwka

W razie stosowania urzadzenia niezgodnie ze specy-
fikacja nie ma gwarancji prawidtowego dziatania! Pro-
ducent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych,
majacych na celu ulepszenie konstrukcji urzadzenia.
Urzadzenie i akcesoria sa zgodne z europejska norma
EN60601-1 i EN60601-1-2 oraz EN13544-1. Wyma-
gaja zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Nalezy pamieta¢, ze przenos$ne urzadzenia komunika-

cyjne pracujace na wysokich czestotliwosciach moga
zaktéca¢ dziatanie urzadzenia. Szczegétowe dane
mozna uzyskaé pod podanym adresem obstugi klien-
ta lub na korcu instrukciji obstugi. Niniejsze urzadzenie
spetnia wymogi dyrektywy europejskiej dla wyrobéw
medycznych 93/42/EWG, oraz ustawy o wyrobach
medycznych.

KOMPATYBILNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA

® Urzadzenie jest zgodne z obecnie obowigzujgcymi
przepisami w zakresie kompatybilnosci elektroma-
gnetycznej i nadaje sie do uzywania we wszystkich
budynkach, tacznie z prywatnymi budynkami miesz-
kalnymi. Emitowane przez urzadzenie czestotliwosci
radiowe sa bardzo niskie i zasadniczo nie powoduja
zaktdcen pracy innych urzadzen znajdujacych sie
w poblizu.

Zaleca sie mimo to, aby nie umieszczaé urzadzenia
nad- ani w poblizu innych urzadzen. Jesli dojdzie
do zaktécen z innymi urzadzeniami elektrycznymi,
urzadzenie nalezy przestawié i podtaczy¢ do innego
gniazda sieciowego.

Urzadzenia radiowe moga wptywac na dziatanie
urzadzenia.

Prawo do pomytek i zmian zastrzezone



ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic emissions

The [IH 25/2] is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the
user of the [IH 25/2] should assure that it is used in such an environment

Emissions Compliance Electromagnetic environment - guidance
RF emissions Group 1 The [IH 25/2] uses RF energy only for its internal
CISPR 11 function. Therefore, its RF emissions are very

low and are not likely to cause any interference
in nearby electronic equipment.

RF emissions Class B The [IH 25/2] is suitable for use in all establish-
CISPR 11 ments other than domestic, and may be used
Harmonic emissions Class A in domestic establishmgnts and those directly

connected to the public low-voltage power
IEC 61000-3-2 . o

supply network that supplies buildings used
Voltage fluctuations/flicker emissions | Complies for domestic purposes, provided the following
IEC 61000-3-3 warning is heeded:

Warning: This equipment/system is intended
for use by healthcare professionals only. This
equipment/ system may cause radio interfer-
ence or may disrupt the operation of nearby
equipment. It may be necessary to take mitiga-
tion measures, such as re-orienting or relocating
the [IH 25/2] or shielding the location.
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Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity

The [IH 25/2] is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the
user of the [IH 25/2] should assure that it is used in such an environment

Immunity test EN 60601 Compliance level Electromagnetic environment -
test level guidance

Electrostatic +6 kV contact +6 kV contact Floors should be wood, concrete or

discharge (ESD) +8 kV air +8 kV air ceramic tile. If floors are covered with

IEC 61000-4-2 synthetic material, the relative humid-

ity should be at least 30 %

Electrical fast
transient/burst
IEC 61000-4-4

+2 kV for power sup-
ply lines

+1 kV for input/output
lines

+2 kV for power sup-
ply lines

Mains power quality should be that
of a typical commercial or hospital
environment.

The electrical fast transient burst
(EFT) is generated by the switching of
inductive loads. Separation between
the equipment and other loads shall
be considered before installation.
Mains filter is required, if necessary.

Surge
IEC 61000-4-5

+1 KV line(s) to line(s)
+2 kV line(s) to earth

+1 KV line(s) to line(s)

Mains power quality should be that
of a typical commercial or hospital
environment.

Voltage dips, short
interruptions and
voltage variations
on power supply
input lines

IEC 61000-4-11

<5% UT

(>95 % dip in Uy)
for 0,5 cycle

40 % Ug

(60 % dip in Uy)
for 5 cycles

70 % U

(30 % dip in Uy)
for 25 cycles

5% UT

(>95 % dip in Uq)
for 0,5 cycle

40 % Uy

(60 % dip in Uq)
for 5 cycles

70 % Uy

(30 % dip in Uy)
for 25 cycles

Mains power quality should be that of
a typical commercial or hospital en-
vironment. If the user of the [IH 25/2]
requires continued operation during
power mains interruptions, it is rec-
ommended the [IH 25/2] be powered
from an uninterruptible power supply
or a battery.

<5% UT <5 % UT

(>95 % dip in Uy) (>95 % dip in Uq)

for 5s for 5s
Power frequency 3A/m 3A/m Power frequency magnetic fields
(50/60Hz) should be at levels characteristic of a
magnetic field typical location in a typical commer-
IEC 61000-4-8 cial or hospital environment.

NOTE Uy is the a.c. mains voltage prior to application of the test level
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Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity

The [IH 25/2] is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the
user of the [IH 25/2] should assure that it is used in such an environment

Immunity test EN 60601 Compliance | Electromagnetic environment - guidance
test level level

Conducted RF 3Vrms 3V Portable and mobile RF communications

IEC 61000-4-6 150 kHz to equipment should be used no closer to any
80 MHz part of the [IH 25/2], including cables, than the

recommended separation distance calculated
from the equation applicable to the frequency
of the transmitter.

a=2WF
1

d= [1—’5]\;{; 80 MHz to 800 MHz
1

Radiated RF 3V/m 3V/m
IEC 61000-4-3 80 MHz to -
2.5 GHz d= [?}JP 800 MHz to 2,5 GHz
1

where p is the maximum output power rating
of the transmitter in watts (W) according to the
transmitter manufacturer and d is the recom-
mended separation distance in metres (m)
Field strengths from fixed RF transmitters,
as determined by an electromagnetic site
survey,a should be less than the compliance
level in each frequency range.b

Interference may occur in the vicinity of equip-
ment marked with the following symbol:

()

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by
absorption and reflection from structures, objects and people.

a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land
mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically
with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic
site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the [IH 25/2] is used
exceeds the applicable RF compliance level above, the [IH 25/2] should be observed to verify normal opera-
tion. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or
relocating the [IH 25/2].

b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.
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Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment
and the [IH 25/2]

The [IH 25/2] is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are con-
trolled. The customer or the user of the [IH 25/2] can help prevent electromagnetic interference by maintaining
a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the [IH
25/2] as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output | Separation distance according to frequency of transmitter
power of transmitter m
w 150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.37 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance
d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P
is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorp-
tion and reflection from structures, objects and people.
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